ar sl

+Ts

= Alis

Sigtema Banitario Reglone Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-malil: francesca.demartini@regione.liguria.it

ge.alisa. REG STRO UFFICI ALE. | . 0021556. 06-11- 2018

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per I'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione
Liguria per un periodo di anni 4. Lotti n. 77. Numero gara 6956650

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata del 06-11-2018.

Il giorno 06/11/2018, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. — Area Centrale Regionale di Acquisto,
sita in via D’Annunzio 64, 2° piano, si & riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto,
nominata con determinazione n. 275 del 25/07/2018 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
valutazione della idoneita/qualita delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:
Dott. Martino Cheli — Dirigente medico U.O.C. Cardiologia IRCCS G. Gaslini, in qualita di Presidente;

Dott. Stefano Benedetto - Dirigente Medico S.S. Emodinamica E.O. Ospedali Galliera, in qualitad di
componente;

Dott. Marco Arena - Dirigente Medico U.O.C. Cardiologia ASL 5 Spezzino, in qualita di componente.

E’ presente il dott. Roberto Baldini della Centrale, Dirigente Farmacista e la Dott.ssa Francesca De Martini
della Centrale che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Si da preliminarmente atto che sono andati deserti i lotti 4, 6, 14,28 ,54 ,57 e che per gli altri lotti, a seguito
del riscontro della documentazione tecnica presentata, sono state ammesse al prosieguo della procedura
tutte le ditte concorrenti.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra, la Commissione decide di passare all’esame
della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione qualitativa.

Si ricorda che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verra esperita con il
sistema
e dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, ponderando percid l'elemento prezzo con i
parametri di qualita definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualitd sono
assegnati in ogni lotto 70 punti;
o del prezzo pil basso

in base allo schema “Allegato A2 - Campionatura e criteri di aggiudicazione”.
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Sigtema Banitario Reglonse Liguria

La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della
documentazione, procedendo per singoli lotti.

Il Presidente, sentita la CRA, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente dalla
apertura alla data odierna, sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

La Commissione decide di iniziare a valutare i lotti con un’offerta sola per i quali sard esaminata la presenza
della caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) e solo successivamente
si passera alla valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa.

In particolare, si tratta dei lotti: 16,19,23,47,48,49,50,53,58,59,61,62,63,64,73,77.

Dall'esame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi pena esclusione, prescritti dal
Capitolato Tecnico, relativamente ai lotti con un’offerta sola, & emerso quanto segue:

- lotto 16, l'offerta della Emopass & esclusa perché manca la curva Amplatz destra;
- lotto 23, I'offerta della AB Medica & esclusa perché manca RBP 10 atmosfere.

La Commissione da mandato alla Centrale di comunicare I'esclusione alle ditte interessate.

Tutte le altre Ditte per i lotti sopracitati sono risultate idonee e la Commissione Giudicatrice prosegue a
dare il giudizio di qualita, riportando i dati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la
determinazione dei relativi punteggi secondo le modalita stabilite nel disciplinare di gara.

Le tabelle riepilogative delle valutazioni e dei punteggi attribuiti sono allegate al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale del medesimo.

La Commissione prosegue a valutare i lotti con due offerte per i quali sara esaminata la presenza della
caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione) e solo successivamente si
passera alla valutazione degli item soggetti a valutazione qualitativa.

In particolare, si tratta dei lotti: 40, 46, 70, 72, 74, 75.

Dallesame della documentazione tecnica in relazione ai requisiti minimi pena esclusione, prescritti dal
Capitolato Tecnico, relativamente ai lotti con due offerte, & emerso quanto segue:

- lotto 40, I'offerta della Boston Scientific & esclusa perché manca la misura 0,038”;

- lotto 72, l'offerta della Cardinal Health Italy 509 & esclusa perché lo stent & in acciaio e non in
cromocobalto e mancano le lunghezze sopra i 50 mm e sotto i 30,8 mm e mancano i diametri sopra
i 25 mm e sotto i 14 mm;

- lotto 75, I'offerta della Medtronic & esclusa perché manca il diametro del pallone di 2 mm.

La Commissione da mandato alla Centrale di comunicare Vesclusione alle ditte interessate.

Tutte le altre Ditte per i lotti sopracitati sono risultate idonee e la Commissione Giudicatrice prosegue a
dare il giudizio di qualita, riportando i dati sulle tabelle di calcolo, predisposte dalla Centrale, per la
determinazione dei relativi punteggi secondo le modalita stabilite nel disciplinare di gara.

Le tabelle riepilogative delle valutazioni e dei punteggi attribuiti sono allegate al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale del medesimo.

La Commissione chiede alla Centrale di provare alcuni campioni presso le proprie strutture.

Terminata la verifica delle offerte tecniche le stesse vengono raccolte in un plico e custodite in armadio

provvisfo di serratura collocato in luogo chiuso.
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Sisterna Banitario Reglone Liguria

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della

Centrale.

La seduta e tolta alle ore 14.30 ed aggiornata per la prossima seduta al 07/11/2018 alle ore 09.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

Componente:

Componente:

Dirigente CRA:

Segretario:

Dott. Martino Cheli

Dott. Stefano Benedetto

Dott. Marco Arena

Dott. Roberto Baldini

Dott.ssa Francesca De Martini
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LOTTO 16 - Cateteri guida coronarici
sheathless

nome f)fodqtto

Emopass

sheathless

Requisiti essenziali(Mod. F4)

16a) Spingibllitd e scorrevolezza. Si Intende la possibilita di far

BENEDETTO

progredire || catetere all'interno del lume vascolare. Si attribulsce 12 Q1
punteggio pit elevato alla maggior spingibilita e scorrevolezza Medla coefficlenti
Punteggio
ARENA
16b) Memoria della curva. Siintende la capacita del catetere di BENEDETTO
mantenere immodificata la conformazione distale durante la 1 a1
procedura. Si attribulsce puntegglo pitl elevato alla maggior
memoria della curva Media coefficienti
Punteggio
ARENA
16¢) Resistenza allinginocchiamento. Si intende la resistenza BENEDETTO
del catetere al kinking, cioé strozzamento del lume in 12 Q1
conseguenza del piegamento del catetere stesso. Medla cosfficienti
Punteggio
ARENA
BENEDETTO
16d) Controlio di torsione. St attribuisce punteggio piu elevato al 12 a1
maggior controllo di torsione.
Media coefficienti
Punteggio
Valore massimo =max punteggio,
16e) Rapporto lume interno/diametro esterno 1 Valore minimo=0, valori intermedi
proporzionali R B
: Punteggio
ARENA
BENEDETTO
16f) Atraumaticita della punta 12 a1
Media coefficienti
Punteggio
" P e ;
Totale punteggio di qualita 70,000

A

esclusa per mancanza di
curva Amplatz destra




LOTTO 19 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail di grande diametro

nom_e nc emerge monorail
- ‘prodotto. balloon
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
ARENA 1,000
18a) Spingibilita (pushability). Si intende la possibilita di far BENEDETTO 0,900
progredire il dispositivo sul filo guida all'interno delle ostruzioni 1 Q1 CHELI 0,900
coronariche applicando una spinta manuale. Si attribuisce Media
punteggio piti elevato alla maggior spingibilita. coefficienti 0,933
Punteggio 10,267
ARENA 1,000
18b) Trackabllity. Si intende la capacita del dispositivo di BENEDETTO 0,900
avanzare sul filo guida all'interno delle curve e tortuosita. Si 11 Q1 CHELI 0,900
attribuisce punteggio pitl elevato alla maggior trackability. Media 0.933
coefficienti !
Punteggio 10,267
ARENA 1,000
18c) Crossability. Si intende la capacita del dispositivo di BENEDETTO 0,900
superare le ostruzioni coronariche serrate e rigide. Si attribuisce 12 Q1 CHELI 0,900
unteggio pitl elevato alla maggior crossability. Media
P vgg P % Y coefficienti 0,933
Punteggio 11,200
ARENA 1,000
18d) Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce BENEDETTO 0,900
punteggio piti elevato al piti basso profilo dopo gonfiaggio e 12 Q1 CHELI 0,900
sgonfiaggio. Media
’ % coefficlenti 0,933
Punteggio 11,200
ARENA 1,000
BENEDETTO 0,900
18e) Resistenza e flessibilita della transizione tra stelo 12 a CHELI 0,900
prossimale e distale a livello dell'uscita prossimale del filo guida Viedia
coefficienti 0,933
Punteggio 11,200
Valore massimo =max 12,000
. lore
18f) Gamma delle misure 12 punteggio, Va :
) minimo=0, valori Punteggio 42,000
intermedi proporzionall
Totale punteggio di qualita 70,000 66,133




LOTTO 23 - Cateteri a palloncino per
impianto di stentendovascolari non

- Ab Medica
premontati L

i e ey

nome prodotto andraballoon

Requisiti essenziali(Mod. F4) RBP 10 atmosfere

ARENA
BENEDETTO
23a) Velocita di gonfiagglo e sgonfiaggio 6 Q1 CHELI
Media coefficienti
Punteggio
ARENA
23b) Capacita del dispositivo di avanzare sul filo guida BENEDETTO
allinterno delle curve e tortuosita (Trackability). Si attribulsce 6 Q1 CHELI
punteggio pit elevato alla maggior Trackability. Modia cosfficientl
Punteggio
ARENA
23c) Profilo dopo gonfiaggio e sgonflaggio. Sl atiribuisce BENEDETTO
punteggio pitl elevato al pitt basso profilo dopo gonfiaggio e 22 a1 CHELI
sgonfiaggio. Media coefficlenti
Punteggio
ARENA
BENEDETTO
23d) Atraumaticita della punta 11 Q1 CHELI
Media coefficlenti
Punteggio
ARENA
23e) Dlametro degli introduttori richiesti.
Si attribuisce punteggio pili elevato al pilt basso diametro BENEDETTO
necessarlo per introdurre | cateterl con palloncino di diametro 11 [e)| CHELI
uguale o superiore a 25 mm. Media cosfficient]
Punteggio
ARENA
23f) Pressloni sostenute dal palloncino in tensione (richieste BENEDETTO
pression! elevate). Punteggic maggiore se resistente a 11 o) ] CHELI
pressioni superiori. Media cosfficient]
Punteggio
ARENA
23g) Lunghezza del corpo catetere. Si attribuisce punteggio BENEDETTO
piti elevato ad una maggiore gamma di lunghezze superiori a 3 Q1 CHELI
100 cm Media coefficienti
" Punfeggio
Totale punteggio di qualita 70,000

esclusa per mancanza di




LOTTO 40 - Guide angiografiche in acciaio
teflonate ad altissimo supporto differenti
tipi (Lunderquist, Meier)

Boston

‘Scientific:

Cardinal
Health Italy
©1809 )

nome prodotto

back up meler

emerald

Requisiti essenzialiiMod. F4)

40a) Spingibilita e scorrevolezza. Siintende la possibilita di far
progredire il filo guida allinterno del lume vascolare. Si

ARENA
BENEDETTO

attribuisce puntegglo pil elevato alla maggior spingibilita e 17 at CHELI
scorrevolezza. Media coefficlent|
Punteggio
ARENA
40b) Supporto del corpo della guida. Si attribulsce punteggio BENEDETTO
plti elevato al maggior supporto. In caso di plti versioni, si 20 Q1 CHELI
valuta il modello con maggior supporto. Media coefficienti
Punteggio
ARENA
40c) Elasticita. Si attribui teggio pit elevato all BENEDRTTO
c) Elasticita. Si attribuisce punteggio pit elevato alla
maggior elasticita 16 at CHELI
Media cosfficienti
Punteggio
ARENA
BENEDETTO
40d) Resistenza alla deformazione. Si attribuisce punteggio pit 17 at CHEL
elevato alla maggior resistenza alla deformazione
Media coefficienti
Punteggio
Totale punteggio di qualita 70,000

esclusa per

mancanza mlsura

0,038"

idonea

0,900
0,900
0,900
0,900
15,300
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
0,800
0,800
0,800
0,800
12,800
0,900
0,900
0,900
0,900
15,300

63,400




LOTTO 46 - Guide per occlusioni
coronariche croniche non rastremate con
punta intermedia e rigida

nome prodotto

Abbott

Bostgn Scjentiﬁc

hi torque progress PTCA

sental hornet{guida),
stretch(estensione)

Requisiti essenziali{Mod. F4) idoneo idoneo
ARENA 0,900 0,800
46a) Modellabilita della punta. Si attribuisce punteggio pii BENEDETTO 1,000 0,900
elevato alla maggior modellabllita della punta, intesa come la 10 a1 CHEL! 1,000 0,900
capacita di deformare la punta facendole assumere la Media coefficienti 0,967 0,867
conformazione voluta. fiportata a 1 1,00 0,90
- Punleggio 10,000 8,966
ARENA 0,900 0,900
46b) Memoria della curva della punta. Si attribuisce punteggio BENEDETTO 0,900 0,800
o teioa b | 1o ar
Impressa nonostante le sollecitazlonl meccaniche connesse Media coefficient 0,933 0,867
all'uso. riportataa 1 1,00 0,93
Punteggio 10,000 9,286
ARENA 0,900 0,700
BENEDETTO 1,000 0,700
46¢) Capacita di attraversare lesioni occlusive (crossing) 16 Q1 CHELI 0,900 0.700
Media coefficlenti 0,933 0,700
riportata a 1 1,00 0,75
Punteggio 15,000 11,260
ARENA 0,900 0,800
BENEDETTO 0,900 0,600
46d) Coptrollo di torslgne. Si attribuisce punteggio pill elevato 15 Q1 CHELI 1,000 0,800
al maggior controllo di torsione, Media coefficlent 0,933 0,733
riportata a 1 1,00 0,79
Puntegglo 15,000 11,786
ARENA 1,000 0,700
BENEDETTO 1,000 0,700
46e) Facilita della connessione con I'estensione e tenuta 5 a1 CHELI 0,800 0,600
dell'estensione Medla coefficlent! 0,933 0,667
rportata a 1 1,00 0,71
- Punteggio 5,000 3,571
46f) Gamma delle rigidita di punta 15 minimo=0, valt;ri intermedi
proporzionali - 15,000 15,000
Totale punteggio di qualita 70,000 . 70,000 59,858
TOtaI-e puntegglo 70,000 70,000 59,858
di qualita - riparametrato
~
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LOTTO 47- Guide coronariche a elevata scorrevolezza con
strato polimerico e coating idrofilico a punta rastremata tipo
Fielder XT / Fielder XT-A / Fielder XT-R o equivalente

‘nome prodotto

fielder:XT, XT-A, XT-R

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Idoneo




LOTTO 48 - Guide coronariche a punta rigida e rastremata
tipo Conquest Pro / Conquest Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o
equivalente

‘Emopass

nome prodotto Conquest, Conquest Pro,C

q!

Pro 12, Astato XS 20, Miracle, Ultimate Bros3

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo




LOTTO 49 - Guide per occlusioni coronariche complete
croniche con punta a doppia spirale tipo Gaia First / Gaia
Second / Gaia Third o equivalente

Gala First / Gala Second / Gala Third

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo




LOTTO 60 - Guide con punta morbida a doppia spirale tipo
Sion / Sion Blue / Sion Black o equivalente

Emopass

nome prodotto

Sion, Slon Blus, Sion Blue ES, Slon Black, Grand Slam, Prowater flex, Rinato

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo




LOTTO 53 - Guide 0,018” supportive tipo SV-5
Cordis o equivalente (pediatrico)

nome prodotto -

SV-5, 8V-8

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Idoneo

~—



LOTTO 58 - Dispositivi di protezione embolica con
occlusione prossimale tipo MO.MA. o equivalente

Mo.Ma. Ultra
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo

s




LOTTO 58 - Dispositivi per supporto . .
. . Gada ltalia
meccanico temporaneo del ventricolo SN
sinistro G
' | Impelia Kit
"°_"‘e prodottQ | catheter 2.5
Requisiti essenzialiiMod. F4) idoneo
ARENA 0,800
BENEDETTO 0,800
59a) Facilita di uso 10 Q1 CHELI 0,800
Media coefflcienti 0,800
Punteggio 8,000
ARENA 0,900
59b) | bro dell lle. Si attribul teggio pit BENFDFTTO 0,900
ngombro della consolle. Si attribulsce punteggio pit
elevato al minor ingombro 10 Q1 CHELI 0,800
Media coefficlenti 0,867
Punteggio 8,667
59c¢) Diametro esterno delle cannule arteriose. Si attribuisce Valore minimo =max punteggio, 10.000
punteggio piu elevato al piti basso diametro a parita di flusso 10 Valore massimo=0, valori intermedi !
ematico garantito dal dispositivo proporzionali Punteggio - 10,000
Valore massimo =max punteggio, 10,000
59d) Gamma delle misure delle cannule arteriose utilizzabili 10 Valore minimo=0, valori intermedi L B
proporzionali Puntegglo -10,000
ARENA 1,000
BENEDETTO 1,000
59e) Massimo flusso ottenibile 10 Q1 CHEL! 1,000
Media coefficienti 1,000
- Punteggio 10,000
59f) Tempo massimo garantito per la fornitura del sistema a Valore minimo =max punteggio, 10,000
partire dalla richiesta del’azienda sanitaria o ospedaliera (72 10 Valore massimo=0, valori intermedi
ore) proporzionali Punteggio 10,000
A . . 10,000
599) dati di letteratura 10 Vedi “ertter di valutazione delle
pubblicazioni scientifiche Punteggio 10,000
Totale punteggio di qualita 70000 | 66,667

Rt AU BRESS e o
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LOTTO 61 - Sistema per emostasi rapida
femorale mediante sutura per accessi
femorali fino a 8 French

nome prodotto.

perclose pro‘glide‘
suture mediated
closure system

Requisiti essenziali{Mod. F4) idoneo

ARENA 0,800

BENEDETTO 0,700

61a) Facilita di uso 28 Q1 CHEL! 0,700

Media coefficienti 0,733

Punteggio 20,533

ARENA 1,000

BENEDETTO 1,000

61b) Validazione del sistema nella letteratura scientifica 27 Q1 CHELI 1,000

Medla coefficienti 1,000

Punteggio 27,000

61c) Range di diametri degli introduttori arterios! che possono solo 3 diametri (6-7-8 French)=0 punti, 15,000
essere rimossi col dispositivo 15 numero=16 punti, numeri Inten:medl puntegglo

con criteri di proporzionalitd Punteggio 15,000

Totale punteggio di qualita 70,000 62,533

W\—-/ T




LOTTO 62 - Sistema per emostasi rapida
femorale mediante sutura per accessi
femorali maggiori di 8 French

: : prostar XL
nome prodotto . | percutaneous vascular
: : surgical system
Requisiti essenziali(Mod. F4) Idoneo
ARENA 0,700
BENEDETTO 0,700
62a) Facilita di uso 28 Q1 CHEL 0.800
Media coefficlenti 0,733
Puntegglo 20,533
ARENA 1,000
BENEDETTO 1,000
62b) Validazione del sistema nella letteratura scientifica 27 Q1 CHELI 1,000
Media coefficienti 1,000
Punteggio 27,000
62c) Dia.metro mass.lmo d.gll’introduttore arteriosi che possono 15 fm:’n;jgl:r‘::t::‘;‘:e‘::’n’::i‘lr:)“lalz::;]:l:l:;:e::f::f 15,000
essere rimoss| col dispositivo dl proporzlonalita R

Punteggio 15,000
Totale punteggio di qualita 7000 | o ' 62,633




LOTTO 63 - Sistema tipo
Rotablator o equivalente

:Boston Scientific

nome prodotto

frese rotalink, rotablatér rotélink plLls,

quide rotawire

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

e s s A

A



LOTTO 64 - Sistema per imaging
intracoronarico con OCT

Abbott Medical Italia

nome prodotto dragonfly optis kit
Requisiti essenziali(Mod. F4) Idoneo
ARENA ,000
64a) Spingibllita e scorrevolezza. Si intende la possibilita di far BENEDETTO 000
progredire il catetere allinterno del lume vascolare. Si 1" Q1 CHELI 000
:‘t:t(r)irbrzlig; puantegglo pilt elevato alla maggior spingibilita e Media coefficlent 1,000
ZZ.
Punteggio 11,000
Minimo valore=0 punti, massimo valore=11 11,000
64b) Massima risoluzione con pull-back di 50 mm 11 punti, valorl intermedi proporzionall)
Punteggio 11,000
ARENA 0,900
BENEDETTO 0,900
64c) Qualita della co-registrazione angiografica 12 Q1 CHELI 0,900
Media cosfficienti 0,900
Punteggio 10,800
ARENA 0,900
o BENEDETTO 0,900
64d) Gamma delle possibili alternative di risoluzione e 12 Qi ChEl 0,900
lunghezza di pull-back
Media coefficlenti 0,900
Punteggio’ 10,800
ARENA 1,000
BENEDETTO 1,000
64e) Rapidita dell’elaborazione 3D 12 Q1 CHELI 1,000
Media coefficlent| 1,000
Punteggio 12,000
et . 12,000
Vedi “criteri di valutazi delle pubblicazioni 2
64f) Dati di letteratura 12 . P I T B
) scientlfiche’ Punlggg/fo o i ;‘1 2,000
Totale punteggio di qualita 70,000 R 1o 67,600




LOTTO 70 - Protesi e dispositivi per Boston .

y ; . . .o . RSO Medtronic : -
I'embolizzazione di collaterali sistemico- ‘Scientific i =
polmonari e fistole di medio-piccole dimensioni A ‘ RRPEE Tt

nome prodotto DG concerto spirale
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo
Valore massimo =max punteggl 24,000 17,530
70a) Gamma delle tipologle offerte e delle misure: possibilita di adattarsi m o puntegglo,
" 24 Valore minimo=0, valorl intermedi
a diverse forme dimensionl del dotto.
proporzionali Puntegglo 24,000 17,530
ARENA 0,900 0,900
BENEDETTO 0,900 0,800
70b) Riposizionabilita: possibilita di riposizionare la protesi prima del 17 af CHELI 1,000 0,900
rilascio Media coefficlenti 0,933 0,867
riportata a 1 1,00 0,93
Punteggio 17,000 16,786
ARENA 0,800 0,800
BENEDETTO 0,800 0,800
70c) Radioopacita: possibilita di individuare agevolmente la protesi sotto 12 Qf CHELI 0,900 0,900
guida fluoroscopica Media coefficlenti 0,833 0,833
rlportata a 1 1,00 1,00
Puntegglo 12,000 12,000
ARENA 0,800 0,800
70d) Ritirabil bilita di i intende | ibllita e | PR 0,800 0,500
itirabilita e possiblli recupero: si intende la possibliita e la
facilita di ritirare e recuperare la protesl anche una volta rilasclata in 17 Q1 CHELI 0,800 0,700
caso di embolizzazione Media coefficlentl 0,800 0,767
riportata a 1 1,00 0,96
Punteggio 17,000 16,292 1
Totale punteggio di qualita : 70,000 70,000 | 61,607
Totale punteggio ’ o
- p I g9 70,000 170,000 61,607
di qualita riparametrato @ = - oap T e ’
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LOTTO 72 - Bare stent a celle Aperte molto
flessibili tipo AndraStent o equivalente
(pediatrico)

nome prodotto

Ab Medica

. ‘Cardinal Health Italy 509

andrastent palmaz
. o esclusa: fo stent & In accialo e non In cromocobalto;
RequiSItI essenmall(Mod. F4) idoneo mancano le lunghezze sopra i 60 mm e sotto 1 39.8
mm e i diametri sotto | 14mm e sopra | 26 mm
ARENA 0,900
72a) G tria della cell Ita di adattars| all te del BENEDETTO 1,000
a) Geometria della cella: capac adattarsi alla parete de
vaso e di ottenere una adeguata copertura del vaso. 5 Q1 CHELI 0900
Medla coefficientt 0,933
Puntegglo 4,667
Valore massimo =max puntegglo, 5,000
72b) Gamma delle tipologle offerte: varl diametrl e lunghezze 5 Valore minii , valori ints li 4
proporzionali Punteggio 5,000
ARENA 0,900
72c) Conf bilita Ita dl modeltars! all t I BENEDETTO 0.0
c) Conformabliita: capacl modeltars! alla parete vasale
anche se poslzionato In zone tortuose 12 0 CHELI 1,000
Media coefflclent! 0,933
‘Punteggio - 11,200
ARENA 0,900
72d) Crimpabllita: si Intende la possibilita di montare lo stent BENEDETTO 0,900
sul catetere a palloncino facendolo aderire stabilmente al 12 Q1 CHELI 0,900
catetere e ottenendo un basso profilo Medla coefficlenti 0,900
Punteggio 10,800
ARENA 0,800
72e) Forza radlale e reslstenza: si intende la resistenza al BENEDETTO 0,900
recoil del vaso e la resistenza dello stent alfa frattura qualora 12 Q1 CHELI 0,800
posizionato In zone angolate e pulsatili Media cosfficienti 0,867
Punteggio 10,400
ARENA 1,000
72f) Basso profilo: una volta crimpato sul palione, lo stent BENEDETTO 1,000
deve poter essere Inserito In Introduttori dl diametro maggiore 12 Q1 CHELI 1,000
di 1Fr rispetto al pallone su cui & montato, Media coefficient] 1,000
Punteggio 12,000
ARENA 0,800
72g) At ticita: d tremita arrotondat BENEDETTO 0,800
g) Atraumaticita: deve avere estremita arrotondate e non
spigolose per non dannegglare la parete dei vasi 12 at CHELI 0,900
Media coeffictenti 0,833
Punteggio 116,000
. - s B
Totale punteggio di qualita 70,000 64,087




LOTTO 73 - Bare-Stent premontati (pediatrico) Cardinal Health
- ltaly 509 -
& ;, LTI
‘nome prodotto - genesis
Requisiti essenziali(Mod. F4) Idoneo
ARENA 0,900
o BENEDETTO 0,900
73a) Geometria della cella: capacita di adattarsi alla parete del vaso e 5 al CHELI 0.900
dl ottenere una adeguata copertura del vaso. !
Media coefficienti 0,900
Punteggio 4,500
Valore massimo =max punteggio, 5,000
73b) Gamma delle tipologie offerte: vari diametri e lunghezze 5 Valore minimo=0, valori
Intermedi proporzionali Punteggio 5,000
ARENA 0,900
- BENEDETTO 0,900
73c) Conformabilita: capacita di modellarsi alla parete vasale anche se 12 al
posizionato in zone tortuose CHELI 0,900
Media cosfficlenti 0,900
Punteggio 10,800
ARENA 0,900
73d) Sovradilatabilita: possibilita di essere sovradilatati anche a BENEDETTO 0,900
dlametri molto superiori ai valori nominall con il minimo accorclamento 12 Q1 CHELI 0,900
possibile Media coefficienti 0,900
Punteggio 110,800
ARENA 1,000
73e) Forza radiale e resistenza: si intende la resistenza al recoil del BENEDETTO 1,000
vaso e la resistenza dello stent alla frattura qualora posizionato in zone 12 Q1 CHELI 1,000
angolate e pulsail Media coefficlenti 1,000
‘Punteggio 12,000
ARENA 0,900
73f) Trackabillity: ibilita di he att BENEDETTO 0,900
t f) Trackability: possibilitd di avanzare anche attraverso zone 12 a1 CHEL] 0,900
ortuose.
Media coefficienti 0,900
Punteggio 10,800
ARENA 0,900
L - ) BENEDETTO 0,900
73g) Atraumaticita: deve avere estremita arrotondate e non spigolose 12 a1 CHELI 0.900
per non danneggiare la parete dei vasi !
Media cosfficientt 0,900
Punteggio 10,800
Totale punteggio di qualita 70,000 - 64,700




LOTTO 74 - Cateteri a palloncino semi-complianti |

di grandi dimensioni per dilatazione At.’ Medic‘? '"",9“"_”73. :
endoluminale di vasi (pediatrico) )
: cateterl per
‘nome prodotto | valvuloplastica “cristal valver
: balioon”
Requisiti essenziali(Mod. F4) Idoneo Idoneo
ARENA 1,000 0,900
BENEDETTO 0,800 0,800
. . CHELI 0,900 0,800
74a) Velocita di gonflagglo e sgonfiaggio 6 Q1 Viodia cooficion 0,000 0,633
riportata a 1 1,00 0,93
Punteggio 6,000 5,566
ARENA 0,900 0,800
BENEDETTO 0,900 0,800
74b) Capacita del dispositivo di avanzare sul filo guida allinterno delle CHELI 1,000 0.800
curve e tortuosita (Trackability). Si attribuisce puntegglo piti slevato alla 6 Q1 : -
maggior Trackability. Medla coefficienti 0,933 0,800
riportata a 1 1,00 0,86
'~ Punfeggio 6,000 5,143
ARENA 0,900 0,800
BENEDETTO 1,000 0,800
74c) Profilo gopo gonfiaggio e sgonfiqggiq. Si attribgisce puntegglo piti 22 Q1 CHELI 0,900 0,700
elevato al pil basso profilo dopo gonfiaggio e sgonfiagglo. Media coefficientl 0,933 0,767
riportataa 1 1,00 0,82
Puntegglo 22,000 18,071
ARENA 0,900 0,800
BENEDETTO 0,900 0,800
) CHELI 0,900 0,800
74d) Atraumaticita della punta 11 Q1 Nodia cociioiernd 0.600 0,600
riportata a 1 1,00 0,89
Punteggio 11,000 - 9,778
ARENA 0,800 0,900
BENEDETTO 0,800 0,900
74e) Diametro degli introduttori richiesti. Si attribuisce punteggio piti CHELI 0.800 0.900
elevato al plil basso diametro necessario per introdurre i cateteri a 1 Q1 —— : :
parita di diametro del palloncino. Media cosfficlent 0,800 0,900
riportataa 1 0,89 1,00
- Punteggio - 9,778 11,000
ARENA 1,000 0,800
BENEDETTO 0,900 0,700
74f) Pl_'esslonl sostenute dal pgllopcino in tensione. Punteggio maggiore 1 at CHELI 1,000 0,800
se resistente a pression! superiori. Maedia coefficlenti 0,967 0,767
riportata a 1 1,00 0,79
- ‘Puntegglo 11,000 8,724
ARENA 1,000 1,000
BENEDETTO 1,000 1,000
749) Lunghez_za del corpo gatetere. Si attribqisge punteggio pil elevato 3 Q1 CHELI 1,000 1,000
ad una maggiore gamma di lunghezze superiori a 100 cm Mediia coefficlenti 1,000 1,000
riportataa 1 1,00 1,00
-Punteggio 3,000 3,000
Totale punteggio di qualita 170,000 768,778 61,272
TOtale p'u‘nte_gglo RN 70,000 70,000 62,361
di qualita riparametrato . . o [
v <) T
Cgpm
~




LOTTO 75 - Cateteri a palloncino semi-complianti Fie :

. R . . - . N Innova HTS : ‘Medtronic
di medio-piccole dimensioni per dilatazione ;
endoluminale di vasi (pediatrico) : .

nome prodotto perseus admiral xtreme
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo :;ﬂﬁfop:;r::ﬂ:::zza o

ARENA 0,800

BENEDETTO 0,800

76a) Velocita di gonfiaggio e sgonfiaggio 6 Q1 CHELI 0,800
Media coefficient] 0,800

Punteggio 4,800

ARENA 0,900

75b) Capacita del dispositivo di avanzare sul filo guida allinterno delle BENEDETTO 0,900
curve e tortuosita (Trackability). Si attribuisce punteggio piu elevato 6 Q1 CHELI 0,900
alla maggior Trackabillty. Medla coefficlenti 0,900
Punteggio 5,400

ARENA 0,900

75¢) Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si attribuisce punteggio BENEDETTO 9.9%
piu zelevt;to al FSCI gasso%%oﬂlo d%po ggﬁﬂéggio e sgonfiaggio. % 22 Q1 CHELI 0,900
Media coefficienti 0,900

Punteggio - 19,800

ARENA 0,800

BENEDETTO 0,800

75d) Atraumaticita della punta 11 Q1 CHELI 0,800
Medla coefficlent! 0,800

Punteggio 8,800

ARENA 0,900

75e) Diametro degli introduttori richiestl. Si attribuisce punteggio pit BENEDETTO 0,900
elevato al piti basso diametro necessarlo per introdurre i cateteri a 11 Q1 CHELI 0,900
parita di diametro del palloncino. Media coefficienti 0,900
Punteggio 9,900

ARENA 0,900

75f) Pression! sostenute dal palloncino in tensione. Puntegglo BENEDETTO 0.900
maggioizsse resistente a pregsloni superiori. . % " a CHELI 0,900
Media coefficient! 0,900

‘Punteggio 9,900

ARENA 1,000

75g) Lunghezza del corpo catetere. Si attribuisce punteggio pit BENEDETTO 1,000
eleg\'/at:r;% L?na maggigrg gamma dI'Iunghezze supperiorlgswg cm 3 Q1 CHELI 1,000
Media coefficienti 1,000

Punteggio 3,000

Totale punteggio di qualita 70,000 : L v 61,600

o




LOTTO 77 - Protesi per occlusione percutanea
del dotto arterioso di Botallo di piccole

dimensioni o piccole collaterali aortopolmonari o L

nome prodotto

-+ Cook Italia

Mreye PDA flipper

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
; . , Lty Valore massimo =max punteggio, 24,000
77a) Gamma delle tipologie oﬁerte e delle misure: possibilita di 24 Valore minimo=0, valori intermed
adattars! a diverse forme e dimensioni del dotto. :
proporzionali Punteggio 24,000
ARENA 0,900
BENEDETTO 0,900
7 iposizionabilita: bilita di riposizionare la pr i pri |
ri;bs)c:zlpos zionabilita: possiblli riposizionare la protesi prima del 17 ot CHELI 0,000
Media coefficienti 0,900
Punteggio 15,300
77¢) Radioopacita: possibilita di individuare agevolmente la protesi . ; )
sottZ) guida f?uoroschICa ¢ i 12 8i=12, no=0 Funteggio 12,000
ARENA 0,800
77d) Ritirabilita e possibilita di recupero: si intende la possibilita e la BENEDETTO 0,800
facilita di ritirare e recuperare la protes! anche una volta rilasciata In 17 Q1 CHELI 0,800
caso dl embolizzazione Media coefficienti 0,800
Punteggio 13,600
Totale punteggio di qualita 70,000 64,900




