Valutazioni

Valutazioni

di qualita riparametrato

individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 G,40
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 1,00 0,40
PASETTI 1,00 0,40
Viene intesa come “trackability’, la consistenza del 30 Q1 Media coefficent 1,00 0,40
materiale deviessere tale da deformarsi e modificarsi -
lasciando inalterata Ia struttura del vaso, riportata a 1 0,40
senza ajterarlo. R e s
i : ' 12,000] -
CASTALDI 0,50
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETTI 1,00 0,50
10 a1 PASETTI 1,00 0,50
Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare Media coefficienti 1,00 0,50
Il tessuto riportataa 1 0,50
Prigqgig: " 5,000
CASTALDI 0,50
MORBIDEZZA PROGRESSIVA ALLEGRETTI 0,50
- . PASETTI 0,50
Caratteristica cosiruttiva: 10 8] - —
alraumatico distale ¢ ad alto supporto prossimale Media cosfficientl 1,00 0,50
riportata a 1 0,50
L Punteg 5,000} -
CASTALDI 0,60
ALLEGRETTI 0,80
MAGGIORE RADICPACITA 10 . PASETTE 0,80
Maggiore visibilita alla fluoroscopia Media coefficient 1,00 0,73
riportata & 1 1,0C 0,73
ENEHI Punteggio. i 10‘000 Ll 7,333
17,733
Totale punteggio ETCENTL It




Valutazioni
individuali

Requisiti essenziali PRESENTI




Valutazioni Valutazioni
individuall individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTE
CASTALDI 1,00 0,90
ALLEGRETTI 1,00 0,90
AFFIDABILITA' DEL MECCANISMO DI DISTACCO FASETT 100 0,90
20 Qi — -
Minor frequenza di eventi di distacco indesiderati Media coefficienti 1,00 0,90
riportata a 1 1,00 0,90
Punteggio™ g 20,,000 18,000
CASTALDI 1,00 1,00
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLECRETTI 1,00 1,00
15 ot PASETTI 1,00 1,00
Materiale che si deforma in modo {ale da non Media coefficienti 1,00 1,00
danneggiare il tessuta fiportata 2 1 1.00 1.00
Punteggio - ¢ 15,000 15,000
CASTALD! 1,00 0,90
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETT! 1,00 1,00
o PASETTI 1,00 1,00
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 15 Q1 - —
materiale dev'essere tale da deformarsi e medificarst Media coefficienti 1,00 0,97
lasciando inalterata la struttura del vase, senza alterario riportata a 1 1,00 0,97
£ puteggio - ~15,000| " . 14,500
CASTALDI 1,00 1,00
ALLEGRETTI 1,00 1,00
MAGGIORE RADIOPAGITA' ypsm— 100 100
0 Q1 - — : -
Maggiore visibilita alla fluoroscopia Media coefficieni 1,00 1,00
riporiata a 1 1,00 1,00
" punteggio: 10,000 ©10,000] -
Totale punteggio
1a%'E punteeslo . 41,000 40,400
‘di-qualita’ :
|Totale punteggio i R
|-di.qualita riparametrato = = 2




Valutazioni

Requisiti essenziali

individuali

PRESENTI

" '[IDONEO-
* |PRESENTI DUE |- =
|TIP MARKER |




Valutazioni

Valutaziont

individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 0,75 1,00
ALLEGRETTI 0,75 1,00
TENUTA DEL PALLONCINO PASETTI Q0,75 1,00
Mantenimanto nel 1 del vol dol palloncine dono i 20 a1 Media coefficient 0,75 1,00
antenimento rel tempo del volume del palloncino dopoe "
gonfiaggio riporiata a1 ‘ : Q,?S . 1,00 _
\Funreg;-fq. o [
CASTALDI 0,60
ALLEGRETTI 0,60
MAGGIOR VELOCITA' Di PASETTI Q,60
GONFIAGGIC/SGONFIAGGIO (MLIS) i ot Wiedia coeficent 0.50
Maggior velocita 0,60
. 9,000
0,50
CAPACITA" DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 0,70
PASETTI
Viene infesa come “frackability”, la consistenza del is =] - — 0,60
materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi Media costficient 0,63
lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alierario rportata a 1 0,63
Ll ponteggio L 9,5001
CASTALDI 0,60
ALLEGRETTI 0,70
IDONEITA' AL RILASCIO DI DIFFERENTI DEVICES PASETTI 0,601
10 o1 WMedia coefiicienti 0,63

Possibilita < iniettare agenti embolizzanti o rilasciare
stent intracranici o spirali staccabili

riportatz a 1

. iPunteggio i

0,63

| di qualita riparametrato-

: :' 6,333 "'f : 10,000
Totale punteggio 39,833 60,000
diqualita’ = ’ '
_____ |Totale punteggio ' e0.000°




Valutazioni

Valutazioni

Valutaziomi
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA MEDTRONIC 4]
MAGGIOR VELOCITA' DI AB MEDICA STRYKER L
GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO (ML/S) 50 a MEDTRONIC STRYKER |2
. . Punti grez=i 3,00 0,00 3,00
Maggior velocita Riportati a 1 1,000 0,000 1.000
SV Puntegal S 20,000] Te,000) 20,000
CABTALDI 0,60 1,00 1,00
ALLEGRETTI 1,00 0,70 1,00
FACILITA' DI UTILIZZO PASETTI 1,00 0,60 0,80
15 ol ) A 5
Maggior facilita IMedia cosfficient: 0,87 0,77 0,93
riportata & 1 0,93 0,32 1,00
Punteggio ", ' ' Tr12.321 .. .-15,000}:
CASTALDI 1,00 0,60 1,00
CAPACITA' DI FROGRESSIONE ALLEGRETT} 1,00 0,60 0,80
Viene infesa come “trackability”, la consistenza del 10 Qt PAS_ETH — 1,00 0.60 L.00
materiale dev'essere taie da deformarsi e modificarsi Mdia cosfficient] 1,00 0,60 0,93
tasciando inallerata la sirultura del vaso, senza alterarlo riportata & 1 1,00 0,60 0,93
SEE Punieggio L 0410,000( | og,000F 9333
CASTALDI 1,00 0,60 0,80
TENUTA DEL PALLONCINO ALLEGRETT! 1,00 0,60 0,80
10 PASETTI 1,00 0,60 0,80
Mantenimento nel tempo def volume del palloncine dopo il a1 Media coefficianti 1,00 0,60 0,80
gonfiaggio ripartata a 1 1,00 0,60 0,80
L Punitdggio 2+410,000| 06,000 . 8,000] -
RANGE DI MISURE 8 i6
= Q3 s [ 2 RENS N G
Magglior gamma di misure L Punteggic - - R
9siore s " 5,000
Totale punteggio
T T S 54,762 29,321 57,333
diqualita:: -
Totale punteggio T ] P ] L O Rk
ks ol 57,309 | | 30,685 | | 60,000 |




Valutazioni

Valitazioni
individuali individuali
Requisiti essenziall PRESENTI PRESENT!
CASTALD! G,70 1,00
ALLEGRETT! 3,60 1,00
CAPACITA' DI PROGRESSIONE PASETT 0,70 1,00
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 25 ot Media coefficient] 0,67 1,00
materiale devessere tale da deformarsi e moedificarsi riportata a 1 0,67 1,00
lasciande inalterata Ia strutiura del vaso, senza alterarlo o
CASTALDI
MORBIDEZZA E FLESSIBILITA' DEL ALLEGRETTI
PABETTI
MICROCATETERE 5 i —
_ _ o Media coefficient
Maggiore morbidezza e flessibiiita fiportaia a 1
S Punteggio 12,0087 -
CASTALD! 0,70
ALLEGRETT] 0,60
SCORREVCOLEZZA INTERNA 0 - FASETTI 0,60
Minor atfrito tra microcatetere e microguida Media coefficient 0,63
rfportata a
i Punteggio o)
CASTALDI
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETTI
0 1 PASETT!
Resistenza al decorso tortuoso fnginocchiamento} del 1 @ Media coefficienti
caletere N
riportata a 1

N Puritéggio




Valutazioni Vaiutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,80
ALLEGRETTI 1,0 0,70
CONTROLLO DI TORSIONE PASETTI 1.00 0,70
20 o y —
Maggiore controllo di torsione Media coefficientl 1,00 0,73
riportata a 1 1,00 0,73
. Punteggio | 20,000} | 67
CASTALDI 1,00 0,80
ATRAUMATICITA' DELLA FUNTA ALLEGRETTI 1,00 0,80
15 o1 PASETTI 1,00 0,80
Materiale che si deforma in modo fale da non danneggiare Media cosfficientt 1,00 0,20
il tessuto iportatz a 1 1,00 0,80
£ Punteggio .15,000( - 12,000
CASTALDI 1,00 0,70
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 1,00 0,60
. -~ ) PASETTI 1,00 0,60
Viene intesa come “frackability”, la consistenza del 15 1 - —
materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi Media coefficient 1,00 0,63
lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alteraric rportata a 1 1,00 0,63
S Punteggio 15,000) 5 ,50C
CASTALD} 1,00 0,70
ALLEGRETTI 1,60 0,70
RESISTENZA AL KINKING 10 a1 PASETTI 1,00 0,70
Resistenza all'inginocchiamento della guida Msdia coefficient! 1,00 0,70
riportata a 1 1,00 . 0,70
L Punteggio. +10,000{ 7,000
60,000 43,167




Valutazion
individuali

PRESENTI




Valutazioni

individuali

PRESENTI

IDONEO




Valutazioni

Valutazioni Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali individuali
Redquisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 1 BOSTON 1
AB MEDICA 1 MED-ITALIA 1
AB MEDICA 2 MERIT 0
MAGGIOR TENUTA DEL RUBINETTO BOSTON 1) MEDITALIA | 1
20 G2 BOSTON 2 MERIT "]
Maggior tenuta MED-ITALIA | 2 MERIT 0
Punti grezzi 4,00 4,00 4,00 0,00
Riportati a 1 1,000 1,000 0,000
i Punteggts L - 20,000[ 20,0000 [ - 0,000
CASTALDL 1,00 1,00 0,50
ALLEGRETTI 1,00 1,00 0,40
MAGGIOR TRASPARENZA DEL RUBINETTO \ BASETT! 1,00 1,00 0,40
Maggiore trasparenza 20 @ Media coefiicientl 1,00 1,00 0,43
riportata a 1 1,00 1,00 0,43
Punteggio” . 120,000 20,000 [ T 8,667
CASTALD! 1,00 1,00 0,70
ALLEGRETTI 1,00 1,00 0,70
MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO A SCATTO 20 a PASETT) 1,00 1,00 0,70
Maggiore comodita rell'utilizzo del meccanismo Media coefiicient 1,00 1,00 0,70
riportata & 1 1,00 1,00 0,70
S Punteggio . 20,000 0 720,000(
60,000 60,000

60,000 |




Valutazion

alutazioni

diqualita riparametrato:

Individuall individuall
Requisiti essenziali PRESENT! PRESENTI
CASTALD! 0,40 1,60
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETT| 0,40 1,00
. PASETTI 0,40 1,00
Materiale che si deferma in modo tale da non 20 @ Media cosfficienti 0,40 1,00
danneggiare il tessufo riportata & 1 0,40 1,00
L Puiteggie - 8,000) -0 L 20,000]
CASTALDH 0,50 1,00
CAPACITA' D1 PROGRESSIONE ALLEGRETTI 0,60 1,00
Viene int “trackability”, | istenza del 10 Qi PASETT 0,60 1,00
iene intesa come “trackability”, la consistenza de - —
materiale dev’essere tale da deformarsi @ medificarsi Media cosfficiantl 0,57 1,60
lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo riportata & 1 0,57 1,30
-5,667]: 3 .-10,000
GAMMA Di DIAMETRI 2 2
10 Q3 ) R
Maggiore gamma di diameti 5 M 1.01000,
CASTALDI 1,00
ALLEGRETTI 1,30
RESISTENZA AL KINKING PASETT] 100
10 a1 - — .
Resistenza allinginocchiamento del catetere Media coefficient 1,00
riportata 2 1 1,50
b 5 Punteggio 10,000
CASTALDI 1,06
STABILITA ALLEGRETTI 1,00
10 o PASETTI 1,00
Poartanza. Rigidita del catetere a garanzia Madia coefficienti 1,00
della posizione stabile nel vaso riportata a 1 1,00
L Panteagio; 1 10,000
Totale punteggio -
FOLEE PUN eEBIC 38,000 60,000
di qualita:
.| Totale punteggio il I S
S 38,000 || 60,000




Valutazioni

Valutazioni Valutazi
individuali individuali individuali |
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA MEDTRONIC {1 )
STABILITA' AB MEDICA STRYKER 2
15 2 MEDTRGNIC STRYKER 2 :
Portanza. Rigidita del catetere a garanzia della posizione Q Puntf grezzi 1,00 1,00 4,00
stabile net vaso Riportati a 1 0.250 0,250 1,000
" Puniéggio g 750 ggsol | s 000]
CASTALDI 0,70 0,80 - 1,00
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 0,70 0,70 © 1,00
PASETTL
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 10 [nl} - — 9,70 0,78 1,00
materiale dev'essere tale da deformarsi & modiicarsi Media coefficientl 0,70 0,73 : 1,00
lasciande inalterata la struttura del vaso, senza alterario riportata & 1 0,70 0,73 - 1,00
L Pumeggiol . 7,000 27,3330 10,000
GAMMA DELLE CURVE E DEI DIAMETRI 2 4 ’ 1
10 Q3 P 4:-:_: o I R R
. 1 ; - <. Puntegagio: . . o b o i B
Maggiore gamma di curve e diametri . Fumeggio. 3,750|: 13,000 0,625| .
CASTALDI 0,70 0,70 1,00
ALLEGRETTI Q0,70 0,70 - 1,00
MAGGIORE RADIOPACITA © o PASETTI 0,70 0,70 1,00
Maggiore visibilita alla flucroscopia Media caefficienti 0,70 0,79 1,00
riportata a 1 0,70 1,00
i Punteagio” . 7.000] | - 10,000
CASTALDI 0,50 1,00
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETT! 0,60 1,00
Is o1 PASETTI 4,50 1,00
Materiale che si defo-n'na.in modo tale da non Media coefficienti 0,53 : 1,00
danneggiare il tessuto poraa a1 0,53 T L,00
- Punteggio: . - 8,000 | % 15,000]-
Totale punteggio ' - '
G epUeeslo. 36,083 50,625
sdifqualita: -
] Totaleuntegglo B o R T
S e 42,765 | 60,000




Valutazioni
individuali

Requisiti essenziali

PRESENT!

T

-



Valutazioni

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
CROSSMED IMPLEMED 0
STABILITA' CROSSMED JOHNSON 0
25 Qz ) IMPLEMED JOHNSON 1
Portanza. Rigidita del catetere a garanzia defla posizione Punti grezzi 8,00 1,00 1,00
stabile nel vaso Riporiatia 1 1,000 0,125 0,125
©Punteggio i - 25,000/ -
CASTALDI 1,00
ATRAUMATICITA' DISTALE ALLEGRETTI 1,00
20 o1 PASETTI 1,00
Materiale che si deforma in modo fale da non danneggiare Media coefficienti 1,00
il tessuto -
ripertata a 1
o Pardggie
CASTALDI
CAPACITA’ DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI
. - . PASETTI
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 5 a1 - e
materiale devessere tale da deformarsi e modificarsi Media coefficienti
lasciando inalterata la siruttura del vaso, senza alterarlo riportata a 1
| -Punteggia
CASTALDI
ALLEGRETTI
EVENTUALI CATETERI SELETTIV] 10 a1 PASETTI
Viene valutata gamma e funzionalita Media coefficients
riportata a 1

Gt punteggio

Totale punteggio .-
di qualita |

|Totale punteggio
di'qualita riparametrato




Valutazloni Valutazioni Valutazioni Valutazioni
individuali individugli individuali individualt
Requisiti essenziali ASSENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
CAPACITA' DI PROGRESSIONE
CCOK MEDICAL CROSSMED 2
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 15 Q2 COOK MEDICAL STRYKER 2
ma_teriale_ dev'essere tale da deformarsi e modificarsi CROSSMED STRYKER 2
lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alteraro
Punti grezzi 0,00 2,00 4,00
Riportatf a 1 4,000 0,500 1,000
. Punteqio 5 -'0:000} . T5eol 15,000
STABILITA"
GOOK MEDICAL CROSSMED 2
Portanza. Rigidita dei catsters g garanzia delfa posizions 15 Q2 COOK MEDICAL STRYKER 2
stabile nel vase CROSSMED STRYKER 2
Punti grezzi 0,00 2,00
Riportat! & 1 0,000 0,500
_ Funtaggio 0,000 17,500/
CASTALD] 0,40 1,00 1,00
ALLEGRETTI 0,40 0,70 1,00
MORBIDEZZA DELLA PUNTA . o PASETTI 0,40 0,70 100
Morbidezza e deformabilita della punta Media coefficient 0,40 0,80 1,00
0,80 1,00
" 12,000 15,000
BAMMA DE| HAMETRI E GONFIGURAZION] 1 i
10 Qs R B
Maggiore gamma di diametri e configurazioni iO',QE.}(;J (
CASTALDI 0,80 1,00
ALLEGRETT! 0,40 1,00
RESISTENZA AL KINKING PASETTH 0,40 1,00
5 Q1 - —
Resistenza alfinginocchiamento del catetere Media coefficienti 0,00 0,53 1,00
nponata a1 0,53 1,00
i Punfeggfo 2,667 5,000
Totale puntegglo
18,000 39,667 60,000
di q ua Ilta =
Totale: punteggm Pt i S
' 18,000 139,667 | 60,000
________ dl quality’ riparametrato__. LT e




Valutazioni Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
ALFA MEDICAL. COOK MEDICAL
STABILITA ALFA MEDICAL ESPO ERRESSE
20 oz COOK MEDICAL ESPO ERRESSE
Portanza. Rigidita del catetere a garanzia della posizione Punli grezzi 1,00 1,00 4,00
stabile nel vaso Riportati a1 0,250 0250 1,000
. Puntegg;‘{:i el 74500 71500 o o 30:000
ALFA MEDICAL COOK MEDICAL
CAPACITA’ DI PROGRESSIONE ALFA MEDICAL. ESPO ERRESSE
COOK MEDICAL ESPQO ERRESSE
Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 5 Q2 - -
materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarsi Punti grezzi 1,00 2,00 3,00
lasciando inalterata fa struttura del vaso, senzz alterarlo. Ripartati a 1 0,333 0,667 1,000
; ' 5,000 ':10,000] ¢ +1,:15,000
GAMMA DEI DIAMETRI E CONFIGURAZIONI 35 38
10 Q3 .
Maggiore gamma di diamelri e configurazioni
CASTALDI 0,80
ALLEGRETTI 0,80 0,80
RESISTENZA Al KINKING 5 o1 PASETTI 0,80 0,80
Resistenza allinginocchiamento del catetere Media coefficient 0,80 0,80
riportata a 1 1,00 1,00
: -5,000
29,914 60,000
:°29,914 - || - 60,000




Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutaziond Valutazionri
individuali individuali individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI

AB MEDICA Q | ALFAMEDICAL. j 2

AB MEDICA 1 BOSTON 1

AB MEDICA ¢ CARDINAL 2

AB MEDICA 1 COOR 1

CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALFAMEDICAL, | 2 BOSTEN 0

ALFAMEDICAL. | 2 CARDINAL 0

Viene intesa come “trackability”, la consistenza del 20 Q2 ALFAMEDICAL. | 2 COOK 0

me!teriale_ dev'essere tale da deforrmarsi e modificarsi BOSTON 1 CARDINAL 1

lasciande inalterata ia struttura del vase, senza afterarle
BOSTON 2 CQOK 0
CARDINAL 2 COOK 0
Punti grezzt 2,00 8,00
Riportatia 1 0,250 1,000
s Punteggion it 5000 el 20,0005 -

CASTALDI 0,50 1,00
ALLEGRETTI 0,50 1,00
TENUTA E SICUREZZA DELLA VALVOLA 20 o1 PASETTI 0,50 1,00
Maggiore feruta e maggior sicurezza Media coefficient 0,50 1,00
riportata a 1 0,50 1,00

Piintaggio. 74210,000[; £34:20,000) 3
GAMMA DE] DIAMETRI & 8

10 Q3+ ; AT I

Maggiore gamma di diametri i S '7)'059 S
CASTALDI 1,00
ALLEGRETTI 1,00
SCORREVOLEZZA 10 a PASETTI 1,00
Minor atirtio tra catetere e introdutiore Media coefficient 1,00
riportatzs a 1 1,00

s integg " 10,000["
57,059

60,000




Valutézmni \;"é]u azieni . Valutazioni
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
BOSTON 2 | COOKMEDICAL| 0
BOSTON 2 MERIT 0
FACILITA! DI INIEZIONE CCOK MEDICAL 1 MERIT 1
30 Q2 — -
Compatibilita con microcateteri Punti grezzi 4,00 1.00 1.00
Riportati a 1 1,000 0,250 0,250
o Punteggior |0 30,000 7,500 | 7,500
CASTALDI 3,00 0,60 0,50
FACILITA’ DI IMPIEGO ALLEGRETTI 1,00 0,50 040
15 a PASETTI 1,00 0,50 0,40
Comodita di impiego Media coefficienti 1,00 0,53 0,43
(preparazicne, flaconaggio, ecc.) 1.00 0.53 0.43
...15,000| -} oc 8,000 |0 6,500
GAMMA. DI DIMENSIONE 7
o o 15 Q3 :
Gamma di dimensioni delle particelle 15,000 a
29,000 \




Valurtarioni v \ iani i Valutaziont
Individuali individuali Individuali ndlviduall individuali Individuall
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENT!
AB MEDICA 0 | ALFAMEDICAL. | 3
AR MEDICA 0 BOSTOM 2
AB MEDICA 0 CO0K 2
AB MEDIGA 2] MEDJTALIA |0
AB MEDICA 1 MERIT 1
ALFAMEDIGAL | 3 BOSTON 0
ALFAMEDICAL. | 3 COOK 0
AFAMEDIGAL | 3] wmMEDaTALIA |0
SCORREVOL EZZA INTRINSECA - o ArAWEDICAL 1 3 pyre—— o
Minor atinto fra guida e catetere BOSTON 2 COOK 9
BOSTON 2! MED-ITaLA | 0
BOSTON 2 MERIT i
CGOK 2| MED-TAUA | o
COOK 2 MERIT q
MED-ITALIA 1 MERIT 1
Punti grezz] 3,00 15,00 6,50 1,00 2,00
Riportati a 1 0,200 1,000 0,460 0,067 Q,133
S Punlegwie 0 | ,000) 0 20,000 Lo-g000f -t 1,333 L 12,667
CASTALDI 0,40 1,00 0,50 0,40 0,40
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETT! 0,40 1,00 0,50 0,40 0,40
] . ] _ 10 o1 FASETTI 0,40 i,00 0,58 0,40 0,40
Resistenza alfinginocchiamento della guida Media coefficienti 0,40 1,00 0,50 0,40 0,40
I vasi tortuosi riportata & 1 0,40 1,00 0,50 0,40 0,40
Pliniagg 4,000|: . 471000001 5,000/ |, 4,009} 4,000
GASTALDI 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
_ ALLEGRETTI 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
MAGGIORE RADIOPACITA 10 @ PASETTI 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
Magglore visibilita alla fiuoroscepia Media coefficlenti 0,30 1,00 880 0,80 0,80
riportate & 1 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
. ' Punlegels /8,000 | 10,000 ;¢ “8000|. [~ . 8000 8,000
CASTALD) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40
ATRAUMATICITA® DELLA PUNTA ALLEGRETTI 0,40 1,00 0,30 0,30 0,30
10 ot PASETTI 0,40 1,00 0,30 0,30 0,20
Matetate che sl deforma in modo tale da non Media coefficient! 0,43 1,00 9,33 0,33 0,33
danneggiare il tessute riportata @ 1 0,43 1,00 0,33 0,33 0,33
Puntegel - 333 | A0,000; G| 06,000) L3333 [0 3383 3,333
GAMMA, DI LUNGHEZZE 3 5 4 3 4
10 [ e R ] ERE X i 11 .
Maggicre gamma df funghezze Putegyio 2,308 10000 6,154 2,308 6,154
R 60,000 30,487 18,974
sdi-qualita: :
‘|Totale punteggio 60,000 30,487 | | 18,974 |




Valutazioni

Valutazioni

Valutazioni

Valutazioni
individuali individuali ndividuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 0 BOSTON 2
AB MEDICA 1 CARDINAL 1
AB MEDICA 0 | COOKMEDICAL| 2
SCORREVOLEZZA INTRINSECA BOSTON 2| CARDINAL | 0
25 Q2 BOSTON 1 | COOK MEDICAL| 1
Minor attrito tra guida & catetere CARDINAL o | cook MEDICAL| 2
Punti grezzi 1,00 5.00 1,00 5,00
Riportatiz 1 0,200 1,000 0,200 1,000
P Puntaggie 5000 ~125,000 5,000 25,000
CASTALDI 0,70 1,00 0,70 1,00
ATRAUMATIGITA' DELLA PUNTA ALLEGRETTI 0,70 1,001 0,70 0,90
15 a1 PASETT) 0,70 1,00 0,70 0,30
Maferiale che si deforma in modo tale da non Media coefficienti 0,70 1,00 0,70 0,93
danneggiare i tessuto fivorata a1 0.70 1.00 0.70 093
Eunteggic 1 10,500 ©15,000] 10,5001 “ii 14,000
CASTALDI 0,80 1,00 0,80 1,00
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETT! 0,80 1,00 0,80 1,00
10 o1 PASETTI 0,80 1,00 0,80 1,00
Resistenza all'inginccchiamento deila guida Media coefficienti 0,80 1,00 0,80 1,00
in vasi tortuosi riportata 2 1 1,00 0,30 1,00
Bunteggio S 3000000 8,000 10,000
CASTALDI 1,00 1,00 1,00
ALLEGRETT! 1,00 1,00 1,00 %
MAGGIORE RADIOPACITA PASETTI 1.00 1.00 1,00
10 Q1 - - . 2 2 !
Maggiore visibilita alla fluoroscopia Mediz cosflicienti 1,00 1,00 1,00
riportata 2 1 1,00 1,00 1,00
" Puateggio.” - 10,000 010,000 210,000 '
60,000 33,500 59,000
60,000 | | 55,000

]
X
==



i
Valutazioni

| di qualita riparametrato.

Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,50
ALLEGRETTI 1,00 0,50
SCORREVOLEZZA INTRINSECA 25 a PASETTI 1,00 0,50
Minor attrito tra guida e catetere Media coefficienti 1,00 0,50
riportata a 1 1,00 0,50
i Punfeggie i e R 000, | 12,500
CASTALDI 1,00 0,50
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETTE 1,00 0,50
o PASETTI 1,00 0,50
Materiale che si deforma in mode fale da non danneggiare 15 Media coefficienti 1,00 0,50
il iessuto Tportata a1 1,00 0.50
i Punteggie 15,000{. | .117,500]
CASTALDI 1,00 0,50
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETTI 1,00 0,50
10 a PASETTI 1,00 0,50
Resistenza all'inginocchiamentc della guida Media coefficienti 1,00 0,5¢
in vasi tortuosi dportata a 1 1,00 0,50
o Puneggo 10,0000 |7~ 5,000]
CASTALDH 1,00 0,40
ALLEGRETTI 1,00 0,50
MAGGIORE RADIOPACITA' PASETTL 1,00 0,50
10 a1 - — e
Maggiore visibilita alla fluoroscopia Media coefficientl 1,00 ;
tiportata a 1 1,00 0,47
L Punteggio 10,000 4,667
Totale punteggio
o 60,000 29,667
diqualita. 0
Totale punteggio e L
YU RENIORE0 60,000 | | 29,667

e
%



Valutazioni Valutazion
individuali individuall
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALD] 1,00 0,70
ALLEGRETTI 1,00 0,50
SCORREVOLEZZA INTRINSECA BASETTI 1.00 0,50
30 Il _ — - .
Minor attrifo tra guida e catetere Media coefficientt 1,00 0,57
riportata a 1 1,00 0,57
S Punfeggio - 30,000 17,000| "
CASTALD} 1,00 0,70
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETTI 1,00 0,50
10 o1 PASETTI 1,00 0,50
Materiale che si deforma in modo tale da non Media coefficientt 1,00 0,57
danneggiare il tessuto 1.00 057
CASTALt.Di(
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETTL
1 PASETTI
Resistenza all'inginocchiamento della guida 10 @ Media coefficients
in vasi torfuosi fportata & 1
Lo Punteggiol
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE
10 Q3* BT T
Punteggio, - -

Maggiore gamma

Totale pu ntegg:o .:




Valutazioni

Valutazioni

individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI

CASTALDI 0,80 1,00

ALLEGRETTI 0,70 0,90

CONTROLLO DI TORSIONE o5 o PASETTI 0.70 0,90

Maggiore controllo di torsione Media coefficient 0,73 0,93

riportata a 1 0,79 1,00
L Punteggio 19,643| - 25,000

CASTALDI 0,80 1,00

RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETTH 0,80 1,00

PASETTI 0,80 1,00

Resistenza allinginocchiamento del catetere 15 Qt Media coaffcienti 0,80 1,00

in vasi toriuosi fportata 8 1 0.80 1,00
. Punieggio .o12,0000 | ©15000]

CASTALDI 1,00 1,00

ALLEGRETTI 1,00 1,00

MAGGIORE RADIOPACITA' 10 at PASETTI 1,00 1,00

Media coefficienti 1,00 1,00

Maggiore visibilita alla fluoroscopia riportata a 1 1,00
a3 ﬁbﬁieégiof‘ b 10,000
GAMMA OFFERTA
10 Q3

Punteggic:: n :

Maggiore gamma

Totale punteggio
diqualita

45,221

|Totale punteggio |
| di-qualita riparametrato

45221




Valutazioni

diqualita

Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 0,90 0,50
ALLEGRETT! 0,90 0,50
SPECIFICITA' D'USO 25 ot PASETTI 0,90 0,50
Catetere dedicato (da dichiarare) Media coefficienti 0,90 0,50
ripertata a 1 1,00 0,56
o Punteggio - v | .7 25,000]
CASTALDI 0,90
ALLEGRETTI 0,90
CONTROLLO DI TORSIONE 20 - PASETTI 0,90
Magglore controllo di torsiene Media coefficient 0,90
riportata a 1 1,00
i Punteggio . - 20,000
CASTALDI 0,90
RESISTENZA AL KINKING ALLEGRETTI 0,90
PASETT! 0,90
Resistenza all'inginocchiamento della guida 10 oy Media coefficients 0,90
in vasi tortuoest Hportata a 1 1,00
G Punteggio’ 10,000] |
CASTALDI 0,80
ALLEGRETTI 0,90
MAGGIORE RADIOPACITA' 5 a PASETT! 0,90
Maggiore visibilita alla flucroscopia Media coeffiienti 6,50
riportata a 1 1,00
: .| Punteggio 25,0000
Totale punteggio 60,000 33,889

|Totale punteggio




Valutazioni

Vajutazion]

Valutazioni
individuall Individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI] PRESENTI PRESENTI
ALFA MEDICALIT. BOSTON 0
ATRAUMATICITA' DEL CATETERE ALFA MEDICALIT, GARDINAL
25 BOSTON CARDINAL
Materniale che si deferma in modo tale Qz Punii grezz] 4,00 0,00
da non danneggiare i tessuio Riportati a 1 1000 0.006
[ Funleggio 25,000|- 10,0000
CASTALDI 1,00 0,40
ATRAUMATIGITA' DELLA PUNTA ALLEGRETT 1,00 0,30
15 . PASETTI 1,00 0,30
Materiale (della punta) che si deforma in modo tale @ Media coefficienti 1,00 0,33
da non danneggiare il tessuto ripartata a 1 1.00 0.33
Pariteggio. . 15,000(: . .5,000}"
GAMMA DELLE CURVE 2_2 45
10 Q3 IR . L
Maggior gamma : 2 857| : 10,000/
CASTALDI 1,00 0,40 0,40
ALLEGRETTI 1,00 0,20 0,40
CONTROILLO DI TORSIONE . o PASETTI 1,00 0,20 0,40
Maggiore controllo di torsione Media coefficienti 1,00 0,27 0,40
riportata a 1 1,00 0,27 0,40
i Purileggio £ 5.000] S ie1,383
CASTALDI 1,00 0,90 0,90
ALLEGRETTI 1,00 0,90 0,90
MAGGIORE RADIOPACITA' PASETT] 1.00 0.90 0.90
5 a1 - — : . .
Maggiore visibilia alia flucroscopia Media cosfficienti 1,00 Q0,90 0,90
ripertata @ 1 £,00 0,90 0,90
Punteggibt fET 5000 - 4,500( ~4,500
52,857 20,833

23,649




Valutazion|

| diiqualita riparametrato

Valutazioni Valutazioni Valutazioni
individuali individuz i individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA a ALFA MEDIC. 2
AB MEDICA 0 CARDINAL 2
AB MEDICA 1 COOK 1
MAGGIOR RASTREMATURA ALFA MEDIC. 2 CARDINAL 0
20 Q2 ALFA MEDIC. 2 COOK 3]
Basso profilo (moito affilato) CARDINAL a COOK a
Punti grezzi 1,00 5,00 2,00 3.00
Riportati & 1 1,000 0,333 0,500
‘ Punteggio " 20000 | 6,667 10,000
CASTALDI 1,00 0,50 0,40
ALLEGRETTI 1,00 0,50 0,40
TENUTA E SICUREZZA DELLA VALVOLA PASETT) 1.00 0.50 0.40
15 ol - — : : :
Maggior tenuia e maggior sicurezza Mediz coeflicient 1,00 0,50 0,40
riportata a 1 1,00 0,50 0,40
Punieggio 15,000| "~ S 7,500 6,000
CASTALDI 1,00 0,50 0,40
ALLEGRETT 1,00 0,50 0,40
SCORREVOLEZZA INTRINSECA Eyya— 100 050 040
15 Q1 - — £ : s
Minor attrito fra catetere e introduttore Media cosfficienti 1,00 0,50 0,40
riportata & 1 1,00 0,50 0,40
: 15,000 | - 7,500
GAMMA DEI IAMETRI 8 12 4
10 Q3> . o N i
Maggior gamma .5,455] - 10,000 0,909
- 18,515 55,455 31,667 22,909
diqualita::
|Totale punteggio = T T B e o T
| e 20,033 | | 60,000 | | 34,262 24,787




Valutazioni
individuali

PRESENTI

60,00




Valutazioni
individuali

PRESENTI

liponEo -

otale punteggi
di qualita riparametrato




Valutazioni Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENT] PRESENTI
AB MEDICA o] CROSS MED
AB MEDICA MEDTRONIC
SICUREZZA DEL DISTACCO 4 - CROSS MED 2 MEDTRONIC
Maggiore sicurezza Punti grezzi 2,00 4,00 0,00
Riportati a 1 0,500 1,000 0,000
CASTALDI 0,70 1,00 0,80
ALLEGRETTI 0,80 1,00 0,90
MAGGIORE RADIOPACITA’ PASETTI 0.80 1.00 0.90
10 Qf LLLEN : : ]
Maggiore visibiliza alla flucroscepia Media coefficterti 0,77 1,00 0,87
riportata a 1 0,77 1,00 0,87
GAMMA DI SPIRALI 51 237 205
5 Q3> - el RN FHs gt
Maggior garama EESA RPN S B
sgers 10,260| 5000 o F
30,427 60,000




Valutazioni

Da dichiarare i calibri minimi dei lumi interni dei
microcateteri compatibilt

.- Punteggio

Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI (0,80 1,00
ALLEGRETT! 0,80 1,00
SICUREZZA DEL DISTAGCO " . Fy— 0,80 1,00
Stabilith ed afidabilita el meccanismo Media coeficianti 0,80 1,00
riportata a 1 0,80 1,00
N Punteggio. | - 16,800/ 20,000 -
CASTALD 0,90 0,90
ALLEGRETT! 0,90 0,99
MINOR TEMPO DEL DISTACCO " o pEyp— 0,90 0,90
Minere fempo Media coefficienti 0,90 0,90
riportata a 1 1,00 1,00
N Puritesgip S 10,000 10,000
CASTALDI 0,60 1,00
ATRAUMATICITA' DELLA SPIRALE ALLEGRETT! 0,60 1,00
10 o PASETTI 0,60 1,00
Materiale che si deforma in modo tale da non Media coefficienti {,60 1,00
danneggiare il tessufo riportatz a 1 0,60 1,00
L Puntegib 5,000t 10,000
CASTALDI 0,80 1,00
ALLEGRETT! 0,80 1,00
FACILITA’ DI INTRODUZIONE ” o Eppmm— 0,80 .00
Maneggevolezza e semplicita Media coeflicient 0,80 1,00
riportata a 1 0,80 1,00
Buptaggic * | 8,000 | 10,000 -
0,015
COMPATIBILTA' DI DIAMETRO CON | VARI :
MICROCATETERI Di PICCOLO CALIBRO
10 Q4x

Totale punteggio
‘diqualita

50,000

56,875

| Totale punteggio. .
di‘qualita: riparametrato

by

52,747

60,000




Valutazioni

Valutazioni

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 0 ABBGTT 3
AB MEDICA 0 MED-ITALIA 2
9 AB MEDICA 0 MERIT 2
FACILITA’ DI APERTURA DELLA VALVOLA ABBOTT 0 MED-ITALIA 2
Facilita e maneggevolezza 2 @2 ABBOTT 0 MERIT 2
del meccanismo della valvola MED-ITALIA 1 MERIT 1
Punti grezzi 0,00 3,00 5,00 5,00
Riportat a 1 0,000 0,500 1,000 1,000
i F’unregg;o : 215,000 25,000 25,000
CASTALDI 1,00 0,80 0,70
ALLEGRETTI 0,80 0,80 0,90
TENUTA DELLA VALVOLA EASETTI 0.80 0.80 o.a0
is Q1 r s ,
Maggior tenuta Media cosfiicient 0,87 0,80 0,83
riportataa 1 1,00 0,82 3,96
Puriteggio’ 5 7 15,000| 13,846 . 14,423
CASTALDI 1,00 0,80 0,90
ALLEGRETTI 0,80 0,80 1,00
MAGGIOR TRASPARENZA DEL DISPOSITIVO PASETTI 0.20 0.80 1.00
15 Q'l r r 2
Maggiore trasparenza Media coefficient 0,87 0,80 0,97
riportata a { 0,50 0,83 1,00
Punlegg . 13,448] 12,414 15,000
MAGGIOR AMPIEZZA LUME INTERNO 0,096 0,094
5 Q3* v L i e
Diametrc cateteri ttati {I i
i ro cateter accettati {In) . .. _2’430 ,196
45,878 56,619
| 48,618 --60,000




Valutazioni Vatutazioni Valutazionl Valutazioni Vafutazlont
individuali ndividuali individuali individuall individuali
Requisiti essenziali ASSENTI PRESENTI FRESENTI PRESENTI PRESENTI
B. BRAUN 1 CARDINAL 1
B. BRAUN 1 MED-ITALIA 1
B. BRAUN 1 MERIT 1
TENUTA DELLA VALVOLA EMOSTATICA 20 o CARDINAL T | wEnaaua |
Maggiors tenuta CARDINAL 1 MERIT i
MED-ITALIA 1 MERIT i
Punti grezzi 3,00 3,00 3,00 3,00
Riportati a 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Puntoggio 1 20,000)::. |70 20,000( . 120,000 ~ 20,000

CASTALD! 1,00 1,00 1,00 1,00

ALLEGRETT! 1,60 1,00 1,00 1,00

FACILITA’ DI APERTURA DELLA VALVOLA : PASETTI 1,00 1,00 1,00 1,00

Maneggevolezza del sistema 15 ¢ Media cosfficiantt 1,00 100 1,00 1,00

riportatz & 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Flintaggio” "+ © 15,000 15,000) - 15,000[-0 | 15,000

MAGGIOR AMPIEZZA | UME INTERNG 85 &5 %5 | g

15 Q3 L e R [ s :
Diametro cateteri accettati (Fr) e 15:’000 s 15,000 15,000 i ;

CASTALDI 1,00 1,00 1,00 1,00

ALLEGRETT! 1,00 1,00 1,00 1,00

MAGGIOR TRASPARENZA DEL DISPOSITIVO 10 ot PASETT 1,00 1,00 1,00 1,00

Maggiore trasparenza Media cosfficient! 1.0C 1,00 1,00 1,00

riportatz a 1 1,00 1,60 1,00 1,00

Puntegio” . 1 S AB000) ) T 20,000 ) 10,000| 10,000

60,000 60,000 60,000
60,000 ©.60,000:. |




Valutazioni \.Ialutazmm Valutazioni \;'aIL;t;iz:onl
individuali individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
GAMMA D] DIMENSICNI DEL LACCIO = - l - 10 0
15 Q3+ S S B _
Maggior gamma .. - Purteggio N B N 2 ; L
e 15,000 3,889 12,222 2,222
CASTALD! (0,80 0,80 1,00 0,80
ALLEGRETT 0,80 0,80 1,00 0,80
MAGGIOR RADIOPACITA' DELL'ANSA . o ppe— 5,80 0,50 1,00 0.80
Magagior visibilita alla fluoroscopia Media coefficierti 6,80 0,80 1,20 0,80
riportats a 1 0,80 0,80 1,00 0,80
Purtsggio " | 12,000 _A2,0000 chcC 15,000 - - ..12,000
CASTALD! 0,50 0,40 1,80 0,30
. ALLEGRETTI 0,50 0,40 1,00 0,30
MANOVRABILITA' ED ATRAUMATICITA' DELL'ANSA 5 o oy p— 0,50 0,40 1,00 0,30
Maneggevolezza &d atraumaticita dell'ansa Media coefficient] 0,50 0,40 1,00 3,30
riportata a 1 0,50 0,40 1,00 0,30
Puntaggio - 7,500 - 6,000 15,000 4,500
CASTALDI 0,40 0,30 1,00 0,20
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 2,40 0,30 1,00 0,20
Viene intesa come “trackability?, la consisterza del 15 Qi PAS,ETTI — ©:40 0,30 1,00 8,20
materiale devessere tale da deformarsi e medificarsi Media coeflicient 6,40 0,20 1,00 6,20
lasciando inalterata la struttura del vaso, senza alterarlo riportata a 1 0,40 0,30 1,00 0,20
Punteggio’ . L ‘4,500 15,000 : 3,000
Totale punteggio
DR 40,500 26,389 57,222 31,722
-di'qualita
42,466 27,670 60,000 33,262




i
Valutazioni
individuali

PRESENTI

|IDONEO .

60,00




Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,50
ALLEGRETTI 1,00 0,50
MANEGGEVOLEZZA 1 PASETT] 1,00 0,50
Ergonomicita 40 Q Media coefficienti 1,00 0,50
riportata a * 1,00 0,50
" Punteggio - 40,000| 20,000
CASTALDI 1,00 0,80
ALLEGRETTI 1,00 0,80
MAGGIOR TRASPARENZA PASETTI 1,00 0,80
Maggior visibilita 10 Q1 Media coefficienti 1,00 0,80
riporizta a 1 1,00 0,80
: Punteggio™ - 10,000/ : ‘8,000
CASTALDI 1,00 1,00 C:7
ALLEGRETT
COMPATIBILITA' CON LE SOLUZION! INIETTABILI . o v igg igg ‘“—"’<—'
Compatibilita dichiarata Media coefficient 1,00 1,00
riporta'.ta a 1 _ 1,00 1,00 _%::
o Punteggio. T 10,0000 7 . 10,000
Totale punteggio. 60,00 60,000 38,000 z
diqualita. = e :
""" Towale puntegglo. 60,000 | | 38,000
_____ di qualita riparametrato =~ = -




Valufazioni Valutazioni 'Valutazionl Valutazionl
individuali individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 2 COOK 0
AB MEDICA 1 MED-TALIA 1
AB MEDICA 0 MERIT 2
MANEGGEVOLEZZA COCK 4] MED-TALIA 2
L 35 Q2 Co0K 0 MERIT 2
Ergonomictta MED-ITALIA 0 MERIT 2
Punti grezzi 3,00 0,00 3,00 5,00
Riportati 2 1 0,500 0,000 0,500 1,000
.- Punteggio - - "~ 17,500| - 0,000 17,500 35,000
RESISTENZA ALLE ALTE PRESSIONI _ __1_200 — 1200 1200 12q0
i5 Q3+ P )
Dichiarare PS| © Punteggio. - o s .
T _-15,000| 15,000 15,000
CASTALD! 1,00 1,00 1,00 1,00
ALLEGRETTI 1,00 1,00 1,00 1,00
COMPATIBILITA" CON LE SOLUZION] INIETTABILI 0 o PASETT] 1,00 100 1,00 1.00
Compatibilita dichiarata Media coefficient 1,00 1,00 1,00 1,00
riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Puriteggio .. - ©.:10,000 | 10,000/ 10,000
25,000 60,000
25,000 60,000




Valutazioni

individuali

PRESENTI

- |IDONEO. !+ -




Valutazioni

Valwtazioni

Valutaziont

Valutazion]

di qualita riparametrato * '

individuali |individuai individuzli individuall
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENT? PRESENTI
ABBOTT 2 BARD o
ABBOTT 0 GARDINAL 2
ABBOTT 0 MEDTRONIC 2
ADATTAMENTC ALLE TORTUOSITA' DEL VASO BARDC 0 CARDINAL 2
25 Q2 BARD 2 | MEDTRONIC | 0
Adattabilita alla morfologia del vaso CARDINAL 5 MEDTRONIG P
Punti grezz) 2,00 2,00 5,00 2,00
Ripertati a 1 0,333 0,333 1,000 0,333
. Puntegglo -.. 8333 Lo 8,383 . 25,000 8,333
CASTALDI 0,40 0,40 1,00 0,50
ALLEGRETT! A0 0,40 1,00 0,50
FACILITA' DI POSIZIONAMENTO 1 ot Pyy— 0,40 0.40 100 0.50
Semplicitd nel pesizicnamento dello stent Media coefficiantt 0,40 0,40 1,00 0,50
riportata a1 0,40 0,40 1,00 0,50
Pun!éggio':' B T e o000 | o '.4,000 L - 10,000 5,000
GCAMMA DE! DIAMETRI E DELLE LUNGHEZZE 2 — 2 P ]TS 24
10 ar B i - B
Maggior gamma Punteggio - L . R
: 7,9171 . 6,875 3,750 10,000
ABBOTT 1 BARD 1
ABBOTT 0 CARDINAL 2
ABBOTT o MEDTRONIC 2
MINORE ACCORCIAMENTO BARD 4 CARDINAL 2
o ) ) 10 Qz BARD 2 | MEDTRONIC | ©
Minor differenziale tra stent chiuso e apertio CARDINAL > MEDTRONIC G
Punti grezzi 1,00 3,00 5,00 2,00
Riportati a 1 0,167 0,500 1,000 0,333
© L Punteggio Covo L6867 -5,000] " 10,000 3,333
CASTALDI 0,70 0,70 1,00 0,80
ALLEGRETTI 0,70 0,70 1,00 0,80
MAGGIORE RADIOPACITA' 5 . FASETT! .70 0,70 7,00 0,80
Maggiore visibilita alla flucroscopia WMedia coefficientl 0,70 9,70 1,00 0,80
riportata a 1 0,70 0,70 1,00 0,80
Punteggio - & 5 ~-3,500] " 3,500 5,000 4,000
Totale punteggio 25,417 27,708 53,750 30,667
“di qualita: o
|Totale punteggio. = 30,930

34,233

*



Valutazioni

individuali

PRESENTI

{iponEo

Totale .pun_tegglo :
d| quallta rlparametrato




Valutazioni
individuali

Requisiti essenziali

PRESENTI

Totale punteggio
“di qualitd

IDONEG -

w000




| di qualrta rlparametrato

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 0,60 1,00
ALLEGRETT! 0,60 1,00
ADATTAMENTO ALLA TORTUQSITA' DEL VASO FASETT! 0.60 1.00
25 at . z :
Adaitability alla morfologia del vaso Media coefficierti 0,60 1,00
nporfata al 0,60 1,00
*: Punteggio” " 15,000} 225,000}
CASTALDI 0,70 0,80
ALLEGRETTI 0,70 0,80
FACILITA' DI POSIZIONAMENTO Eppe— .70 0.90
15 o1t - — . .
Semplicita nel posizionamento dello stent edia coefficient 0,79 0,83
npoﬁam a1 0,84 1,600
Pun!egg:o: 112,600 [ -15,000
20 17
GAMMA DE! DIAMETRI E DELLE LUNGHEZZE - -
10 Q3* R
Maggior gamma i F'untegg.'o- L
CASTALDI 0,80 O,SU
ALLEGRETT! 0,80 0,80
MECCANISMO ANTIEMBOLICO PASETTI 0,80 0,30
10 Q1 - —
Caratteristica costruttiva. Da descrivere Media cosficientl 0,80 0,80
riportata a 1 1,00 1,00
" Punieggio” " 10,000 10,000
Totale puntegglo S %
+:60,00 - 47,600 55,313
di quallta R
"|Totale: puntegglo . B
: 51,634 60,000




Valutazioni

Ingtyiduall

Individuall

Incfividuali

Indhdurali

ingividuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT!
AB MEDICA 1 ABBOTT 1
AB MEDICA 1 | ALFAMEDICAL | 1
AB MEDICA 1 BARD 1
AB MEDICA Q BOSTON 2
AB MEDICA 4] CARDINAL 2
ABBOTT 1 | ALFAMEDICAL. | 1
ABBOTT 1 BARD 1
ABBOTT o BOSTON 2
BASSO PROFLD - az ABBOTT 1 CARDINAL | 1
Ataumaticits ALFAMEDICAL | 1 BARD 1
ALFA MEDICAL. v} BOSTON 2
ALFA MEDICAL. 1 CARDINAL 1
BARD a BOSTON 2
BARD 1 CARDINAL 1
BOSTON 2 CARDINAL o]
Punt grezzt 3,00 4,90 4,00 4,00 10,00 5,00
Riportatia 1 0,300 0,400 0,400 0,400 1,000 0,500
i Pupleggio soneegsen) A ‘10,000 ;| A0,000]: [ o A000080] - 25,000 i 12,500
AB MEDICA Q ABBOTT 2
AB MEDICA 1 ] ALFAMEDICAL. | 1
AR MEDICA 1 BARD 1
AB MEDICA Q BOSTON 2
AB MEDICA 1 CARDINAL 1
ABBOTT 1 | ALFAMEDICAL | 1
ABBOTT 1 BARD 1
ABBOTT 0 BOSTON 2
WMAGGIOR YELOCITA' DI SGONFIAGGIQ ABBOTT ) CARDINAL 1
Maggiore valosita h e ALFAMEDICAL. | 1 BARD 1
ALFA MEDICAL. Q BOSTON 2
ALFA MEDICAL. 1 CARDIMAL 1
BARD ] BOSTON 2
BARD 1 CARDINAL 1
BOSTON z CARDINAL o]
Punti grezz 3,00 5,00 400 4,00 10,00 4,00
Riportafi 2 1 0,300 0.500 0.400 0.400 1,000 0,400
T il - ason] 7,500 ik 15,000 6000
GAMMA DI CALIBR| E LUNGHEZZE 77 28 .25
DEL PALLONCING 15 a3 &
Funtaggio : . . )
Heggor R L asponf || oo ] _agm 1228
CASTALD| 040 0,50 1,00 Q0,60
ALLEGRETTI 0,40 050 1,00 9,60
FLESSIBILITA' DEL PALLONCING s a PASETTI 040 0,50 1,00 0,60
Compiiance \daria gouTioiert 0,40 0,50 1,00 0,60
ripartata a 1 040 0,50 1,00 0,60
Puntegiye c - 2,000 2,500 3,000 2,000 5,000 3,000
Totale punteggio :
otale pi 0" 60,00 29,000 25,041 19,163 28,732 45,431 || 25,728
diiqualita o
Totale punteggio “|30,395°| | 23,260 || 34,875 || 60,000 || 31,229

di qualita riparamgtrato"iﬁ '




Valutazioni
individuali

PRESENTI

| ._:66,00-




‘Valutazioni Valutazioni -1 Valutarloni ioni
individuali fndividuali indiviciuali individuali indbviduall
Requisiti iali PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENTI PRESENTI
ABBOTT 2 1 ADVANC.MED. | O
ABBOTT 2 CARDINAL ]
ABBOTT 2 JMPLEMED a
ABBOTT 1| MEDTRONIC | 1
ADVANC. MED. 1 CARDINAL 1
CAPAGITA DI PROGRESSIONE ADVANC. MED. | 1 | MPLEMED , 1
15 Qz ADVANC. MED. | 6 [ MEDTRONIC | 2
Infasa come “rackability™ CARDINAL 1 IMPLEMED 1
CARDINAL 0 [ MEDTRONIC | 2
IMPLEMED Q MEDTRONIC 2
Purii grezzt 7,00 2,00 2,00 2,00 7,00
Riportati a 1 1,000 0,286 0286 0286 1,000
* Puptegais” ctis0e0) | 4,286 . L 4,286 - 15,000
CASTALD) 1,00 0,50 0,60 0,60 0,80
. ALLEGRETTI 100 0,60 0,60 0,60 0,30
FACILITA" Di POSIZIONAMENTO s o PASETT] 1,00 0.50 0.60 0.60 0,50
Semplicita di pesizionamento Meciia coefficlerti 1,00 0,80 0,80 0,60 080
ripottata = 1 1,00 0,60 0,60 0,60 0,80
| Funteggio Lias.000| b 9,000{: - . 9,000!~ . 8,000 12,000
ABBOTT 2§ ADVANC.MED. | ©
ABBOTT 2| CARDINAL 0
ABBOTT 2| IMPLEMED 0
ABBOTT 1| MEDTRONIC | 1
ADATTABILITA' ALLA PARETE VASALE ADVANC, MED. 1 CARDINAL 1
ADVANG. MED. | 1 IMPLEMED 1
La consistenza dei materiale dev'essere tale da 1Q Qz ADVANC. MED. a MECTRONIC 2
deformarsi e modificarsi lasciando inzlterata la struttura GARDINAL 1 \MPLEMED 1
del vaso, senza akterario
GARDINAL 0| MEDTRONIC | 2
IMPLEMED 0| MEDTRONC | 2
Punti grezzi 7,00 2,00 2,00 2,00 7,00
Riportat| a § 1,000 0,286 0,286 0,286 1,000
Punleggia . | ;-10,000 2857 ... 2,857 3,857 10,000
WINOR DIAMETRO DE! PORI 120,00 120,00 100,00 160,00 145,00
i0 as BN e . i PEPISIP PRH I I .
Misure in micronfinch. T f’-’”‘%‘i’" Y 7,826 ~10,000] 3,478 5,109
GASTALDI 6,80 0,80 0,80 0,80 0,20
. ALLEGRETT) 0,80 0,30 0,80 0,80 0,80
MAGGIOR RADIOPACTTA 10 a PASETTI 0,50 0,80 0,50 0,80 0,80
Maggiore visibliita alla fucroscopla Medin coeffictant 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
rfpertate a1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Funteggio 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Totale punteggio | 60,00 57,826 33,969 36,143 29,621 52,109
di-qualita o
- [Totale punteggio S 1" 60,000 35,246 37,502 30,735 54,068
diqualita riparametrato * ~ EOURTA AR P . : :




Valutazionf individuali

Valutazioni individuall

Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,70
CAPACITA' DI PROGRESSIONEMNAVIGABILITA' ALLEGRETTI 1,00 0,70
Maggicr “trackability”; la consistenza del materiale 20 o1 PASETT! 1,00 0,80
dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando Media coefficienti 1,00 0,73
inalterata la struttura de! vaso, riportata a 1 1,00 0,73
senza alterarlo - T T E R
oo Plinteggio 20,000| C 14,6675
CASTALDI 1,00 0,60
ALLEGRETTI 1,00 0,70
ATRAUMATICITA' 10 o PASETTI 1,00 0,60
Maggiore atraumaticita Media coefficient i,00 0,63
riportata a 1 0,63
Punteggio .-  6,333]...
GAMMA DI CALIBRI E LUNGHEZZE DEI CATETERI 4 —
15 Q3* ke £
Maggior gamma e __Pu_n#ggg{q_
CASTALDI 0,20
ALLEGRETTI 0,20
SEMPLICITA’ DI IMPIEGO DEL SISTEMA 5 - PASETTI 0.20
Semplicita e maneggevoiezza del sistema Media cosfiicientt 0,20
riportata a 1 0,20
o Puntegdlo - Tl 5,000 -1,000|
GAMMA DI ACCESSOR! - 2 -
mn [ T ROt TR A ST AR F R can
Maggior gamma S
sgers 1,667
Totale punteggio E i
T R ’| 60,00 60,000 25,205
~diqualita = . . gl
- | Totale punteggio T 1
|Totale punteggto . 60,000 | |- 25,205

di qualita riparametrato




Valutazioni
individuali

PRESENTI




Valutazioni . Valutazioni Valutazioni
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 0 JOHNSON 2
AB MEDICA 0 MEDTROCNIC 2
ATRAUMATICITA' DEL SISTEMA 20 - JOHNSON 0 MEDTRONIC 2
Materiale in grado di deformarsi senza lesicnare il vaso Punti grezzi 0.00 2,90 4,00
Riportati a 1 G,000 0,500 1,000
Punteggio - . U 00000 | 10,0000 | 20,000
AB MEDICA 2 JOHNSON
AB MEDICA 0 MEDTRONIC 2
CAPACITA' DI CONTENIMENTO SPIRALI " . Tonnson 1 o | mebtrRone | 2
Maggiore capacit Punti grezzi 2.00 0,00 4,00
Riportati a 1 0,500 0,000 1,600
SR Punreg.g';"c'z_ ) 10,000 .- 0,000):: - - - :20,000
, CASTALD! 0,70 0,80 1,00
GAPACITA' Il PROGRESSIONE LLEGRETTI 0,70 0,80 1,00 ,% _
Maggior “trackability™; la consistenza del materiale 10 o1 PASETT! 0,70 0,80 1,00
dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando Media coefficienti 0,70 0,80 1,00
inalterata la struttura del vaso, Hportata & 1 6,70 0,20 1,00
senza alterarlo —— — — — g g
©. Punteggio -1 -+ | 7,000 8,000 : 10,000
GAMMA DE| DIAMETRI E DELLE LUNGHEZZE : : _ ] S | N >
; : . Puntéggio S : : : :
Magglor gamma N R o000l | aadeal | 0 1111
Totale punteggio e B
naepImesso | 60,00 27,000 22,444 51,111
di qualita _ 1o
Totale punteggio , . Ao R T .
SOIAE PUNICBRIO -y 31696 | | 26348 | | 60,000
{ diqualita riparametrato .= | 0 1 T o :




Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENT] PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,80
ALLEGRETTI 1,00 0,30
ATRAUMATICITA' DEL SISTEMA PASETTI 1,00 0,80
20 ot Media cosfiicienti 1,00 0,80
Maferiale in grado di deformarsi :
senza traumatizzare il vaso "pcm{a a_ ! - }.’.00 _?_’80
'.?bn_reggiqi T B AR S A P
R I P ALtk DA X . o] e S 16,000
CASTALDI 0,60
ALLEGRETT! 0,60
PASETT 4,60
CAPACITA" DI DEVIAZIONE DI FLUSSO - —
20 o Media coeflicienti (3,60
Maggiore capacita riportata a 1 {,60
.: - Punteggi D
R 12,000
CASTALDI 0,60
CAPACITA' Di PROGRESSIONE ALLEGRETT! 0,60
PASETTI 0,60
Maggior “trackability”; la consistenza del materizle 10 oy Media cosfficienti 0,60
dev'essere tale da deformarsi e modificarsi lasciando iporats & 1 0.50
inalieraia la struttura del vase, P — -
senza allerarlo o
6,000
8
GAMMAMISUREEDIAMETRI | | —————————— -
10 Qs 5 Puad
: .- Puntéggio
Maggior gamma o : 10,000 0,541
Totale punteggio - R
e P e 60,00 60,000 34,541
diqualita: o0 e
‘|Totale punteggio - o T
lalepuntegslo | 60,000 34,541
| diqualita: riparametrato - AR e




alutazioni

di qualitd riparametrato

Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 1,00 0,80
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETT! 1,00 0,80
\fnen'e intesa come “trackability” fa coqsistenzg del ) 15 o PASETTI 1,00 0,80
materiale deviessere tale da deformarsi e modificarsi Media coafficienti 1,00 0,80
lasciando inal;:;a;aa Iaalt:trraudt;ura del vaso, riportata a 1 1,00 0,803
R Buinteggib’ w0 15,000F 0 -5 12,000
CASTALDI 1,00 0,80
ALLEGRETTI 1,00 0,80
ADATTABILITA' ALLA PARETE VASALE PASETH 1,00 0,20
Maggiore adattabifita s ot Media cosfficienti 1,00 0,80
ripartata & 1 1,00 0,80
Fiintaggio 15,000/ -1 12,000|
CASTALDI 0,80 0,80
ALLEGRETT! 0,80 0,80
MAGGIOR RADIOPACITA' 0 o PASETTI 0,30 0,80
Maggiore visibilita alia fluoroscopia Media cosfficienti 0,80 0,80
riporiata a 1 1,00 1,00
£ noPntéggic’ _-10,000) =0 20,000
GAMMA DE! DIAMETRI — - 8 2
: 10 i - Puteggio :
IMaggicr gamma ) i ' 0,625
GASTALDI 1,00 1,00
ALLEGRETTI 1,00 1,00
FACILITA' DI POSIZIONAMENTO 10 ot PASETT] 2,00 1,00
Semplicita di posizionamento Media coeflicier 1,00 1,00
fipartata a 1 1,00 1,00
Tk Punteggio 10,000 10,000] -
Tc?tale ;.)l{r}fceg_glq__ : 60,000 44,625
di:qualita~-
Totale punteggio. . | 760,000 || 44,625




<
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Valutazioni
individuahi

Requisiti essenziali

PRESENTI

Totale punteggio
diqualita

60,00

_|Totale punteggio =
| di qualita riparametrato

e



Requisiti essenziali

MINOR TEMPO DI EMOSTASI

Da dichiarare 1l tempo di procedura

20

Q1

CASTALDI

ALLEGRETFTI

PASETTI

Media coefficienti

riportata 2 1

SICUREZZA DEL SISTEMA

Maggior sicurezza

20

Qi

CASTA LDI

ALLEGRETTI

PASETTI

Media coefficient!

ripsrtata a 1

FACILITA' D'USO

Semplicita nellutilizzo del sistema

20

1

CASTALD!

ALLEGRETTI

PASETTI

Media coefficienti

riportata a 1

“di qualita

Totale punteggio

| di qualita riparametrato

PRAESIDIA

- |
-
il
.
i
T j
-
< g
= |
‘
'3
<
[&]

e Punteggio .~ .

Punteggia 7




\.laluta.zi.br.ﬂ‘

individuali
Requisiti essenziali PRESENTI

'Totale unte io
_ P gg 60,00
dlquallta_ :
"_-Totale unte 1" """ R
o L e 60,000




di quallta rlparametrato o

Vaiutazioni Valutazioni
individuaii individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 0,70 1,00
ALLEGRETTI 0,70 1,00
FACILITA DI NAVIGAZIONE INTRACRANICA PASETTI 0.70 1,00
20 Q1 - —
Maggior scorrevolezza Media coefficienti 0,70 1,00
riportata a 1 0,70 1,00
i Purifegalo - “1a,000[- | 20,000| -
CASTALDI 0,60 1,00
ALLEGRETT! 0,60 1,00
FLESSIBILITA PASETTI 0,60 1,00
15 Q1 : — - -
Maggior flessibilita Media coefiicienti 0,60 1,00
nportata at 0,60 1,00
Punteggio ™" " . - 8,000 15,000
CASTALDI 0,70 1,00
ALLEGRETTI 0,70 1,00
MAGGIORE RADIOPACITA' DELLO STENT PASETTI 0 70 1 DO
15 a1 - — - -
Maggiore visibilita alta fluoroscopia Media coefficient 0,70 1,00
riportata a 1 0,70 1,00
R +410,500] ) 15,000]
3 5
GAMMA DI MISURE DELLLO STENT —
10 Q3 et LT o
Maggior gamma st 2.308 10,000/ -
Totale unte |o
punteggio 35,808 60,000
_ dl qualita
' |Totale punteggio - EE
| punteggi 35,808 | | 60,000

, f N



| di qualita riparametrato

Valutazioni Valutazioni
indiviguali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
10
GAMMA Di MISURE DEL PALLONCING
20 Q3+
Maggior gamma L R R IRy N -3 L o Z0,000_
CASTALD! 0,40
ALLEGRETTI 0,40
FACILITA' DI NAVIGAZIONE INTRACRANICA PASETTI 0,40
. 20 Q1 Media coefficienti 0,40
Magaior scomrevolezza
riportataa 1 0,40
o Punteggio | 8,000
CASTALDI 0,60
ALLEGRETT! 0,60
MAGGIORE RADIOPACITA' DEL PALLONCINO PASETTI 0,60
10 Qi - _—
Maggiore visibilits alla fluoroscopia Media coefficientl 0,60
riportata & 1 0,72
: ‘ ' Punteggio: R 7,200
CASTALDI 0,40
ALLEGRETTI 0,40
FLESSIBILITA' ” o PASETT 0.40
Maggior flessibilita Mediia coefficienti 0,40
riportata a 1 0,40
- Punteggio™ 74,000
Totale punteggio T
Ebate p - gg 60,00 44,615 39,200
di‘qualita - _ e
Totale punteggio . | O |




Valutazioni

individuali
Requisiti essenziali PRESENTI
Totale unte |0 ;

g Tota_le pu ntegglo -
diqualita nparametrato




y"““z'“" imdividuati individual Mdmli Tndividuali individuall individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENTI PRESENT] PRESENT! PRESENT!
1 1 2|1 11 1 2 1
GAMMA DI GRAMMATLURE - -
) ) 20 a3 _};L_m;m'h.‘ : . ; e . B .
Maggior gamma <isponibie BB 3423 : 233 - 3333)-| . 20,000 3333
CASTALDI 0,70 0.80 0,80 0,70 1,00 0,80
ALLEGRETTI 0,70 0,30 0,80 0,70 1,00 0,30
MAGGIOR TEMPQ DI POLIMERIZZAZIONE PASETT! 0,70 0,90 0.80 6,70 1,00 0,80
Valutazione della curva di palimarizzazions ® o Media 0,70 0,80 0,80 0,70 1,00 2,80
riportate a 1 0,70 1,90 0,80 0,70 1,00 0,80
Puntagte L E0,500) £ 13,500 7,500 12,000 © 10,500 .1:15.000 12.000
CASTALDI 0,30 0,90 0,90 # 0,20} #| 0,90 Q0,50 0,80
ALLEGRETT| 0,90 0,50 0,90 # 0,90# 0,90 3,90 0,90
MAGGIOR RADIGPACITA 15 o BasETTl 0,90 0,50 0,90 % a,s6[# 0,90 0,90 0,90
Maggiore visiblita allz fuorostopia MecEa cagficlent] .90 0,50 0,50 930 0,50 9,50 0,90
rporetaa 1 3,00 1,06 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00
L Punteois 15,8000 o[i7 l-nasp00 [ 715,000 15,0090 - . 15,000 +15,000] | .. 15006]
CORMED 1 8 MEDICAL 1
CORMED 1 | ESPOERRESSE| 1
CORMED 1 EUROPATR. 1
CORMED 1 JANUA 1
CORMED 1 MEDTRONIC 1
CORMED 0 SEDA 2
CORMED 1 ZIMMER 1
CS5 MEDICAL 1 | EBPOERRESSE| 1
£S MEDICAL 1 EURQPATR. 1
5 MEDICAL 1 JANUA 1
CS MEDICAL 1 MEDTRONIC 1
CS MEDICAL [\] SEDA 2
CS MEDICAL 1 ZIMMER 1
ESPOERRESSE | 1 EURCPATR. 1
COMPATIBILITA' CON MULTIPLI SISTEMI T ESPC ERRESSE | 1 JANUA 1
INEZIONE 10 az ESPO ERRESSE | 1 | MEDTRONIC | 1
Adeitabiiia 2 shsteml d inlezions ESPOERRESSE | 0 SEDA 2
£SPO ERRESSE | 1 ZIMMER 1
EUROPATR. 1 JANUA T
EUROPATR. 1 MEDTRONIC 1
EUROPATR. 1] SEDA 2
EURCPATR. il ZIMMER 1
JANUA 1 MEDTRONIC 1
JANUA, [l SEDA 2
JANUA 1 ZIMMER 1
MEDTRONIC "] SEDA 2
MEDTRONIC 1 ZIMMER 1
SEDA 2 ZIMMER (]
Punti gre=zd 6,00 8,00 &.00 6,00 £,00 8,00 14,00 8,00
Ripartail = 1 0,429 0428 0.429 0428 0,429 0429 1,000 0,429
Punidigia 4,286 4,285 4,2861 . 4,286 4,286 4,286 10,000 4,286
Totale pustegglo 60,00 33,119 34,619 36,119 46,786 | | 34,619 || 33,119 60,000 || 34,619
di' qualita 4
Totale punteggio. - L3319 34,619 |: | 36,119 46,786 | 38,610 1|~ 33,129 | | "e0,000 || 34,619
di qualita. riparametrato o S SR ST b (R o DT 1S IR ) R




| diqualita riparametrato =~ |

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI
CASTALDI 0,30 1,00
ALLEGRETTI 0,80 1,00
CARATTERISTICHE BIODINAMICHE PASETTI 0,50 1.00
20 o)} - -
Maggior biocompatibilita Media coefficientt 0,80 1,00
riportata & 1 0,80 1,00
o Pemeggo. i Y. 16,000 f 20,000
CASTALDI 0,80 1,60
ALLEGRETTI 0,80 1,00
MAGGIORE TEMPC DI POLIMERIZZAZIONE PASETTI 0.80 100
i5 (a3 - — f .
Valutazione della curva di polimerizzaziene Media coefficient 0,80 1,00
riportata a 1 0,80 1,00
S Puntéggio’ e 12,000(0 15,000
CASTALDI 0,80 - 1,00
ALLEGRETTI 0,80 1,00
MAGGIORE RADIOPACITA' PASETTI 0.80 1.00
15 Q1 . — d ‘
Maggiore visibilita alla fluoroscopia Media coefficient’ 0,80 1,00
riportatz a 1 0,80 1,00
L Punteggion 712,000 015,000
CASTALDI 0,50 1,00
ALLEGRETTI 0,50 1,00
MODALITA' DI CONFEZIONAMENTC PASETTI 0.50 100
10 [nY - — , .
Migliore modalit di utifizzazione Media coefficientl 0,50 1,00
ripertata a 1 0,50 1,00
Punteggio.*~ 575,000 > 10,000
Totale punteggio
Jotale punteeslo. . 45,000 60,000
di qualita
Totale punteggio - - ' e
‘otale puntegglo - |- 45,000 60,000




3 g
F‘;IMIZ’OI‘I' Vzlutazion] Valutazionl Valutazioni valstazionl
Requisii essenziali PRESENT! PRESENTI PRESENT! | | PRESENTI | | PRESENTI | | PRESENTI | | PRESENTI | | PRESENTI | | PRESENTI
ALFAMED o CORMED 2
ALFAMED o CEMEDICAL | 2
AL FAMETY o ESPO 3
ALFAMED o EURCPA TR. 2
ALFAMED 1 JANUA 1
ALFAMED o MEDTRONIC 2
ALFAMED o SEDA 2
ALFAMED o ZIMMER 2
CORMED 1 C5 MEDICAL 1
CORMED o E&PO 2
CORMED ] EUROPATR. 2z
CORMED 1 JANUA 1
CORMED 0 MEQTRONIC 2
CORMED 0 SEDA 2
CORMED 0 ZIMMER 2
CE MEDICAL 0 ESFO 2
GCS METICAL 0 EUROPATR. 2
C5 MEDICAL 1 JANUA 1
SISTEMA DI RILASCIO C& MEDICAL 0 MEDTRONIC a
25 @ CSMEDICAL | 0 SEDA. 2
Magglor facith di utitzze CSMEDICAL | D ZIMMER 2
ESPO 2 EUROPATR, 0
ESPO 3 JANUA 0
ESPQ z MELTRONIC 0
ESPO z SEDA 1
ESFO 2 ZINMER 1]
EUROPA TR z JANUA o
EURCPATR. 2 MEDTRONIC =3
EURDPATR. o SEDA 2
ELROPATR. 1 ZIMMER 1
JANUA a MEDTRONIC 2
JANUA o SEDA 2
JANUA o ZIMMER Z
MEDTRONIC i SEDA 1
MEOTRONIC 1 ZHISMER 1
SEDA 2 ZIMMER 0
Pundi grezzi 1,06 4,00 4,00 18.00 11,00 3,00 10,00 13.00 10,00
Riperatia 1 0,053 021 0211 41,0010 0,578 0,153 0,508 0,BE4 0,526
- Puntepo 2 1,316 ) “52631. ... 250001 | -14.474) 3,947 |- 13,158 17,105 ' 13,158
CASTALDI 1,00 a70 0.80 0,30 0,501 0,80 Q70 1,00 ¢80
MAGGIOR TEMPG DI PFOUMERZZAZIONE [ALLEcRETD 100 0,70 0,80 9,90 0,50, 050 6,70 100 0,80
DEL CEMENTO 15 @ PASETTI 1,60 0,70 Q.80 980 0,50 0,80 0,70 1,00 0,80
X . iedla coefficlanil 1,00 2,70, 0,80 0,50 050 0,80 0,70 1,00 _o80|
Valutzinree deltz curva dl polmerizzazione rporela e { 1,00 0,70 0,80 050 050 0,50 0,70 1,90 0,50
Punteggig . 15,000 ... 10,500, 12,000 13,500 25 7500 12,000 ;10,500 15,000 _..12,000
cASTALDI 050 0,50 050 050 0,80 0,50 0,50 1,00 9,58
AL EGRETTY 0,50 0,50 0,50 0.50 0,83 0,50 850 1,001 .50
MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO " ar FASETTI 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 9,50 0,50 1,00 2,50
Crammatiiee vadie ledi ooeflicienti 0,501 0,50 0,50 0,50 0,80 a,50 050 1,00 0,50
riportata 1 0,50) 0,50 050 0,50 0,80 9,50 6,50 1,00 0,50
Purleggio 5000 . s,quI' i 5,000 5,000 Boool b o 5,000 5,000 10,008 - 5,000
CASTALD 0.26 o,60( 0,501 1,00 a7e 9,40] 0,50 0,30 0.70
ALLEGRETTI 0,20 0,60 0,60 1,00 0,70 0,401 0,80 030 0,70
ERGONDMIA DEL SISTEMA DI MISCELAZIONE - at PASETTL 0,20 0,60 0,50 1,00 0,70 0,40 0,80 0,30 0,70
Migllore rgonamia Mo cooffcienti 0,20 9,60 0,60 1,00 0.70] 040 0,80 0,30 970
dporiata 3 1 0,201 0,60 0,60 1,00 0,70 040 0,80 040 0,70
Punlogiio 2,000 6,000 6,000 - 10,000 7,000 4,000 8,000 4,000 7,000
Totale punteggio - 60,00, 23,316 26,763 38263 | | 53,500 || 36974 || 24,947 || 36,658 | | 46,105 || 37,158
di qualith .
Totale puntaggio " -~ . 26,189 |- 5+.30,015 .| | “31.697-{ ‘60,000 | | 41,486 °[ ] 27,978 || 41112 || -51,707 || 41672
di qualith ripardfietrato : I P DS R : it




. Valutazioni alutazion Valutazioni Valutazionl
individuali individuali fndividuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
CASTALD! 0,80 0,70 0,70 1,00
CONFORMITA® ALLE SPECIFICHE RICHIESTE ALLEGRETTI 0,80 0,70 0,70 1,00
Sara ata la maggiore conformita alle specifiche 25 o1 PASETT] 0,80 0,70 0,70 1,00
ara apprezzata ia magyi - —
richieste, con la riserva di esclusione Media coefficientt 0,80 0,70 0,70 1,00
di prodott assolutamente non adeguati rigortata a 1 0,80 0,70 0,70 1,00
Puieggo | 200000 [ 7 ~i7seo[ [ 7500 25,000
AB MEDICA 2 BETATEX aQ
AB MEDICA 2 CORMED a
AB MEDICA 0 MED-ITALIA 3
ECONOMICITA' DE! MATERIALI BETATEX 1 CORMED 1
26 Qz BETATEX o | MED-TALIA 3
Maneggevalezza dsi diversi componenti il kit CORMED 0 MED-ITALIA 3
Punt grezzi 4,00 1,00 1,00 9,00
Riportati a1 0,444 0,111 0,111 1,000
1 Pubtéggio Lol 8 280 . 2,222 2,222 20,000
TENUTA DE| DEFLUSSOR E DEL RUBINFTTO non va I uta b | Ie
15 Q2
Maggior tenuta
©Punteggio . o 10,000 0,000 ~ 0,000
Totale punteggio 7
R p :_'-'gg 238,889 19,722 19,722 45,000
di.qualita:; - e
Totale punteggio * . i o o
o i e 38,519 26,296 26,296 60,000
A di qualita: riparametrato LIRSS N N o

e 2w I



| di qualita nparametrato” e

Valutazioni Valutazioni Valutazioni
ingividuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
CASTALD! 0,80 0,70 1,60
CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE RICHIESTE ALLEGRETTI 0,80 0,7¢ 1,00
Sara apprezzata la maggiore conformita alle specifiche 25 o PASETT) - 0,80 0,70 1,00
richieste, con la riserva di esclusione di prodotii Media coefficienti 0,80 0,70 1,00
assolutamente non adeguati riportata a 1 0,80 0,70 1,00
' Punteggio 7" 20,000 17,500) . | 25,000
AB MEDICA BETATEX
AB MEDICA MED-ITALIA
ERGONOMICITA' DEI MATERIALI 2 @ BETATEX MED-ITALIA
Maneggevolezza dei diversi component il kit Punti grezzi 2,00 0,00 4,00
Riportati & 1 0,500 0,000 1,000
. -Puiiteggio ;1 10,0000 | . .0,000 20,000
AB MEDICA BETATEX
AB MEDICA MED-ITALIA
TENUTA DEI DEFLUSSORI E DEL RUBINETTO s BETATEX MED-ITALIA
Maggior tenuta Qz Punti grezzf 2,00 Q.00 400
Riportatia 1 0,500 0,000 1,000
- i Punteggio . .-7,500] 0,000 ' 15,000
Totale pusteggio; 37,500 17,500 60,000
“di quallta R
Totale punteggio 37,500 | | 172,500 60, 000

%
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[Valtazion?

individual

individuali

Individuall

indfyidualt

Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENTI PRESENTI PRESENTI
ABMEDICA 1 CROSSMED il
ABMEDICA_ | 1 | IMPLEMED | 1
AHB MEDICA 1 JOBNSON 1
ABMEDICA ) MEDTRONIC 2
ABMEDICA | G| STRYKER |3
CROSSMED 1 IMPLEMED 1
CROSSMED 1 JOHNSON 1
CAPACITA' DIl PROGRESSIONE e S =T
Viene intesa come “trackability”. la consistenza del 15 a2 CROSSMED g STRYKER |3
meterials dev’essere tale da deformarsi e medificersi TMPLEMED 1 JOHNSON 1
tescianda inalterata la strutiura del vase. TPLEMED | 1 | MEDTRONMIC | 1
senzz alterarlo
IMPLEMED ] $TRYKER 3
JOHNSON 1 MEDTRCONIC 1
JOHNSON o] STRYKER E
MEDTRONIG | 0| STRYKER |3
Punti grezz 3.00 4,00 4,00 B.00 15,00
Riporisti » 1 0,200 0357 0257 0,400 1,000
-:Funtegio ;. L 30000, . Lnoor 4,000 4,000 6,000 . .25,000
AB MEDICA 1 LROSSMED 1
AB MEGICA 1 IMPLEMED 1
ASMEDICA | 1] JOHNSON |1
AD MEDICA a MECTRONIC 2
AB MEDICA 0 STRYKER 3
CROSSMED | 1 | IMPLEMED | 1 L
CROSSMED 1 JORNSOMN 1
MORBIDEZZA E FLESSIBILITA! DEL CROSSMED '] MEDTRONIC 2
MICROCATETERE 5 oz CROSSMED o STRYKER 3
Wateriale che si deforma in moca tale MPLEMED | 11 JOHNSUN | 1
da non danneggiare il vaso IMPLEMED 1| wWEDTRONIC | 1
MPLEMED o STRYKER 3
JOHNSON | 11 MEDTRONIG | 1
JOHNSON 0 STRYKER 32
MEDTRONIC Q STRYKER 3
Puni greza 3.00 3.00 4,00 400 5.d0 15,00
Riportati 2 1 0.200 0,200 0,267 0,267 €.400 4,600
Puppeagts 3;000].:: 3,000 4,060 Lo A000) BT " 6,000 ... 15,080
CASTALD! 0,70] 0,70 0,80/ 0,70 0,701 1,00
ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA ALLEGRETT] 270 0,70 0.20 970 0,7¢ 100
B 10 - PASETTI 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 1,00
Sapments distale con caratteristichs Magia covficienti 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 1,60
she non provocang lesiant alka parate del vasa rportatna 1 0,70] 0,70 0,20 0.70/ 0,70 1,00
Puntaggic o L7000 .. 8,000}: ... 70000 .7,000 10,000
CASTALD 0,70 0,70] 0,20 0.70 1,00
RESISTENZA Al KINKING ALLEGRETTH ©,70) 0,70/ 0,80 6,70 1.00
0 at PASETTI 0,70 0,70 0,80 0,70 1,00
Resistenza & atiattablits Metie coefficienti 0,70 0,70 080 b.70 1,00
al decorso tortuoso del vase rposista n 1 0,70 0,70 0,80] 0,70 1,00
|Prmtzadie - 7,000, . 7,000, gao) ..10,000
CASTALD! 0,70 0,70 0,89 0,80 1,00
MAGGIGR SCORREVOLEZZA INTERNA GON ALLEGRETT! 0,70 0,701 0,80 0,80 1,00
MIGROGUIDA 0 a PASETT! 0,70 0,70 0,80) 0,80 0,70 1,00
Minor friziana o resistanza Media cooFicianti 0,70 9,70 0,30 0,50 070 1,00
frm micamsteters & microguids Tiporata = 1 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 1,00
Pantaggls ~ “iiii 7,000 7,000 - . 8,000 8,000/ 7,000 10,00
Totale punteggio 60,00 27,000 27,000 32,000 30,000 33,000 60,000
di qualita. )
Totale punteggio 1 2z,0001 32,000 30,000 . |-[-" 33,000 |.| - 60,000

| diguality riparasistrato

v,



VaIuhzton; Valutazioni VaII‘.mo Valut;znnl
individuali ndividuali Individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 2 IMPLEMED 0
AB MEDICA 2 MEDTRONIC a
AB MEDICA o] STRYKER 2
MAGGIOR SCORREVOLEZZA IMPLEMED 2 MEDTRONIC bl
15 Q2 IMPLEMED o STRYKER 2
Minor aftrito fra microcatetere e microguida MEDTRONIG Iy STRYKER Py
Punti grezzi 400 200 0,00 6,00
Riportati a 1 0667 0,333 0,000 1,000
Punteggfar - _10,000| - ¢ 50000 |- -, 0,000 . 15,000
AB MEDICA 2 IMPLEMED 0
AR MEDICA 2 MEDTRONIC ol
ATRAUMATICITA' E PREFORMABILITA AB MEDICA a STRYKER 2
DELLA PUNTA IMPLEMED 2 | mentronic | o
Materiale che si deforma in modo tale da non danneggiare is Q2 IMPLEMED 0 STRYKER 2
il tessuto. Capacita di modificare e conservare la forma MEDTRONIC 0 STRYKER 2
del segmento distale Purti grezzi 4,00 2,00 0,00 6,00
Riportatia 1 0,667 0,333 0,000 1,000
B 10,000 5,000 0000 15,000
CASTALDI 0,30 0,60 0,50 1,00
ALLEGRETTI 0,20 0,60 0,50 1,00
RESISTENZA AL KINKING 10 a PASETTI 0,80 0,60 0,50 1,00
Resistenza allinginccchiamento della guida Media coeflicienti 0,80 0,60 0,50 1,00
riportata a 1 0,80 Q0,80 0,50 1,00
[Puintegaio”. - L6000 - 5,000| .. 10,000
CASTALD 0,60 0,40 1,00
ALLEGRETTI 0,60 0,40 1,00
CONTROLLO DI TORSIONE © o prpp— 0.60 0,40 100
Maggiore controllo di torsione Media coefflcent! 90,60 0,40 100
riporiataa 1 0,60 0,40 1,00
Purfggio’ L S ~6,000| o..4,0000 10,000
CASTALDI 0,80 0,70 0,70 1,00
ALLEGRETTI 0,80 0,70 0,70 1,00
MAGGIOR RADIOPACITA' 10 . BASETT] 0,80 0,70 0,70 1,00
Visibilita alla fluoroscopia @ Media coetficienti 0,80 0,70 0,70 1,00
riportata a 1 0,80 0,70 0,70 1,00
Purteggic 8,000 7,000 7,000 10,000
;T:‘?ta-"?lfﬂ',lt.ﬁg_g'q 160,00 44,000 29,000 16,000 60,000
di qualita: i
Totale punteggio ., = " 44,000 -} | 29,000 | | 16,000 60,000
| di'qualita riparametrato Ao R RMAING F RO _




Valutazioni

Valurazioni

Valutazioni

Vahutazioni

Valutazioni

| diqu

riparametrato

{Individuali individuall individuali individuall individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 1 CROSSMED 1
AB MEDICA 0 IMPLEMED 2
AB MEDICA 1 MEDTRONIC 1
AB MEDICA o] STRYKER 2
CAPACITA’ DI PROGRESSIONE CROSSMED g IMPLEMED 2
CROSSMED 1 MEDTRONIC 1
Intesa come “trackability”, 1a consistenza 25 Q2 CROSSMED 0 STRYKER 2
del materiale dev'essere tale da deformarsi e modificarst IMPLEMED 2 MEDTRONIC I3}
lasciando inalterata la struttura del vase, senza alterario IVPLEMED 1 STRYKER P
MEDTRONIC 4] STRYKER 2
Punti grezz1 2,00 2,00 7,00 2,00 7,00
Riportati a 1 0,286 1,000 10,285 1,000
U Puntegifo. . - s 7,143 25,000 7,143 " 25,000
CASTALDI 1,00 1,00 0,70 1,00
STABILITA' ALLEGRETT! 1,00 1,00 0,70 1,00
o ) B 15 a1 PASETTI 1,00 1,00 0,70 1,00
Portanza. Rigidith del catetere a garanzia della posizione Media coefficienti 1,00 1,00 0,70 1,00
stabile nel vaso dpotataa 1 1,00 1,00 0,70 1,00
Puntegglo’ 11" g v [ e 9,000 S5 000 s 15.000] 10,500 ] 15,000
GASTALD! 0,60 1,00 1,00 0,70 1,00
ATRAUMATIGITA" ALLEGRETT! 0,60 1,00 1,00 0,70 1,00
. . 10 a1 PASETTI 0,60 1,00 1,00 0,70 1,00
Materale che si deforma in mode tale Media coefficiertt 0,60 1,00 1,00 0,70 1,00
da ron danneggiare il tessuto Hportata a 1 1,00 1,00 0,70 1,00
Puntegglo |+ [ *+10,000| - 10,000 7,000 10,000
GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE - _3’_00 200 - 3’_00
10 Q3 - o
Maggior gamma 0,206 g
Totale punteggio . .~ 32,865 51,237 24,849 50,722
di qualita
Totalepunteggio -7 oo e e R : 59 00 e
e T D 138,485 60,000 | 29,099 59,396




Valutaziori 'Valutazioni fcni V: ioni Valutazfoni Valutazion?
individuali ndividuali individuali individuali individuall individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENT!
AB MEDICA 1 CROSSMED 1
AB MEDICA 1 MPLEMED 1
AB MEDICA ] JOHNSON 2
AR MEDICA I MEDTRONIC 2
AB MEDICA 0 STRYKER 2
CROSSMED 1 IMPLEMED 1
CROSSMED Y JOHNSON 2
CROSSMED ] MEDTROMIC 2
EFFICACA MECCANICA i RIMOZIONE DEL TROMBO CROSSMED o STRYKER 5
Maggiore efficacia 3 @2 IMPLEMED 0 JOHNSON 2
IMPLEMED o MEDTRONIG z
MPLEMED o] STRYKER 2
JOHNSON 1 MEDTRONIC 1
JOHNSON a STRYKER 2
MEDTRONIC 0 STRYKER 2
Puri grezz 2,00 2,00 2,00 7.00 .00 10,00
Riportati a1 0,200 0,200 0,200 0,700 0,700 1,000
L Puntegoip s vl oe0000 e o 6,0000 1 i 6,000 - 21,0001 21,0080 __30,000
CASTALD! 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00
ATRAUMATICITA' ALLEGRETTI 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00
] . ) 30 at PASETTI 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00
Materfale che si defc?rma'ln medo tale Mediz coeflicient] 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00
da non danneggiare il iessute fiportata a 1 0,50 0,70 0,70 0,30 0,80 1,00
Punteggio. .o |l aZgeels e L 140000l 7 14,0001 16,000(" 16,000 20,000
CASTALDI 0,70 0,70 0,70 0,80 1,00
SICUREZZA DEL SISTEMA ALLEGRETTI 0,70 0,70 0,70 0,80 1,00
] o ) o 10 a1 PASETTI 0,70 0,70 0,70 G,80 1,00
Sicurezza intrinseca del sistema di rimozione Media coefficient! 0,70 0,70, 0,70 0,80 1,00
in rapporto ai vasi dz tratiare P 0,70 0,70 0,70 0,50 1,00
Punteggio 1 shii . [ 7,000 czavol - |2 7,000 g,000! |- 10,000
Totlepuntegglo .2 25,000 27,000 27,000 | | 45,000 || 45000 || 60,000
diqualita
.| Totale punteggio : PR A R £ S I RPN ' :
o G Lo 25,000 - 27,000 27,000 45,000 - 45,000 60,000
di qualita_ riparametrato e e TS T D Ll

3 =




'Valutazioni Valutazioni ‘Valutazioni Valutazienl Vzlutazioni
Individuali individuali individuali Individuali individuali
Requisiii essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTE
AB MEDICA o] CROSSMED 2
AB MEDICA 1 IMPLEMED 1
AB MEDICA 1 JOHNSON 2
AB MEDICA 1 WMEDTRONIC 1
CROSSMED 1 IMPLEMED i
FACILITA' E SICUREZZA DI POSIZIONAMENTO CROSSMED 2 JOHNSCN o]
Semplicita di posizienamento 25 Qz CROSSMED 1 MEDTRONIC 1
& sicurezza del sistema di rilascio IMPLEMED 2 JOHNSON ¢
IMPLEMED i MEDTRONIC 1
JOHNSON 1 MEDTRONIC 1
Punti grezzi 200 6,00 5,00 3,00 4,00
Rlportati 2 1 0,333 1,000 0,833 0,500 0667
Punaggio 8,233 25,000, - 20,833 12,500 16,667
CASTALDI 0,70 0,30 0,90 0,80 0,90
CAPACITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETT! 0,80 0,90 0,80 0,90 0,50
PASETTI 0,80 0,90 0,80 i,00 0,20
\ﬁen_e intesz come “trackability’, i COI?SME“Z,E A 15 @ Media coefficianti 0,77 0,90 0,83 (0,50 0,20
del materiale dev'essers tale da deformarsi e modificarsi
lasciando inalterats fa struttura del vaso, senza alterario fiportata a 1 0,77 1,60 0,33 . 1,00 1,00
Funtega 11,550 1 £ 15,000 13,880 - 15,0000 | - . 15,000
CASTALDI 0,80 0,80 0,80 0,80 ,80
MAGGIOR RADIOPAGITA" ALLEGRETT! 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
o ) 10 o PASETTI 0,80 0,30 0,80 0,80 0,80
Visibilith alla flucroscopia Media coefficienti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
da non danneggiare i {essuic fponiata 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fuiteggie o | 10,000 |*--7"10,000 . ] - 10,000 " 10,000[ " |- 10,000
GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE 1_4'00 15’.09 — _4'00 11,00
10 Qa3 : . T R R
Maggior gamma N R PRCESERNTE P . L
o q,538] - '4,958] 0,336] - 3,277
Totale punteggio 60,00 39,883 54,538 49,680 37,836 44,944
diqualita :
(Totale punteggio .- 43,878 | | 60,000 54,656 | | 41,626 49,445
| diqualitad riparametrato | - | o 00 i i - SRS

!
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Valutazioni Valutazioni Valutazioni
ndividuali individuali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA 1 IMPLEMED
OMOGENEITA' NEL TEMPO DELLA MISCELA ABMEDICA } 2 | MEDTRONIC
IMPLEMED 1 MEDTRONIC
Mantenimento delle medesime caratteristiche durante 20 az Puniti grezzt 3,00 2,00 1,00
Tiniezione Riportat & 1 1,000 0,667 0,333

i Puntaggio: 20,000]- 1 .-13,333] 6,667

CASTALDI 1,00 0,70 1,00

ALLEGRETTI 1,00 0,70 1,00

FACILITA’ DI IMPIEGO ”0 o yy— 1,00 0.70 1,00

Facilita di preparazione e iniezione Media coefficienti 1,00 0,70 1,00

ripartata a 1 1,00 0,70 1,00

1nE L Punteggle 120,000 -14,000|- 20,000

CASTALDI 1,00 0,70 0,80

ALLEGRETT! 1,00 0,70 0,8G

MAGGIOR TEMPQ DI POLIMERIZZAZIONE 10 o PASETTI 1,00 0,70 0,80

Valutazione della curva di pofimerizzazione Media coefficient; 1,00 0,70 0,80

riportata & 1 1,00 0,70 0,80

S Punteggio 7 s 10,0004 ‘70004 8,000

CASTALDI 1,00 0,50 1,00

ALLEGRETTI 1,00 0,50 1,00

MAGGIOR RADIOPACITA' BASETT! 1,00 0,50 1,00

Visibiia alla Fuoroscopia 10 @ Media coefficienti 1,00 0,50 1,00

riportata a 1 1,00 0,50 1,00

C - Pantedgic 10,000| 5,000 10,000

Totale punteggio. | 60,00 60,000 39,333 44,667
diqualita_.- o R
[Totale punteggio -~ .- - 60,000 | | 39,333 44,667
| di gualita: riparametrato et : R




| di-qualita riparametrato- -

Vatutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazieni
individuali individuali individuali individuak individuali
Requisiti ziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT! PRESENTI
AB MEDICA 9] CROSSMED 2
AB MEDICA a IMPLEMED 2
AB MEDICA 0! MEDTRONIC | 2
AB MEDICA 1 STRYKER 1
CROSSMED 1 IMPLEMED 1
CAPAGITA' DI DEVIAZIONE DEL FLUSSO CROSSMED 2 MEDTRONIC )
Capacita di indurra una rapida stasi def flussc 20 Qz CROSSMED 2 STRYKER 0
nell aneurisma, valutabile anche fluoroscopicaments IMPLEMED 2 | MEDTRONIC | 0
IMPLEMED 2 STRYKER a
MEDTRONIC 2 STRYKER 0
Punt grezzi 1,00 7.00 7,00 4,00 1,00
Riportati 2 1 0,143 1,000 1,000 0,571 0,143
Puntedgio” '2,857{ 5] - 20,000 | 11,428| i 2857
CASTALDI 0,70 0,90 0,80 .50
ALLEGRETTI 0,70 0,90 0,80 0,50
SICUREZZA NMEL POSIZIONAMENTO pappp— 0,70 0,90 0,50 0,50
Stabllita del flow diverter durarte il dlascio. 19 at Media cosflicient 0,70 0,30 0,30 0,50
Possibilita di recupero delio stent 0,76 0,50 0,80 0,50
L7000 | e000) " 000" _ 5,000
GAMMA DIAMETR] E LUNGHEZZE 3500 . __12'00 _____ _ 66,00 14,00 .
10 Q3 RS ) I DU . .
Maggior gamma : ! PR L I :
L - 4,504 0,426): | 3,440(: 10,000 0,780
CASTALDI 0,70 0,90 1,00 0,80 0,50
CAPAGITA' DI PROGRESSIONE ALLEGRETTI 0,70 0,90 1,00 0,80 0,50
PASETT! 0,70 0,90 1,00 0,80 0,50
intesa come “rackability”, la consistenza 10 1 n
del materiale devessere tale da deformarsi e modificarsi Medm socticent 0,70 0,90 1,00 0,80 0,50
lasciando inalterala a strultura del vaso, senza alterado iportata =’ —L ool 0891 __ 0,50 s%
Funteadl. . o ieeo0l |7 10,0000 18000 - 5,000
CASTALDI 1,00 1,00 0,90 0,60
ATRAUMATICITA' DEL SISTEMA ALLEGRETTH 1,00 1,00 0,90 0,60
10 - PASETTI 1,00 1,00 0,50 0,60
Materiale che €1 deforma in modo tale Media cosfiicient 1,00 1,00 0,50 0,60
da non danneggiare il tessuia R——— 1.00 1,00 0,90 0,60 i
Punlegglo 10,000 10,000 9,000 6,000 [’
Totale punteggio
2 O1AE PUNTERRIC 28,361 48,426 53,440 46,429 19,637
diqualita: i
- |Totale punteggio it ] P ' o
(| LOralE RUMTEERT0. . |54,370 | .| 60,000 52,128 © 22,048



JOHNSON & JOHNSON

di qualita riparametrato. .

Valutaziont Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazloni
individualt individuali individuall ndiviguali individuali
Requisiti essenziali PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
AB MEDICA o | crossMED 2
AB MEDICA 0 JOHNSCON 2
AB MEDICA 1 MEDTRONIC 1
AB MEDICA 1 STRYKER 1
CAPACITA’ DI PROGRESSIONE CROSSMED 2 JOHNSON 0
vi ot wrackabil CROSSMED 2 MEDTRONIC Q
a consil.:tr:'n;a il?: ;oa?;?'iale gei'a“sté:}e tale % a2 CROSSMED 2 STRYKER a
da deformarsi & modificarsi lasciando inalterata JOHNSON 1 MEDTRONIC 1
la stnuttura del vaso, senza alterario JOHNSON 2 STRYKER 0
MEDTRONIC 1 STRYKER 1
Punti grezzi 2,00 8,00 5,00 3,00 2,00
Riporiati & 1 0,250 1,000 0,625 0,375 0,250
______ Punteggic: 6250 | 1 i
CASTALD) 0,70
) [ALLEGRETTI 6,70
STABILITA EASETH 0,70
Partanza. Rigidita del catetere a garanzia 15 oL Media coefficienti 0,70
della posizione stabile nel vaso 0,70
i 110,500
CASTALDI 0,70
) ALLEGRETT! 0,70
ATRAUMATICITA PASETT! 0,70
Matersiale che si deforma in modo tale 10 al Iedia coefficient! 0,70
da non danneggiare il tessuic riportata a 1 0,70
pupteggte L | g 00|
GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE 19'(_)_0 —
10 Q¥ ) :
Maggior gamma 10,000
otale punitegglo 60,00 33,750
diqualita: . :
‘| Totale punteggio 36,481
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