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Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
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Oggetto: Fornitura di Sistemi di diagnosi dell’apparato digerente a capsule
deglutibili per lo studio dell’intestino tenue, occorrenti alle
AA.S8S8.LL., AA.00 e I.R.C.C.S della Regione Liguria.

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 05/12/2017.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si
comunica quanto segue:

Quesito n. 1

Kelle sperifics, apag, 11 Aol dinciplinsre viens riportato:
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E' eovrette atteibiice 50 punt {e propersionalmente alle altre secondn ba sepracitats fomula) sels gara preveds
wn puntegsio qualitativg di 7 pent?

Inoltrs, nella byrovela Fi = 33 § Prolz, a oosa st riferinee i or, 367

Risposta:

Trattasi di refuso. Il disciplinare ¢ da intendersi cosi corretto:
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F coefficlenti cos! oftenutt saranne trasformati in punteggi moltiplicando i valor oftenuti secondo la procedura
sapra ifustrata per i peai atbribuitt 5 clascun parametrs o valutazions.

in tutte le operazioni di calcolo saranno uilizzati tre decimali dopo la virgola, It valore sara eventualmente
arrotondato, per eecessoe o per difetto, s seconda che la quarta cifra decimale dsulti rispettivamente
maggiore (o wuguale} di 5 oppure minare di 5.

flla Ditta che avra attenuto it maggior puntegglo derivante dalla somma del punteqgi assegnati ai var criteri
gualitativi in base alla tabella sopra esposta vemanno afirbulti punti 70 2 proporzionalmente alle altre
secundo la seguente formula;

Pi = pumteggio conseguito dalla Difta pmsa in esame,
Puin= miglior p’unteggm conseguito;

Quesito n. 2

Absbiame nlevalo con sorpresa e perplessith 'eliminazions dal Capitclale Taonico def eriferio sub 1
"Aogerde A vislona".

Gi parmedtiame & fare notare che Mangole di visione & un elemento importante e differenziants.

Tulle le aziends che producono videocapsule o videcendoscopi cercant da sempre & migliorare |
pill possibile fengolo dt visione.

Avere a disposizione un dispositive con un angole maggions sigrifica infattl veders meghio ed
esaguire un esame miglioe.

Mells specifice, maggiors & Mangels df visione di una videocapsula, meggioms rdsulta essews laea
df mucosa visibile & di conseguenza rmigliore sard la diagnosi.

Uravwero non comprendianme come si sia potubs definire gueste critede “fuervants e non
differenziante” n& come abbia poluts [a Commissione decidere di dare seguile a questy
suggerimento francaments poco sostenibile.

Wi chiedinmeo perlando di riconsiderare linsariments di queste criferio di valutazione, sicusi del o
che sia un dale imporante a vanlagglo dellulilizzatore & eonzeguentemenite del pazients fingle.
Restiamo in attesa di un Vostro cortese & urgente ceano & rsconfro in merito e con Foooasions
porgiarmo coardiah salafi.

Risposte:

Si conferma capitolato.
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Quesito n. 3:

» Punta ¥ : risclizione pixel: si reputa non significative considerans un date numerico di tale
geners come elemento di giudizie. L'espressione di un numero di pixel & poce indicativo se
prege singolarmente ed avulso dal resto. Siccome viene prevista ka prova pratica che dovrebbe
essers gl estesa e verifiera possilile per aseimilaria a un vero caso dinics 1a qualith pud essere
gludicalz in medo completo. | pixel non 51 pessena confare né confutare ; non forniscong come
valore assoluto indicazioni qualitative (i produttan adotfana tecnologie di diverse tipo & non &
detie che il numers pid elevate di pixel sin indicativo di migliore gualita dellimmagine)

« Punto 2. Numero di telecamere: si chiede di non tename conto per givdicare la qualitd del
sisterna ma salo come caratteristice dells stessw. La qualitd dellimmagine non dipende
estlusivamente dal numero di telecamers inserite ma dai sistemi costrultivi e dallz zirategia
tecnologica vtilizzata neffintera messi a punto del sistema Ogni costruttore utilizza strategie
differenti. Qlympus ha inserifo ad esempio la stessa qualita di visione dei videsendoscopi (stesse
SCD in GMOS ) Qualith che teoricaments dovrebbe essere considersta come fferiments in uh
ssame endoscopico con capsula . Talvolta avere pilt felecamere comporta una maggior
geqiizizione d immagit ma un maggior scaro defle stesse con consequents dilatazione del
tempo necessario alfinterpretazions e alla verifica dellssame ¢ della refertazions | i modo
migliore di giudicare la bortd del sistema & la prova prafics e magari Fenalist un po' spprefondita
delle carafteristiche del softwars che portano ad esempic:

+ plia velueizzarione e alla riduzione della fettura dellosams

« Alla possibilith di dare indicezione ai Pazienti sulle attiviti che pessone compizre quands
eseguono Pecanse '

= Alia tipologia del racoialo dellesame & delle peeuliarnits dello steszo (s formato) per consentirne
i peighicre interpretazions

= Al pussibilitt durante la registrazions di poler visualizzare immagini gid acquisite in maniera
cortestuale per avere indicaziont nmaggion su Paziedi "difficili”

Wisto che | software & la parte pil inpordante det sistema in quants mezzo di elaborazione o

referfazions , sarebbe pil opportune analizzare maggiormeants slcune caratteristiche dello stesso

piuttosto che della capsula i se”

Risposte:

Punto 7: Si conferma capitolato tecnico. Si tratta pur sempre di indicatore proxy
appropriato per il caso.

Punto 2: Si conferma capitolato. [l punteggio dell’item & stato gia rettificato rlspetto alla
bozza della Consultazione Preliminare.
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Quesito n. 4

» ll siztema punfo 3 di ausili esterni per fa molilizzazions della capsula non si reputa perdinente
alFinterne del lofio in quants il Isfto & incentrato su un sistema elettromedicale costituite da
software, hadwere capsule che si usang in fulli gli esami . | device che risulta sssere reperibile
liberaments sul mercate 3 un ausilio che non deve essere wiilizzato obbligatoriamente o 5i usa in
casi molio particolan & poro equent. Aleuni formitor lo offrono ingieme alla capsula ma i nen

pud pssere legato alla valulazione della gualith del sistema perché cid avwantaggerebbe aleuni a
seapito di altrs . Ognuno poi suggernisce device i varia tipologia fipo pinze , cestell o sistemi simil
“pvertube” che dovrebbero essere annoverall in altre tipologie di gara {es device per endoscopial
o acguisit , viste i numero utilizzaio da statistica, con procedure negeziali ira aziends del seftore
& AL

Risposta:
Si conferma capitolato tecnico. L'offerta di ausili per mobilizzazione della capsula, ben

pud essere valorizzata quale item valutativo. Non si rileva il fatto che cid possa
avvantaggiare il fornitore x, y o z trattandosi di effettiva miglioria di sistema.

ﬁ DIRIGE UP
< (Dott, Luigi M Costa)
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