LIGURIA

AGENZIA REGIONALE SANITARIA Cenrrace Recionate o Acaumsro

? Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA

Funzionario referente:  Dott. Riccardo CAPITANI

Determinazione n. 98 del 07/05/2014

Oggetto: Rettifica della Determinazione n. 74 del 03/04/2014: “Indizione di gara a procedura aperta,
ai sensi dellart. 55 D.Lgs. n. 163/20086, per 'acquisizione in service df sistemi infusionali
occorrenti per le necessita delle AA.SS.LL., EE.00. e IRCCS della Regione Liguria per
un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. — Loiti n. 5. Numero
gara: 5355464. Importo presunto di gara € 7.900.679,70 (IVA esclusa). Importo presunto di
spesa per la pubblicazione dei bandi di gara e contributo per le gare pubbliche, €
2.300,00 (IVA esclusa)”. Puhblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti al 07/05/2014,
prot. n. 3212 del 07/05/2014.

IL DIRETTORE DELL’AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 6.11.2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di
Acquisto (CRA), ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12.4.2008, n,. 163, gia disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e
s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dellAgenzia Sanitaria Regionaie
(ARS); '

Vista la deliberazione n. 87 del 1.2.2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato
le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dellARS adottate con determinazione n. 91 del
28/12/2012 Commissario straordinario dellARS;

Visti gli arft. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del
direttore e dei dirigenti dell’ Area CRA;

Richiamata la Deliberazione n. 92 del 17/10/2012, con la quale il Direttore Generale del Consorzio
Centrale Regionale di Acquisto nominava i Componenti della Commissione Tecnica per la gara in oggetto,
come di seguito elencatk:

SPADA Ing. Gino Dirigente Responsabile 5.S. Ingegneria Clinica — ASL 3 "Genovese”;
PASTANELLA Sig. Raffaele Infermiere Professionale Coord. - ASL 3 "Genovese”;
GRATAROLA Dott. Angelo Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione IRCCS USMI;

Richiamata la propria Determinazicne n. 74 del 03/04/2014; "Indizione di gara a procedura aperta, ai
sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2008, per I'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le
necessita defle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione
di rinnovo per ufferior mesi 12. — Lotti n. 5. Numero gara: 5355464. Imporfo presunto di gara € 7.900.679,70
(IVA esclusa). Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara e contributo per le gare
pubbliche, € 2.300,00 (IVA esclusa)”;
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Centrale Regionale di Acquisto

Richiamata altresi la propria Determinazione n. 79 del 15/04/2014: *Rettifica della Deferminazione n.
74 del 03/04/2014: “Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi deflart. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per
Facquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessita delle AA.SS.LL., EE.0Q. e IRCCS
delfa Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. — Lotti n. 5.
Numero gara: 5355464. Importo presunto di gara € 7.900.679,70 (IVA esclusa). Importo presunto di spesa
per la pubblicazione def bandi di gara e contributo per le gare pubbliche, € 2.300,00 (IVA esclusa) ed
approvazione def nuovo festo del Disciplinare di Gara®,

Preso atto delle richieste di chiarimento presentate da numerose Aziende operanti nel settore
produttivo relativo alla procedura di gara in epigrafe;

Preso atto che, su convocazione del Dirigente RUP, inviata tramite email con prot. n. 3033 del
29/04/2014, il giorno 06/05/2014, si & riunita la Commissione Tecnica, per la formulazione delle rispeste di
caraftere tecnico ai quesiti posti dalle Aziende interessate;

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione delle risposte, formulate dalla Commissione
Tecnica di cui sopra, ai quesiti sul sito istituzionale della Centrale, con nota prot. 3212 del 07/05/2014, in
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con riserva di provvedere alle
ulteriori risposte ed alle rettifiche eventualmente necessarie, hon appena acquisite agli atti le risposte ai
quesiti tecnici ancora in sospeso da parte della Commissione Tecnica;

Su proposta del Dirigente Responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione
funzionamento dellARS;

DETERMINA

1. Di approvare la pubblicazione delle risposte, formulate dalla Commissione Tecnica di cui sopra, ai
quesiti sul sito istituzionale delia Centrale, con nota prot. 3212 del 07/05/2014, in allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla gara in epigrafe;

2. Di disporre la pubblicazione Integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul sito
istituzionale della Centrale, www.acquistiliguria.it ;

3. Didare atto che dal presente provvedimento non discendono costi per la Centrale;

Di dare, altresi, atto che il presente provvedimento é composto da n. 2 (due) pagine, olfre gl allegati.

IL DIRETTOR DELL’AREA

CENTRALE REG) E DI ACQUISTO
Dott// rg! ACCO)
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Prot. n°. '3;,8 42/

OGGETTO: gara a procedura aperta, al sensl del’art. 55 D.Lgs. n. 163/2008, per I'acquisizione in
service di sistemi infusionali occorrentl per le necessita delle AA.8S.LL., EE.0O. @
IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per
ulteriori mesl 12. ~ Lotti n. 5. Numero gara: 53554864,
Risposte ai quesiti pervenuti fino a tutfo il 07/05/2014 — Dal n. 9 al n. 34,

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetio, ed in esito alla riunlons
della Commissione tecnica del 06/05/2014, si  comunica quanto segue:

DOMANDA:

Net Capitolato Tecnico richiedete, (riferimento Lotto 1), anche per | deflussori per nutripompa, Ia presenza di
una camera di gocclolamento trasparente: in realta essa non risulta pit essere necessarla.

Infattl, 'assenza della camera di gocciolamento sul deflussore, sostituita da un sistema di rilevazione del flusso
ad ultrasuoni, consente alla nostra nutripompa di funzionare anche in posizione non perfettamente verticals,
rendendone agevole il trasporto e prevenendo I'insorgenza di possibili falsi allarmi. Sulla base di quanto sopra
ssposto, vi chiediamo cortesemente di annullare tale richlesta. (rif. 2879/2014)

RISPOSTA;

No, non & possibile ellminare la richiesta df tale requisito obbligatorio.

Sono perd ammesse soluzioni equivalenti.

It Capitolato Tecnico ed il Modsllo F4-BIS sono stati rettificati per il Lotto 1 al punto 2.5.
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DOMANDA:  rif. 2979/2014)
Nel Capitolato Tecnlco, Lotto 1, sez. A1, tra le caratteristiche tesniche, viene chlesto:
» volume da infondere programmabile fino a 3000m! con incremento minimo non superiore a 1mi;
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Centrale Regionale dl Acquiste

+ veloclta di flusso programmabile da 1 a 300mlth con incremento minimo non superiore a 1 ml:
Omissis.....sl chiede che le specifiche tecnichs richleste in capltolato su questi aspetti non slano considerate
maotivo esclusione.

RISPOSTA:

Llincremento minimo prescritto ai puntl 1.4 e 1.5 def Lotfo 1 non é considerato requisito & pena di esclusione.
il Gapitolato Tecnico ed if Modelfo F4-BIS sono statl rettifioati per il Lotto 1 al punto 1.4 & 1.5,

IlH.lllﬂllllllIllIIIlllillIIIllIIIIIII'IRIIIHIIISIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DOMANDA:  rif. 2979/2014)

Relativamente ai punti 5: “Deflussore a cirouito chluso a due vie per farmaci chemioterapicl” e 6: “Deflussore
a circulto chiuso a quattra vie per farmaci chemioterapicl” della Sezione A1 delle caratteristiche tecniche per
il Lotto 2,8 possibile offrire deflussorl opachl, con le stesse caratteristiche tecniche di quelil che verranno
offerti al punti 7: “Deflussore a clrculto chiuso a due vle per farmaci chemioterapicl fotosensibil” e 8:
“Deflussore a cireulto chiuso a quattro vie per farmaci chemioterapici fotosensibili” ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA — email prot. 2681/2014,

DOMANDA:  rif 2878/2014)

Si chiede se il requisito "Camera di gocclolamento trasparents, non tigida, ma faclimente comprimibile”
presente alla Serzione A1 delle caratteristiche tecniche per i Lotti 2 {punti 4, 7 & 8} & 5, punto 8, sia un refuso,
trattandosi di deflussort per farmaci fotosensibiii,

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. if punto 7.10 del Lotto 2 (nel Capitotato Tecnico e nel Modeflo F4 BIS) & stafo rettificato
come segue;

‘Camera di gocoiolamento non rigida ma facilmente comprimibile”,

LR L R R R R N R R I R R I e T T T T Y Y

Nel Capitolato Tecnico, alle caratteristiche di minima del deflussori nel Lotti 2 e B, s/ precisa un dispositivo
medico completamente privo di PVC, mentre ja normativa prevede chiaramente che [l farmaco non debba,
mai, venlre a contatto con FTALATI (miscela chimica che rende morbldo e malleabile [| PVC) impedendone
difatto il rllasclo da contatto prolungato ~ Polimero non contenente Ftalati meglio conoscluto con la sigla DHP
Free o Polivinilcloruro D H P Free,
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Cantrale Reglonale di Acguisto

DOMANDA:;

Sarebbe sufficlents, al fine di rispettare | requisiti di minima a pena di esclusione, che durante futto il suo

petootrso, il farmaco non venisse mai a contatto con Polimeri contenenti Ftalati?

RISPOSTA:

E’ sufficiente che durante if suo percorse il farmace non venga mai a contatto con Polimeti contenenti Ftalat
Sono stati modificat! in conformita it Capltolato Tecnico e il Modello F4 BIS:

Lotto 2 — Titolo paragrafo 3:

“Deflussore destinato alla somministrazione df farmaci incompatibili con i PVC”

Lotto § — Titolo paragrafo 5

*‘Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci Incompatibili con it PVGC”

£’ stato modificato in conformita anche il Modello F4 BIS.
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(rif. 3082/2014)
Chiarimenti Capltolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.10 “Controllo quantita infusa”.

DOMANDA:
Si intente visualizzazions a schermo della quantita infusa?

RISPOSTA:
In relazione al Lotto 4 punto 1.10, fa risposta & 8i. Si infende visualizzazione a schermo.

IIIlllllllllll-IIIIlIIIIIIIIIIIIIIKII!IIllIIlIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHKII

{rff. 3082/2014)

Chiariment! Capitolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.15 “Induzione in perlodo programmato e successivo
passagglo automatico alla velocita di mantenimento, con impostazione del tempo di pausa”.

DOMANDA:
Cosa si intende per tempo di pausa?

RISPOSTA:
In relazione al requisito df cuf al Lofto 4, punto 1.18, viene efiminato l'inciso: “con Impostazione del tempo di
pausa”,
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Contrale Reglonale di Acquisto

(rif. 3082/2014)

Chlarimenti Capitolato Tecnlico, Lotto 4: punio 1.21 Altarmi sanori e visivi, con guida, per Il
malfunzionamento della pompa.

DOMANDA:
Cosa sl Intende per gulda?

RISPOSTA:
in relazione al Lofto 4 punto 1.21, per “guida” si infende una interfaccia grafica che consenta all'operatore il
riconoscimento defla causa/ongme dell'alfarme.

AL LRSS NRERRS RS RSN RRRRRRRRRNRRNER]RSIRRORRRDERRERINSRERRRORERNESEEREIRRERERRRRRERN

(rif. 3082/2014)

Chiarimenti Capitolato Tecnico, Lotto 4:  punto 1.33 [l fissaggio dovra permettere il posizicnamento di
almeno due pompe sul medesimo supporto.

DOMANDA.:

Si prevede la fornltura di sisteml di supporto?

Nell'allegato “fabbisogni pompe consumi® hon sono stati indicati,
In caso affermativo & possiblle conoscere | quantitativl?

RISPOSTA:

I requisito di cui al punto 1.33 relativo al Lotto 4 non & pith richiesto obbligatoriamente pena esclusione.
Sono stati rettificati it Capitolafo Tecnico, ed it Modello F4 BIS, al corrispondenti punti.

AR EERERREDRRRRERERRSERNRRRERNRSERRRIRRRRRRINSRRDRRRRILR RN ERRADNRRRRERRERRRRYTDENRNENDYN]

All'lnterno della “Seziohe A" Capitolato Techico ~ Lotto 2 - Pompe Volumetriche per reparti di deganza hon
intensiva — (pag. 5 di 50), nello specifico: Paragrafo -Deflussore Standard - pag. 6 dl 80 - Sotto paragrafo 2.2
e 211 — (pag. 6 di 80), st chlede, al punte 2.2, che || deflussore sia costltuito da un perforatore, una camera di
gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale Luer Lock;
all'interno del punto 2.11 sl chiede un punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido.

(rif. 3007/2014; 3017/2014)

DOMANDA:

Il deflussore richlesio deve possedere numero 2 punti di Inlezions come da rif. 2.2 e rif. 2.11 appure &
sufficiente la presenza di un solo punto di Iniezione 7

RISPOSTA:
INATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA —~ Rif, 3007/2014, 3017/2014.
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Centrule Reglonule d) Acquiste
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QUESITO N;:15

All'interno del Paragrafo 3 - Deflussore completamernte privo dl PVC — (pag. 7 di 50) nello spesifico: softo
paragrafo 3.1 e 3.2 ~ (pag. 7 di 50), si chiede, af punto 3.1, che il deflussore debba esssre destinato alla
somminlstrazione di farmacl Incompatiblli con il PVC; all'interno del punto 3.2, che il materiale sia idoneo alla
somminlstrazlone. di farmaci Incompatiblll con il PVC.

DOMANDA:

Il deflussore richiesto deve essere totalments privo di PVC oppure & sufficiente che al suo interno, lungo |l
percorso del fluido, sia rivestito di materlale altamente inerte, quale ad esempio il Polietilens (PE), in modo
che Il fluido Infuso non venga mal a contatto con il PVC ?

gliggggﬁte che durante il stio percorso il farmaco non venga mal a contatto con Polimeri contenenti Ftalat!,
Sono stati modificati in conformita if Capitolato Tecnico e if Modefio F4 BIS:

Lotto 2 ~ Titolo paragrafo 3;

‘Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con if PVC”

Lotfo 5~ Titolo paragrafo 5

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci Incompatibili con it PVC”

E' stato maodificato in conformita anche Jf Modelio F4 BIS.

lllllllllllllllllllllll.l.l'llllllIlIIllllllllllllllIllllIllIllll.lIlllllllllllII

Alfinterno del sotto paragrafo 3.2 e 3.12 — (pag. 7 di 50), sl chiede al punto 3.2, che il materiale sla idoneo
alla somministrazione dl farmaci incompatibilt con 1| PVC; al punto 3.12, punto di inlezione a Y in materiale
plastico rgido.

DOMANDA:

il deflussore richlesto, deve possedere necessariamente punti d'iniezlone ad Y lungo if percorso dello stessa,
pur trattandosi di deflussore per la somministrazione di farmaci altamente oriticl, salvavita e nella maggior
partl di essi, Incompatibili alla miscelazions di aliri farmaci o sostanze 7

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA ~ Rif. 3007/2014; 3017/2014.

lIIlIﬂl.llllllllIIIIlIIIIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllllIllIIlIlIll

Allinterno del Paragrafo 7 - Deflussore a ciroulio chiuso a due vle per farmacl chemioterapici e fotosensibili -
pag. 9 di 50, nello specifico: sotto paragrafo 7. 2 ~ (pag. 9 di 50), si chieds, che il deflussore sia costitulto da
un perforatore, uno stringitubo, due valvole a circuito chiuso, una camera di goceiolamento, un punto di
Infezlone a Y, un raccordo maschio tarminale luerock.

DOMANDA:
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Centrale Regionale di Acquiste

Verranno accettate anche offerte di deflussori con vie di accesso valvolate, superiori a dus, oppure dovranno
necessatiamente presentare |a presenza di solo due vie valvolate?

RISPOSTA:

Si. Verranno accettate anche offerfe di deflussori con vie di accesso valvolate superiori a dus.

Sono stali reltificali il Capitolato Tecnico al Lotto 2 paragrafo 7.2, ed il Modelto F4 BIS al corrispondents
punto.

LA ERERRRRE RN IRSRSRERRRRERERSRSSNSRRRENNNRIARNNRNERRRERRDARENTNNNNNRDRRIERRRRRDRE] D]

All'interno del Paragrafo 9 — Deflussori per Lipidi, nello specifico: sotto paragrafo 9.3 e 9.12 (pag. 11 di 50), si
chieds, al punto 9.3, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno
stringitubo, un punto di iniezione a Y & un raccordo maschio terminale iuer-lock; a} punto 9,12, punto di
iniezione a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
il defiussore richlesto, deve possedere numero due punti d'iniezione come da rif. 2.3 e rif. 9.12 oppure &
sufficlente la presenza di un solo punto di iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA — Rif. 3007/2014, 3017/2014.

AR R ERARERERREISERNNERRRNERENNISNSRERERERIENNIERININERNRERRERIT IR IRERARRRERRERNRORERE]

Alf'interno del Lotto 4 - Pompe a siringa per anestesia / 8.0. con metodica TCI —(pag. 14 di 50), nelio specifico:
sotto paragrafo 1.33 — {pag. 15 di 50), sl chiede che |l fissagglo dovra permettere Il posizionamento di almeno
2 pompe sul medesimo supporto.

DOMANDA.:
Che cosa s'intende esattamente per;
"l fissaggio dovra permettere | posizionamento di almeno due pompe sul medesimo "SUPPORTO" 7

RISPOSTA:
It requisito di cui al punfo 1.33 relativo af Lotto 4 non é piu richiesto obbligatoriamente pena esclusione,
Sono stati rettificali if Capitolafo Tecnico, ed if Modello F4 BIS, ai corrispondenti punti,

Allinterno del Lotto 5 - Sistemi per Infusione per repartl di terapia intensiva (pag. 17 di 50) - Paragrafo 4 -
Deflussore Standard — (pag. 20 di 60), nello specifico: sotto paragrafo 4.2 e 4.11 (pag. 20 di 60), si chiede , af
punto 4.2, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un
punto di inlezione a Y e un raccordo maschio terminale luer-lock; al punto 4.11, che vi sia un punto di iniezione
supplementare a Y in materiale plastico rigide.
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Centrule Regionale di Acquisto

DOMANDA:
Il deflussore richiesto deve posseders numero 2 punt! dl inlezions come da rif. 4.2 e rif. 4.11 oppure &
sufficiente la presenza di un solo punto di Iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA — Rif. 3007/2014, 3017/2014,

AR LR RNRESRRRERERSRER SRR R R RS R 2 PN NN R R R R RN AR NN

All'interno del Paragrafo 5 - Deflussore completamente privo dl PVC - pag. 20 dl 50, nello specifico: soito
paragrafo 5.1 & 5.2 — (pag. 20 di 50) si chlede, al punto 5.1, che il deflussore deve essere destinato alla
somministrazione di farmaeci incompatibili con it PVC; al punto 5.2, che || matetiale sia idoneo alla
somministrazione di farmaci incompatibili con 11 PVC,

DOMANDA;

Il deflussore richiesto deve essere totalmente privo di PVC oppure & sufficlente che al suo Interno, lungo Il
percorso del fluido, sla rivestito di materiale altamente inerte, quale ad esempio Il Polletilene {PE), In modo
che il fluido infuso non venga mal a contatio con il PVC 7

RISPOSTA:

E’ sufficiente che durante if suo percorso if farmaco non venga mai a confatto con Polimeri contenenti Ftalati.
Sono stati modificati in conformita if Capitolato Tecnico e il Modelie F4 BIS:

Lofto 2~ Titolo paragrafo 3:

‘Defiissore destinato afla somministrazione di farmact incompatibili con if PVC”

Lotto 5 — Titolo paragrafo 5:

"Deflussore destinato afla somministrazione di farmact inoompatibih; con il PVC”

E' stato modificato in conformita anche if Modelio F4 BIS,

(E RSN RSRERRERDRRRESNRNRRERERERRRRENRIRST RIS RN R R RN R R R TSR]

All'Interno del Sotto paragrafo 5.3 pag. 20 di 50 e 5.12 pag. 21 di 50 si chiede, al punto 5.3, che ii deflussore
sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di inlezione a Y e un
raccordo maschio terminale luer-lock; al punte 5.12, punto di iniezlone supplementare a Y in materiale
plastico rigldo.

DOMANDA;

il deflussore richiesto, deve possedere necessariamente punti d'inlezione ad Y lunge Il percorso dello stesso,
pur trattandos! di deflussore pet la somminlstrazione di farmacl altamente critiol, salvavita e nella maggior
part] di essl, Incompatibili alla miscelazione di altri farmaci o sostanze ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA — Rif. 3007/2014; 3017/2014.

N
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Canirale Regionale di Acquiste

All'interno del Paragrafo 7 {del Lotto 5) - Deflussori per Lipldl, nello specifico: sotto paragrafo 7.3 e 7.12
(pag. 21 di 50) st chlede, al punito 7.3, che Il deflussors sla costituito da un perforators, una camera dl
gocciolamento, uno stringitubo, un punto di inlezione a Y e un raccordo maschlo terminale luer-lock; al punto
7.12, punto di Inlezlone a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
il deflussore richiesto, deve possedere numero due punti d'iniezione come da rif. 7.3 e rif. 7.12 oppure &
sufficiente ia presenza di un solo punto di iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA — RIf, 3007/2014; 3017/2014.

(AR R ERRISAIN AR ARRERRRERRRERERREESRSZSNRRERNRENERSESANRRRRRNIERERERRNRURERESSRNNEREN],]

Nel Capifolato Tecnico a pag. 12, le specifiche techiche elencate per il Lotio 3 — ad esemplo il peso e la
trasportabllita della pompa — sono proprie di pompe peristaitiche, standard amptamente diffuso per la terapia
del dolore con metodica PCA, e questo sembra costituire una incongruenza. (RIF. 3011/2014; 3017/2014)
Nel Capitolato Tecnico a pag. 12, I'Intestazione riporta " Pompa Volumelrica con modalita di Infusione
continua per PCA”.

DOMANDA:
Potete chiarire queste apparenti incoerenze, specificando se si tratta dl pompe volumetriche o peristaltiche,
dettagliando anche eventuali variaziont nelte speacifiche techiche?

RISPOSTA:

In refazione al Lotto 3 paragrafo 1, frattasi df pompe peristaltiche.
E’ stato corretto in conformita il tifolo del paragrafo nel Capitofato Tecnico e nef Modello F4 BIS.

IR R R R RS RS SRR RRRRREREREREIEERISDENRERENEISR IS RNERERERERRERRRRISARNERENENRRRENENY]

In riferimento alf’allegato 045.03 — Lotto 3 — Allegato A1.01 Fabbisogni, 1a base d’asta sembra non allineata
e sottostimala rispetio al prezzo medlo di mercato.

DOMANDA.:
E' possibile una revisione della base d'asta del Lotto 37

RISPOSTA:

MNo.

Tutte fe bas! d’asta presenti nella Gara de qua sono state elaborate fenendo conto delle medie dei prezzi di
mearcato, delle tisullanze delle procedure di gara analoghe svoltesi sul terrfforio nazionale ed europeo, avufo
riguardo alfrest alle caratteristiche merceologiche e di contenuto dei dispositivi richiesti,

IR RER RTINS RNERERERERERERERENEIRNRNRRRRRIZRNSRESRERERINFTIRITRRRRRSRRRRISRERRERZERERRNY]
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Cantrule Regionale di Acyuiste

(rif. 3008/2014)
Nel Disciplinare di gara - Pag. & ~ Voce g) “Copla del capitolato tecnico di fornitura del capitolato speciale
(sezionl A, A1 e B del disciplinare):

DOMANDA:
Quali sono le sezioni del disciplinare?

RISPOSTA:

Le sezioni A, A1 e B indicate al punto g), pag. & del Disciplinare, si riferiscono agli alle allegati alia
Determinazione di Indizione, sotfosezione Sub 4, che si riporta per pronta consuftazions (in grassetto Je
sezioni oggelto del guesito): - .

o Sub 4: Disciplinare di gara

- Sezlone A: Capitolato Tecnico con i relativi allegati:
A :caratteristiche tecniche della fornitura;
A/2: modalita di svolgimento def service;
A/3: coflaudo modalita di esecuzione;
A/4: critert di valutazione;
A/ fabbisoghi;
A/8: prezzi a base d'asta;

= Sezione B: Capitolato speciale.

R ARERLERLENLENLRRRRRRERNRERENINE RSN E R R R R R I R R I N N N RN R N R R R I R R R R ITTT

(rif. 3008/2014)
Nel Disclplinare di gara - Pag. 7 “...gll atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalta ditta conocorrente con
timbro, data e flrma e rilasciate con le forme del DPR 445/2000..."

DOMANDA:

Clo viene richiesto solo per dichiarazione segreti commerciali, per autecertificazione copie conformi agli
originali e per dichiarazione produttore/distributore, non per le schede tecniche, Il catalogo, i certificati, copia
dell'offerta ed elenco document?

RISPOSTA:

I DPR 44572000 prevede, quali modalita di autodichiarazions, la dichiarazione sostitufiva di csriificazione e
la dichiarazione sostifutiva di affo di notorieta. Tutta la documentazione oggetto del quesito, indicata nel
Disciplinare, dovré essers presentata in conformita alla suddetta normativa, nel'una o nell'altra forma, a
seconda della natira del documento da presentars. '

Per cataloghi e schede tecniche possono in alternativa essere presentati originall editi a stampa, rilsgati
in brossura e sottoscritti da un Procuraiors.,

Agenzia Sanltarta Regionala « Cantrale Rogianale dl Acquisto
Sede pperativa: Via B'Annunzio, 64 z6a21 Genova -
Tal +35 ozb 548 B562
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Cenirale Regionale d! Acquisto

(rif. 3008/2014)
Nel Disciplinare di gara ~ Pag. 8 — Offerta Economica “...contenente tutta la documentazione di cul sopra
edltabils...”: ‘

DOMANDA:
Si fratta dei fogli in Excel Altegato F27
Possono essere fornitl firmati digitalmente?

RISPOSTA:
“L'offerta economiea dovra essere compliata in precisa conformita all’Allegato F2 In lingua ltaliana, In cffre @
in lefters, in carta legale ¢ resa fale, come pravisto nel Disciplinars”,
Fertanto l'offerta economica dovra essere un documento cartaceo, non un file firmato digitalmente; dovra
altrasl essere allegata la fotocaopla df un valldo documento o Identita def sottoscritfore,
Nel CD, da allegare all'offerta carfacea, dovrannoc essere inserite:

a) copla fofostatics digltale in PDF(immagine} del documento cartaceo, firmato manualments, che

postituisce 'offerfa economica;
b} copia in formato Excel compatibife, editabile, def documento di offerta economica;
¢) copia folostatica digitale in PDF(immagine) di un valido doctimento di identita del soitoseritfore.

(AN RS RRERRRERRRERRERRERESRRNNERRERERENRNISRRRNRERERENDERERRISEREZENDDERERNERERLERNSNSS)

(rif. 3080/2014)

Facendo riferimente al requisiti minimi richiesti per la pompa a siringa per anestesia (LOTTO 4) sirichlede
conferma relativamente al punto 1.4 "Volume da infondere da 0,1 ml. a 989,9 ml" che, per quanto a nol neto,
in anestesia modalitad TCI questa carattetistica non solo non & necessaria, ma potrebbe addirittura indurre
l'operatore & commetters errori,

DOMANDA:
Confermate tale caratteristica o sl tratta di refuso?

RISPOSTA:
in relazione al Lotto 4, if requisfto di cwi af punto 1.4 non & considerato obbligatorio.
Sone stati modificalf in conformita if Capitolato Tecnico e if Modello F4 BIS.

DOMANDA:
{rif. 3082/2014)

Rif. istanza di partecipazione Allegate F1~ Fatturato per i serviziffornifure nel settore oggetto della preocedura
di gara: si richiede conferma che per setfore cggetto della procedura di intenda in forma generica "seftore
biomedicale” e qulndi plti In generale “presidi medico-chirurglci”.

RISPOSTA:
Al fini della dichfarazione del fatturato per | servizifornifure nel setfore oggetto della procedura di gara, nel
caso di cul trattasl si infende quale setfore oggaetto delfla procedura di gara, it setfore del dispositivi medicl.

TN
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Coanitrule Reglonale di Acquiste

(rif. 3082/2014)

DOMANDA:
Lotto 4 - Pompe a siringa per anestesia - Si richlede di specificare | fabbisogni analitici per struttura.

RISPOSTA:
Si comunicano | dati richiesti nefla tabefla sottostante. In caso di eventuali differenze & da considerare
prevalente if documento ufficiale, approvato con fa Determinazione di Indizione della gara.

LOTTO 4 — POMPE A SIRINGA PER ANESTESIA/ 8.0. CON METODICA TCI (CND: 212030302)

ASL1 | ASL2 | ASL3 | AsL4 | AsLs | SanMartino-|  EO. | o ..
IST Galliera
14 a0 33 0 7 10 78 \]

N.B.: L'AGGIUBICATARIO 81 IMPEGNA A RIFORNIRE LISTITUTO GASLINI, SU RICHIESTA ESPRESSA, DI UN NUMERO DI POWPE
IN SERVICE PARI ALLE POMPE GHE LISTITUTO DISMETTERA' PROGRESSIVAWENTE,

MULETTI DA FORNIRE A TITOLO GRATUITO PER LOTTO 4! 33 (%)
{(*) numero minimo obbligatorio, salvo diverso accordo con la singola Azienda.

(rif. 3196/2014)

In riferimento al Quesito n. 1 —~ 8/ conferma che tulli i soggetti muniti di potere di rappresentanza dovranno
compilare fa modulistica di cui agli allegati F1 ed F8, compresf i Procuratori...™

DOMANDA:
Si rltiene che l'allegato F1, quale Istanza di partecipazions, debba essere compilato solo dal
sottoscrittore/sotfoscrittort dell'offerta?

RISPOSTA;

LYstanza df Partecipazione, Allegato F1, & una domanda ad Istanza di parte, predisposta a firma di un unico
soggetio ("lf Dichiarants”). Pertanto, il suddetio Allsgato F1/istanza di Partecipazione, dovra essere
sottoscritto solo dal Rappresentante Legale deffimpresa (“ll Dichiarants”),

Lo stesso Allegato F1/ Istanza di Partecipazione, dovra alfresi essere compilato con le modalita prescritte
negll atli di gara, che comprendono lindicazione, negli appositi spazi, di una serie di dati oggettivi e
soggetiivi relativi aflimpresa, if cul contenufo deve essere considerato obbligatorio e fe relative informazioni
fornite dovranno essere esafte, aggiomate, complete in ogni parie e verificate.

TN
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Centrale Regionule di Acquisto

LR L LR RS R R RN R R NN R R R R R R R R R R RN R R R R R R R R R R RS R RN R

QUESITO N. 33
(17F. 3196/2014)

DOMANDA.:
In quale busta inserire il Vs. Allegato E1 (agglornamento Tecnologico)?

RISPQSTA:

L'Allegato E1 - DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICQ - quale elemento di natura
dichiaratlva, da presentare in conformita al DPR 445/2000 come allegato all'lstanza di partecipazions, deve
essere Inserito nella Busta n. 1 — Documentazione Amminisirativa,

IERERR RN RN RSRIRRERRERNRR NN R R R I N R N R T R T A R S R i A R RS RS R RSN

QUESITO N: 34

(rif. 3106/2014)

DOMANDA.:
Disciptinare di gara -~ Pag. 7 “...gli afti di cui sopra dovranno essere sotfoscriiti dalla difta concorrente con
timbro, data e firma ....e rilasciate con fe forme del DPR 445/2000..." ci6 viene richiesto solo per dichiarazione
segretl commerciali, per autocertlficazione copie conforml agll originali e per dichlarazione
produttore/distributore, non per le schede tecniche, Il catalogo, i certificatl, copla dell'offerta ed elenco
documenti?

RISPOSTA:
vedere risposta quesliio n. 27

Siricordano i recapiti del funzionari della Gentrala incaricati della presente procedura;

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010.548.8536 - riceardo.zanella@regione liguria.it;
Funzionarlp referente: Dotf. Riccardo CAPITANI — 010.548,8540 - riccardo.capitan@redione. lguria.it .

Distinti saluti,

IL DIRIG : )
(Dott. Riccardg ZANELLA)
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