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SEZIONE A: CAPITOLATO TECNICO  
 
 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 
163/2006, per l’affidamento della fornitura di Sistemi 
analitici per test decentrati (POCT) occorrente per le 
necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della 
Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione 
di rinnovo per ulteriori due anni) 

Lotti n° 2  
 

N. gara _________ 
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OGGETTO DI GARA E CONDIZIONI 
 
La procedura di gara mira ad acquisire sistemi analitici POCT da inserire in Strutture Sanitarie della Regione 
Liguria (Pronto Soccorso, Pronto Intervento ed altri reparti di degenza) ad uso di Operatori non tecnici quali 
Infermieri e Medici. 
Gli strumenti POCT sono suddivisi in due lotti di seguito descritti: “Lotto 1: Strumentazione POCT per 
Emogas” e “Lotto 2: Postazioni POCT per esami urgenti”. Nell’ambito dell’offerta la ditta deve quotare le 
singole strumentazioni offerte e comprese nei citati lotti. La durata contrattuale è di anni tre, con opzione di 
rinnovo per ulteriori due anni. 
La fornitura comprende, a pena di esclusione, per entrambi i lotti: 
1. Il noleggio della strumentazione e di tutto il materiale di consumo necessario per garantire un corretto 

e sicuro utilizzo dei sistemi offerti, consistente in: reagenti, calibratori, sistemi e materiali per il 
controllo della qualità e quant’altro occorrente per eseguire correttamente il numero di test indicati 
nella Tabella dei fabbisogni presunti di seguito riportata.  

2. Il servizio di assistenza tecnica che include: 
- Trasporto, installazione, messa in funzione degli strumenti con programma di manutenzione 

ordinaria, 
- Interventi di manutenzione straordinaria entro 8 ore lavorative dalla chiamata (ore lavorative dalle 

9 alle 17), sabato compreso. Se de caso deve essere prevista la fornitura di apparecchiatura 
sostitutiva con caratteristiche paragonabili a quelle del sistema in uso. 

3. Corso di formazione per il personale presso le aziende sanitarie ed aggiornamento tecnologico sia del 
software di gestione del sistema che della strumentazione. Dovranno altresì essere forniti manuali 
operatori in lingua italiana 

4. Assicurazione contro incendio, furto, danneggiamento del sistema, e contro danni a terzi derivanti da 
malfunzionamento della strumentazione; 

5. Fornitura di software gestionali e collegamento a LIS del laboratorio di riferimento (ove indicato) per 
la trasmissione degli esami effettuati. La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dell’integrazione del 
sistema oggetto di fornitura con i software dei sistemi informativi in uso nei reparti e nel laboratorio. 
In particolare al riguardo si specifica che i Sistemi Gestionali attualmente operativi nei laboratori della 
Regione Liguria sono: 

ASL 1     NoemaLife 
ASL 2     NoemaLife 
ASL 3     Dedalus 
ASL 4     Noemalife 
ASL 5     NoemaLife 
E.O.Ospedali Galliera   Metafora 
Ospedale Evangelico Internazionale  Dedalus 
IRCCS Gaslini    Dedalus 
IRCCS San Martino- IST   TDSynergy – Siemens 

Il costo del servizio dovrà essere specificato nell’apposita scheda (offerta economica allegato F2) 
6. l'Impresa è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire 

per una corretta esecuzione dei dosaggi o per il buon funzionamento della strumentazione. 
 

LOTTO 1: Strumentazioni POCT per Emogas 
 

Insieme di strumenti emogas a cartuccia multitest collocati in vari reparti della stessa ASL o Azienda 
Ospedaliera per eseguire esami dell’equilibrio acido basico ed altri metaboliti disponibili. Tutti gli strumenti 
acquisiti devono essere collegati tra loro in rete tramite sistema gestionale dedicato, a sua volta interfacciato 
con il LIS del laboratorio di riferimento. 
Per quanto riguarda l’ASL 1 e Evangelico e l’Istituto Gaslini per i reparti indicati con (*) ci si riserva 
l’acquisizione. 
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Fabbisogni presunti annuali per ciascuna azienda sanitaria 
I test indicati nella tabella allegata (totale test/anno 370.650) sono comprensivi di referti e controlli, ma non 
delle calibrazioni necessarie, dipendendo dalle specifiche tecniche di ogni strumento. In sede di offerta la Ditta 
deve provvedere ad incrementare i reagenti del quantitativo necessario a mantenere tutta la strumentazione 
installata, calibrata e funzionante 24h su 24h. 
 
LOTTO 1 Strumentazioni POCT Emogas 

ASL Reparto Test/anno Gruppo continuità     
A

S
L1 

Imperia/P.S.           5.000  si 
Imperia/Rianimazione           9.700  si 
Imperia/Pneumologia              500  si 
Imperia/Dialisi           8.500  si 
Pieve di Teco Dialisi           1.000  si 
Bordighera/ P.S.           3.000  si 
Ventimiglia/ Dialisi           1.800  si 
Sanremo Medicina              800  si 
Sanremo Rianimazione           5.000  si 
Sanremo P.S.           4.500  si 
Sanremo Dialisi           3.500  si 
Sanremo Ginecologia(*)           1.000  si 
Imperia Ginecologia(*)           1.000  si 
Totale Test/anno ASL 1        45.300    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

   
A

S
L2 

SAVONA/LABORATORIO           4.400  si 
SAVONA/PRONTO SOCCORSO           4.500  si 
SAVONA/RIANIMAZIONE          12.400  si 
SAVONA/SALE OPERATORIE              400  si 
SAVONA/NEONATOLOGIA              500  si 
SAVONA/DIALISI            1.900  si 
SAVONA/UTIM               700  si 
CAIRO M./DIALISI               600  si 
ALBENGA/LABORATORIO           1.200  si 
ALBENGA/PRONTO SOCCORSO              700  si 
ALBENGA/RIANIMAZIONE            1.700  si 
PIETRA L./LABORATORIO           1.300  si 
PIETRA L./AMB.ALLERG.RESP.               500  si 
PIETRA L./II GR.OPERATORIO           1.100  si 
PIETRA L./PRONTO SOCCORSO           2.300  si 
PIETRA L./RIANIMAZIONE           3.700  si 
PIETRA L./NEON.PEDIAT.               200  si 
Totale Test/anno ASL 2        38.100    
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Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

   
A

S
L3- E

vangelico 

P.O. Gallino              800  si 
Medicina Villa Scassi           1.000  no 
Pneumologia Busalla              100  no 
P.O. Micone P.L.           1.600  no 
UTIC Micone              500  no 
Pneumologia Colletta           1.200  no 
Dialisi Colletta           3.300  si 
Pneumologia Assarotti              300  no 
Laboratorio Analisi Centrale           2.100  si 
Centro Ustioni           1.100  no 
Dialisi Villa Scassi           2.500  no 
Neonatologia           2.900  no 
Pneumologia              700  no 
P.S. Villa Scassi           5.800  si 
Rianimazione Villa Scassi           5.600  si 
Evangelico-Rianimazione           8.500  si 
Evangelico P.S. (*)           1.500  si 
Evangelico Neonatologia(*)              100  no 
Evangelico Medicina(*)              900  no 
Totale Test/anno ASL 3 - Evangelico        40.500    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

   
A

S
L4 

Lavagna/DEA           5.000  si 
Lavagna/Medicina d'Urgenza           2.000  si 
Lavagna/Rianimazione         10.000  si 
Sestri Levante Pneumologia              500  si 
Ospedale Rapallo/Ortopedia           1.000  si 
Lavagna Pediatria              500  si 
Totale Test/anno ASL 4        19.000    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

   
A

S
L 5 

Spezia-Patologia Clinica           5.000  si 
Spezia-P.S.           5.000  si 
Spezia-Medicina           5.000  si 
Spezia-Dialisi           5.000  si 
Spezia-Immaturi           1.500  si 
Spezia-Pneumologia           5.000  si 
Spezia-Rianimazione           5.000  si 
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Levanto P.S.           1.500  si 
Sarzana-PS           5.000  si 
Sarzana-Pneumologia           5.000  si 
Sarzana-Dialisi           5.000  si 
Sarzana-Rianimazione           5.000  si 
Totale Test/anno ASL 5        53.000    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si       

G
alliera 

Galliera PS           4.000  no 
Galliera Rianimazione         12.000  no 
Galliera - Neonatologia           1.800  no 
Galliera-Area critica           1.800  no 
Totale Test/anno Galliera        19.600    
Strumento di Back up in laboratorio  si    

Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si       

G
aslini 

LCA1           1.500  si 
LCA2           1.500  si 
DEA           4.000  si 
CHIR PED              750  si 
RIANIMAZIONE1            8.400  si 
RIANIMAZIONE2            8.800  si 
MED.URGENZA (Osservazione)           3.000  si 
CNR(*)         10.000  si 
Sala parto Ostetricia           1.200  si 
Clin. Medica 2 piano              900  si 
CCV sala operatoria           1.500  si 
Emodinamica           1.800  si 
Sala operatoria ortopedia              500  si 
Sala operatoria chirurgia ped           2.000  si 
Sala operatoria NCH              800  si 
CCV reparto              700  si 
Totale Test/anno Gaslini        47.350    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

   
S

an M
artino -  IS

T 

STRUMENTO 1           9.900  si 
STRUMENTO 2           7.900  si 
STRUMENTO 3           7.800  si 
STRUMENTO 4           1.600  si 
STRUMENTO 5              500  si 
STRUMENTO 6         25.600  si 
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STRUMENTO 7              300  si 
STRUMENTO 8           6.700  si 
STRUMENTO 9              600  si 
STRUMENTO 10           6.500  si 
STRUMENTO 11           2.400  si 
STRUMENTO 12           6.700  si 
STRUMENTO 13           1.300  si 
STRUMENTO 14           9.600  si 
STRUMENTO 15           4.900  si 
STRUMENTO 16              400  si 
STRUMENTO 17           1.700  si 
STRUMENTO 18           6.500  si 
STRUMENTO 19              700  si 
STRUMENTO 20           4.400  si 
STRUMENTO 21           1.800  si 
Totale Test/anno San Martino-IST      107.800    
Strumento di Back up in laboratorio  si    
Software gestionale  si    
Collegamento LIS  si    

 
 
A. CARATTERISTICHE DI MINIMA richieste a pena di esclu sione 
 

A1. STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO 
1. Strumenti di nuova fabbricazione e di ultima generazione. 
2. Determinazione di pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca, Ht, Hb, COHb, O2Hb, MetHb, HHb, Glucosio, 

lattato 
3. Determinazione della bilirubina totale  obbligatoria per gli strumenti del GASLINI e per quelli forniti 

alle neonatologie, ginecologie e laboratori analisi delle altre A.O. ed ASL. Anche gli strumenti forniti 
come back up devono essere in grado di eseguire tale parametro.  

4. Determinazione della CO obbligatoria per gli strumenti forniti a Laboratorio, Pronto Soccorso, 
Rianimazione e come back up. 

5. Consolidamento di tutti i test in un unico strumento 
6. Esecuzione automatica della calibrazione 
7. Gestione ed esecuzione automatica del controllo di qualità per strumento, con fornitura dei relativi 

materiali necessari per almeno 3 controlli/die su tre livelli 
 

Nell’ambito dell’offerta del lotto in oggetto la ditta deve quotare le singole strumentazioni offerte. 
 

A2. SOFTWARE PER SISTEMI EMOGAS 
 
La ditta dovrà offrire per ogni ASL/Azienda Ospedaliera un software per la gestione del sistema emogas in 
grado di: 

1. Collegare i vari strumenti di emogas collocati nelle varie UO dell’ASL/AO 
2. Permettere la tracciabilità del dato analitico prodotto con memorizzazione dei risultati, operatore, 

analizzatore, flag strumentali.  
3. Permettere la verifica e la gestione da remoto da parte del laboratorio di riferimento sia della 

performance che della qualità strumentale (Risultati, QC, Calibrazioni, messaggi di errore) tramite 
tabelle e grafici con blocco dei parametri fuori controllo.  
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4. Associare ID paziente o ID richiesta ad anagrafiche create o scaricate da database centrale da parte di 
utenti autorizzati 

5. Mantenere la tracciabilità delle manutenzioni con stampa ed esportazione dati.  
6. Eseguire statistiche su analisi, pazienti, analizzatori 
7. Eseguire periodicamente back up dei dati in completo automatismo 
8. Permettere il collegamento da remoto per aggiornamento software ed assistenza 
9. Garantire l’accesso con password a vari livelli 
10. Visualizzare tutte le analisi eseguite 
11. Essere interfacciato con il sistema informatico LIS del Laboratorio centrale referente onde assicurare 

controllo, validazione, firma ed archiviazione dei test eseguiti  
Il software deve essere disponibile presso il laboratorio di riferimento 
La ditta deve fornire l’hardware necessario alla piena funzionalità del software offerto, compreso gruppo di 
continuità (ove indicato) e le licenze per i vari collegamenti 
 
 

B CRITERI DI VALUTAZIONE per le Strumentazioni POCT  per Emogas: Max 70 punti 
 

 Criteri  Q Punteggio 

A1 - STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO  
Massimo 20 

punti  
A1.1 Disponibilità di reagenti con diverso confezionamento 

adeguato al carico di lavoro 
Q1 2 

A1.2 Reagenti interscambiabili su tutti gli strumenti offerti Q5 2 
A1.3 Linearità della bilirubina totale compresa nel range 0.5-30  Q5 1 
A1.4 Necessità di conservare i reattivi o consumabili a 

temperatura controllata 
Q5 1 

A1.5 Parametri aggiuntivi: A creatinina, B Hb fetale Q3 2 
A1.6 Modalità di prevenzione e rimozione dei coaguli e bolle 

d’aria - descrizione-  
Q2 2 

A1.7 Possibilità di lavorare anche con micro campionamento 
tramite prelievo capillare (inferiore o uguale a 100 ul per la 
determinazione di tutti i parametri). 

Q4 3 

A1.8 Trasportabilità dello strumento e maneggevolezza Q2 1 
A1.9 Scambio cartucce già in uso e non ancora esaurite Q5 1 
A1.10 Tempo per eseguire un esame con parametri EGA quando 

lo strumento è appena entrato in calibrazione  
Q4 1 

A1.11 Sistema esperto per l’interpretazione dei risultati presente su 
ogni strumento 

Q1 2 

A1.12 Ridotta tipologia di consumabili e reagenti  Q4 2 

A2 - SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA ED 
INTERFACCIAMENTO A LIS DEL LABORATORIO CENTRALE 
REFERENTE 

Massimo 20 pt 

A2.1 Modalità del controllo remoto per l’esecuzione di 
calibrazioni, manutenzione, blocco analiti, trasmissione 
messaggi, disponibilità reagenti, carichi di lavoro 
(Relazionare) 

Q2 10 

A2.2 Modalità della tracciabilità del dato analitico prodotto con 
memorizzazione del risultato, operatore, analizzatore, flag 
strumentali, manutenzioni, lotto reagenti, CQ (Relazionare) 

Q2 3 

A2.3 Possibilità di accettazione e refertazione in caso di 
mancanza della rete con invio automatico dei dati quando 
ripristinata 

Q5 2 

A2.4 Disponibilità di archivio informatico locale  Q5 2 
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A2.5 Modalità e tipologia di statistiche elaborate  Q2 1 
A2.6 Possibilità della gestione del magazzino per elaborare in 

automatico gli ordini necessari 
Q1 2 

A3 - CARATTERISTICHE GENERALI  Massimo 30 
punti  

A3.1 Sicurezza dell’operatore (si premiano le soluzioni che 
minimizzano l’esposizione dell’operatore al rischio di 
contatto con campioni o reflui biologici. Si chiede di 
descrivere accuratamente l’approccio utilizzato con le 
diverse tecnologie)  

Q1 13 

A3.2 Semplicità d’uso. Si presuppone che le tecnologie siano 
gestite da personale non tecnico, si valutano in dettaglio il 
numero di passaggi per l’esecuzione del test e le attività per 
la manutenzione ordinaria, il cambio dei reagenti, 
periodicità manutenzioni 

Q1 13 

A3.3 Modalità di addestramento del personale Q1 4 
 TOTALE   70 pt 
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LOTTO 2: Postazioni POCT per esami urgenti 
 
Insieme di più strumenti collocati in un’unica sede (in genere Pronto Soccorso) e collegati tra loro da uno 
specifico sistema gestionale dedicato, a sua volta interfacciato con il LIS del laboratorio di riferimento (ove 
richiesto). Tali postazioni eseguono esami urgenti in ematologia, chimica clinica, coagulazione, 
immunometria. 
Nell’ambito dell’offerta del lotto in oggetto la ditta deve quotare le singole strumentazioni offerte.  
 
Fabbisogni presunti annuali per ciascuna azienda sanitaria 
I test/anno indicati nella tabella sono comprensivi di referti e controlli, ma non delle calibrazioni necessarie, i 
cui reagenti devono essere però previsti in offerta per mantenere la strumentazione funzionante 24h su 24h. 
Potrebbe non essere acquisito per il PS Gallino a seguito di eventuale riorganizzazione del Servizio, ai sensi 
dell’art. 29 c.1 D.Lgs.163/2006 
 

Lotto 2 Postazione POCT per 

esami urgenti 

PS 

Albenga 
PS 

Cairo 
PS 

Gallino 
PS 

Levanto 
PS 

Sarzana 
 

Strumento Parametri Test/anno 
Tot. 

Test/anno 

Contaglobuli Emocromi       1.500     800      8.000       3.000      3.000          16.300  

Chimica parametri urgenti*       1.500     400   -       1.000      2.000            4.900  

Coagulazione 
PT       1.000     300      4.500           500          200            6.500  

aPTT       1.000     300   -           500          200            2.000  

Immunometria 

Troponina I/T          600     500   -       1.000      2.000            4.100  

BNP/proBNP          200     100   -           500      1.500            2.300  

Dimero D          200     100   -           500      1.500            2.300  

 TOTALI 6.000 2.500 12.500 7.000 10.400 38.400 

Software gestionale   si si si si si   

Collegamento LIS   si si no si si   

Gruppo continuità   si si si si si   

*il dato si riferisce a n° di pannelli urgenti con glucosio, urea, albumina, proteina C reattiva 

creatinina, amilasi, alt, ast, Ca, bilirubina totale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

A. CARATTERISTICHE DI MINIMA richieste a pena di esclu sione 
 
A1. STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO  
 
1. Strumentazione di nuova fabbricazione e di ultima generazione. 
2. Essere adatta all’esecuzione di test su sangue senza necessità di centrifugazione ed altre 

manipolazioni tecniche  
3. Prevedere l’identificazione automatica dei reagenti (laddove correlati a curve di calibrazione) e 

dell’ID paziente tramite codice a barre o similari 
4. Prevedere per: 

 
STRUMENTO DI CHIMICA CLINICA 
a. Esecuzione di tutti i seguenti parametri: glucosio, urea, creatinina, bilirubina totale, 

albumina, alt, ast, PCR, amilasi, calcio in completo automatismo 
b. Calibrazione semplificata senza l'utilizzo di calibratori liquidi o da ricostituire. 

 
STRUMENTO PER IMMUNOMETRIA 
a. Esecuzione obbligatoria di tutti i seguenti parametri: Troponina, D-Dimero, BNP/proBNP 
b. Dosaggio quantitativo per tutti i test previsti 

 
STRUMENTO PER COAGULAZIONE 
a. Esecuzione dei parametri PT, APTT 
b. Utilizzo sangue intero o citrato  

 
STRUMENTO PER EMATOLOGIA 
a. Campionamento da provetta chiusa a tutela della sicurezza dell'operatore. 
b. Conteggio automatico dei parametri previsti per l’emocromo con formula leucocitaria a 3 

popolazioni: Eritrociti, emoglobina, MCV, ematocrito, MCH, MCHC,  Piastrine, 
Leucociti, linfociti (%, #), Granulociti (%, #), Cellule medie (%, #) 

c. Pulizia automatica dell’ago utilizzato per aspirazione 
d. Linearità: leucociti 0.5-80*10^3/mcl 

globuli rossi 0.2-7.5 milioni/mcl 
Hb  2.5-20g/dl 
Ht  12-60 % 
Plt  10-1000 *10^3 

 
 

A2.  SOFTWARE PER POSTAZIONI POCT 
 

La ditta dovrà offrire per ogni postazione POCT per esami urgenti presente in ASL/Azienda Ospedaliera un 
software per la gestione in grado di: 

1) Collegare i vari strumenti della postazione POCT per esami urgenti 
2) Gestire in locale le fasi di accettazione e refertazione dei pazienti  
3) Permettere la tracciabilità del dato analitico prodotto con memorizzazione dei risultati, operatore, 

analizzatore, flag strumentali 
4) Permettere la verifica da remoto da parte del laboratorio di riferimento sia della performance che della 

qualità strumentale (Risultati, QC, Calibrazioni, messaggi di errore) tramite tabelle e grafici 
5) Associare ID paziente o ID richiesta ad anagrafiche create o scaricate da database centrale da parte di 

utenti autorizzati 
6) Mantenere la tracciabilità delle manutenzioni con stampa ed esportazione dati 
7) Eseguire statistiche su analisi, pazienti, analizzatori, 
8) Eseguire periodicamente back up dei dati in completo automatismo 
9) Permettere il collegamento da remoto per aggiornamento software ed assistenza 
10) Garantire l’accesso con password a vari livelli 
11) Visualizzare tutte le analisi eseguite 
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12) Stampare un referto paziente configurabile da parte Laboratorio di riferimento. 
13) Essere interfacciato con il sistema informatico LIS del Laboratorio centrale referente onde assicurare 

controllo, validazione, firma ed archiviazione dei test eseguiti 
La ditta deve fornire l’hardware necessario alla piena funzionalità del software offerto, compreso gruppo di 
continuità e le licenze per i vari collegamenti. 
 
 

B. CRITERI DI VALUTAZIONE per le Postazioni POCT per e sami urgenti: Max 70 punti 
 
 Criteri  Q Punteggio 

A1 - STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO   Massimo 
13 pt 

CHIMICA CLINICA   
A1.1 Campionamento da provetta chiusa Q5 2 
A1.2 Preanalitica di miscelazione integrata  Q5 1 
A1.3 Reagenti pronti all’uso  Q3 1 
A1.4 Necessità di conservare i reattivi o consumabili a temperatura 

controllata 
Q5 1 

A1.5 Parametri aggiuntivi: Na, K, lipasi, ammonio, Mg, Cl  Q3 2 
A1.6 Disponibilità di controlli qualità chimici interni e contemporanei 

ad ogni analisi a garanzia del risultato  
Q5 1 

A1.7 Rilevazione automatica dell’interferenza di emolisi, lipemia nel 
campione 

Q5 4 

A1.8 Valutazione della correlazione dei risultati con quelli del 
laboratorio di riferimento 

Q2 1 

IMMUNOMETRIA  Max 10 
punti  

A1.1 Parametri aggiuntivi: Beta HCG, CK-MB, mioglobina  Q3 2 
A1.2 Campionamento da provetta chiusa Q5 2 
A1.3 Possibilità di eseguire test singoli Q5 1 
A1.4 Preanalitica di miscelazione integrata Q5 2 
A1.5 Reagenti pronti all’uso  Q3 2 
A1.6 Necessità di conservare i reattivi o consumabili a temperatura 

controllata 
Q5 1 

COAGULAZIONE  Massimo 4 
punti  

A1.1 Possibilità di lavorare con micro campionamento tramite prelievo 
capillare (inferiore o uguale a 100 ul per la determinazione di tutti 
i parametri). 

Q4 1 

A1.2 Calibrazione automatica senza l'utilizzo di sieri calibratori Q5 2 
A1.3 Necessità di conservare i reattivi o consumabili a temperatura 

controllata  
Q5 1 

EMATOLOGIA (CONTAGLOBULI)  Massimo 6 
punti  

A1.1 Segnalazione di campioni anomali/patologici (indicare tipo di 
allarmi e significato) 

Q1 2 

A1.2 Fase di miscelazione integrata per minimizzare gli errori di 
natura preanalitica 

Q5 2 

A1.3 Emocromo con 5 popolazioni Q5 1 
A1.4 Necessità di conservare i reattivi o consumabili a temperatura 

controllata 
Q5 1 

A2. SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA POSTAZIONE ED 
INTERFACCIAMENTO A LIS DEL LABORATORIO CENTRALE REF ERENTE 

Massimo 5 
punti  



12 
 

A2.1 Modalità di tracciabilità del dato analitico, operatore, 
analizzatore, flag strumentali, manutenzioni, lotto reagenti, CQ 
(Relazionare) 

Q1 2 

A2.2 Possibilità di blocco automatico dei parametri risultati fuori 
controllo per l’applicazione di regole di validazione configurate 
dal Laboratorio di riferimento 

Q5 2 

A2.3 Possibilità di aggiornamento software ed assistenza da remoto. Q5 1 

A3. CARATTERISTICHE GENERALI  Massimo 
32 punti 

A3.1 Sicurezza dell’operatore (si premiano le soluzioni che 
minimizzano l’esposizione dell’operatore al rischio di contatto 
con campioni – provetta tappata- o reflui biologici. Si chiede di 
descrivere accuratamente l’approccio utilizzato con le diverse 
tecnologie)  

Q1 15 

A3.2 Semplicità d’uso. Si presuppone che le tecnologie siano gestite 
da personale non tecnico, si valutano in dettaglio il numero di 
passaggi per l’esecuzione del test, le operazioni da svolgere in 
preanalitica e le attività per la manutenzione ordinaria. 

Q1 12 

A3.3 Modalità di addestramento del personale Q1 5 
 TOTALE  Max 70 pt 

 
 
 


