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Oggetto: 
 

Procedura aperta, ai sensi procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 

tramite la piattaforma di intermediazione 

telematica denominata “SinTel” per 

l’affidamento della fornitura in noleggio di 

“Sistemi antidecubito “occorrenti alle 

AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della 

Regione Liguria e della AUSL Valle 

d’Aosta, per un periodo di 36 mesi, con 

opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Lotti n. 9. Gara n. 8401370. ID Sintel 

149415387. 

Risposta ai quesiti post-indizione. 

 

 

  

QUESITO N. 1 

 

E' possibile offrire il medesimo modello di sistema antidecubito per due lotti differenti?  

Risposta Tavolo Tecnico: 

E’ possibile purché il sistema offerto presenti tutte le caratteristiche di minima richieste dal 

Capitolato tecnico-prestazionale per entrambi i lotti per i quali si intende presentare offerta. 

 

QUESITO N. 2 

 

Si prega di specificare nei parametri inerenti la valutazione dei sistemi antidecubito, Modalità di 

attribuzione, Praticità d'uso, che cosa si intenda per "Riconoscimento del corretto posizionamento 

della superficie"  

Risposta Tavolo Tecnico: 

Si intende la presenza sulla cover di sistemi/indicazioni che consentano 

l’individuazione dell’orientamento testa-piedi. 
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QUESITO N. 3 

 

In riferimento al documento “Allegato A.1.1 fabbisogni” si segnala che i fabbisogni indicati per 

l’ospedale GASLINI, in particolare gli stand-by richiesti (per tutti i lotti, da 1 a 7) sono in numero 

pari a quelli richiesti con noleggio su chiamata e/o continuativo e comunque in un numero che 

parrebbe eccessivo per la natura stessa dello stand by a deposito. Tali fabbisogni, in alcuni casi 

superano il 60% dei quantitativi complessivi per singolo lotto, avendo una notevole incidenza sulla 

formulazione del prezzo finale. Si chiede dunque, qualora, come immaginiamo, si trattasse di 

refuso, di voler comunicare i corretti valori richiesti e modificare l’allegato A.1.1 e l’allegato M-

6. Questo per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta economica centrata, non falsata da 

importanti investimenti, di fatto non necessari, e quindi economicamente vantaggiosa per la 

Stazione Appaltante.   

Risposta Tavolo Tecnico: 

Si conferma che nell’allegato A.1.1 fabbisogni in riferimento all’Ospedale Gaslini ed alla ASL 3 

sono presenti refusi. I documenti sono stati ripubblicati in versione corretta. 

 

QUESITO N. 3 

 

Il Capitolato tecnico all’art. 3 Caratteristiche Minime dei prodotti (pena esclusione), relativamente 

al LOTTO 1 Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la 

prevenzione e/o trattamento delle lesioni cutanee, nei requisiti minimi a pena di esclusione richiede 

al pt. 2 “Materassi a riduzione pressoria in continuo al di sotto della POC con differenziazione di 

alcune zone corporee (es.: zona talloni), in base alle condizioni cliniche ed alle esigenze 

terapeutiche del paziente, per una migliore distribuzione dei pesi in prevenzione e/o trattamento 

delle lesioni”. 

Posta la prescrizione del capitolato, si chiede di confermare che, per il presente lotto, possa essere 

fornito un materasso statico reattivo con densità del Poliuretano differenziate. 

Risposta Tavolo Tecnico: 

Non si ritiene di fornire risposta al quesito che esorbita dalle competenze del Tavolo tecnico. Il 

sistema offerto deve rispettare le prescrizioni tecniche di minima definite nel capitolato. In caso 

di sistema non rispondente a tutte le prescrizioni di minima, ma comunque nella sostanza 

equivalente, l’Offerente deve segnalare l’equivalenza e allegare, secondo quanto previsto dall’art. 

68 D. Lgs. n. 50/2016 apposita relazione giustificativa. 

 

QUESITO N. 4 

 

Il Capitolato tecnico all’art. 3 Caratteristiche Minime dei prodotti (pena esclusione), relativamente 

al LOTTO 9 fornitura in noleggio, comprensiva della consegna, dei seguenti “Sistemi 

antidecubito”, occorrenti ai pazienti domiciliari della AUSL Valle d’Aosta, per i sovramaterassi 

sub-lotto 9d), nei requisiti minimi a pena di esclusione richiede al pt. 6 la “regolazione delle 

pressioni di appoggio rispetto al peso del paziente, in grado di equilibrare automaticamente le 

pressioni di contatto del paziente. Rispetto ai lotti precedenti nei quali viene esplicitamente 

richiesto l’automatismo del sistema antidecubito per la gestione delle pressione di contatto del 

paziente sulla superficie, si chiede conferma che per questo lotto, l’indicazione “regolazione delle 

pressioni di appoggio rispetto al peso del paziente, in grado di equilibrare automaticamente le 

pressioni di contatto del paziente” sia da intendersi come regolazione automatica delle pressioni 

rispetto al peso del paziente impostato manualmente sulla consolle del compressore. 
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Risposta Tavolo Tecnico: 

L’automatismo riguarda la regolazione delle pressioni e non la rilevazione del peso che può essere 

impostata manualmente. 

 

QUESITO N. 4 

 

Visto e considerata la conformazione del territorio, le distanze e l’allocazione dei vari presidi 

ospedalieri e domiciliari, ai fini di una corretta valutazione dei costi di servizio e per la 

formulazione di un prezzo remunerativo, siamo a richiedere il fabbisogno in giornate disaggregato 

suddiviso per singola ASL e possibilmente indicante il dato riferito alla degenza media di utilizzo 

delle superfici, sia per quanto riguarda il noleggio ospedaliero che per quello domiciliare. La 

mancanza del dato in parola, ove confermata, potrebbe infatti creare un’asimmetria informativa 

tra chi è a conoscenza del dato storico della fornitura, per aver già eseguito il servizio, e chi non 

ha la disponibilità di tale dato, oltre a rendere difficoltosa l’esatta quantificazione degli oneri sottesi 

alla corretta esecuzione del servizio. 

Risposta Tavolo Tecnico: 

Codesta Azienda chiede “il fabbisogno in giornate disaggregato suddiviso per singola ASL (…) e 

…possibilmente (…)”. 

Tale dato è già stato fornito. Esso non cambierebbe se la disaggregazione fosse determinata per 

“presidio ospedaliero” esistendo un unico presidio ospedaliero per ASL.  

L’ulteriore disaggregazione per stabilimento - non chiesta - non è disponibile e comunque sarebbe 

di non rilevante utilità aggiuntiva, considerando il dimensionamento - noto -  delle strutture 

ospedaliere. 

Per quanto riguarda la gestione ospedaliera relativa alla Valle d’Aosta il tempo medio di utilizzo 

comunicato è pari a n. 19,51 giorni, così distribuiti 

 

REPARTO MEDIA GIORNI TEMPO MEDIO 

Cardiologia 13,00 

19,51 

Chirurgia Gen/Gastro 55,20 

Chirurgia vascolare  21,50 

DH multidisciplinare 28,00 

Geriatria 15,65 

Malattie infettive 13,25 

Medicina 1/3 19,07 

Medicina 2 22,42 

Medicina d’urgenza 5,40 

Neurologia 24,11 

Oncologia-Nefrologia 13,67 

ORL/Pneumologia 17,00 

Ortopedia/Traumatologia 11,72 

Ostetricia-Ginecologia B 11,00 

Pneumologia 42,33 

Riabilitazione medica 17,27 
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RSA Aosta 23,67 

Urologia/Chirurgia Toracica 4,5 

UTIC 11,86 

 

mentre per quanto concerne il noleggio domiciliare il dato fornito dai competenti uffici dell’AUSL 

VDA, riferito al mese di OTTOBRE 2021 per il Distretto 3, è così suddiviso: 

Totale n. utenti: 

Utenti ADI                6 

Utenti NON ADI     27 

per un totale generale di 33 utenti  

  

Totale utenti ADI 

Sistemi trattamento lesioni pazienti medio rischio  5 

Sistemi trattamento lesioni fino al III stadio    1 

sovramaterasso                    0 

  

Totale utenti NON ADI 

Sistemi trattamento lesioni pazienti medio rischio   21 

sovramaterasso  1 

Sistemi trattamento lesioni fino al III stadio      5 

  

MEDIA GIORNALIERA MENSILE UTENTI ADI 

sovramaterasso                      GG     0       MEDIA         0 

Sistemi trattamento lesioni pazienti medio rischio   GG  127                 MEDIA    4,10 

Sistemi trattamento lesioni fino al III stadio    GG    31                 MEDIA    1,00 

  

MEDIA GIORNALIERA MENSILE UTENTI NON ADI 

sovramaterasso  GG    14         MEDIA       0,45 

Sistemi trattamento lesioni pazienti medio rischio   GG  531      MEDIA     17,13 

Sistemi trattamento lesioni fino al III stadio    GG  155        MEDIA     5,00 

  

 

IL DIRIGENTE RUP 

DOTT. RICCARDO ZANELLA 


