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Sistermna Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010 5488561 Email:julgimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini - tel. 010 5488543 Emailfrancesca.demartini@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per Paffidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione
Liguria per un periodo di anni 4. Lotti n. 77. Numero gara 6956650

Verbale di apertura delle buste contenenti I’offerta economica. Seduta pubblica.

Il giorno 08/07/019, alle ore 10.30, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, sita in via
D’Annunzio 64, 2° piano, si & riunito il seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con
Determinazione n. 185 del 22/05/2018, per la verifica delle offerte economiche presentate alle Ditte
concorrenti.

Sono presenti i componenti del seggio di gara:

Dott. Luigi Moreno Costa Dirigente della Centrale Presidente
Dott. Maurizio Crovetto Collaboratore amm.vo della Centrale Componente
Dott.ssa Francesca De Martini  Collaboratore amm.vo della Centrale Segretario

Il dott. Luigi Moreno Costa della Centrale, RUP della procedura, svolge anche le funzioni di Ufficiale
Rogante.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con
Determinazione n. 275 del 25/07/2018, ai sensi dell’'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle persone di:

Dott. Martino Cheli — Dirigente medico U.Q.C. Cardiologia IRCCS G. Gaslini, in qualita di Presidente;

Dott. Stefano Benedetto - Dirigente Medico S.S. Emodinamica E.O. Ospedali Galliera, in qualita di
componente;

Dott. Marco Arena - Dirigente Medico U.O.C. Cardiologia ASL 5 Spezzino, in qualita di componente.

La seduta & pubblica. M
In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori: ,

Ditta Nominativo
Ab Medica spa Luca Robaldo

. . Saverio Barbara, Sabina Persic, Anna
Abbott Madical ltalia spa Gramondo/Alessio Scabini

Acilia HS srl Edoardo Pelliciari

Alfa Medicalitalia srl Luciano Tassone

B. Braun Milano spa Alessio Soncini

Betatex spa Edoardo Pelliciari

Biotronik ltalia Spa Andrea Salvaneschi A

Boston Scientific spa g,eAr(r::iano Delfino, Matteo Giuseppe

Bracco Imaging Italia srl Massimiliano Ferrario, Barbara Zerega

Cardinal Health ltaly srl llaria Sforzi, Adriana Bianchetta

Fiab Spa Luciano Tassone

Gada ltalia stl Chiara Bertolone

Innova HTS srl Chiara Ciani, Stefano Rezzani
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Medical Instruments spa _F;SglnooDell’Era, Carla Minarini, Maurizio
Med-italia Biomedica srl Andrea Salvaneschi

Medtronic Italia spa Filippo Gallo, Sara Sguotti

Sanitex Spa Silvia Foschi, Andrea Podini

Viglia Srl Pierluigi Bonsegna

W.L. Gore & Associati srl Francesco Scarpa, Estephanie Firbi

Le eventuali procure (presentate in originale o in copia autenticata) verranno acquisite agli atti di gara solo in
caso di necessita.

Il Presidente/Rup preliminarmente ricorda che i lotti 4-6-14-28-54-57 sono andati deserti e che i lotti 3 e 41
erano stati annullati con la Determinazione di rettifica n. 111 del 22/03/2018, al cui contenuto si rinvia.

Il RUP comunica la nota della Abbott srl del 20/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 22373, relativa alla
scissione parziale di Abbott srl a favore di Abbott Medical Italia spa dal 01/01/2019 e quindi I'Abbott Medical
ltalia spa subentra di diritto neila titolarieta di ogni rapporto in capo all’Abbott srl. Pertanto, tutti i lotti che
erano stati offerti solo dalla Abbott srl (7-8-17-18-22-38-42-43-44-45-46-556-61-62) continuano a concorrere
come Abbott Medical ltalia srl.

Il Presidente/RUP da atto delle esclusioni, gia comunicate alle singole Ditte interessate nei termini di legge,
a seguito delle sedute riservate della Commissione giudicatrice del 6-7/11/2018, 10-17/12/2018, 23-
31/01/2019, 12/02/2019, 13/03/2019, 08-10/04/2019, 08-15/05/2019, 04/06/2019:

lotto ditta motivazione
dalla prova si riscontra che il filo guida non passa dentro I'ago e sullinvolucro non
AB Medica spa si riportano le caratteristiche descrittive dei singoli componenti del kit (ago
1 cannula, miniguida, dilatatore) (requisiti di minima)
Abbott Medical Italia spa non esiste la lunghezza 18 +- 2 cm (requisito di minima)
Pro.Med. Srl non esiste la lunghezza 18 +~ 2 cm (requisito di minima)
AB Medica spa manca lunghezza 10 e 16 (requisito di minima)
2 Pro.Med. Sl manca lunghezza 10 e 16. Inoltre il campione a disposizione & con ago da 18 G
) ' non conforme al capitolato (requisiti di minima)
5 | Boston Scientific spa manca la valvola Tuohy-Borst (requisito di minima)

Acilia HS-Espo-Eukon-Med-
ltalia Biomedica-Medtronic- | il torquer non rispetta il diametro da 0,009" a 0,018" (requisito di minima)
7 | Pro.med

la valvola presenta prolunga fissa non richiesta che costituisce intralcio nella
manovra dei materiali utilizzati durante la PTCA (requisito di minima)
8 | Svas Biosana srl non presenta busta tecnica

la scheda tecnica non riporta la presenza dei due fori radiali nel telo angiografico
(requisito di minima)

Svas Biosana srl

Cardiva ltalia srl

0 Betatex-Svas Biosana 2)1u;t63(g)])gio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima per entrambe le Ditte
10 Betatex spa Alla prova pratica, la cuffia si & lacerata alla minima trazione.

Cardiva ltalia sti telo troppo lungo (229cm) (requisito di minima)
13 Boston Scientific spa manca 4F (requisito di minima)

Medtronic ltalia spa manca 4F (requisito di minima)
15 | Cardinal Health ltaly 509 srl | non & rinvenibile la curva Shepherd crook o equivalente (requisito di minima)
16 | Emopass sri manca la curva Amplatz destra (requisito di minima)

non & presente crossing profile 0,033" per pallone diametro 3 mm (requisito di

17 | Cardinal Health Italy 509 srl minima)

Sterimed srl presenta RBP 17 bar, inoltre nella scheda tecnica & descritto come catetere a
18 palloncino semi-compliante (requisito di minima)

Viglia Srl mancanza dei diametri 3.25 e 3.75 mm (requisito di minima)
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Sisterna Sanitario Regione Liguria

20

Sterimed srl

RBP & inferiore alle 35 atmosfere e per mancanza di man

etrd (requisiti di
minima)

21

Alfa Medicalitalia srl

escluso per RBP 14, crossing profile 0,026", diametro m nﬁo 1,25 mm (requisiti
di minima) /

22 | Medtronic Italia spa PN 12 atm rispetto 6-10atm richieste, RBP 12 inyce/che 14 (requisiti di minima)
23 | AB Medica spa manca RBP 10 atmosfere (requisito di minima)
Acilia HS sl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,617)
Biotronik ltalia Spa punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (29,591)
Eukon sri punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,958)
Medtronic ltalia spa offerta alternativa
24 | Merit Medical ltaly sl offerta alternativa
Pro.Med. Srl il sistema & over the wire e non monorail (requisito di minima)
Sanitex Spa punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (30,402)
Sterimed st punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,625)
Viglia Srl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,559)
Biotronik Italia Spa RBP uguale a 13 (requisito di minima)
25 | Boston Scientific spa RBP uguale a12 atm, per palloni da 3,5 e 4 (requisito di minima)
Innova HTS sri punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (33,733)
il pallone abrasivo non & dotato di lame longitudinali e quindi € meno aggressivo
32 | NGC Medical srl sulla lesione. Non possiede quindi un'equivalenza prestazionale rispetto al cutting
balloon.
ég;oitséik-Boston Scientific- | yiametro intemno inferiore al richiesto di 0.017 inch (requisito di minima)
34 Meditronic ltalia spa g:anr:;re]eitrrrc])ae)zsterno prossimale e distale superiore al richiesto di 2,6/1,8F (requisito
38 | Merit Medical ltaly srl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,50)
AB Medica spa punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (31,50)
39 |Boston Scientific spa non ha la lunghezza 180+-10 nel diametro 0,038" (requsito di minima)
Pro.Med. Sri non h'a [a lunghezza 1‘80+-1O .nel _diamfatro 0,038" (requisito di minimay). Inoltre il
’ campione presentato & una guida idrofilica e non teflonata.
40 | Boston Scientific spa manca la misura 0,038" (requisito di minima)
42 | Cardinal Health ltaly 509 srl | nella documentazione tecnica non & presente la grammatura (requisito di minima)
43 | Medtronic Italia spa non presenta il rivestimento polimerico (requisito di minima)
44 Cardinal Health Italy 509 sl nella documentazione tecnica non & presente la grammatura (requisito di minima)
Medtronic ltalia spa non presenta il rivestimento polimerico (requisito di minima)
45 | Medtronic ltalia spa non & una guida ad elevato supporto (requisito di minima)
51 [ Espo srl il diametro esterno & di 0,013" (requisito di minima)
52 | Hexacath ltalia stl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,862)
nessun prodotto offerto ha compatibilita richiesta con fili guida da 0,009", inoltre il
codice il codice SM-TD-PR-MP non ha I'anima in metallo. Il codice SM-TD-CR-
55 | Pro.Med. Sri MP presenta un torquer in plastica e non in metallo come dichiarato sulla scheda
tecnica (requisiti di minima)
Cardinal Health Italy 509 srl mancanza del diametro 18F, mancanza anche delle misure da 12 a 18F (requisiti
56 di minima)
Cook ltalia Srl mancanza del diametro 18F (requisito di minima)
Cardinal Health ltaly 509 srl | punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (28,00)
60 Praesidia stl E' un dispositivo esterno che non rilascia sostanze coagulanti ed agisce solo per
: contatto (requisiti di minima) -
Innova HTS st punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (34,333)
Medical Instruments spa punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (15,667)
66 - ; : P ——
Sanitex Spa punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (6,667)
W.L. Gore & Associati srl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (24,00)
67 | Alfa Medicalitalia srl punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (16,875)
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Medical Instruments spa

punteggio techico grezzo inferiore alla soglia minima (24,625) / /

Sanitex Spa

punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (30,00) / /

W.L. Gore & Associati srl

punteggio tecnico grezzo inferiore alla soglia minima (24,00) //

68 | Boston Scientific spa punteggio techico grezzo inferiore alla soglia minima (30,00)

69 | Cook ltalia Sri non & in nitinol, non presenta patch interno e non adatto altdcclusione di
anomalie vascolari di grande calibro (requisiti di minima)

71 | Sanitex Spa Lo stentnon & montatg su un pallone ti.pt_)_Bi_B, g‘; _in cromo-cobalto, nello stent
mancano lunghezza di 16-22mm (requisiti di minima)
lo stent & in acciaio e non in cromocobalto e mancano le lunghezze sopra i 50

72 | Cardinal Health Italy 509 srl | mm e sotto i 30,8 mm e mancano i diametri sopra i 25 mm e sotto i 14 mm
(requisiti di minima)

75 | Medtronic ltalia spa manca il diametro del pallone di 2 mm (requisito di minima)

76 | Cook ltalia Srl non & in nitinol & non forma un device a doppio cono (requisito di minima)

I Presidente della Commissione Giudicatrice ricorda che I'aggiudicazione avverra in base al criterio
dellofferta economicamente pili vantaggiosa “OEV” (art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),
assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualitd e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo ed in
base al criterio del minor prezzo previa idoneita (art. 95 comma 4 lettera b D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i), con
diverse modalita di affidamento in base alla tabella Aliegato A2 della documentazione di gara.

lotto

descrizione lotto

criterio di
aggiudicazione

modalita di affidamento

—_

Kit Introduttore vascolare radiale idrofilico

OEV(art.95 c.2)

accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
1° e <=40% al 2°

Kit Introduttore radiale a parete sottile tipo

2 Glidesheat Slender o equivalente minor prezzo (art.95¢.4b) Vescluswo
5 Kit introduttore vascolare con valvola OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
Tuohy-Borst
. . o -
7 Kit accessori per PTCA con valvola OEV(art.95 c.2) agcord_o qgadro 2 vincitori. Quota >=60% al
automatica 1° e <=40% al 2
Kit accessori per PTCA con valvola a vite accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
8 | (pediatrico) OEV(art.95 ¢.2) 1° & <=40% al 2°
9 [ Kit procedurale OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
Kit per piccola chirurgia in ambiente . -
10 cardiologico minor prezzo (art.95c.4b) | 1 vincitore
11 | Kit per pericardiocentesi OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
12 | Ago per accesso vascolare percutaneo minor prezzo (art.95c.4b) | 1 vincitore
Cateteri per coronarografia e angiografia accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
13 cardiovascolare OFV(art.95 c.2) 1° e <=40% al 2°
- - accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
15 | Cateteri guida coronarici OEV(art.95 c.2) 1° @ <=40% al 2°
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
Cateteri a palloncino coronarici monorail pari a 2/3 (arr.in eccesso) degli offerenti.
17 semicomplianti OEV(art.95 c.2) Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
altri idonei)
. accordo quadiro(idonei in nro minimo di 3 e
Cateteri a palloncino coronarici monorail pari a 2/3 (arr.in eccesso) degli offerenti.
18 non complianti OEV(art.95 c.2) Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
altri idonei)
Cateteri a palloncino coronarici monorail .
19 di grande diametro OEV(art.95 ¢.2) 1 vincitore

M
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Cateteri a palloncino coronarici monorail

-

20 resistenti ad altissima pressione OEV(art.95 c.2) 1vincitore
Cateteri a palloncino coronarici di L
21 plccolissimo diametro OEV(art.95 ¢.2) 1 vincitore
Cateteri a palloncino per PTCA coassiale accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
22 (over the wire) OEV(art.95 c.2) 1° e <=40% al 2°
. I accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
24 | Cateteri per tromboaspirazione manuale | OEV(art.95 ¢.2) 19 6 <=40% al 2°
Cateteri a palloncino per rilascio di .
25 farmaco paclitaxel OEV(art.95 ¢.2) 1 vincitore
26| Cateterl 2 palloncino per rilascio di OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
Catetere stimolatore temporaneo con o
27 palloncino OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
29 g:l‘?’e;gﬂlg) palloncino per valvuloplastica OEV(art.95 ¢.2) accordo quadro 3 vincitori s.q.
Cateteri da dilatazione a bassissimo accprdo quadr.o(idonei in nro “?‘“‘m° di.3 e
30 | profilo e valvuloplastica (pediatrico- OEV(art.95 ¢.2) pari a 2/ ? (6‘2”” ecocesso) degl! (.)fferentl.‘
neonatale) Qupga >—§O % al 1°, restante diviso tra gli
altri idonei)
Cateteri a palloncino non complianti di accprdo quadr‘o(idonei In ro ".“”‘m" di.3 ©
31 | grandi dimensioni per dilatazione OEV(art.95 c.2) pari a 2’? (ag“” e(zcesso) degl.l c.Jfferentn..
endoluminale di vasi (pediatrico) Quota >=50% al 1%, restante diviso tra gl
altri idonei)
Cateteri con palloncino tipo Cutting . .
32 Balloon o equivalente minor prezzo (art.95¢.4b) | esclusivo
. A accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
33 | Estensione per cateteri guida OEV(art.95 c.2) 1° & <=40% al 2°
. : . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
34 | Microcateteri a lume singolo OEV(art.95 c.2) 1° & <=40% al 2°
. . . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
35 | Microcateteri a doppio lume OEV(art.95 c.2) 19 & <=40% al 2°
Microcateteri idrofilico con parete in
36 | spirale metallica e controllo di torsione minor prezzo (art.95¢.4b) | esclusivo
tipo Corsair o equivalente
Microcateteri (Tracker) per microspirali accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
37 | (pediatrico) OEV(art.95 ¢.2) 1° & <=40% al 2°
Dispositivi di gonfiaggio con manometro .
38 per angioplastica OEV(art.95 c.2) 1 vincitore
Guide angiografiche in acciaio teflonate accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
39| standard OEV(art.95 c.2) 1° & <=40% al 2°
Guide angiografiche in acciaio teflonate agtr;io;dzc}équ:rdr.o(idonei in nc:o r}r_\in;fmo dit.3 e
40 | ad altissimo supporto differenti tipi OEV(art.95 c.2) P 8 (arr.in eccesso) degl offerenti.
(Lunderquist, Meier) Quota >=50% al 1°, restante diviso fra gli
quist altri idonei)
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
42 Guide coronariche per uso generale con OEV(art.95 ¢.2) pari a2/3 (arr.in eccesso) degli offerenti.
spirale metallica senza strato polimerico A Quota >=50% al 1°, restante diviso fra gli
altri idonei)
Guide coronariche a elevata accprdo quadr_o(idonei in nro minimo di 3 e
43 | scorrevolezza con strato polimerico e OEV(art.95 ¢.2) %ir('); "ﬁégg/[’-'gl igcigzgn?:%;v?sfge;?:glli
coating idrofilico a punta morbida altri idonel)
5 EE@QM
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Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e

accordo quadro(idonei in nreminimo di 3 e
pari a 2/3 (arr.in eccessoydegli offerenti.

44 coating idrofilico a punta intermedia e OEV(art.95 ¢.2) Quota >=50% al 1°, rgsfante diviso tra gli
rigida altri idonei)
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
45 | Guide coronariche a elevato supporto OEV(art.95 c.2) g&:{(l); 2:25(85/';'[; ﬁicfzzgn%:%;v?g:;?:gﬁ
altri idonei)
Guide per occlusioni coronariche croniche o Ao
46 | non rastremate con punta intermedia e OEV(art.95 c.2) accordo quadro 2 vincitorl. Quota >=60% al

rigida

1° e <=40% al 2°

Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e

47 | coating idrofilico a punta rastremata tipo | minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
Fielder XT / Fielder XT-A / Fielder XT-R o
equivalente
Guide coronariche a punta rigida e
48 | rastremata tipo Conquest Pro / Conquest | minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o equivalente
Guide per occlusioni coronariche
complete croniche con punta a doppia ; .
49 spirale tipo Gaia First/ Gaia Second / minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
Gaia Third o equivalente
Guide con punta morbida a doppia spirale
50 | tipo Sion / Sion Blue / Sion Black o minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
equivalente
Guide per esternalizzazione tipo RG3 o . .
51 equivalente minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
. . . . do quadro(idonei in nro minimo di 3 e
Guide per la misurazione della pressione accor . . .
52 | intracoronarica e della Fractional Flow OEV(art.95 c.2) parl a 2@ (agr-'” e%cesso) degl.l (l)fferentL.
Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
Reserve (FFR) M :
altri idonei)
Guide 0,18 supportive tipo SV-5 Cordis o . .
53 equivalente (pediatrico) minor prezzo (art.95¢.4b) | esclusivo
551 Torquer minor prezzo (art.95c¢.4b) | 1 vincitore
Dispositivi di protezione embolica con
58 | occlusione prossimale tipo MO.MA. o minor prezzo (art.95¢.4b) | esclusivo
equivalente
Dispositivi per supporto meccanico _
59 temporaneo del ventricolo sinistro OEV(art.95 c.2) 1 vingitore
Sistema per emostasi rapida femorale o .
60 | mediante iniezione locale di sostanze OEV(art.95 c.2) a?cord_o q(L)ladro 02 vincitorl. Quota >=60% al
; 1° e <=40% al 2
coagulanti
Sistema per emostasi rapida femorale
61 | mediante sutura per accessi femorali fino | OEV(art.95 ¢.2) 1 vincitore
a 8 French
Sistema per emostasi rapida femorale
62 | mediante sutura per accessi femorali OEV(art.95 ¢c.2) 1 vincitore
maggiori di 8 French
63 | Sistema tipo Rotablator o equivalente minor prezzo (art.95¢.4b) | esclusivo
64 gICS)t'I(?ma per imaging intracoronarico con OEV(art.95 ¢.2) 1 vincitore
Sistema per imaging intracoronarico con . Lo
65 ultrasonografia intravascolare (IVUS) OEV(art.95 ¢.2) accordo quadro 2 vincitori s.q.
Protesi per occlusione percutanea del T
66 forame ovale pervio (PFO) OEV(art.95 ¢.2) accordo quadro 3 vincitori s.q.
Protesi per occlusione percutanea del S
67 difetto del setto interatriale (ASD) OEV(art.95 c.2) accordo quadro 3 vincitori s.q.
6 i




Sisterma Sanitario Regione Liguria

Protesi per occlusione percutanea o

68 dell'auricola sinistra OEV(art.95 c.2) accordo quadro 2 vmm%.
Protesi per occlusione percutanea del accordo quadrofi o@ in nro minimo di 3 e

69 dotto arterioso di Botallo o grosse OEV(art.95 ¢.2) pari a 2/3 (argdtf eccesso) degli offerenti.
collaterali aortopolmonari o fistole ) ) Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
(pediatrico) altri idonei)

Protesi e dispositivi per 'embolizzazione
70 | di collaterali sistemico-polmonari e fistole | OEV(art.95 ¢.2)
di medio-piccole dimensioni (pediatrico)

accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al
1° e <=40% al 2°

CP Stent premontato Covered per l'aorta

71 fipo Numed o equivalente (pedatrico) minor prezzo (art.95c.4b) | esclusivo
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
72 Bare stent a celle aperte molto flessibili OEV(art.95 c.2) pari a 2/3 (arr.in eccesso) degli offerenti.
tipo AndraStent o equivalente (pediatrico) ' ) Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
altri idonei)
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
73 | Bare Stent premontati (pediatrico) OEV(art.95 c.2) pari a 2/3 (arr.in eccesso) degli offerentl.

Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli
altri idonei)

accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
pari a 2/3 (arr.in eccesso) degli offerenti.
Quota >=50% al 1°, restante diviso tra gli

Cateteri a palloncino semi-complianti di
74 | grandi dimensioni per dilatazione OEV(art.95 c.2)
endoluminale di vasi (pediatrico)

altri idonei)
; . . - accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e
Cateterl a palloncino semi-complianti di pari a 2 ﬁ? (arr in(eccesso) degli offe(r)enti
75 | medio-piccole dimensioni per dilatazione | OEV(art.95 c.2) Quota >=50°/.al 1°. restants diviso tra '"
endoluminale di vasi (pediatrico) altri idonei) ° ! g
Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di medie .
76 dimensioni e collaterali aortopolmonari o OEV(art.95 c.2) 1 vingitore
fistole di medie dimensioni (pediatrico)
Protesi per occlusione percutanea del
77 dotto arterioso di Botallo di piccole OEV(art.95 c.2) 1 vincitore

dimensioni o piccole collaterali
aortopolmonari o fistole (pediatrico)

Il Presidente ricorda che, pena esclusione dalla gara, il prezzo complessivo proposto dalle ditte dovra essere
uguale o minore rispetto al prezzo a base d’asta indicato nell'allegato A1 - Fabbisogni e prezzi a base d'asta
emodinamica della documentazione di gara.

Il Presidente del Seggio provvede:

1. alla lettura del punteggio di Qualitd come formalizzato nel Verbale della Commissione Giudicatrice;

2. allapertura de! Plico sigillato contenente le Buste delle Offerte Economiche;

3. all'apertura delle singole buste ed alla lettura dei prezzi proposti, per singolo Lotto, dai concorrenti
ammessi a questa fase di gara (in caso di difformita nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e
quello espresso in lettere, verra preso in considerazione quello pill vantaggioso per la Centrale di
Acquisto);

4. ad individuare la Ditta che ha proposto il minor prezzo, per i lotti aggiudicati con tale criterio;

5. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al prezzo;

6. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente pill vantaggiosa, per i lotti con 1

aggiudicatario, e le offerte idonee qualificate nel’Accordo Quadro per i lotti con pit aggiudicatari;
In caso di parita tra pit offerte, 'aggiudicazione sara a favore del prodotto a cui ¢ stato attribuito un
punteggio di qualita maggiore e in caso di ulteriore parita si procedera ad una richiesta di miglioramento
ai procuratori delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno @
presentato offerta uguale, sara effettuato un sorteggio.
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Sigtema Banitario Regione Liguria

Il Presidente invita i Signori Silvia Foschi (Sanitex) e Sabina Persic (Abbott Medical Italia), erificare I
integritd del plico contenente le buste di offerta economica. Quindi il Presidente procedg~all’'operazione
d'apertura delle offerte economiche (busta n. 2) e alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi
previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, etc.).

Il Presidente da lettura delle offerte economiche presentate da ciascuna Ditta procedendo per singolo lotto.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di fogli di calcolo opportunamente
predisposti dalla Centrale per ogni lotto, la cui visibilita & garantita ai presenti tramite video-proiezione.
Vengono letti i punteggi tecnici, grezzi e riparametrati, le offerte economiche e calcolato il punteggio
complessivo, lotto per lotto in base a quanto indicato al paragrafo “6 — Modalita di aggiudicazione” del
disciplinare di gara.

Le schede di riepilogo degli esiti di ogni lotto sono allegate al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale.

Laddove necessario, si procedera alla verifica dell’anomalia delle offerte.

Il Rup ricorda che, per i lotti aggiudicati con il criterio del minor prezzo, durante la seduta pubblica delle
buste amministrative, la signora Sforzi (ditta Cardinal Health Italy srl) aveva sorteggiato la lettera b). Poiché,
ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui alla lettera b) & effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verra applicato solo al lotto 12.

Il RUP ricorda ai presenti 'art. 2 — Modalita di affidamento dei lotti del Capitolato tecnico che recita:

“Un medesimo prodotto non potra risultare primo aggiudicatario di piti lotti.

Qualora il medesimo prodotto risultasse primo aggiudicatario in due o pit lotti, la scelta della ditta
aggiudicataria sara effettuata motivatamente da parte della Centrale in base al criterio di convenienza
economica, sulle risultanze del confronto simultaneo di tutte le offerte ricevute”.

Nei lotti 44 e 45, Boston Scientific offre gli stessi prodotti. Poiché I'aggiudicazione avviene al 50% con la
Abbott Medical Italia, non si applica il criterio dellart.2.

La Signora llaria Sforzi, procuratrice della Cardinal Health ltaly 509 srl, rep. 19117 del 19/02/2018 Notaio
Federico Magliulo, chiede di allegare al presente verbale una sua dichiarazione.

Alle ore 13,45 la Commissione rassegna il presente verbale composto di n. 79 pagine, compreso di schede
allegate, per I'acquisizione agli atti di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

Il Presidente Dott. Luigi Moreno Costa
RUP della gara con funzioni di Ufficiale rogante

| Componenti Dott. Maurizio Crovetto

Dott.ssa Francesca De Martini i ... D‘Q‘ ... 21CRACe C)g(/UQA/E-

(con funzioni di Segretario)

La Commissione giudicatrice:




Il Presidente Dott. Martino Cheli

| Componenti Dott. Stefano Benedetto

Dott. Marco Arena




o ,,, 5 S ;
LOTTO 1- Kit _=~_.on.:no_.m radiale Slender o Mgw, xpunti| al e w;e Ab medica bott Me  Alfa Medicalitalia
equivalente . i 4 e Ital g S
Engage kit introduttore +
kit introduttori valvolati m 9 radifocus introducer Il completo di sistema di
TR+radistop 3G .
e . . . emostasi ...W.um:n
Totale puntecgio di'qualita 70,000 | Lhdiniiii s s 165500 T :
Prezzo offerto
Base gara quadriennale 896.000,00 892.800,00

~




LOTTO 2- Kit Introduttore
radiale a parete sottile tipo
Glidesheat Slender o
equivalente

" ProMed.

kit introduttore + completo di sistema di

glidesheat slender emostasi TR-band

nome _u_,,onomo . kit introduttori valvolati

esclusa:manca lunghezza 10 e 16.
Requisiti essenziali(Mod. F4) esclusa:manca lunghezza 10 e 16 idoneo Inoltre il campione a disposizione é con
ago da 18 G non conforme al capitolato.
Prezzo offerto
Base gara quadriennale 158.000,00 157.684,00




LOTTO 5 - Kit introduttore vascolare con
valvola Tuohy-Borst

Abbott Medical Italia

fast cath

super sheath

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

esclusa per mancanza di
valvola Tuohy-Borst

Totale punteggio di qualita

70000

Prezzo offert

Base gara quadriennale

31.040,00

29.100,00




LOTTO 7 - Kit accessori per PTCA | Abbott aa._.o..m._. . H_s. .Zson.n,m_, Sl St
con valvola automatica 42 _nm:m,. ,_ : mmvo,” i c:, Italy ! : _u,_‘o._,smn. B Svas w“wm/nam
, nome vmo.no.a,o,, kit valvola a scatto COPILOT superketch guardian i easy catch+ SMOM.__H.MMq.Hsﬂwwo adattatori piton mBMNMmm_MM_W:U valvola &am_ﬁmmﬂmm ay- tray set
] esclusa perché per | esclusa perché per | esclusa perché per | esclusa perché per | esciusa perché per il esclusa perché per il esclusa perché la valvola
il torquer non il torquer non il torquer non il torquer non torquer non rispetta torquer non rispetta il presenta prolunga fissa non
Requisiti iali(Mod. F4! d id rispetta il di: rispetta il di; rispetta il di rispetta il di: il di da 0,009" id diametro da 0,009" a richiesta che costituisce
quisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo da 0,009" a 0,018" | da 0,008 20,018 | da 0,009" 2 0,018" | da0,009" 20,018" 20,018" ldoneo 0,018" nella manovra dei
materiali utilizzati durante la
PTCA
Total nteggio di : i . .
otale punteggio di 70,000 35,200 170,000 166,400
qualita : RS :
Totale punteggio 70,000 35,200 70,000
-di qualita: riparametrato | : snnonin
Prezzo offerto 182.148,00 |¢  240.800,00
Base gara quadriennale 326.800,00
Ribasso 35,807 44,263 26,316
percentuale
Punteggio offerta 5 B
ntegg! 30,000 .| 30,000 | 19,843
economica i A S NG
[Punteggio totale - | 100,00 | 65200 | 89,843




i A,,s metri di : .
LOTTO 8 - Kit accessori per PTCA con Max punt : i Pro.Med. Svas Biosana
valvola a vite (pediatrico) . - I TR R
Kit valvol ” rotating hemostatic kit monm_m mn_uz _u.q.Mmb, oM | vaivola di emostasi a Y-
it valvola a vite valve va <°.N N.<_ click
(pediatrico)
esclusa non
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo presenta busta
tecnica
Totale punteggio di qualita : 70,000 oo o 0680100 70,0000 ) 0564624 ) 52,990
.—.O&N-Q unteggio : : . ;i I TR HERE M SRR A
tale puntegg o 70,000 10 - | 70,000 54,524 | 52,990
di qualita riparametrato A e SHt E e TR R il B I o
Prezzo offerto i ””,.,”,“m”vm..vaonv.oo , it m.mow.co, .
Base gara quadriennale 5.780,00
Ribasso percentuale 10,618 6,000 11,765
Punteggio offerta economica 27,367 - |
lPunteggiototaie. =~ 10000 |00y 97367 |

1



LOTTO 9 - Kit procedurale

.Med:Italia Biomedica

" Svas Biosana

pacco procedurale

tray set - codice

N . - kit procedurale .
easy kit per emodinamica lotto 9 angiografia kit procedurale 2SVAST020259
escluso : la scheda
tecnica non riporta la
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo presenza dei due fori idoneo idoneo
radiali nel telo
angiografico
Totale punteggio  di qualita *{ 70,000 89,267 12,000 L 88,7500 12,000

esclusa non

raggiunge la
soglia minima di

35 punti

Totale punteggio .
di qualitd riparametrato

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

Punteggio ommn,m mno:o:,.mnu”

949

440,00

Punteggio totale

esclusa non
raggiunge la soglia
minima di 35 punti

::826.804,00:

26,68

96,162




LOTTO 10 - Kit per piccola
chirurgia in ambiente
cardiologico

Requisiti essenziali(Mod. F4)

. Svas Biosana.

easy kit cardiologia

kit piccola
ch.amb.cardiologico
lotto 10

pacco piccola chirurgia
cardiologica

kit per piccola chirurgia in
ambiente cardiologico

tray set - codice 28VAST020260

idoneo

non idoneo. Alla
prova pratica, la
cuffia si & lacerata
alla minima trazione.

Prezzo offerto

12.582,00

Base gara quadriennale

15.300,00

non idoneo per il telo troppo
lungo rispetto al capitolato
(229cm)

idoneo

idoneo

11.340,00

10.620,00




LOTTO 11 - Kit per pericardiocentesi

Med-italia Biomedica

easy kit
pericardiocentesi

kit per pericardiocentesi

Requisiti essenziali{Mod. F4)

idoneo

idoneo

Totale punteggio di qualita

70,000 |

| #2000

70,000

Totale punteggio
di qualita riparamet

70,000

70,000

Prezzo offerto

38.964,00

Base gara quadriennale |
Punteggio offerta economica

30,00

. 139.728,00

| 28935

Punteggio totale

98,935




LOTTO 12 - Ago per accesso
vascolare percutaneo

'Ab medica

Cardinal I,ﬂmw:::.w_*mow .

Med-Italia -
. Biomedica

| Merit Medical Italy

. Pro.Med.

aghi angiografici con
alette estraibili (ad un

ago arterioso 18G

ago per puntura

dotto |aghi angiografici intradyn ago elemento e a due Zem merit advance arteriosa spinojet
! femorale
elementt)
Requisiti essenziati(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo
Prezzo offerto 21.501,60 17.340,00 26.010,00 13.872,00 33.639,60 33.813,00 25.663,20

Base gara quadriennale

34.680,00




LOTTO 13 - Cateteri per
coronarografia e angiografia
cardiovascolare

; ._.&:,m,_.__,.__,\mm_::‘:w_z.

- .__sm%_..m:_..

m:_om_. .ﬂo._.n:m v_cw,_

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Totale punteggio di
qualita e

Prezzo omm_..no_ |

Base gara quadriennale

746.856,00

impulse infiniti dxTerity
escluso: idoneo escluso:
manca 4F manca 4F
70,000
663.872,00




LOTTO 15 - Cateteri guida
coronarici

Boston Scientific

ardinal Health Italy 509

convey vista brite tip launcher
esclusa: non rinvenibile la curva
Shepherd crook o equivalente, tra I'altro
_Nmncmmm.nm owmm:Nmm:A—SOQ. _uhv idoneo non desumibile nella nota di risposta idoneo
(ns Prot. 22816 del 26/11/20189) ai
chiarimenti richiesti.
Totale punteggio di - _ T D D g R _ :
._u a9 70,000 oo e 155,000 o 67,700
qualita | o e -
Totale punteggio
di qualita /70,000
riparametrato o

Prezzo offerto

814.200,00

Base gara quadriennale , -883.200,00:
_u::ﬂmmm._o offerta wobo _ |
economica

Punteggio totale 100,00

880.440,00

27,743

97,743




LOTTO 17 - Cateteri a
palloncino coronarici monorail
semicomplianti

i Hexacath Italia [ . Innova HTS ,_sm,n:o:.ma

emerge monorail

pallone sprinter

ryujin plus sequent neo pantera pro palloon ikazuchi zero PTCA mistral SC artimes Jegend mozec

Totale punteggio di qualit 70,000 58,857 . 42,805 | 38,667 L 52,367 - 44,467 : 67,700 46,338 51,790
o e ateato 70,000 , Hiez, o i 160,887 | 44,259 11| 139,980 11| 1164,146 L4897 70,000 | 47,912 - 53,550
Prezzo offerto | 1.929.600,00.| i 1.474.000,00'{ 11:340.000,00 | 1.608.000,00|  1.527.600,00 ©111.393.600,00 | 1:069:320,00° " ' 1.500.800,00' | . 1:125.600,00
Base gara quadriennale 2.197.600,00

Ribasso percentuale 34,431 12,195 32,927 39,024 26,829 30,488 36,585 51,341 31,707 48,780
Punteggio offerta | .. N PR e IS . v v
: ,wm. : 30,000 Ciliig 563 ) 125,82 21,039 D 24,864 29,546
economica e b i :

|Punteggio totale | 1000 86,677 |

2

73,36 72,777 | - 83,006 |

3

9 idonei x 2/3=6 , §_
idonei

Y




LOTTO 18 - Cateteri a palloncino : : .
oo_‘o:_manm monorail non . InnovaHTS ;||| Medtronic Sterimed
complianti i i .”
: :.,0.30 .—uwo.,non,o nc trek rx accuforce pantera leo ne mEM.M.mOM:M:OE: raiden3 PTCA mistral NC apollo m.MMWwH ﬁwuﬂm: euca VI mozec NC
esclusa: presenta ncano i ?
RBP 17 bar, 505‘,0 . diametri
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo nella seheda tecnica s 2s 0373
catetere a palloncino
| semi-compliante
Totale punteggio di quaiita 70,000 - 65,667 65,667 035,433 54,900 - 39,800 44,000 61,667 - 55,267
e e e metrato | 70000 | 70,000 5| 70,000 | 37452 42426 | asg0a’ | 65736
Prezzo offerto 1.944.000,00:|  "1.485.000,00 /1:539,000,00 |/ 11/539.000,00 | 41.674.000,00 |+ 1:404.000,00 1.077.300,00
Base gara quadriennale 2.214.000,00
Ribasso 31,265 12,195 32,927 30,488 30,488 24,390 36,585
percentuale
mewwﬁ_wmommnm 30,000 10,531 21,063 | 27,795
[Punteggio totale 10000 | 80531 | 63,489 | 74,699 |
6

8 idonei x 2/3=5,33 6_idonei

5

2 3




LOTTO 19 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail di grande diametro

Boston Scientific

nc emerge monorail balloon

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
Totale punteggio diqualita | 70000 G egas
Prezzo offert 275.880,00
Base gara quadriennale 411.400,00
7




LOTTO 20 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail resistenti ad altissima pressione

Requisiti essenziali(Mod. F4)

OPN NC{produttore S

. Sterimed

IS Medical AG)

euca Vi

idoneo

esclusa perché RBP ¢ inferiore alle 35 atmosfere e
per mancanza di manometro

Prezzo offerto

688.000,00

Base gara quadriennale

700.040,00




LOTTO 21 - Cateteri a palloncino .
coronarici di piccolissimo e .

- P “Medical Instrument
diametro i e :

. o ACROSS CTO RX, ACROSS CTO RX
nome prodotto  {ST,ACROSS CTO OTW, ACROSS CTO NIC 1.1({produttore SIS Medical AG)
e it OTW Flexy
esclusa per RBP 14 anziché 16 ATM,
o ee T . crossing profile 0,026" anziché 0,025%, N
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo diametro minimo 1,25 mm anziché tra idoneo
1.0e1.2

Totale punteggio di

otale 48,571
qualita L

Totale punteggio i
di qualita riparametrato

48571

Prezzo offerto Gi1.202.400,00
Base gara quadriennale , v | 1230.000,00

Punteggio offerta 30,00 | | | 19,091
economica ot ettt
Punteggio totale =~ |100,00 | 1 .100,000 67,662



LOTTO 22 - Cateteri a palloncino per PTCA | itali ,H | ”mow~m:.Womm=ﬁmwmo e ,z_m&mo:_n
coassiale (over the wire) i fete : i e Rl
trek OTW ryujin plus otw | emerge over the wire| sprinter legend OTW
esclusa per PN 12
. .y . . . atm rispetto 6-10atm
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo richieste RBP 12
invece che 14
Totale punteggio di qualita 70,000 | 55,356 | . 65,356
._.wﬂm_m,mmsﬂmm_o, L 56,000 55356
di qualita riparametrato =~ | = i e
Prezzo offerto 189.000,00
Base gara quadriennale 252.000,00
Ribasso percentuale 32,000 28,000 25,000 43,000
Punteggio offerta economica _ |:30000 | - o 23,625 | 21,094 30,000
__u::ﬁmmmmo, totale | 100,000 Gl s gl s e | 01931625




i
”O,_:_ho 24 B Om» eteri per : _<_.man._6:mn ‘ProMed. Sanitex'| “Sterimed
) 3 i R I :
o i i export Ap-
nome prodotto;| stemicath eliminate 3 flow pronto identity (6F-7F) recover poltux XT-TRAEC export | asap-asapLp |25P7¢ M«Hmu_w_visn quickeat eucaAC aspiron
i i advance
N esclusoper | esclusoper |escluso perchéil
Requisiti essenziali{Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo offerta offerta  |sistema & over the wire idoneo idoneo idoneo
alternativa alternativa e non monorail
Totale punteggio: di - :| o IS o S e : A atal e aan ISR i : : :
g:m_:% 99 70,000 S | 34,617/| 158,333 |29,501| 45200 |34,958| 39,184 | 53,117 | 42,758 30,402 | 34,625 | 34,559
esclusa per wmm_p..um per = esclusa per - - : : — esclusa per esclusa per esclusa per
mancato mancato mancato mancato
| raggiungimento raggiungiment raggiungiment
del minimi © dei miniml o dei minimi del minim! del minim! del minimi

Totale.punteggio

o

diqualita’ = . | 7m0 70,000 | 51,310
riparametrato R S : TR
Prezzo offerto - 1432.000,00.  567.000,00 A486.000,00:'323:730,;00 | 405.000,00
Base gara quadriennale 567.000,00

Ribasso

percentuale 11,905 23810 - 14,286 42,905 28,571
Punteggio offerta so000 || 28152 27,230 | 30,000 | 28,613
economica i EHEs B [ msenats
[Punteggio totale .| 100,000: ] it 1984152 74251 /] 93,740 [ 79,923

2

1




LOTTO 25 - Cateteri a palloncino per & w.om.n.m.: | InRova HTS v.yg.o%_.m!.,u 2 -
rilascio di farmaco paclitaxel Mn_oaﬁmnn, i
emperorrx PTCA essential sequent please neo agent lutonix. inpact falcon biostream
M”Mwwwmv uguale esclusa: RBP
Requisiti essenziali{Mod. F4) idoneo idoneo idoneo corrispondente al “ﬂmwwﬁ__osm idoneo idoneo idoneo
capitolato ( non amm 5e4
i 214 atm) "
Totale punteggio :di‘qualita 70,000 40,9000:+:1135,733:1.:65,471: 133,733 }:44,690 51,114
perkay
raggiungimento
dei minimi
Totale puntegg 70,000 138,205 | 70,000 47,782 54,650
di qualita _riparametrato s S R o TR E
Prezzo offerto 11323.080,00/| | 287.000,00 87:000,00 1877.200,00 303.400,00
Base gara quadriennale 426.400,00
Ribasso percentuale 29,872 24,231 32,692 32,692 11,538 28,846
Punteggio offerta economica /30,000 21,901 ] 130,000 :: | 30,000 110,429 26,073
|Punteggio totale il 100,0007 68,205 | 100,000 58211 [ 80,723 - |




LOTTO 26 - Cateteri a palloncino per
rilascio di sirolimus

devoir

magic touch

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

idoneo

Totale punteggio di qualita

oo ]70,000

70,000

59,000

Totale punteggio
di qualitd riparametrato

59,000

Prezzo offerto

~340.400,00

Base gara quadriennale _
Punteggio offerta economica |

30,00

30

Punteggio totale

;00 |

89,000

[LC




LOTTO 27 - Cateteri stimolatore
temporaneo con palloncino

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Pacel 5F, pacel
bipolare 5F

. B.Braun Milano ;..

o b

eledyn sonda con
palloncino

spike flow

idoneo

idoneo

idoneo

Totale punteggio di qualita

ol 695000 |

149,756

44,302

Totale punteggio
_di qualita riparametrato

44,621

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

190.800,00

| 133.560,00

Ribasso percentuale

19,259

11,111

30,000

Punteggio offerta economica |

/130,000

| 16,577

30,000

Punteggio totale =

100,000 |

85,577

74621




LOTTO 29 - Cateteria
palloncino per
valvuloplastica dell'adulto

~ InnovaHTS

,mwanmx.

cristal balloon true dilatation valver vacs
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo
ﬂoﬁ_m.mmrﬁmmuwo B G R
¥ 56,265 69,167

ﬂoﬁ.m.u::wmunmo
di qualita o
riparametrato

70,000

1.647.000,00

Prezzo offerto 915.000,00
Base gara quadriennale 1.830.000,00
Ribasso percentuale 42,017 47,400 10,000 60,667 50,000
Punteggio offerta| _ = s oo
gglo offerta | 39,000 27,866 30,000
economica . _ I i
le | 100,000




LOTTO 30 - Cateteri da dilatazione a
bassissimo profilo e/o valvuloplastica
(pediatrico-neonatale)

i

. _nome prodotto

mini tyshak

vacs Il

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

idoneo

Totale punteggio di qualita

e i .- 67,000 : :

59,403

Totale punteggio

di qualita riparametrato

| 62,083

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

~93.000,00

Punteggio offerta economica

799.200,00 | —
1 2851711027

WO

Punteggio totale =

= =9 98517

1



LOTTO 31 - Cateteri a palloncino non complianti di
grandi dimensioni per dilatazione endoluminale di
vasi (pediatrico)

Ab Medica

z-med Il

altosa XL

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

idoneo

Totale punteggio di qualita

60,828

= 69,538

Hoﬁm_m__uc:ﬂmummom |
-di qualita riparametrato

70,000

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

15.600,00

Punteggio offerta economica

~28.000,00

30,000

100,000

> alla base d'asta

esclusa per prezzo offerto




LOTTO 32 - Cateteri con
palloncino tipc Cutting Balloon
o equivalente

angiosculpt

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

602.080,00

585.120,00 8

non idoneo perché pallone abrasivo non dotato di lame
longitudinali e quindi meno aggressivo sulla lesione.
Non possiede quindi un‘equivalenza prestazionale
rispetto al cutting balloon.




LOTTO 33 - Estensione per cateteri guida

G e
guidezilla Il guideliner guidion
Totale punteggio diqualita 70,000 146,000 . 170,000 |- 53,000
Totale punteggio 70,000 146,000 | 70,000
di qualita riparametrato: el EEEESERME s T B NI it
Prezzo offerto 111,408.000,00} 399.840,00
Base gara quadriennale 499.800,00
Ribasso percentuale 19,592 18,367 20,000 20,408
Punteggio offerta economica | 25,313 128,500 | 30,000
Punteggio totale = 83,000
1 2



LOTTO 34 - Microcateteri a lume singolo

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Totale punteggio di qualita

70,000 .-

Totale punteggio
di qualita riparametrato

Prezzo offerto

Base gara a:maamasm_m . 440.000,00
Punteggio offerta economica 130,00 L
Punteggio totale 100000 0 b

. Espo. | Medtronic
finecross mg mamba Supercross rebar nhancer prox

escluso per |ldoneo escluso per {ldoneo escluso per escluso per
diametro diametro diametro diametro interno
interno interno esterno inferiore al
inferiore al inferiore al prossimale e richiesto di 0.017
richiesto di richiesto di distale inch
0.017 inch 0.017 inch superiore al

richiesto di

2,6/1,8F




LOTTO 35 - Microcateteri a
doppio lume

_ Espo

twin-pass

,..,,,,:oamﬂ_ﬁ,omonn _ fineduo crusade torque nhancer RX
Requisiti essenziali(Mod. F4) . IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO
Totale punteggio di qualita. 70,000 48,000 | 70,000 48,333 70,000 -

Totale u—__:.»ommm,o,

di qualita ._.wu_m_.mq:mﬂ,_.mﬂom._

70,000

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

- 230.000,00

230.000,00

Ribasso percentuale

5,500

10,000

___u::_ﬂmm_mmo_omm:m_m
economica

| ‘30,000 |

30,000

0,000

Punteggio totale

+1:100,000: | -

- 100,000

| 78333 |

_ 70,000

\_



LOTTO 36 - Microcateteri
idrofilico con parete in spirale
metallica e controllo di torsione
tipo Corsair o equivalente

‘nome prodotto

corsair pro

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

idoneo

Prezzo offerto

524.400,00

385.320,00

Base gara quadriennale

547.200,00

— A A

Ne> 20

\4a
P

o



LOTTO 37 - Microcateteri (Tracker) per
microspirali (pediatrico)

mowﬂow_«,,wmmm:ﬂmw.mﬁ

0 |renegade STG-18

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

25.000,00

Base gara quadriennale

36.500,00




LOTTO 38 - Dispositivi di gonfiaggio con manometro per
angioplastica

 ltalia

o | Boston Scientific

Medical Instruments

inflation device

,,,,,, . . ], . basix
indeflator AI25 encore 26 inflation device compak
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

Totale punteggio di qualita

70,000

o] 66,000 ¢

66,500

37,500

36,000

34,500

escluso non
raggiunge la
soglia minima

Totale punteggio
di qualita riparametrato

70,000

37895

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

| 68420800 27322400

$1241.080,00 |

275.520,00

Ribasso
percentuale

5,833

0,833

12,500

4,167

Punteggio offerta economica ..

3,857

1.30,000

19,286

Punteggio totale

. | 100,000 |

— P

73,857

69474 |

57,180

esclusa prezzo
offerto>base
d'asta

2,

§Zd

A



LOTTO 38 - Guide angiografiche in
acciaio teflonate standard

Pro.Med.

starter PTFE emerald angiographic guidewire guide maﬂﬂwwu_wﬂmw%nﬂwmmosm ed
1 vm_.. delia gh A.ma.T
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo ._me“..éww.n__m_ nmmamnwmh_.mouw. idoneo idoneo Hm“.::h% _mm :EMW M:mmcmuw.hd _n._u:m_“H pione
teflonata.
._.O.n.m._w, _o.csnﬁmm_o di 70,000 . 51500 70,000 S soion
qualita ; G S
escluso non raggiunge
[a soglia minima
Totale punteggio : S EE TS o
‘owle punteggio - . | 70,000 70,000 52,400
di qualita: riparametrato | = R L
Prezzo offerto 345320000 ||| 318i000,00
Base gara quadriennale 426.000,00
9g9'0.9 30,00 27,46234067
economica S R R
Punteggio totale . CEA00;000 i ] i s . 97.462




LOTTO 40 - Guide angiografiche in acciaio
teflonate ad altissimo supporto differenti

tipi (Lunderquist, Meier)

Boston Scientific

- |cardinal Health Italy

back up meier emerald
i e - esclusa per mancanza .
Requisiti essenziali(Mod. F4) misura 0,038" idonea
Totale punteggio diqualita | 7000 | . oo 63400
Prezzo offert 38.184,00
Base gara quadriennale 245.100,00




LOTTO 42 - Guide coronariche per uso
generale con spirale metallica senza strato
polimerico

Requisiti essenziali(Mod. F4)

ao.:.m c_.omo#o.

. [torque(traverse/floppy/balance
/|/advance/advance

lite/versaturn/powerturn
flex/powerturn ultra fiex

sentai(guida),
stretch(estensione)

stabilizer/stabilizer plus

idoneo

idoneo

esclusa in quanto nella
documentazione tecnica non &
presente la grammatura come
richiesto da capitolato, confermato
anche nella risposta alla nota CRA del

Totale punteggio di qualita -

58,504

Totale punteggio .
di qualita riparametrato

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

Punteggio offerta economica

130,00 |

::1.594.600,00.

Punteggio totale

100,00

14/3/2019. prot.5746




LLOTTO 43 - Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e
coating idrofilico a punta morbida

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Boston Scientific -

Meditronic -

choice floppy, choice intermediate, choice extra
support (guida), the magnet(estensione),
addwire(estensione)

intuition stesso prodotto
del lotto 45

idoneo

idoneo(CHOICE Floppy, CHOICE Intermediate,
CHOICE Extra Support)

Totale punteggio di qualita

70,000

Totale punteggio =
di qualitad riparametrato -

| 70,000

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

/432.640,00

Punteggio offerta economica

122,030 |

Punteggio totale

esclusa in quanto non
presenta il rivestimento
poli ico, come ri
da capitolato.




LOTTO 44 - Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e
coating idrofilico a punta infermedia e
rigida

. Abbott

Medical Italia

|1 Cardinal Health ialy 509 | /" - Medtronic -

' nome prodotto |hi torque PILOT

choice PT, choice PT extra support, choice PT
graphix intermediate, choice PT graphix
standard, choice PT graphix super support,
choice PT graphix exchange intermediate, choice

shinobi/shinobi plus proVia

PT choice PT ge extra
pport(guida), ione)

esclusa in quanto nella
documentazione tecnica non é esclusa in quanto non
- g -y . - presente la grammatura come presenta il rivestimento

Wmn:_wa OMMQJN_NE_SOQ. —uhv idoneo idoneo richiesto da capitolato, confermato | polimerico, come richiesto
anche nella risposta alla nota CRA da capitolato.
del 14/3/12019, prot.5746
- . YR N e oy :
Totale punteggio di qualita .+ 70,000 58,504 87,778 .

Totale punteggio o
di qualita .riparametrato:

70,000

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

184.240,00 B

Punteggio offerta economica

30,00

1262.640,00

30,00

Punteggio totale

100,00

82,454

100,000




LOTTO 45 - Guide coronariche a elevato
supporto

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Abbott Medical italia

Boston Scientific.

" Medtronic

hi torque(balance heavyweight,extra S'port, iron

man, floppy I, whisper extra support, powerturn
guide wire)

choice PT, choice PT extra support,
choice PT graphix intermediate, choice
PT graphix standard, choice PT, choice
PT extra support, choice PT graphix
super support, choice PT graphix
exchange intermediate, choice exchange
floppy, choice exchange intermediate,
choice exchange standard, choice
exchange extra support(guida),
addwire(estensione)

idoeno

idoneo

Totale punteggio di qualita.

Totale punteggio -
di qualita riparametrato

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

3

;00

Punteggio offerta economica '

130,00

112203125

Punteggio totale ==

~ [100,00

81,000

esclusa perché non & una guida ad

elevato supporto




LOTTO 46 - Guide per occlusioni
coronariche croniche non rastremate con
punta intermedia e rigida

. Abbott Medical Italia

,womm.ﬁo,: , m.nmm:amo :

sentai hornet(guida),

hi torque progress PTCA stretch(estensione)
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo
Totale punteggio di qualita - 70,000 . 70,000 - 59,858

._.oﬁm_m _oc_:mmm_o

70,000

| 59858

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

1255.000,00

. 221.000,00

Punteggio offerta economica

30,00

. 272.000,00

Punteggio totale

100,00 |




LOTTO 47- Guide coronariche a elevata scorrevolezza con
strato polimerico e coating idrofilico a punta rastremata tipo
Fielder XT / Fielder XT-A / Fielder XT-R o equivalente

Requisiti essenziali(Mod. F4)

L x

gt i
i i

. nome prodotto

fielder:XT, XT-A, XT-R

idoneo

Prezzo offerto

291.600,00

Base gara quadriennale

302.400,00




LOTTO 48 - Guide coronariche a punta rigida e rastremata
tipo Conquest Pro / Conquest Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o
equivalente

nome prodotto ,,

Conguest, Conquest Pro,Conquest Pro 12, Astato XS 20, Miracle,

|Ultimate Bros3

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

127.100,00

Base gara quadriennale

131.200,00




LOTTO 49 - Guide per occlusioni coronariche complete
croniche con punta a doppia spirale tipo Gaia First / Gaia
Second / Gaia Third o equivalente

Requisiti essenziali(Mod. F4)

ome v._.om,o.no_ ,,

Gaia Third

idoneo

Prezzo offerto

251.600,00

Base gara quadriennale

258.400,00




LOTTO 50 - Guide con punta morbida a doppia
spirale tipo Sion / Sion Blue / Sion Black o
equivalente

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Sion, Sion Blue, Sion Blue ES, Sion
{Black, Grand Slam, Prowater flex,

. ' |Rinato

idoneo

Prezzo offerto

444.600,00

Base gara quadriennale

478.800,00




LOTTO 51 - Guide per
esternalizzazione tipo RG3 o
equivalente

' nome prodotto

R350

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

76.800,00

75.840,00 SE

non idoneo perché il diametro
esterno e di 0,013™ anziché 0,010"
come richiesto da capitolato




LOTTO 52 - Guide per la misurazione della [ W »,";.,A. : .._.._oxmnmﬁz;m.n,m_,mm.. : MWlmnmx..,
pressione intracoronarica e della Fractional | e L ~.;.., o . 5 o : G B
Flow Reserve (FFR) , . . o , L ;
- |quantien system e
. m:_nm. pressurewire: comet e ilab polaris . idonei 3x2/3=2
| per wireless optowire verrata . .
LR ) . system 2 idonei
. |transmitter e per wire
. |cable
Requisiti 1ziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo
Totale punteggio  di qualita .. 170,000 152,069 255,000 k34,8620 49,862
esclusa per mancato
raggiungimento dei
minimi

Totale punteggio:
di gualitd riparametrato

Prezzo offerto

170000

:£.1.539.000,00

Base gara quadriennale 1.782.000,00
Ribasso percentuale 7,273 8,182 13,636
Punteggio offerta economica +30,000 |
Punteggio totale 100,000 | o
2

63,461

782.000,00

dte : m“wuh.mv_ .




LOTTO 53 - Guide 0,018” supportive tipo SV-5 , Cardinal Health Italy 509
Cordis o equivalente (pediatrico) . :

SV-5, SV-8

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo

Prezzo offerto 4.200,00

Base gara quadriennale 4.560,00

\\ \ :



LOTTO 55 - Torquer

Med-italia Biomedica| Merit Medicalltaly | ' ProMed.

| Abbott Medical
, dtalia, | Medi

dispositivo torsione guida

010"- 018" torque device torque per filo guida

torque device

non idoneo: nessun prodotto offerto ha

compatibilita richiesta con fili guida da 0,008"

. mge . ye inoltre il codice il codice SM-TD-PR-MP non
idoneo idon idoneo : A .

_Nmn_r:w_.n_ mmwo:N_N__A_SOQ. muhv idone fdoneo idon ha I'anima in metallo. Il codice SM-TD-CR-MP

presenta un torquer in plastica e non in

metallo come dichiarato sulla scheda tecnica.

Prezzo offerto 33.680,00 31.996,00 34.522,00

Base gara quadriennale 38.732,00

2 1




LOTTO 58 - Dispositivi di protezione embolica con
occlusione prossimale tipo MO.MA. o equivalente

P

,W.‘.,,m._..., :o:.mu_.on_oﬁo .

i
R .ﬁmmﬁmx s

W

Medtronic

Mo.Ma. Ultra

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

224.400,00

Base gara quadriennale 224.400,00




LOTTO .mw - Dispositivi per w:v_oo.;o : etric zr Co 0 i Saiaiin
meccanico temporaneo del ventricolo vase di gara 5 ce . o
sinistro V .. e i

L Impella Kit

.| catheter 2.5

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo

_Totale punteggio di qualita| 70,000 | 66,667

Prezzo offerto 1.584.000,00
Base gara quadriennale 1.584.000,00




LOTTO 60 - Sistema per emostasi rapida , G
femorale mediante iniezione locale di ; oL i , ed-italia Biomedica
sostanze coagulanti Y ,, : ... , :.

Bw:xm,_.mu(wwo:_mn . .
angioseal closure device(5F)- kit uﬂ%“qmm.“ﬂ”ﬁ“ﬂwmﬂ%% statSeal disc advanced
(6/7F)
escluso. E' un dispositivo
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo MMMMHM ”MMM_._“._HMmMmmmmmoo
: i i : solo per contatto.

Totale punteggio diqualita: = | 70000 | . i L B0,3330 0 ] 028000 |- . . 50121

esclusa per mancato

raggiungimento dei

minimi
Totale punteggio i

di qualita ‘riparametrato
Prezzo offerto
Base gara quadriennale . +.334.400,00 .
Punteggio offerta economica. | 30,00 | = = = i 23,20
vﬂs.ﬂm@@mo totale i S ‘—ocuco i gy . S wwuNOW mmuﬂom
2 1




LOTTO 61 - Sistema per emostasi rapida , or P =
femorale mediante sutura per accessi A ;
femorali fino a 8 French

perclose proglide suture mediated
closure system

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
Totale punteggio di qualitaj 70000 | . .} b 62533
Prezzo offerto 852.240,00
Base gara quadriennale 857.600,00




LOTTO 62 - Sistema per emostasi rapida
femorale mediante sutura per accessi
femorali maggiori di 8 French

. Abbott

prostar XL percutaneous vascular
surgical system

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Totale punteggio di qualita

70,000

62,533

Prezzo offerto

475.940,00

Base gara quadriennale

477.000,00




LOTTO 63 - Sistema tipo
Rotablator o equivalente

- m_wn,vmwu: Scientific :

frese rotalink, rotablator rotalink pius,
quide rotawire

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Prezzo offerto

738.780,00

Base gara quadriennale

749.200,00




LOTTO 64 - Sistema per imaging
intracoronarico con OCT

_ Abbott Medical Italia

dragonfly optis kit

Requisiti essenziali(Mod. F4)

idoneo

Totale punteggio di qualita

70,000

67,600

Prezzo offerto

1.084.200,00

Base gara quadriennale

1.092.000,00

/-




LOTTO 65 - Sistema per imaging
intracoronarico con ultrasonografia
intravascolare (IVUS)

_ nome prodotto

oston Scientifi

Bracco Imaging Italia’

o mwwsmnmx

opticross

kodama catheter

eagle eye platinum
eagle eye platinum ST

idoneo

idoneo

idoneo

Requisiti essenziali(Mod. F4)

Totale punteggio di qualita

70,000

63000

413

57,000

Totale punteggio i
di qualita riparametrato

70,000

70,000

63,333

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

 924.000,00 |

1.056.000,00 -

1.056.000,00

Ribasso percentuale

4,583

12,500

Punteggio offerta economica

| 30,000

30,000

Punteggio totale

100,000 |

100,000




ABbott Medical |

.+ Medical

LOTTO 66 - Protesi per occlusione N M o ow _s ey 1_ _._ . MR i
percutanea del forame ovale pervio . Kalia ik g _8 e ...“.ma_om i ._.m | Instruments Sanitex | Associati
(PFO) N , S | _
NIT-occlud PFO
S . . o hyperion PFO: GORE cardioform
_nome prodotto m:..v_M”m:_H“._. PFO _awﬁa”“ﬂﬂﬂwx PFO mﬂ_._m___WMm_,Wm:o”MWMMMM_“W_M: ultrasepr PFO o_,_‘a_MMMwMM_M\_ occluder + delivery| septal occluder
i Germania system {GSXE)
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo
Totale punteggio : di qualita 70,000 50,000 35,667 i ©:051,333: 34,333 15,667 6,667 24,000
1 per esclusa per esclusa per esclusa per
mancato mancato mancato mancato
1to dei it i i il it i
minimi dei minimi dei minimi dei minimi
Totale punteggio B B ;
lotale pumteagro 1 o000 , | 70,000
di qualita riparametrato:: | . . AR s i
Prezzo offerto . 00,00 | 1.539.200,00
Base gara quadriennale 1.687.200,00
Ribasso percentuale 7,339 6,228
Punteggio offerta economica | 30,000 |
Punteggio totale 100,000°




LOTTO 67 - Protesi per occlusione sl , ””_svm&on_w.; e
percutanea del difetto del setto A +Instruments ppbethpe
interatriale (ASD) B
amplatzer: septal lifetech-ceraflex ASD figulla flex: Il ASD-li UNI + Z_._..wnm _:_a mvx_yu_wsuw hyperion ASD: GORE cardioform
occluder,multifenestrated netec .nmm " ex occlutech delivery set+flex cocoon ASD o_,_m__w%wmm_ AG. |occluder + delivery| septal occluder
septal occluder “cribriform” occluder pusherll mm__._zmim - system {GSXE)
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo
Totale punteggio  di qualita | 70000 65,000 16,875, 49625 = | 37,750 24,625 | 30,000 24,000
, - — Wn,n_:wm per Smmo.mno = - mmnEmm per mancato esclusa per mancato
raggiungimento dei minimi iungit dei lusa per iungit dei
minimi it i det |minimi
Totale punteggio - sl SHIE I DI
tale puntegg 70000 | 70,000 53,442 40,654
di qualita  riparametrato G IR TN i N : B
Prezzo offerto 1.432.60, 1/1:299.800,00 790.600,00°
Base gara quadriennale 1.433.800,00
Ribasso percentuale 18,100 0,093 9,346
Punteggio offerta economica 30,000 0,139 13,941
Punteggio totale 100,000 . .70139




LOTTO 68 - Protesi per occlusione
percutanea dell’auricola sinistra

‘Abbott Medical |

Boston Scientific

@ : i
2 N A
o , latzertm: amulet, torqueVue, |lifetech-Lambre LAA closure watchman LAA closure
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo idoneo

Totale punteggio di okt i SRR Bem e
o_cm_:w_o ag1e 70,000 | 35000 43,000 30,000

v — v . — , — v mmn_:mm vm.. mancato

raggiungimento dei minimi
Totale punteggio | co wﬂﬂ o
di qualita riparametrato e
Prezzo offerto ' 1.540.000,00 | 2.016.000,00
Base gara quadriennale ”
Punteggio offerta economica wo..oo., 30 22,917
Punteggio totale 100,00 | T e2017
2 1




LOTTO 69 - Protesi per occlusione . S el A
percutanea del dotto arterioso di Botallo o . CiS Medical 7 - Innova HTS - ' | Medical Instruments
grosse collaterali aortopolmonari o fistole , o fi% HE ; e :
{pediatrico)
amplatzer: duct occluder, duct pda occluder + occlutech
occluder 11, torqueVue, delivery set + occlutech Mreye PDA flipper cocoon PDA NiT-occlude PDAR
guidewires occlusions pusher
escluso perché non & in
nitinol, non presenta patch
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo interno e non adatto idoneo idoneo
all'occlusione di anomalie
vascolari di grande calibro
Totale punteggio di qualita . 70,000 68,638 52,455 47,412 44,638
Totale punteggio : i , i
- PO v +:53,496 I 5,52
di‘qualita riparametrato i bl 48,358 45,524
Prezzo offerto 105.600,00 i 0,0 87.120,00
Base gara quadriennale 114.400,00
Ribasso percentuale 14,744 7,692 32,692 23,846
Punteggio offerta economica 11 30,000 14,087 28,521
Punteggio totale : ']1100,000: | 167,583 78,353 74,045
3

‘(4 idonei

X2/3=2,67
3 iIDONEI




LOTTO 70 - Protesi e dispositivi per
embolizzazione di collaterali sistemico-
polmonari e fistole di medio-piccole dimensioni
(pediatrico)

‘Boston Scientific

concerto spirale

Requisiti essenziali(Mod. F4) v idoneo idoneo
Totale punteggio diqualita = i s = | 70000 | 44077

Totale punteggio

s et A S ,b_.o#_
di qualita riparametrato i

17.280,00

Prezzo offerto fl

Base gara quadriennale - 1.19.200,00

Punteggio offerta economica | 30,00 | 30 | 25

Punteggio totale




LOTTO 71 - CP Stent premontato
Covered per Paorta tipo Numed o
equivalente (pediatrico)

; Sanitex '

CP stent premontato

_.. .:oi,m,, P oaoﬁw covered be graft aortic
non idoneo. Lo stent non e
montato su un pallone tipo BiB.
o el o . E' in cromo-cobalto.
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo Nello stent mancano lunghezza
di 16-22mm.
Prezzo offerto 143.600,00

Base gara quadriennale

144.000,00




LOTTO 72 - Bare stent a celle Aperte molto
flessibili tipo AndraStent o equivalente

_ Cardinal Health ltaly 509
(pediatrico) :

“‘nome prodotto. andrastent palmaz

esclusa: lo stent é in acciaio e non in
cromocobalto; mancano le lunghezze sopra i
50 mm e sotto I 39.8 mm e i diametri sotto i
14mm e sopra i 25 mm

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo

_Totale punteggio di qualita] 70000 . = . o | R R S
Prezzo offerto 5.000,00

Base gara quadriennale 2.800,00

esclusa prezzo offerto >
base d'asta




LOTTO 73 - Bare-Stent premontati
(pediatrico)

Cardinal Health Italy 509

0d dgenesis
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
Totale punteggio di qualitaj 70000 | | I g1700
Prezzo offerto 22.800,00
Base gara quadriennale 24.000,00




LOTTO 74 - Cateteri a palloncino semi-complianti
di grandi dimensioni per dilatazione endoluminale
di vasi (pediatrico)

‘Ab Medica ;

Innova HTS

cateteri per

valvuloplastica "cristal valver
balloon"

Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo idoneo
Totale punteggio di qualita 70,00 | 68,778 61,272,
Totale puntegglo . 70,00 62,361
di qualita riparametrato e _ S
Prezzo offerto 47.200,00
Base gara quadriennale | 64.000,00
Punteggio offerta economica 30,00 30
Punteggio totale . 1100,00 92,433 92,361




LOTTO 75 - Cateteri a palloncino semi-complianti
di medio-piccole dimensioni per dilatazione
endoluminale di vasi (pediatrico)

Inno | Medtronic

. nome prodotto . ._um_.wm:m i wa::._‘m_,ummm?m
esclusa per
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo %mewm%w_mum,_w_w%
2 mm
. Totale punteggio di qualita| 70,000 | L) 61,6000 R,
Prezzo offerto 4.800,0 R
Base gara quadriennale 7.200,00




LOTTO 76 - Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di medie dimensioni e
collaterali aortopolmonari o fistole di medie
dimensioni(pediatrico)

Requisiti essenziali(Mod. F4)

| Medical Instruments

Mreye PDA flipper

NIT-occlude PDA flex

. Totale punteggio di qualita

. 70,000

Prezzo offerto

Base gara quadriennale

19.200,00

medium
escluso perché non é in nitinol, non .
- N idoneo
forma un device a doppio cono
70,000
18.720,00

£



LOTTO 77 - Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di piccole dimensioni o
piccole collaterali aortopolmonari o fistole
(pediatrico)

| cookltalia

Mreye PDA

flipper
Requisiti essenziali(Mod. F4) idoneo
‘Totale punteggio di qualita| 70,000 64,900
Prezzo offerto 2.760,00

Base gara quadriennale

4.800,00

A



G ACA REGIONALE  EODINATY
/4 Ll SA

((VL wen 1 olle  cect by pobbbica ol
w, 0%/ 20
e seatbu o ol it St Yy

HEALTH

A0 Softe ey fo (LA A SFroe 2)
/

e Z

. \
CON K esclu 59 oue Q.

%5/ 4% g’mogé(%c‘c&_ /?%DJ'Z' N7

LOTO
Gomae, 5/7) 2015

Do Fa

G ok




Ditta aggiudicataria o miglior offerente nell'accordo

Ditta 2 in graduatoria o

lotto-clg Descrizione classificata nell'accordo modalita di affidamento offerte importo offerto 4 anni
quadro/nome prodotto offerto quadro/nome prodotto offerto
17342271982 |Kit Introduttore radlale Slender o equivalents Alfa Medicalitalia/radifocus introducer Il xx B0 o duadro 2 vinelorl. Quota >=60% al 1° ¢ 1 892.800,00
2:734228446E | Introduttore radialo a parete sottle tipo Glidesheat | 5\ piedicalitalia/glidesheat slender XX esclusivo 1 157.684,00
Slender o equivalente
5-7342294CAC Kit Introduttore vascolare con valvola Tuohy-Borst Abbott Medical Italia/fast cath XX 1 vincltore 1 29.100,00
) . . . ; accordo quadro 2 vincltorl, Quota >=60% al 1° e merit 123.840,00 abbott
7-73422990D0 Kit accessori per PTCA con valvola automatica Merit Medical Italy/kit valvola emostatica PHD Abbott Medical ltalia/Copliot <=40% al 2° 3 96.320,00| merit 60 % abbott 40 %
. , ) ] Med-Italia Blomedica/kit accessori  |accordo quadro 2 vincitorl. Quota >=60% al 1° e
8-734230341C Kit accessori per PTCA con valvola a vite (pediatrico) Abbott Medical Italla/Roating hemostatic valve con valvola a vite <=40% 3l 2° abbott 3,060,00 Meditalia 1abbott 60 % meditalia 40 %
9-734230990E Kit procedurale Ab Medica/easy kit per emodinamica Med Italia Biomedica/kit procedurale 1 vincitore 2 735.420,40
10-7342312B87  |Kit per piccola chirurgia in ambiente cardiologico Svas Biosana/tray set g\?gu:gi‘ga;nB;?rr]nb?s;iZ/ng?gl g écl;ggla 1 vincitore 3 10.620,00
11-73423391D2  (Kit per pericardiocentesi Med Italia Biomedica/kit per pericardiocentesi Ab Medica/kit per pericardiocentesi- |1 vincitore 2 38.964,00
12-734234244B | Ago per accesso vascolare percutaneo Med Italia Biomedica B.Braun Milano 1 vincitore 13.872,00
13-7342346797  |Gateteri per coronarografia e angicgrafia cardlovascolare [Cardinal Health Italy 509/super torque plus, infiniti XX aicordo quajdro 2vincitorl. Quota >=60% al 1° e 1 663.872,00
<=40% al 2
. . ) accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Boston 528.264,00 Medtronic
156-7342352C89 | Cateteri guida coronarici Boston Scientific/convey Medtronic/launcher <=40% al 2° 2 325,680,00|Boston 60 % Medltronic 40 %
Innova 534.660,00
Abbott Medical Italia/trek rx-Boston i igli
Scientific/emerge-Hexacath accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3 Alfamedlcil1;4;6?)0860%;/;%2?
17-7342359253 | Cateteri a palloncino coronarici monorall semicompliantt  |Innova HTS/artimes ) ) (arr.in eccesso) degli offerentl. Quota >=50% al 1°, 9(6 idonei Ny o/ i ' (109
Italia/mistral SC-Viglia/mozec - restante diviso tra gl altr Idonel) 152.760,00 Abbott|  Innova 50% idonei (10%)
AlfaMedical Italia 9 192.960,00 Hexacath Alfamedical Viglia Boston
139.360,00 Abbott Hexacath
Alfa Medical 742.600,00
Abbott Medical Italia/NC trek rx- i
Boston Sclentific/NC emerge- accordo quadro(idonei In nro minimo di 3 e pari a 2/3 Innova 1071513(;’88 ggeggggﬁ
18-734236359F  |Cateteri a palloncino coronarici monorail non complianti | Aifa Medicalitalia/accuforce Hexacath Italia/mistral NC-Innova (arr.in eccesso) degli offerenti. Quota >=50% al 1°, 8(6 idonei) 153 900’ 00 Abbott| Alfa Medical 50 % idonel 10%
HTS/apollo-Medtronic/euphora NG | SNt diviso tra gl altri idonei) 194.400,00 Hexacath|Innova Medtronic Boston
140.400,00| >Abbott Hexacath
19-7342366818 ggt;t:t; g palloncino coronariel monorall di grande Boston Scientific/nc emerge XX 1 vincitore 1 275.880,00
20-7342372D0A aclf‘,tsest';r;ap‘r’:;';gﬂ? coronarici monorall resistenti ad y164ica) Instruments/OPN NG XX 1 vincitore 1 688.000,00
21-734238796C | Cateteri a palloncino coronarici di piccolissimo diametro | Acrostak/across cto Medical Instruments/nic 1.1 1 vincitore 2 128.800,00
) ) ) . . ) . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Boston 108.864,00 Abbott
22-7342390BE5 | Cateterl a palloncino per PTCA coassiale (over the wire) |Boston Scientific’emerge over the wire Abbott Medical Italia/trek OTW <=40% al 2° 3 57.456,00|Boston 60 % Abbott 40 %
. ) T . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Aifamedical 269.200,00
24-73423960DC  [Cateteri per tromboaspirazione manuale Alfa Medicalitalia/eliminate Innova HTS/pollux- <=40% al 2° 5 Innova 129.492.00| alfamedical 60% Innova 40%
26-7342309355  |Cateteri a palloncino per rilascio di farmaco paclitaxel B.Braun Milano/sequent please neo Sanitex/biostream 1 vincitore 287.000,00
26-7342400428 | Cateteri a palloncino per rilascio di sirolimus Acilia HS/devoir Innova HTS/magic touch 1 vincitore 2 386.400,00 TN
27-73424025CE | Cateteri stimolatore temporaneo con palloncino Abbott Medical Italia/pacel 5F-pacel 5F bipolare Fiab/spike flow 1 vincitore 3 169.600,00
Sanitex 305.000,00 AB
20-734240691A | Cateteri a palloncino per valvuloplastica del'adulto Sanitex/vacs Il Ab Medica/cristal balloon-Innova accordo quadro 3 vincitori s.q. 4 Medica 320.860,00 Innova
HTS/valver- 239.933,33(33,33 % cad
. . . . ' accordo quadro(idonef in nro minimo di 3 e pari a 2/3 :
30-734241260¢ | Cateter da dilatazione a bassissimo profilo /o Ab Medica/mini tyshak Sanitex/vacs I (arr.in eccesso) degli offerenti, Quota >=50% al 1°, 2 Ab Medica 48.918,00
valvuloplastica (pediatrico-neonatale) : s h Sanitex 46.500,00
restante diviso tra gli altri idonel) o
50 %cad
. . . . Lo . accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
31-734241508A  |C20© °r @ palloncino non complanti ?'é’;:’a’;gi;g')me”s'°”' Innova HTS/altosa XL XX <Se°°”d§ °ffe(rjt,a rhegglore della | rr.in ecossso) degi offerentl. Quota >=50% al 1°. 2 15.600,00
P p ase d'asta) restante diviso tra gli altri idonei)
32-7342418303  |Cateteri con palloncino tipo Cutting Balloon o equivalente | Boston Scientific/cutting balloon XX esclusivo 1 585.120,00
) — accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Espo 239.904,00 Sanitex
33-73424193D6  |Estensione per cateteri guida Espo/guideliner Sanitex/guidion <=40% al 2° 3 159.120,00| Espo 60 % Sanitex 40 %
. . Al . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° ¢ Alfamedical 258.720,00 espo
34-7342423722 Microcateteri a lume singolo Alfa Medicalitalia/finecross MG Espo/supercross <=40% al 2° 2 140,096,00| Alfamedical 60 % Espo 40 %
) ) . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Emopass 124.200,00 Espo
35-7342431DBA | Microcateteri a dopplo lume Emopass/crusade Espo/twin-pass torque <=40% al 2° 4 82.800,00{ Emopass 60 % Espo 40%
Microcateteri idrofilico con parete in spirale metallica e . .
36-7342433F60 controllo di forsione tipo Corsair o equivalente Espo/tumpike XX esclusivo 2 385.320,00
37-7342434038  |Microcateteri (Tracker) per microspirali (pediatrico) Boston Scientific/renegade STG-18 XX 22%%2‘203?3?}&0 2 vincitori. Quota >=60% al 1° & 1 25.000,00
38-73424372B1 | Dispositivi di gonfiaggio con manometro per angioplastica | B.Braun/inflation Al25 Boston Scientific/encore 26 1 vincitore 4 273.224,00
. ) . ; accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Cardinal 207.120,00
39-734244052A | Guide angiografiche in acclaio teflonate standard Cardinal Health Italy 509/emerald Meditronic/angiographic guidewire <=40% al 2° 2 Medtronic 126.400.00|Cardinal 60 % Medtronic 40 %
) . - accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
40-73424437A3 gj“'dzrf:%';f%gg‘irg 'f(fﬁgf;‘: t:g?nat:l earc; altissimo Cardinal Health Italy 509/emerald amplatz XX (arr.in eccesso) degll offerenti. Quota >=50% al 1°, 1 38.184,00
pp p quist, restante diviso tra gli altri idonel)
) ) , . | Abbott Medical Italia/hi- accordo quadro(idonel in nro minimo di 3 e parl a 2/3
42734245138 | Guide coronariche per uso generale con spirale metallica torque(traverse, floppy,balance,advance lite, advance, Boston Scientific/sentai (arr.in eccesso) degll offerenti. Quota >=50% al 1°, 2 Abbott 761.600,00 Boston

senza strato polimerico

versatun, powerturn flex, powerturn ultra fiex)

restante diviso tra gli altri idonet)

618.800,00

Abbott 50 % Boston 50%
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Ditta aggiudicataria o miglior offerente nell'accordo

Ditta 2 in graduatoria o

equivalents (pediatrico)

restante diviso tra gli altri Idonei)

lotto-clg Descrizione quadrolnome prodotto offerto classificata nell'accordo modalita di affidamento offerte importo offerto 4 anni
quadro/nome prodotto offerto
. tantifi idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
Guide coronariche a elevata scorrevolezza con strato . Boston Scientific/CHOICE Floppy, ~ |accordo quadro(idon . ocepana: Abbott 216.320,00 Boston
43-73424540B9 polimerico e coating Idrofiico a punta morbida Abbott Medical Italia/hi torque(whisper.S/MS-balance)- CHOICE Intermediate, CHOICE iee\;rt;r:] tzcgie:/si:g)t rc;eglliu glftf:rlzggéguota >=50% al 1°, 2 158.860,00
Extra Support 9 Abbott 50 % Boston 50%
Boston Scientific/choice PT, choice PT extra support, choice
) PT graphix intermediate, choice PT graphix standard, choice accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
44-73424605AB G;:;g]eeﬁgg’:igca?; : iZ'r%?utfosaC%:ﬁtf :ifezfmzzri’asg?:;ida PT graphix super support, choice PT graphix exchange Abbott Medical Italia/hi torque PILOT |(arr.In eccesso) degll offerenti. Quota >=50% al 1°, 2 Boston 92'129]Q5O "&%bgg
P intermediate, choice PT exchange, choice PT exchange restante diviso tra gli altri Idonel) S
extra support(guida) Boston 50% Abbott 50 %
Boston: choice PT, choice PT exira support, choice PT
graphix intermediate, choice PT graphix standard, choice Abbott Medical Italia/hi accordo quadro(idonel n nro minimo di 3 18203
) ) PT, choice PT extra support, choice PT graphix super torque(balance heavyweight,extra . adrotidonel In nro minimo di 3 e pari a: Boston 94.000,00 Abbott
45-734246167E | Guide coronariche a elevato supporto support, choice PT graphix exchange intermediate, choice  [S'port, iron man, floppy II, whisper ﬁ:;‘;’:ﬁeecg;?:g )trieggllil glftf: rizg::.ei()nuota >=50% al 17, 2 128.000,00
exchange floppy, choice exchange intermediate, choice extra support, powerturn guide wire)
ha standard, choice exchange
exchange standa hoice exchange extra support(guida) Boston 50% Abbott 50 %
Guide per occlusioni coronariche croniche non rastremate . . accordo quadro 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e Abbott 153.000,00 Boston
A6-73424648F7 | o punta intermedia e rigida Abbott/hi torque progress’PTCA Boston/sentai hornet <=40% al 2° 2 88.400,00}Abbott 60 % Boston 40%
Guide coronariche a elevata scorrevolezza con strato
47-7342466A9D  [polimerico e coating idrofilico a punta rastremata tipo Emopass/fielder:XT, XT-A, XT-R XX esclusivo 1 291.600,00
Fielder XT / Fielder XT-A / Fielder XT-R o equivalente
Guide coronariche a punta rigida e rastremata tipo
48-7342468C43  |Conquest Pro / Conquest Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o Emopass/ Conqueslt, Conquest Pro,Conquest Pro 12, Astato XX esclusivo 1 127.100,00
. XS 20, Miracle, Ultimate Bros3
equivalente
Guide per occlusioni coronariche complete croniche con
49-7342473067  [punta a doppla splrale tipo Gaia First / Gaia Second / Emopass/Gaia First,Gala Second,Gaia Third XX esclusivo 1 251.600,00
Gaia Third o equivalente
Guide con punta morbida a doppla spirale tipo Sion / Sion|Emopass/Sion, Sion Blue, Sion Blue ES, Sion Black, Grand )
507342477383 Blue / Sion Black o equivalente Slam, Prowater flex, Rinato xx esclusivo 1 444.600,00
§1-7342506B9F  |Guide per esternalizzazione tipo RG3 o equivalente Emopass/RG3 XX esclusivo 1 75.840,00
. ) . \ ; . do quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
Guide per la misurazione della pressione intracoronarica |Boston/comet e ilab polaris system- acaort ) h - K . . Boston 769.500,00 Abbott
B2784252072E s della Fractional Flow Reserve (FFR) Abbottiquantien system e guida (@1 rt:;t‘fgs/?;g)tges,g[‘: ;’g‘;’?ﬁggég”"‘a >=60% &l 1°, 3(2 idonei) 818.100
pressurewire boston 50% abbott 50 %
53-7342526584D g‘;‘gi:t‘r’igf)su”p°”“’e tipo SV-8 Cordis 0 equivalente | o\ jinal Health Italy 509/SV-5, SV-8 XX esclusivo 1 4.200,00
55-73425331EA  |Torquer Med-italia Biomedica Abbott Medical [talia 1 vincitore 3 31.996,00
Dispositivi di protezione embolica con occlusione . _
58-7342545BCE prossimale tipo MO.MA. o equivalente Medtronic/Mo.Ma. Ultra XX esclusivo 1 224.400,00
Dispositivi per supporto meccanico temporaneo del . . .
59-7342562198 ventricolo slnistro Gada Italia/Impella Kit catheter 2.5 XX 1 vincitore 1 1.584.000,00
Sistema per emostasi rapida femorale mediante iniezione T . e . accordo quadro 2 vincltori. Quota >=60% al 1° e Med-ltalia 155.040,00|Med-Italia 60 %
60-734255433E locale di sostanze coagulant Med italia Biomedica Alfa medicalitalia/angioseal <=40% al 2° 2 AlfaMedical 133.638,40| Alfa Medical 40 %
Sistema per emostasi rapida femorale mediante sutura | Abbott Medical Italia/perclose proglide suture mediated )
61-734255975D per accessi femorali fino a 8 French closure system X  vincitore 1 852.240,00 S
Sistema per emostasl rapida femorale mediante sutura | Abbott Medical Italia/prostar XL percutaneous vascutar ) ~
62-7342666022 per accessl femorali maggiori di 8 French surgical system XX 1 vincltore ! 475.940,00
63-7342570073 | Sistema tipo Rotablator o equivalente ic::‘t;)ir:eSCIentlflc/frese rotalink, rotablator rotalink plus, guide XX esclusivo 1 738.780,00
64-7342676565  |Sistema per imaging intracoronarico con OCT Abbott Medical ltalia/dragonfly optis kit XX 1 vincitore 1 1.084.200,00
g Sistema per Imaging intracoronarico con ultrasonografia B . . . L Boston 462.000,00
65-734258382A intravascolare (IVUS) oston/opticross Sanitex/eagle eye platinum accordo quadro 2 vincitori s.q. 3 Sanitex 528.000.00|50 % cad
Abbott Medical Italla/amplatzertm: CS Medical 7 513.066.67
Protesi per occlusione percutanea del forame ovale . ) PFO occluder-Alfa o edica ,066,
66-7342587E76 pervio (PFO) C.S.Medical 7/figulla flex || PFO Medicalitalia/lifetech-ceraflex PEQ accordo quadro 3 vincitori s.q. 3 AIfaM':%tl):;tl gg;g;ggg
occlude " 77133,33 % cad
Abbott Medical ltalia/famplatzer:
Protesi lusi tanea del difetto del setto septal occluder,multifenestrated Innova 263.533,33 Abbott
67-7342589021 ininZfr'iSZrﬁfé:S)S[one perediane Innova HTS/cocoon ASD septal occluder "cribriform”- accordo quadro 3 vingitori s.q. 3 477.486,67 CS Medical 7
C.S.Medical 7/figulla flex: Il ASD-Ii 433.266m67
UNI 33,33 % cad
] ] o - b Abbott Medical Italia’amplatzertm: N AlfaMedical 1,008.000,00
68-734269220A  |Protesi per occlusione percutanea dellauricola sinistra | Alfa Medicalitalia/lifetech-Lambre LAA closure system amulet, torqueVue, guidewires- accordo quadro 2 vincitori s.q. 2 Abbott 770.000.00|50 % cad
Abbott Medical [talia/amplatzer: duct
Protesi per occlusione percutanea del dotto arterioso di occluder, duct oceluder I‘l) accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3 IAan\oli ggggg,gg
K . ‘ . 1 ’ H : = 0, o H * . )
69-73425965E6 i)c:atgilzrﬁ: g)rosse collaterali aortopolmonari o fistole Innova HTS/coccon PDA torqueVue, guidewires - Medical ﬁ:;rt:; tsecgie\al?ssg)t;eggll; glifreiarkejgtr:.e iC)Juota >=50% al 1°, 4(3 idonei) Medical Instruments|Innova 50 % Abbott 25 %
Instruments/NIT-occlude PDAR 21,780,00| Medicalinstr. 25 %
Protest e dispositivi per 'embolizzazione di collaterall : T _ R
70-734259986F  [sistemico-polmonari e fistole di medio-piccole dimensioni |Boston Scientific/IDC 223%2(/j°a?gfdr° 2 vincitori. Quota >=60% al 1° e 2 M g?stqn 2’8‘11(2)88
(pediatrico) Medtronic/concerto spirale o edtronic 6,912,901 Boston 60 % Medtronic 40 %
CP Stent premontato Covered per I'aorta tipo Numed o
71-7342603BAB equivalente (pediatrico) Ab Medica/CP stent premontato covered XX esclusivo 1 143.600,00
, accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e parl a 2/3
72-7342605D51 Bare stent a celle aperte molto fiessiblii tipo AndraStent o offerta esclusa perché superiore alla base d'asta (arr.in eccesso) degli offerentl. Quota >=50% al 1°, 1 XXX

/
oot
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Ditta aggiudicataria o miglior offerente nell'accordo

Ditta 2 in graduatoria o

§ Descrizi ' .
lotto-cig escrizione quadro/nome prodotto offerto classificata nell'accordo modalita di affidamento offerte importo offerto 4 anni
quadro/nome prodotto offerto
accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
73-734261880D  [Bare Stent premontati (pediatrico) Cardinal Health Italy 509/genesis XX (arr.in eccesso) degli offerent, Quota >=50% al 1°, 1 22.800,00
restante diviso tra gli altri idonel)
) , . . accordo quadro(idonei in nro minimo di 8 e pari a 2/3
Cateteri a palloncino semi-complianti di grandi dimensioni . A . Tee . AB Medica 31.560,00
74-7423886B7A per dilatazione endoluminale di vasl (pediatrico) Ab Medica/cristal balloon Innova HTS/valver (arr.In eccesso) degli offerenti. Quota >=50% al 1°, 2 Innova 23,.600,00
restante diviso tra gli altri idonel) "IV o
50 % cad
Cateteri a palloncino semi-complianti di medio-piccole accordo quadro(idonei in nro minimo di 3 e pari a 2/3
75-7423709E74  |dimensloni per dilatazione endoluminale di vasi Innova HTS/perseus XX (arr.in eccesso) degli offerentl. Quota >=50% al 1°, 1 4.800,00
(pediatrico) restante diviso tra gli altri idonei)
Protesi per occlusione percutanea de! dotto arterioso di
76-74237185E4 | Botallo di medie dimensioni e collaterali aortopolmonari o |Medical Instruments-NIT-occlude PDA flex medium XX 1 vincitore 1 18.720,00
fistole di medie dimensioni (pediatrico)
Protesi per occlusione percutanea del dotto arterioso di
77-7423729EF5  |Botallo di piccole dimensioni o piccole collaterali Cook Italia/Mreye PDA flipper XX 1 vincitore 1 2.760,00

aortopolmonari o fistole {pediatrico)
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