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Prot. RU 8490 del 07.05.2018

Fornitura di “dispositivi di Cardiologia Interventistica”
occorrenti al Policlinico San Martino della Regione Liguria per un periodo di anni tre
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -
Lottin. 12

Si trasmettono le risposte relative alla verifica effettuata dalla Commissione Tecnica in merito alle
osservazioni formulate dagli operatori economici interessati nell’ambito dell'indagine preliminare di
mercato della gara in oggetto:

1. QUESITO

Lotto 10
Con riferimento al lotto 10, il Capitolato prescrive, tra le caratteristiche qualitative minime ed
indispensabili, che il dispositivo abbia la “possibilita di utilizzo in valve in valve”. Per il citato lotto
sono, poi indicati i criteri valutativi, sulla scorta dei quali la commissicne dovra attribuire il punteggio
tecnico. Si segnala che la previsione, tra le caratteristiche minime (necessarie per 'ammissione
dell’offerta) della possibilita di utilizzo di valve in valve potrebbe non consentire ai partecipanti di
offrire piattaforme (rispondenti comunque alle esigenze dell’Azienda come rappresentate nel
Capitolato) tecnologicamente pil evolute e migliorative di precedenti modelli appartenenti alla
stessa tipologia di device.
Infatti, le piattaforme per la sostituzione valvolare trans-catetere hanno subito una inevitabile e
necessaria evoluzione tecnologica dalla rispettiva introduzione nel mercato, consentendo a titelo di
esempio:

- Riduzione della dimensione dei cateteri e miglioramento dei sistemi di introduzione

- Semplificazione e ottimizzazione degli step procedurali

- Introduzione di pilr efficaci tecnologie contro leaks para-valvolari.
Laddove il Capitolato Tecnico richieda quale condizione tecnica minima la possibilita di utilizzo in
valve in valve i candidati potrebbero essere costretti ad offrire, al fine di non rischiare I'estromissione
dalla gara, prodotti meno recenti ed innovativi.
Si chiede, pertanto, che, considerate le indicazioni e le opzioni terapeutiche pil ampie e in grado di
soddisfare al meglio le necessitd degli operatori, il Capitolato, con riferimento al lotto 10, preveda,
nefl'interesse della stessa stazione appaltante, caratteristiche tecnico qualitative in grado di
consentire ai partecipanti la possibilith di concorrere alla procedura offrendo prodotti
tecnologicamente avanzati.
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Si segnala inoltre che non & stato indicato a garanzia di un livello tecnico-qualitativo minimo
sufficiente e contrariamente ad altri capitolati regionali riferiti alla stessa -tecnologia — un punteggio
minimo di qualitd per poter accedere alla valutazione dell’offerta economica (per tutti i lotti di gara).
Si consiglia a tale proposito di introdurre una soglia minima di punteggio di qualita.

RISPOSTA
Si accoglie tale richiesta in quanto la Commissione Tecnica prende atto della possibilita di considerare
prodotti tecnologicamente avanzati.
Non viene indicata una soglia minima di punteggio di gualita in guanto nel capitolato tecnico di gara
sono gia ben indicate le caratteristiche minime indispensabili.

-2. QUESITO

Lotto 10e 11

Considerando che il Capitolato proposto contempla la presenza di criteri sia intangibili che
tangibili/misurabili oggettivamente, proponiamo di valutare e specificare i seguenti criteri di
valutazione aggiuntivi perché cid permetterebbe una valutazione pit ampia delle caratteristiche dei
dispositivi oggetto dei lotti sopra indicati:

- Frencaggio/sizing/profilo introduttore;

- Steerability/ergonomia del sistema/ manovrabilita del sistema di rilascio;

- Caratteristiche tecnologiche — funzionali;

RISPOSTA

La Commissione Tecnica non accoglie tale richiesta. *

Essa ritiene che i suddetti criteri suggeriti dall’operatore economico non siano indispensabili.
Inoltre, sono poco oggettivabili | criteri di “steerability ergonomia e manovrabilita del sistema”.

3. QUESITO
Si chiede di modificare la base d’asta dej lotti 2 e 9,

RISPOSTA
Si accoglie tale richiesta.
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