Vaiutazioni
individuall

Requisit! essenziall: Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo per use medicale privo di fialatl, a 2 vie, con punta aperta, par
uso su guida . Attacco prossimale standard ad imbute raccordabile ai comuni si-stemi di raccolta .
Confezione:
Ogni singola sonda deve essere contenuta ade-guatamente in un fnvelucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui
praticare lo sfrappo di aperiura & le confezioni primarie reggruppate in idonee confezioni secondarie
Efichette:
Secondo quanto previsio dalla normativa vigente. Misure CH: 12,14,16,18,20
Lunghezza: non infericre a 35 cm

PRESENTI

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %




Requisit essenziali: Sonde sterlli, monouso, con punta Nelaton, in idoneo materiale per uso medicale privo di ftalati, con due palloncini (uno
distale ed uno prossima-le) con capacha del paliencing compresa tra 5 & 156 ml oppure un palloncine prossimale di idonee voluma ed un cone
distale, per lo studic radiogra-fico dell'uretra. Attacce prossimale standard ad imbuto raccordabile ai comuni sistemi di raccolta.
Confeziane:

Ogni singola sonda deve essere contenuta ade-guatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo
strappo di apertura e le confezioni primarie rag-gruppate in idonee confezioni secondarie
Etichette:

Secondo guante pravisto dalia normativa vigente. [n varie misure: da ch 14 e ch 18
Requisito minimo: Aimeno 3 misure comprese-nsl range

Lunghezza idonea

dig

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotte

Ribasso %
20,000

100,000




Valutazioni individuali Valutazion Individuali

Requisiti ¢ssenziali: Sonde sterili, monouso, in lattice siliconato, 2 vie, con punta Nelaton, Attacee prossimale standard ad imbuto
raccordabile ai comuni sistemi di raccalta.
Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamen-te in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo
strappo di apertura e le confe-zioni primarie raggruppate in idonee confezioni secon-darie

Efichette:

Secondo quanio previsto dalla normativa vigente. Misure
CH: 8,10
Lunghezza: non inferiore & 30 cm

PRESENTI

di qualita riparametrat
Prezzo Q._p_um—.no Prezzo O.m.mm—xno
Base gara

lquadriennale per

Base gara quadriennale per lotic

Ribasso %

2,750 5,500

e



Valutzzioni
individuali

Requisiti essenziaii: Sonde sterili, monouso, in tutto sificane, a tre vie, con punta Nelaton. Attacco prossimale standard ad imbuto raceordabile ai
camuni sistemi di raccolta.
Confezione:
Ogni singola sonda deve essare contenuta adeguatamen-te in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato it punto i cul praticare lo
strappo di apertura e le confe-zioni primarie raggruppate in idonee confezien! secon-darie
Etichette:
Secende quanto previsto dalla normativa vigente, Misure
CH: 18,20,22,24
Lunghezza; non inferiore a 35 cm

PRESENTI

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %




Valutazioni
individuali

Requisiti essenziali:

Confezione:

Etichette:

Secondo quanto previsic dalla normativa vigenie.Misure

CH: 18,20,22, 24.

Lunghezze: non inferiore 35 cm

in lattice siliconato e/fo latice rirforzate efo lattice semirigido, con punta Couve-laire.
Attacco prossimale standard ad imbuto raccordabile ai comuni sistemi di raccolta.

Qgri singela sonda deve essere contenuta adeguatamen-te in un involucro, di facile aperfura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappe
di apertura € le confe-zioni primarie raggruppate in idonee confezioni  secon-darie

PRESENTI

Contf 0,30
Abate 0,20
FACILITA' D'USOQ: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTO - 20 o Canepa 0,30
2. FACILITA' DI UTILIZZO Madia coefficient 0,27
riportata a 1
Conti
Abate
Canepa 0,30
ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA 10 Q1 Media coefficienti 0,10

riportata & 1

UNIFORMITA’ DI FORMA E SIMMETRIA DEL

10 ™

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

Valutazioni individuali




PALLONCINO

riportata a 1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO

Q1

Conti

Abate

Canepa

Medla coefficient

riportata & 1

UNIFORMITA' DELL PARTI CONGIUNTE (SALDATE,
PRESSOFUSE, ECC)

o

Conti

Abate

Canepa

Media coefficient

riportata a 1

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI LAVAGGIO

10

ey

Media coefficienti

riporiata a 1

RAPPORTO TRA DIAMETRO ESTERNO E IL
DIAMETRO DEL LUME INTERNO DEL CATETERE

10

Q4+




Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
quadriennale per

Base gara gquadriennale per lotto

Ribasso %




Valutazioni

Valutazioni individuali

individuali
Requisiti essenziali: Sende sterili, monouso, 2 tre vie, in gomma, semirigide per gli interventi di adenomectomia prostatica, con punta Delinotte.
Attacco prossimale standard ad imbuto raccor-dabile ai comuni sistemi di ragcolta,
Confeziong:
Ogni singela sonda deve essere contenuta adeguatamen-te in un involuero, di fasile apertura, con ben avidenziato il punto in cui praticara la
strappo di apertura & le confe-zionl primarie raggruppate in idonee confezioni secon-darie
Etichette: PRESENTI PRESENTI
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure
CH:18,20,22,24
Lunghezze:non inferiore 35 om

Conti 1,00 0,50
Abata 1,00 0,30

FACILITA" D'USO: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTO - 20 o1 Canepa 1,00 0,30

2. FACILITA' Dt UTILIZZO Media coefficienti 1,00 0,37
riportata a 1 1,00 0,37
Puntaggi 2001
Conti
Abate
ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA Canepa
PUNTA 10 o Media coefficient
riportata a 1
Abate
Canepa
UNIFORMITA' DI FORMA E SIMMETRIA DEL 10 a1 Madia coefficienti

PALLONCINO

riportata a 1

=



CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO

(o3}

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

riportata a 1

UNIFORMITA' DELL PARTI CONGIUNTE {SALDATE,
PRESSOFUSE, ECC)

1

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

riportata a 1

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI LAVAGGIO

10

Q1

Cont

Abate

0,70

Canepa

0,70

Media coefficienti

0,70

riportata a 1

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI DRENAGGIC

10

el

Abate

0,70

Canepa

0,70

Media coefficienti

0,70

ripertata a 1




Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

22,083

18,333

25,833




Valutazioni individuali

Vatutazioni

Lunghezze:nen inferiore 35 cm

individual
Requisiti essenziali; Sonde sterill, moncusc, a due vie, In lattice siliconato, efo lattice rinforzato e/o lattice semirigido, con punta Mer-cler/Delinotte.
Attacco prossimale standard ad imbuto raccordabile al comuni sistemi di racealia.
Confezione: NON PRESENTE CATETERE A DUE :
Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamen-ta in un involucro, di facile aperiura, con ben evidenziata 1l punés in cul praticare Jo strappc VIE IN QUANTO PRESENTATO
di apertura ¢ l# confe-zioni primarie raggruppate in idonee confezioni secanda-rie CAMPIONE A TRE VIE E DA SCHEDA
o ECNIC DUEET PRESENTI
Secondo quanto previsto dafla normativa vigente. Misure T A INDICATO REVIE
CH: 18,20,22,24

ANZICHE' DUE VIE COME DA
RICHIESTA CAPITOLATO.

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
|aquadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

1,111




Valutazio Vaiutaziont Vaiutazio Valutazioni
individuail individuali individuali Indlviduali
Requisiti essenziall: Sonde sterili, monousg, a tre vis, in tutto silicone, con punta Mercier/Delinotie. Attacca prossimale standard ad imbuto raccor-
dabile ai comuni sistemi di raccolta.
Confezione:
Ogni singela sonda deve essere contenuta adeguatzmente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punta in cui praticars lo strappa
di apertura & le confezioni primarie raggrup-pate in idonee confezioni secondarie
Etichette: PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI
Secondo guanto previsto dalla nammativa vigente. Misure
CH: 18,20,22,24
Lunghezze: non inferiore 35 cm
Conti
Abate
FACILITA' D'USO: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTO - 20 ot Canepa
2. FACILITA' Dt UTILIZZG Media cosfficient!
riportata a 1
Conti
Abats
Canepa
ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA 10 =} Media coefficiens
riportata a 1
Conti
Abate
Canena
UNIFORMITA' DELLE PARTI CONGIUNTE (SALDATE, 6 Q1 Media coefficient
PRESSOFUSE, ECC) riportata & 1
UNIFORMITA' DI FORMA E SIMMETRIA DEL 10 a Canepa
PALLONCINO Madla cosfficient
riportata a 4




Canepa 1,00 1,00 1,00 1,00
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO 4 i Media coeflicienti 1,00 1,00 1,00 1,00
riportata 2 1
Cont
Abate 0,70
Canepa 0,70
CARATTERISTICHE DEL CANALE DI LAVAGGIO 10 Qi Media cosfficient 0,70
ripcrtata a 1
Contf
Abate 0,70
Canepa 0,70
CARATTERISTICHE DEL CANALE DI DRENAGGIO 10 =] Media coefficienti 0,70
riporiata a 1 0,70

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
iguadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %







Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure
CH:18,20,22,24
Lunghezze:non inferiore 35 cm

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requisiii essenziali: Sonde sterili, monouso, a tre vie, in gomma, semirgide per gli interventi di adenomectomia prostatica, con punta Deiinotte.
Aftacco prossimale standard ad imbuto raceer-dabile ai comuni sistemi di raccolta,
Confezione:
Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamen-te in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato if punte in cui praticare io
strappo di aperiura e ie confe-zioni primarie raggruppate in idonee confezioni secon-dare
Edchetfe: PRESENTI PRESENTI

FACILITA' D'USO: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTO - 20
2. FACILITA' D] UTILIZZO

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

riporiata a 1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA 15
PUNTA

Canepa

Media coefficiernti

riporiata a 1

UNIFORMITA’ DI FORMA E SIMMETRIA DEL 10
PALLONCINO

Conti

Abate

Caneps

Media coefficienti

riporiaiz a 1




CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO

Q1

Abate

Canepa

Media coefficienti

riporiata a 1

UNIFORMITA' DELL PART] CONGIUNTE (SALDATE,
PRESSOFUSE, ECC)

Q1

Canepa

Media coefficienti

riportata a 1

CARATTERISTICHE DEL CANALE D LAVAGGIO

10

a1

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

riportata & 1

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI DRENAGGIO

Qi

Conti

Abate

Canepa

Media cosfficienti

riportata a 1

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %







Val :mmNmo:m
individuali

Requisiti essenziali: Sonde sterili, manauso, z fre vis, in ideneo materiale privo di ftalatl, idrofilico, can punta Mercier/Delinotte. Attacco prossimale
standard ad imbuto raccordabile ai comuni sistemi di raccolta.

Cenfezione:

Ogni singola sonda deve e¢ssers contenuta adeguatamente in un involucro, di faclle apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di
aperiura e l2 confezioni primarie raggrup-pate in idonee confezioni  secondarie

Etichette:
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure
CH: 18,20,22,
Lunghezze: non inferiore 35 cm

PRESENTI

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %




Valutazioni individuali

Requisiti essenziali: Sonde sterili, monouso, a due vie, in poliuretano, con punta Tie-rmann rigida. Attacco prossimale standard ad imbuto raccordabile
ai comuni sistemi di raccolta.

o Confezione: ESCLUSA In
QOgni singofa scnda deve essere cantenuta adeguatamente in un involucro, di facile aperfura, con ben evidenziato il punto in cui praticare 10 strappo di .
apertura e le confezioni primarte raggrup-pate inidones confezioni secondarie Qcm:ﬁo __ U_.OQO._HO
Etichette: PRESENTI offerta non
Secondo quanto previste dalla normativa vigente.Misure . P
CH: 6.8.10,12 include il diametro
Lunghezze: non inferiore 35 om ch 6

Prezzo offerto Prezzo offerto
Base gara

auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %




Valutaziol
Individuail

Vaiutazioni individuali

Valutazi
findividuai

Requisiti essenziali: Sonde sterill, monouso, oon punta aperta, a due vie, con palloncino max 3¢ ml, in tuito silicone. Latex free.
Attacoo prossimale ad imbuto standard raccordabile ai comuni sistemi di raccoita

Ogni singola sends deve essere contenuta adeguata-ments in un invalucre, di fagile apertura, con ben evidenziato il punts in cul praticare io

Confezione:

strappo di apertura & le cenfezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie

Etichette:

Secondo guanto previsto dalla romativa vigente, Misure

Lunghezza: non inferiors & 40 em

CH: 18,20,22

PRESENTI

PRESENTI

PRESENTI

FACILITA' D'USO: 1. FACILITA" DI POSIZIONAMENTO -
2. FACILITA* DI UTILIZZO

20

@i

Conti

0,70

Abate

0,70

Canepa

0,70

Media coefficientl

0,70

riportata a 1

ATRAUMATICITA E CONFORMAZIONE DELLA
PUNTA

ic

Qi

Contl

Abata

0,70

Canepa

0,70

Media coefficienti

0,70

LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE

eyl

Media coefficienti

riportata a 1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO

4]

Conti

Abaie

Canepa

Media coefficient

riportata a 1

i

RANGE DI MISURE

Q3

base gara




Canepa 1,00 1,00 1,00
UNIFORMITA DI FORMA E SIMMETRIA 10 ™ Media coefficienti 1,00 1,00 1,00
fiportata a 1 1,00 1,00 1,00
Pumeog . ol 1o000[ | 0. - 10000/ | - 10,008
RAPPORTO TRA IL DIAMETRO ESTERNC E IL 5 Qe 0,70 0,9 1,2
DIAMETRO DEL LUME INTERNO DEL CATETERE o . N L
Punteggio” - - 5,000] i 3,000
Conti 1,00 1,00
Abate 1,00 1,00
UNIFORMITA’ DELL PARTI CONGIUNTE (SALDATE, 3 o1 Cencr 1,90 1,00
PRESSOFUSE, ECC) Media cosfficient! 1,00 1,00 1,00
riportata a 1 1,00 1,00 1,00
Punteqgio. o -3,000] Ui gaeal LT 3,000
Conti . 0,700 1,000 0,700
Abate 0,700 1,000 0,700
GARATTERISTICHE VALVOLA CANALE DI g o._ Ganepa 0,700 1,000 0,700
RIEMPIMENTO PALLONCING Media coefficienti 0,700 1,000 0,700
riportats & 1 0,700 1,000 0,700
punteggio - o 58000 T . . Bo0O| | . 5600
MRl e j
Totale punteggio = :
olale puntegsla o 65,000 54,100
diqualita s .
Totale punteggio ,
diqualita“riparametrato’ :
Prezzo offerto Prezzo offerto mm.oo
Base gara

quadriennale per Base gara quadriennale per lotto
lotto

Ribasso %
84,789

Punteggio

30,000




BOSTON SCIENTIFIC:

fali:Sonde ureterali da occlusk

sterile, monouso, in materiata idenea privo di flalati, punta dritta chiusa, con palloncino di ido-neo volume, mandrinata, graduata, radispaca. Gon rubinetto raccordablle
zlla via di drenaggic. Latex free
Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un mvolucro, di faclle apertura, con ban evidenziate it punte in cuf praticare lo strappo di apertura & ls confezioni primarie raggrup-pate in idonee confezioni

secandariz

Etichatte:
Secando quants previsto dalla normativa vigente. Misure varie
Dach3ach?
Requisio minimo: Almeno 2 misure compreses nel range
Lunghezza: nan inferiore a 65 cm

PRESENT!

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

Base gara quadriennale per Iotto

Ribassc %




Requi alt: Kt per di A tramite con catetare Intradutti-vo, palioncino ad alta pressione, con siringa di gonfiaagic
alta pressicne, monouss, sterle, latex fraa - matwriala prive di flalat,
Confarions:
Ognisingole Kit deve essere contanuto adeguatamente it un involuaro, di facile apertura, con ben evidenziato fl punts In cul pratisars ko strappo
diapertura & ls canfezion primarie raggrup-pate in idonee confezioni secondarie

Valutazioni individuali

Valutazion! individuali

Valutazion; individuali

Valutazion? Individuali

Etiviatier PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT!
Seconde guanto previsto dalla nommativa vigente. Misura: Misura palionalits: dave potarsi dilatara fina 2 30 GH
Lunghezza palloncine inon inferiore a12 mm
Cant 1,00
Abate 1,00
FACILITA D'USO: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTOQ - 2. 2 a Canepa 1,00
FACILITA' DI UTILIZZG Media coefficienti 1,00
riportats a 1
Lunieiic.
Conti
Abate
Cenepa
ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA 16 1] Media coefficients 1,00 1,00
riportate a 1
Abats
Canapa
CONFEZIONAMENTO PRIMARIC E SECONDARIO 4 ot Media coeftcients 1,00 1,00 1,00 100
rporiata a 1
RANGE DI MISURE 3 o3
UNFORMITA D! FORMA £ SIMMETRIA DEL i o L N
PALLONGING E RESISTENZA ALLA PRESSIONE Media casficient
ripartate a1
Abate 0,50 0,50
CARATTERIETICHE DEL GANALE DI RIEMPIMENTO Congra 0,50 0,50
PALLONCING 8 1 Media coefiicent 0,58 0,50
ripartata a1
gL
Prezzo offerto Prezzo offerto



Base gara

i ‘1 Base gara quadriennale per lotto
ouadriennale per

Ribasso %

Pun

30,0




Valutazionl individuali

Valutazlonl individual

Valutaziond individuali

- catslara in materiale 1donec pdva dl fatall, a 2 via, Z fari con pallancine 10 m1 irea, con ago pre-interito sl catelarm,

Requlsitf essencislt kit drennggic sovapatiico. sterils, manale, latex free, composto aimana da

Cenfazione:
kit v T un knvolicrs, di tacils aperturm, con ben evidenziale if punt i cul prallcare Io sieppo & aparturz & b conferioal primans pgmp-pate in idonee
confedion] wacondats
Etichatte: PRESENTL PRESENTI PRESENT] PRESENTI
Socenin quanto previsto dalta nomaliva vigents. Misure: In varis misures dach 8 ach 16
i Almano 2 i f range
Lunghezzs: idcnes
FACILITA D'USO: 1. FACILITA' DI PCSIZIONAMENTO = 2. FACILITA' BI LTSLIZZO s Qt
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE 5 o Mexlia coeficlant]
riporeta @ 4
(Canapa
‘CONFEZIONAMENTD PRIMARIO E SEGONDARIQ 4 =1] Medla coefficienli
riportatz = 1
RANGE DI MISURE 5 Qz
Canepa
UNIFORMITA® D FORMA ESMMETRIA DEL PALLONGING n o [P ——
riporiata & 1
CARATTERISTICHE DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCING 3 ol Mediia coskicient
rponata a1
Canape
UNIFORMFFA' DELLE PARTI CONGIUNTE (SALDATE, PRESSOFUSEECT) & at Medsa coeffictant]
42,300 36,600




Base gara quadriennale per iotto

Base gara guadriennale per lotto

Ribasso %

27,778

33,333

41,667




COLOPLAST.

Vajutazio Valutazio valutazioni Valutaziani

Valutaziont individuali

Individuali frdividuali lindividualf Individuali
Requisiti essenziali: Catelere per Nefrostomia sterile, moncusc, in materiale idonec priva di fialati, laiex free, con palloncine di capacits compresa
fra 2 e 6ml, con fori di drenaggic e linea radiopaca.
Confezione:
Ogni singela sonda deve essere contenuta adeguatarnents in un involucro, di fagil apertura, con ben evidenziato il punto tn cul praticare lo sirappo mmO_ICM.P _Z
di apertura e le confazioni primarie raggrup-pate in idonse confezioni secondarie FASE
Edchatte: PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENT!
Secando quanto previsto dalla normativa vigente, Misure ANMMINISTRATI
CH: 12,14,16,18 VA

Lunghezza: idonaa

Conti 2,30 0,70
Abate
FACILITA' D'USO: 1. FACILITA’ DI POSIZIONAMENTO - 95 o1 Cangpa
2. FACILITA' DI UTILIZZO Media coefficienti

Canepa
ATRAUMATICITA' E CONFCRMAZIONE DELLA PUNTA 15 Q1 Meadia coafficienti

fportata a1

Conti
Abate
Canepa

LEVIGATEZZA DELLE SUPERFIC! DEL CATETERE 0 il Media coefficients
tiportata 2 1

Conti

Abata
Canepa
CONFEZIONAMENTO PRIMARIC £ SEGCONDARIC 4 o Media coefficiantt
ripertata & 1
RANGE DI MISURE 5 Q3

UNIFORMITA' DI FORMA E SIMMETRIA DEL
PALLONCING 5 o Media cosficient

Hpartata 2 1




SISTEMA DI FISSAGGIC

a1

Cortl 0,30 0,30 0,30
Abate 0,30 0,30 0,30
Canepa 0,30 0,30 0,30
fedra coefficlenti 9,30 0,30 G,30

riportata a 4

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
ougdriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

53,070

64,912

48,123




Vaiutaziont
indiviciuat]

Valitazioni individuali

=
=
=
4
Q
Q
o

RequisM! essenziali: Catetere per Nefrastomiz a J sterile. monauso, Tatex free, in L privo d fialatl,
linea radicpaca, con sistema di fissaghio — utlizzs 2 breve perma-nenza.
Carfezione:

Ogni singofz zonda d
aperiura i confazioni primaris raggrip-pate in idonee coriezion secondare
Etichetta:
Secande guanto pravista dalla normativa vigente, Misure
§1912CH
Lunghezzz: idonea

in wn invaluera, di faclle apariura, con ban evidenziata i punto in cul praticare lo strappa

ESCLUSA IN

FASE
AMMINISTRATI
VA

NON IDONEA
MANGCA
DIAMETRO 12
FR COME DA
RICHIESTA

PRESENTI

NON IDONEA
MANCA LA
MISURA 8 FR
COME DA
RICHIESTA

PRESENT!

NON IDONEA
MANCA LA
MISURA 12
FR COME DA
RICHIESTA

PRESENT]

FACILITA" D'USO: 1. FACILITA’ DI POSIZIONAMENTC - 75 al
2. FACILITA' D] UTILIZZO

ATRAUMATICITA' E CONEORMAZIONE DELLA 16 o
PUNTA
Canepa
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE 15 @ Mecha costficient
rportets 2 1
GONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIC 4 a1
RANGE DI MISURE 0 a3

48,357

66,667

Prezzo offerto Prezzo offerto
Base gara
aua m . Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %







Valutazioni individuali

Valutazioni individuali

Valutazioni individuali

Requistti essenziali: Sonde per cistornanometria sterill, monouso, latex free, senza palloncino. Estremita distale a punta cilindrica chiusa tipo Nela-
ton, ih materiale prive di fialati. Con fori laterali per la regisira-zione e per 1l riempimento. L'estremita prossimale a ire canall con luer lock = tappo.
Le ditfte partecipati, tra le documentazioni di gara, dovrannc preseniare una dichiarazione ad hoc (pena 'esclusione) e valida sotto ogni profile
tecnico e giuridico, attestanie la compatibilita funzionale & operativa dei prodotti offerti verso gli apparec-chi/macchinari {specificandone marca e
modelio) con cui tali prodotti offerti passeno essere congiuntamente usati.
Lutilizzaigre, se del case, dovra quindi verificare tale compatibik-th per il prodotte aggiudieats preliminarmente al sue utilizzo,
Conseguentemente i quantitativi indicat! sono vincolati a suddet-ta compatibilita
Caonfezionse:
Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo
di aperivra ¢ le confezioni primarie raggrup-pate in idonee confezioni secondarle
Etichette:
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure daBagF
Lunghezza: idonea
Requisito minime: almeno UNA misura net range

ESCLUSA in
quanto manca
fa
dichiarazione
di
compatibilita
alle

e ih uso

apparecchiatur

ESCLUSA in
quanto manca
la
dichlarazione
di
compatibilita
alle
apparecchiatur

e in uso

PRESENTE

JON 1DONED

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
duadriennaie per

Base gara quadriennale per [otto

Ribasso %




Valutazion! Individuali

Valutazioni individuali

Requisiti essenziali: Cateteri monouso, latex fras, senza introduttore , ad una via, per misurazione pressione addominale endorettale, con
pallencine, in materiaie privo di fialati.

Le ditte parigcipati, tra le documentazioni di gara, dovranno presentars una dichiarazicne ad hoc (pena lesclusione) e vaiida satto ogni prefile
tecnico e giuridico, attestanie la compatibilita funzionale e operativa def prodotli offerti verso gli apparec-chiimacchinar (specificandone marca e
rodella) con cui {2l predetti offerii possono essere congiuntamente usati .

Lutilizzatore, se del case, dovrd quindi verificars tale compatibili-+a per i prodotic aggiudicata pre
Conseguentemente | quantitativi indicatl sono vincolati 2 suddet-ta comp
Confezions:
Ogri singola sonde deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di faclle aperturs,
di apertura & le confezioni primarie raggnip-pate in idonee confezioni  s&gendarie
Etichette:
Secondo guante previsto dalla nomativa vigente. Misure
Diametro del cateters: 4,50 5 Fr
Lunghezza catetere : idonsa
Lunghezza pallongino : 20-35 mm
Diametre palloncing  : 10-15 mm

armente al suo utilizze.

, con ben evidenziato il punto In cui praticare Io strappo

ESCLUSA in
quanto manca
la dichiarazione
di compatibilita

alle
apparecchiatur
e in uso

PRESENTE

Prezzo offerto

Base gara
guadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

17,929




Valutazioni

Valutazioni Valutazion
individuali individuali individuali
Requisiti essenziali: Guida Lunderguist, sterlle, monouso, con rivestimento PTFE o altro materiale idoneo, punta a J, idrofilica. Materiale privo di
ftalati.
Canfazione:
Ogni singola guida deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappe di
apertura g ie confezioni primarie raggrup-pate in idonee confezioni secondarie .
Etichette: PRESENTI PRESENT! PRESENTI

Secondo quanto previsto dalia normativa vigente. Misure

Diametro: 0,038 inc
Lunghezza: 80-100 cm

FACILITA" D'USO: 1. FACILITA' DI POSIZIONAMENTO -

2. FACILITA' DI UTILIZZO

25

o)}

Corti

Abate

Canepa

Media coefiicient’

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA 25

1

Canepa

Media coefficient

riporiata a 1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DELEA GUIDA

12

(23]

Conti

Abate

Canepa

[Media coefficienti

riporiataa 1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO

(o4}

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

ripoctata a 1




Prezzo offerto

Base gara

guadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

-

e T A st




DIPROMED

‘Valutazlonl individuall

Valutazion] Indiviauat!

Valutazion) individuali

Requisiti essenzisli: Dispositvo stadls, menouso, late fee, par it da sforzo o IN-OUT, fn matoriale prive di alat. Sostituila da un
it agnl etein i
Ganfagione:
o dispusitive deve i un invotucro, d ‘oon ben evidenziatoil puntodn cul praticara lo sirappo di eperiure e le cenfazion! peimarte eaggruppate

Seconde quants previatn dalls namativa vigents.Misure

Tdonse eonfazioni sacondaris.

Etichotbe:

Lunghazza: 45 em clrca

PRESENTI

PRESENTI

PRESENTI

PRESENTI

Cont 0,79
Abate O.HW_

FACILITA DUSO: 1. FACILITA' DI POSZIONAMENTG - 2. FACILITA" DI LITLIZZO 30 a1 ancga 9,70
Meds coaffizients 0,70
riperiata g 1 1,00

QUALITA DELLA RETE 35 Q1
| Ganepa
SONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIC 5 at Whedia cosficientl

iportata @ 1

27,857

Prazzo offorte

Bage gara quadriennale per latto

Base gara guadtiennale per lotto

Ribasso %




HOLLYSTER

Valutaziont Valutaziont indlividuall Valutaziont
individuali individuaii

Requisiti essenziali: Condam penieno aperin manouss, in silicons, senza o con siste-ma di fissaggio.
Confazione:
Qgni singolo prodotto deve essere contenuto adeguatamente in un Invelucre, di facile apertura, con ben evidenzialo i punta in cui praticars lo
strappo di aperturz @ le confezisnt pimarie raggruppate In idonee confezioni secondarie
Etichette: PRESENTI PRESENTI PRESENTI
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure: Diamatri vari; da 20 2 41 mm ,circa
Requisito minimoe: Almeno 4 misure compresa nel range

Contt 1,00 0,30

Abate 1,00 0,30

FACILITA' D'USO: 1. FACILITA" DI POSIZIONAMENT( - 50 a1 Canepa 1,00 0,30
2. FACILITA' DI UTILIZZO Media coefficienti 1,00 0,30

riportata a 1

RANGE DI MISURE 5 Q3

Canepa
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO 5 Qi

Media coefficianti

riportata a1

Prezzo offerto
Base gara
auadriennale ber

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %




Valutazioni Valutazioni individuali 1215&9.4. Valutazioni Valutazioni

individuali divid

individuali individuali
Requisiti essenziali; Sacche non sterili, capacith 2000 m, berdo superiore dotato difari per l'aggancio al supporto del letto, graduate fino a 2000
ml, lunghez2a del tubo di atflusse di almeno 120 om, son nubinetio o aliro sistema equivalente di scarico, con valvela artireflusso .
Confezione;
mukipla nonazmm.s_m%sm pil: pezzi unitari. PRESENTI PRESENT! PRESENTI PRESENTI
ichette;
Secondo guanio prevists dalla normativa vigente.Misure: eapacita sacche di 2000 ml

Cont 0,70 1,00 0,30
 Ahaie 0,70 1,00 0,30

FACILITA' D'USO: 1. FAGILITA' Dt POSIZIONAMENTO -| 62 a1 Canepa 0,70 1,00 Q0,30

2. FACILITA* DI UTILIZZO Medla costicienti 0,70 1,00 0,30

riportata 2 1
Plinfegs)

Contl 0,50

' Abate O..mo

Canepa 0,50

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO a8 Qi Media coefficienti 0,50
A

riportata a 1 1,00

Prezzo offerto
Base gara
auadriennale per

Base gara guadriennale per lotto

Ribassc %

!
i
;
t
i



Valutazionl

individuali

Requisiti essenziali: Ansa radisle, ansa & vela, ansa circolare,ansa a rullo, sterili, mo-nouso,utitizzati per intervento di cauterizzazione bipolare della
muccsa endometriale in tutta la sua altezza. In materiale idoneo.

Confezione:
Qgni singolo prodotto deve essere contente adeguatamente in un involucrs, di faciie apertura, ¢on ben evidenziato il punto in cui praticare lo
sfrappo di aperiurza e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie

Etichette:
Secondo quante previsto dalla normativa vigente. Misure:

Arsa radiale: diametro filo in misure varie da mm 02 a mm 05. Diametro ansa 5 mm
Ansa a vela: diametro del filo in varie misure da mm G2 a mm 05. Diamelro ansa 5 mm
Ansa circolare: diametro filo in varie misure da mm 02 a mm 05 . Diametro ansa 5 mm
Ansz a rulla: diamefro filo in varie misure da mm 02 a mm 05. Diametro ansa 5 mm
Lunghezza stelo : (Per tutfi i sopra indicati tipi): varie lunghezze da 1,5 mm & 2,5 mm,circa

di qualit

Prezzo offerto

Prezzo offerto

Base gara
auadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

20,000

100,000




Lunghezza: compresa tra 15- 20 cm
Diametro esternc :da4 a6 Fr( almeno 1 una misura nel range richiesto)

Valutazioni Valutazioni
individuali individuali
Requlsiti essenziali: Catetere per inseminazione intrauterina, frasparente, dotata di punta con fori. Sterile, monouso, con adattaiore per siringa.
Testato MEA
Confezicne:
Qgni singola sonda deve essere contenuta adeguataments in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziate i punto in cui praticare lo sirappo
di apertura e le confezioni primarie raggrup-paie in idonee confezioni secondarie
Etichette: PRESENTI PRESENTI
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Misure

FACILITA' D'USO: 1. FACILITA’ DI POSIZIONAMENTO -

2. FACILITA' DI UTILIZZO 35 Q1

Conti

Abate

Canepa

Media coefficienti

ripartata a 1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO 5 Q1

Conti

Abate

Canepa

Media coefficient!

LEVIGATEZZA DELLA SUPERFICIE DEL CATETERE 30 Q1

Media coefficienti

riportata a 1




Prezzo offerto

Base gara
quadriennale per

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso %

26,857




