
LOTTO 1
Parametri di

valutazione - valori

a base di gara

ESPO-

teleflex/ active

BRAUN/

Actreen Glys

HOLLISTER/

advance

Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali

Valutazioni

individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti
1,00 0,70 1,00

Massone

1,00 0,70 1,00

Gabelli
0,70 0,70 1,00

Media

coefficienti 0,90 0,70 1,00

riportata a 1 0,90 0,70 1,00

Punteggio 18,000 14,000 20,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti 1,00 1,00 1,00

Massone

1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

0,70 0,70 0,70

Massone 1,00 0,70 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 0,90 0,80 0,90

riportata a 1 1,00 0,89 1,00

Punteggio 10,000 8,889 10,000

Moretti

1,00 0,50 0,50

Massone 0,70 0,30 0,50

Gabelli 0,70 1,00 0,70

Media

coefficienti 0,80 0,60 0,57

riportata a 1 1,00 0,75 0,71

Punteggio 9,000 6,750 6,375 Base d'asta

4 2 6 2

Punteggio 2,000 0,000 4,000

Moretti 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 7,000 7,000 7,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 66,000 56,639 67,375

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
68,571 58,846 70,000

Prezzo offerto 301.938,00 292.647,60 236.905,20

Base gara quadriennale per

lotto
309.680,00

Ribasso %

10,500 2,500 5,500 23,500

Punteggio offerta

economica
30,00 6,429 14,143 30,000

Punteggio totale 100,00 75,000 72,988 100,000

La funzione dell’impugnatura dovrebbe essere

ergonomica e consentire un facile espletamento

della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo del

catetere

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del

catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare

il contenuto vescicale in tempi contenuti.

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI SVUOTARE IL

CONTENUTO VESCICALE:

Q19

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del catetere:

Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in

ispezione

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Q34

Da valutare su scheda/documentazione tecnica l’ulteriore

numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima

richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre

il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente

ridotti agli altri.

RANGE DI M ISURE

Catetere au to lubr if icante con punta Nelaton a base d i gel. COD. 09.24.06.103

REQUISITI DI IDONEITA'

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

PARAMETRI VALUTATIVI

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL CATETERE

FACILITA'  D'USO

10 Q1

La punta dovrebbe essere libera da sbavature  e

scabrosità ed imperfezioni e di corretta

conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi  visiva e

funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la

MIGLIOR conformazione

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare. Sono

valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di

posizionamento, utilizzo

20

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE DELLA

PUNTA

La superficie dovrebbe  apparire liscia, uniforme  e

priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione  visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni

Q110

 La Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tut te e t re le dit te offerenti

eccellent i in termini di atraumaticità e conformazione della punta.

Carat terist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo, ipoallergenico, latex

free, per uso medicale privo di ft alat i, con punta Nelat on e con gel di

lubrificazione che favorisca l'int roduzione e che riduca il

t raumat ismo.

 Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o

incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al

momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrif ica il cat etere).

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate

in idonee confezioni   secondarie

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

M isure CH: 12,14

Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

10 Q1

Q17

La Commissione Giudicatrice rit iene che il dispositivo offerto dalla dit ta Hollister eccellente

in termini di facilità di posizionamento ed ut ilizzo in quanto il packing permette una ott ima

facilità di posizione ed ut ilizzo; proporzionalmente ot timo è stato valutato il prodotto offerto

dalla dit ta Espo e buono quello offerto dalla dit ta  Braun

La Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tut te e t re le dit te offerenti

eccellent i in termini di levigatezza delle superfici del catetere.

La Commissione Giudicatrice rit iene che i prodotti offert i dalle ditte Espo e Hollister siano

eccellent i in termini di esecuzione della manovra; il prodotto offerto dalla dit ta Braun risulta

essere molto buono nella presa.

Il prodotto confezionato della ditta Espo si rit iene sia eccellente in termini di robustezza e

facilità di apertura di estrazione del catetere, facilità di lubrificazione del catetere;

proporzionalemnte viene assegnato un giudizio molto buono per il prodotto offerto dalla

ditta Braun e buono per il prodot to offerto dalla dit ta Hollister. premiat i i prodot ti offert i

dalle ditte

Viene premiata la capacità del lume eccellente per tutt i i prodott i offert i.

Q1



LOTTO 2
Parametri di valutazione -

valori  a base di gara
ESPO

BRAUN/    actreene

n glys cath
HOLLISTER

APTIVA M EDICAL

NON IDONEA

Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

 Non idoneo -

offrono solo la

misura 12 e 14 -

manca la misura

16 richiesta a

pena di nullità

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 0,70 0,70

Massone 1,00 0,70 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 0,80 0,90

riportata a 1 1,00 0,80 0,90

Punteggio 20,000 16,000 18,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,000 0,700 1,000

Gabelli 1,000 1,000 1,000
Media

coefficienti 0,90 0,90 1,00

riportata a 1 0,90 0,90 1,00

Punteggio 9,000 9,000 10,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,00 0,70 0,70

Gabelli 1,00 0,70 0,70

Media

coefficienti 0,90 0,80 0,80

riportata a 1 1,00 0,89 0,89

Punteggio 10,000 8,889 8,889 Base d'asta

0 0 0 3

Punteggio 4,000 4,000 4,000

Moretti 1,000 1,000 1,000

Massone
1,000 1,000 1,000

Gabelli 1,000 1,000 1,000
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 0,000 0,000 0,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 63,000 57,889 60,889

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
70,000 64,321 67,654

Prezzo offerto 39.879,60 37.875,60 30.661,20

Base gara

quadriennale per

lotto

40.080,00

Ribasso %

9,833 0,500 5,500 23,500

Punteggio

offerta

economica

30,00 1,373 15,102 30,000

Punteggio

totale
100,00 71,373 79,423 97,654

La Commissione Giudicat rice rit iene che il disposit ivo offerto dalla dit ta Espo

sia eccellente in termini di facilità di posizionamento ed ut ilizzo in quanto il

packing permet te una ot t ima facilità di posizione ed ut ilizzo;

proporzionalmente ot t imo è stato valutato il prodot to offerto dalla dit ta

Hollister e buono quello offerto dalla dit ta  Braun

 Lla Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le

dit te offerent i eccellent i in termini di at raumat icità e conformazione della

punta.

Lla Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le

dit te offerent i eccellent i in termini di levigatezza delle superf ici del catetere.

La Commissione Giudicat rice rit iene che il prodot to offerto dalla dit taHollister

sia eccellente in termini di esecuzione della manovra; proporzionalmente i

prodot t i of fert i dalle dit te Espo e Braun risultano essere molto buone in

termini di presa.

Viene premiata la capacità del lume eccellente per tut t i i prodot t i offert i.

Il prodot to confezionato della dit ta Espo si rit iene sia eccellente in termini di

robustezza e facilità di apertura di est razione del catetere, facilità di

lubrif icazione del catetere; proporzionalemnte viene assegnato un giudizio

molto buono sia per il prodot to offerto dalla dit ta Braun sia per il prodot to

offerto dalla dit ta Hollister. premiat i i prodot t i of fert i dalle dit te

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche

che rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

Cat et ere aut olubr if icant e con punt a Tiemman a base di gel. COD.

09.24.06.103

REQUISITI DI IDONEITA'

Carat terist iche tecniche di minima richieste :

Sonde st erili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso

medicale privo di ft alat i, con punta Tiemann e con gel di lubrificazione che

favorisca l'int roduzione e che riduca il t raumat ismo.

 Il gel deve presentarsi già adeso alla superf icie del catetere o incorporato

nella confezione in una apposit a camera separata (al momento dell'uso, si

rompe il diaframma e il gel lubrif ica il cat etere).

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di

facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui prat icare lo st rappo di

apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni

secondarie

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

10 Q1

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere:

Max punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

9 Q1

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro

interno adeguato di drenare il contenuto

vescicale in tempi contenuti.

7 Q1



LOTTO 3
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Espo
Coloplast/  easy

cath
Dentsply Sirona

Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio
20,000 20,000 20,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 0,70 1,00 1,00

Media

coefficienti 0,80 1,00 1,00

riportata a 1 0,80 1,00 1,00

Punteggio 8,000 10,000 10,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 0,70 1,00 1,00

Media

coefficienti 0,80 1,00 1,00

riportata a 1 0,80 1,00 1,00

Punteggio 8,000 10,000 10,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,00 0,70 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 0,90 0,90 1,00

riportata a 1 0,90 0,90 1,00

Punteggio 9,000 9,000 10,000

Moretti

0,70 0,70 0,50

Massone 0,50 0,50 0,50

Gabelli 0,70 0,70 0,50
Media

coefficienti 0,63 0,63 0,50

riportata a 1 1,00 1,00 0,79

Punteggio
9,000 9,000 7,105

Base

d'asta

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

5 4 5 3

Punteggio 4,000 2,000 4,000

Moretti 1,00 1,00 1,00

Massone
1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 7,000 7,000 7,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 65,000 67,000 68,105

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
66,808 68,864 70,000

Prezzo offerto 122.564,00 150.848,00 178.189,20

Base gara

quadriennale per

lotto

179.132,00

Ribasso %

15,965 31,579 15,789 0,526

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 26,703 0,890

Punteggio

totale
100,00 96,808 95,567 70,890

Viene premiata la capacità del lume eccellente per tutt i i prodott i

offert i.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tutte

e tre le ditte offerenti eccellent i in termini di facilità di

posizionamento e di ut ilizzo del catetere.

 Lla Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te Coloplast  e Dentsply Sirona eccellenti in termini di

atraumaticità e conformazione della punta  mentre

proporzionalmente   il prodot to offerto dalla Espo  in quanto

ritenuto meno liscia la punta.

 Lla Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te Coloplast  e Dentsply Sirona eccellenti in termini di

levigatezza delle superfici mentre proporzionalmente  il prodot to

offerto dalla Espo risulta meno eccellente.

La Commissione Giudicatrice rit iene che il prodotto offerto dalla

dit ta Dentsply Sirona  sia eccellente in termini di esecuzione della

manovra; proporzionalmente i prodot ti offert i dalle dit te Espo e

Coloplast  risultano essere molto buone in termini di presa.

Il prodot to confezionato delle dit te Espo e Coloplast  si rit iene

siano eccellenti in termini di robustezza e facilità di apertura di

estrazione del catetere, facilità di lubrificazione del catetere;

proporzionalemnte viene assegnato un giudizio molto buono  per

il prodot to offerto dalla dit ta Dentsply Sirona

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro

interno adeguato di drenare il contenuto

vescicale in tempi contenuti.

7

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere:

Max punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

9

Q1

Q110

Q1

Q1

Cat et ere aut olubr if icant e idrof ilo con punt a Tiemann (non pront o

all ’uso). COD. 09.24.06.203 - da r ivedere la valutazione

REQUISITI DI IDONEITA'

Caratterist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex

free per uso medicale privo di ftalat i, con punta Tiemann .

La superficie idrofila va att ivata prima dell'inserimento

aggiungendo acqua o soluzione fisiologica.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura e le confezioni primarie

raggruppate  in idonee confezioni   secondarie

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una

ispezione  visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche

che rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da

utilizzare/posizionare. Sono valutate le

seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20

10



LOTTO 4
Parametri di valutazione -

valori  a base di gara
ESPO COLOPLAST DENTSPLY SIRONA

Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio
20,000 20,000 20,000

Moretti

0,70 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 0,70 1,00 1,00

Media

coefficienti 0,80 1,00 1,00

riportata a 1 0,80 1,00 1,00

Punteggio 8,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

0,70 0,70 0,70

Massone 7,00 0,70 0,70

Gabelli 0,70 1,00 0,70
Media

coefficienti 2,80 0,80 0,70

riportata a 1 1,00 0,29 0,25

Punteggio 10,000 8,000 7,000

Moretti

0,70 0,70 0,50

Massone 0,50 0,50 0,50

Gabelli 0,70 0,70 0,50

Media

coefficienti 0,63 0,63 0,50

riportata a 1 1,00 1,00 0,79

Punteggio
9,000 9,000 7,105

Base

d'asta

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

7 8 8 3

Punteggio 3,200 4,000 4,000

Moretti
1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 7,000 7,000 7,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 67,200 68,000 65,105

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
69,176 70,000 67,020

Prezzo offerto 1.007.696,00 1.465.740,80 1.731.406,32

Base gara

quadriennale per

lotto

1.740.567,20

Ribasso %

19,474 42,105 15,789 0,526

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 21,892 0,730

Punteggio

totale
100,00 99,176 91,892 67,750

Viene premiata la capacità del lume eccellente per tutt i i prodott i

offert i.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tutte

e tre le ditte offerenti eccellent i in termini di facilità di

posizionamento e di ut ilizzo del catetere.

Lla Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te Coloplast  e Dentsply Sirona eccellenti in termini di

atraumaticità e conformazione della punta  mentre

proporzionalmente   il prodotto offerto dalla Espo  in quanto

ritenuto meno liscia la punta.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tutte

e tre le ditte offerenti eccellent i in termini di levigatezza del

catetere.

La Commissione Giudicatrice rit iene che il prodotto offerto dalla

dit ta Espo  sia eccellente in termini di esecuzione della manovra;

proporzionalmente i prodott i offert i dalle ditte  Coloplast  molto

buona e Dentsply buona in termini di presa.

Il prodot to confezionato delle dit te Espo e Coloplast  si rit iene

siano eccellenti in termini di robustezza e facilità di apertura di

estrazione del catetere, facilità di lubrificazione del catetere;

proporzionalemnte viene assegnato un giudizio molto buono  per

il prodot to offerto dalla dit ta Dentsply SironaCONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere:

Max punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

9 Q1

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro

interno adeguato di drenare il contenuto

vescicale in tempi contenuti.

7 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una

ispezione  visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

Q110

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

Catetere autolubr if icante idrof ilo con punta Nelaton (non pronto

all ’uso) . COD. 09.24.06.203

REQUISITI DI IDONEITA'

Caratter ist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free

per uso medicale privo di ftalat i, con punta Nelaton.

La superficie idrofila va at t ivata prima dell'inserimento aggiungendo

acqua o soluzione fisiologica.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura e le confezioni primarie  raggruppate

in idonee confezioni   secondarie

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche

che rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da

utilizzare/posizionare. Sono valutate le

seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1



LOTTO 5
Parametri di valutazione

- valori  a base di gara

Braun/ actreene hi -

lite

Aptiva M edical -

mancherebbe la

16

Coloplast/  speedy cath

standard
Dentsply Sirona

Valutazioni individuali
Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo

Non idoneo -

offrono solo la

misura CH 12

e 14 -  manca

la misura CH

16 richiesta a

pena di nullità

idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti 1,00 0,70 0,70

Massone

1,00 0,70 0,70

Gabelli 1,00 0,70 0,70

Media

coefficienti 1,00 0,70 0,70

riportata a 1 1,00 0,70 0,70

Punteggio
20,000 14,000 14,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio
9,000 9,000 9,000

Base

d'asta

3 4 5 3

Punteggio 0,000 2,000 4,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 7,000 7,000 7,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 66,000 62,000 64,000

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
70,000 65,758 67,879

Prezzo offerto 184.818,40 218.720,00 229.656,00

Base gara

quadriennale per

lotto

251.528,00

Ribasso %

16,087 26,522 13,043 8,696

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 21,892 14,595

Punteggio

totale
100,00 100,000 87,649 82,473

Q19

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max

punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Q34

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle

misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

RANGE DI M ISURE

Q17

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro interno

adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi

contenuti.

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI SVUOTARE

IL CONTENUTO

VESCICALE:

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

Q110

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

Cat et ere aut olubr if icant e idrof i lo con punt a Tiemann

(PRONTO ALL'USO)

Codice minist er iale 09.24.06.303)

Carat terist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per

uso medicale privo di ftalat i, con punta Tiemann, è già contenuto il

lubrificante sula superficie del catetere;

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro,

di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui prat icare lo st rappo di

apertura e le confezioni primarie  raggruppate  in idonee confezioni

secondarie

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

REQUISITI DI IDONEITA'

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te

offerent i eccellent i in termini di capacità del lume interno di svuotare il

contenuto vescicale

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i dalla dit ta Braun

eccellent i in termini di carat terist iche int rinseche facilità d'uso e di

posizionamento; le dit te Dentsply Sirona e Coloplast presentano le stesse

cart terist iche la cui valutazione è stata ritenuta  nei termini sopracitat i.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te

offerent i eccellent i in termini di at raumat icità e conformazione della punta.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te

offerent i eccellent i in termini di levigatezza delle superf ici del catetere.

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i dalla dit ta Braun,

Coloplast e Dentsply sono eccellent i in termini di impugnatura del catetere.

La Commissione rit iene che il confezionamento dei prodot t i offert i dalle dit te

Braun, Coloplast  e Dentsply sia eccellente in termini di carat terist iche.



LOTTO 6
Parametri di valutazione -

valori  a base di gara
Espo Braun Hollister/  onli

Coloplast/    speedycath

flex

Dentsply Sirona/

lofric primo

Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti 1,00 0,70 1,00 1,00 0,50

Massone

1,00 0,70 1,00 1,00 0,50

Gabelli 1,00 0,70 1,00 1,00 0,50

Media

coefficienti 1,00 0,70 1,00 1,00 0,50

riportata a 1 1,00 0,70 1,00 1,00 0,50

Punteggio
20,000 14,000 20,000 20,000 10,000

Moretti
1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000

Moretti 1,00 0,70 1,00 1,00 0,90

Massone

1,00 0,70 1,00 1,00 0,90

Gabelli 1,00 0,70 1,00 1,00 0,90

Media

coefficienti 1,00 0,70 1,00 1,00 0,90

riportata a 1 1,00 0,70 1,00 1,00 0,90

Punteggio 10,000 7,000 10,000 10,000 9,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000

Moretti
1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

riportata a 1
1,00 1,00 1,00 1,00 0,70

Punteggio
10,000 10,000 10,000 10,000 7,000

Base

d'asta

6 2 5 4 6 2

Punteggio 4,000 0,000 3,000 2,000 4,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 64,000 51,000 63,000 62,000 46,000

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
70,000 55,781 68,906 67,813 50,313

Prezzo offerto 4.615.191,00 3.466.521,24 3.692.152,80 4.102.392,00 4.307.511,60

Base gara quadriennale

per lotto
4.717.750,80

Ribasso %

14,435 2,174 26,522 21,739 13,043 8,696

Punteggio offerta

economica
30,00 4,066 30,000 28,813 24,398 16,265

Punteggio totale 100,00 74,066 85,781 97,719 92,210 66,578

Q19

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 3

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 3

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max

punti 3

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

CONFEZIONAMENTO

PRIMARIO

Q34

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle

misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

RANGE DI MISURE

Q17

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro interno

adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi

contenuti.

CAPACITA’ DEL LUME

INTERNO DI SVUOTARE IL

CONTENUTO VESCICALE:

IMPUGNATURA DEL

CATETERE

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni

10 Q1

Q110

La funzione dell’impugnatura dovrebbe essere

ergonomica e consentire un facile espletamento

della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo del

catetere

Cat et ere aut olubr if icant e idrof i lo  con punt a Nelat on (PRONTO ALL'USO)

(Codice m in ist er iale 09.24.06.303)

REQUISITI DI IDONEITA'

Caratter ist iche tecniche di minima r ichieste:

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex f ree per uso

medicale pr ivo di ftalati, con punta Nelaton, è già contenuto il lubr ificante sula

superf icie del catetere.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di

facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di

apertura e le confezioni pr imarie  raggruppate  in idonee confezioni

secondarie

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

M isure CH: 12,14

 Lunghezza funzionale femminile: non infer iore a 6 cm

Lunghezza funzionale maschile: non infer iore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUMATICITA’ E

CONFORMAZIONE DELLA

PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da sbavature

e scabrosità ed imperfezioni e di corretta

conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi  visiva

e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni

e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te offerent i

eccellent i in termini di capacità del lume interno di svuotare il contenuto vescicale

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodot t i offert i dalle dit te Espo, Hollister e

Coloplast  siano eccellent i in termini di facilità d'uso ment re buono il prodot to offerto

dalla dit ta Braun e sufficiente quello offerto idalla dit ta dentsply Sirona

La Commissione Giudicatrice rit iene che i prodot t i offert i dalle dit te Espo, Braun,

Hollister e Coloplast  siano eccellent i in termini di at raumat icità e conformazione della

punta e ot t imo quello offerto idalla dit ta dentsply Sirona

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodot t i offert i dalle dit te Espo, Hollister e

Coloplast  siano eccellent i in termini dilevigatezza delle superfici edel catetere,  ot t imo

quello offerto dalla dit ta dentsply Sirona e buono quello offerto dalla dit ta Braun

La Commissione Giudicatrice rit iene che i prodot t i offert i dalle dit te Espo, Braun,

Hollister e Coloplast  siano eccellent i in termini di impugnatura del catetere del catetere,

buono quello offerto dalla dit ta dentsply Sirona

La Commissione Giudicatrice rit iene che i prodot t i offert i dalle dit te Espo, Braun,

Hollister e Coloplast  siano eccellent i in termini di confezionamento,  buono quello

offerto dalla dit ta dentsply Sirona



LOTTO 7
Parametri di valutazione - valori  a

base di gara
Espo Braun/ Hollister

Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti 0,70 0,70 1,00

Massone

0,70 0,70 1,00

Gabelli 0,70 0,70 1,00

Media

coefficienti 0,70 0,70 1,00

riportata a 1 0,70 0,70 1,00

Punteggio
14,000 14,000 20,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone
1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti
0,90 0,90 0,90

Massone 0,90 0,90 0,90

Gabelli 0,90 0,90 0,90

Media

coefficienti 0,90 0,90 0,90

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti
0,80 0,80 0,80

Massone 0,80 0,80 0,80

Gabelli 0,80 0,80 0,80
Media

coefficienti 0,80 0,80 0,80

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1

1,00 1,00 1,00

Punteggio
6,000 6,000 6,000

Base

d'asta

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

5 2 6 2

Punteggio 3,000 0,000 4,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 4,000 4,000 4,000

Moretti

0,70 1,00 0,70

Massone 0,70 1,00 0,70

Gabelli 0,70 1,00 0,70

Media

coefficienti 0,70 1,00 0,70

riportata a 1 0,70 1,00 0,70

Punteggio 4,200 6,000 4,200

Totale punteggio

 di qualità
70,00 61,200 60,000 68,200

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
62,815 61,584 70,000

Prezzo offerto 150.936,00 122.734,80 144.978,00

Base gara

quadriennale per

lotto

154.908,00

Ribasso %

9,915 2,564 20,769 6,410

Punteggio

offerta

economica

30,00 6,983 30,000 17,457

Punteggio

totale
100,00 69,798 91,584 87,457

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 2

- la facilità di lubrificazione del catetere:

Max punti 2

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

6 Q1

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro

interno adeguato di drenare il contenuto

vescicale in tempi contenuti.

4 Q1

CARATTERISTICA

DELLA SACCA

1. Si valuta la consistenza e la robustezza della

sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti

4

2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso:

Max punti 2

         Si opera con prova pratica.

6 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

Q110

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

Cat et ere aut olubr if icant e, con punt a Nelat on a base di gel CON SACCA

GRADUATA DI RACCOLTA.                                                     COD.

09.24.06.403

REQUISITI DI IDONEITA'

Carat terist iche tecniche di minima richieste:

Sonde st erili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medicale privo di f talat i,

con punta Nelaton e con gel di lubrificazione che favorisca l'int roduzione e che riduca il t raumat ismo.

 Il gel deve presentarsi già adeso alla superf icie del catetere o incorporato nella confezione in una

apposit a camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il cat etere).

La sacca graduata di raccolt a deve essere già collegata al catetere ed in materiale idoneo.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben

evidenziato il punto in cui prat icare lo st rappo di apertura.

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml

M isure CH: 12,14

Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche

che rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te offerent i

eccellent i in termini di capacità del lume interno di svuotare il contenuto vescicale

Le carat terist iche della sacca del prodot to offerto dalla dit ta Braun è eccellente in

quanto dotata anche di valvola ant ireflusso a differenza delle alt re due che non ce

l'hanno.

La Commissione Giudicat rice rit iene che il prodot to offerto dalla dit ta Hollister è

eccellente  rispet to alla lubrif icazione ment re Espo e Braun buono rispet to a tale

carat terist ica.

La Commissione rit iene che i prodot t i offert i da tut te e t re le dit te presentano un

prodot to eccellente in termini di mancanza di sbavature ed imperfezioni della punta.

La Commissione rit iene che i prodot t i offert i siano ot t imi in termini di assenza di

imperfezioni della superficie

La Commissione rit iene efficaci e sicure le impugnature dei cateteri di tut t i i prodot t i

of fert i dalle dit te.

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodot t i of fert i dalle dit te Espo, Braun,

Hollister siano eccellent i in termini di confezionamento



LOTTO 8
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Braun/ actreen

gliss seth

Hollister/ advance

plus

Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

0,70 1,00

Massone 0,70 1,00

Gabelli 0,70 1,00

Media

coefficienti 0,70 1,00

riportata a 1 0,70 1,00

Punteggio
14,000 20,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti
0,90 0,90

Massone 0,90 0,90

Gabelli 0,90 0,90

Media

coefficienti 0,90 0,90

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti

0,80 0,80

Massone 0,80 0,80

Gabelli 0,80 0,80
Media

coefficienti 0,80 0,80

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio
6,000 6,000

Base

d'asta

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

0 0 3

Punteggio 4,000 4,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 4,000 4,000

Moretti

1,00 0,70

Massone 1,00 0,70

Gabelli 1,00 0,70

Media

coefficienti 1,00 0,70

riportata a 1 1,00 0,70

Punteggio 6,000 4,200

Totale punteggio

 di qualità
70,00 64,000 68,200

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
65,689 70,000

Prezzo offerto 66.744,00 78.840,00

Base gara

quadriennale per

lotto

84.240,00

Ribasso %

13,590 20,769 6,410

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 25,40

Punteggio

totale
100,00 95,689 95,397

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 2

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max

punti 2

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

6 Q1

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro interno

adeguato di drenare il contenuto vescicale in

tempi contenuti.

4 Q1

CARATTERISTICA

DELLA SACCA

1. Si valuta la consistenza e la robustezza della

sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti 4

2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso:

Max punti 2

         Si opera con prova pratica.

6 Q1

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

10 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

Catet ere aut olubrif icante, con punta Tiemann, a base di gel CON

SACCA GRADUATA DI RACCOLTA.                                                  COD.

09.24.06.403

REQUISITI DI IDONEITA'

Carat terist iche t ecniche di m inima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex

free per uso medicale privo di ft alat i, con punt a Tiemann e con gel

di lubrificazione che favorisca l' int roduzione e che riduca il

t raumat ismo.

 Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o

incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al

momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrif ica il

catetere).

La sacca graduata di raccolta deve essere già collegata al catetere ed

in materiale idoneo.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura.

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tut te e due le dit te offerent i

eccellent i in termini di capacità del lume interno di svuotare il contenuto vescicale

Le caratterist iche della sacca del prodotto offerto dalla dit ta Braun è eccellente in quanto

dotata anche di valvola ant ireflusso a differenza di quello offerto dalla dit ta hollister

La Commissione Giudicatr ice rit iene che il prodotto offerto dalla dit ta Hollister  è

eccellente r ispetto alla facilità d'uso in sicurezza mentre la dit ta Braun buono rispetto a

tale carat ter ist ica.

La Commissione rit iene che i prodot t i offert i da tut te e due le dit te presentano un

prodotto eccellente in termini di mancanza di sbavature ed imperfezioni della punta.

La Commissione rit iene che i prodott i offert i siano ot t imi in termini di assenza di

imperfezioni della superficie

La Commissione rit iene efficaci e sicure le impugnature dei cateter i di tut t i i prodott i

offert i dalle dit te.

La Commissione Giudicatr ice rit iene che i prodott i offert i dalle dit te Braun e  Hollister

siano eccellent i in termini di confezionamento



LOTTO 9
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Braun/ actreene

hilite set
Hollister/ onli plus

Coloplast/ speedy cat

compact set
Dentsply Sirona

Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti 1,00 0,70 1,00 1,00

Massone

1,00 0,70 1,00 1,00

Gabelli 1,00 0,70 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 0,70 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 0,70 1,00 1,00

Punteggio
20,000 14,000 20,000 20,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone
1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli

1,00 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone
1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio

6,000 6,000 6,000 6,000

Base

d'asta

2 5 3 6 2

Punteggio 0,000 3,000 1,000 4,000

Moretti 1,00 1,00 1,00 1,00

Massone

1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 4,000 4,000 4,000 4,000

Moretti 0,70 1,00 0,70 0,70

Massone

0,70 1,00 0,70 0,70

Gabelli 0,70 1,00 0,70 0,70

Media

coefficienti 0,70 1,00 0,70 0,70

riportata a 1 0,70 1,00 0,70 0,70

Punteggio 4,200 6,000 4,200 4,200

Totale punteggio

 di qualità
70,00 60,000 57,000 61,000 64,000

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
65,625 62,344 66,719 70,000

Prezzo offerto 799.720,80 915.943,20 938.080,80 938.080,80

Base gara

quadriennale per

lotto

940.848,00

Ribasso %

4,559 15,000 2,647 0,294 0,294

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 15,677 1,742 1,742

Punteggio

totale
100,00 95,625 78,021 68,461 71,742

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche

che rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

Catetere auto lubr if icante idrof ilo , con punta Nelaton, CON SACCA

GRADUATA DI RACCOLTA

Codice min ist er iale 09.24.06.503)

REQUISITI DI IDONEITA'

Carat terist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free

per uso medicale privo di ft alat i, con punta Nelaton, nella confezione

deve essere contenuta la soluzione acquosa per l’at t ivazione della

superf icie , che favorisca l'int roduzione e che riduca il t raumat ismo.

La sacca graduata di raccolta deve essere già collegata al catetere ed in

materiale idoneo.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui prat icare

lo st rappo di apertura.

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml

M isure CH: 12,14

Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

PARAMETRI VALUTATIVI

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da

sbavature  e scabrosità ed imperfezioni e di

corretta conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi

visiva e funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10 Q1

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia,

uniforme  e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

IM PUGNATURA DEL

CATETERE

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

10 Q1

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 2

- la facilità di lubrificazione del catetere:

Max punti 2

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

6 Q1

RANGE DI M ISURE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

4 Q3

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI SVUOTARE

IL CONTENUTO

VESCICALE:

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro

interno adeguato di drenare il contenuto

vescicale in tempi contenuti.

4 Q1

Q16

1. Si valuta la consistenza e la robustezza della

sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti

4

2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso:

Max punti 2

         Si opera con prova pratica.

CARATTERISTICHE

DELLA SACCA

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodot ti offert i da tut te e due le dit te o

eccellent i in termini di capacità del lume interno di svuotare il contenuto vescicale

La Commissione Giudicatrice ha valutato i prodotti offert i dalla ditta Hollister eccel

corrispondenza a quanto richiesto nel criterio delle "Caratterist iche della sacca"; per le dit

Braun, Coloplast e Dentsply la Commissione ha ritenuto ott imi i prodott i present

La Commissione Giudicatrice rit iene che il prodotto offertodalle ditte braun, coloplast  e

dentsply sono eccellent i in termini di facilità d'uso in sicurezza  mentre la dit ta hollister

buono rispetto a tale carat terist ica.

La Commissione rit iene che i prodott i offert i da tutte e due le dit te presentano un prodotto

eccellente in termini di mancanza di sbavature ed imperfezioni della punta.

La Commissione rit iene che i prodott i offert i siano ot timi in termini di assenza di

imperfezioni della superficie

La Commissione rit iene efficaci e sicure le impugnature dei cateteri di tut ti i prodo

dalle dit te, al fine di facilitare l'impugnatura che risulta confortevole e sicura

La Commissione Giudicatrice rit iene che i prodotti offert i  siano eccellent i in term

confezionamento



LOTTO 10
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Braun Dentsply Sirona

Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 0,70

Massone 1,00 0,70

Gabelli 1,00 0,70

Media

coefficienti 1,00 0,70

riportata a 1 1,00 0,70

Punteggio 20,000 14,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti

0,70 0,70

Massone 0,70 0,70

Gabelli 0,70 0,70

Media

coefficienti 0,70 0,70

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00

Massone 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 6,000 6,000 Base d'asta

3 5 3

Punteggio 0,000 4,000

Moretti 1,00 1,00

Massone

1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00

Punteggio 4,000 4,000

Moretti

1,00 0,70

Massone 1,00 0,70

Gabelli 1,00 0,70

Media

coefficienti 1,00 0,70

riportata a 1 1,00 0,70

Punteggio 6,000 4,200

Totale punteggio

 di qualità
70,00 66,000 62,200

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
70,000 65,970

Prezzo offerto 54.332,00 63.732,00

Base gara

quadriennale per

lotto

63.920,00

Ribasso %

7,647 15,000 0,294

Punteggio

offerta

economica

30,00 30,000 25,58

Punteggio

totale
100,00 100,000 91,545

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tut te e

due le dit te offerent i eccellent i in termini di capacità del lume

interno di svuotare il contenuto vescicale

Le carat terist iche della sacca offerta dalla dit ta Braun è eccellente in

quanto dotata anche di valvola ant ireflusso ; quella offerta dalla

dit ta Dentsply Sirona ot t ima in quanto a cat terist iche

La Commissione Giudicat rice rit iene eccellente il prodot to offerto

dalla dit ta Braun e ot t imo quello offerto dalla dit ta Dentsply Sirona

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodot t i offert i da tut te e

due le dit te presentano un prodot to eccellente in termini di

mancanza di sbavature ed imperfezioni della punta.

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodott i offert i da

ent rambe le dit te siano ot t imi in termini di assenza di imperfezioni

della superficie

La Commissione Giudicat rice rit iene eccellent i i prodot t i offert i in

quanto efficaci e sicure le impugnature dei cateteri di t ut t i i

prodot t i offert i dalle dit te.

La Commissione Giudicat rice rit iene che i prodott i offert i dalle dit te

Braun e Dentsply siano eccellent i in termini di confezionamento

Q16

Verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura e di estrazione del

catetere: Max punti 2

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max

punti 2

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei

parametri in ispezione

CONFEZIONAM ENTO

PRIM ARIO

Q34

Da valutare su scheda/documentazione tecnica

l’ulteriore numero di misure CH offerto rispetto

alle misure di minima richieste.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente

che offre il maggior numero di misure e punteggi

proporzionalmente ridotti agli altri.

6

1. Si valuta la consistenza e la robustezza della

sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti

4

2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso:

Max punti 2

Si opera con prova pratica.

CARATTERISTICHE

DELLA SACCA

RANGE DI M ISURE

Q14

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la

capacità del catetere attraverso un calibro interno

adeguato di drenare il contenuto vescicale in

tempi contenuti.

Cat et ere autolubr if icante idrof i lo, con punta Tiemann, CON SACCA

GRADUATA DI RACCOLTA. COD. 09.24.06.503

REQUISITI DI IDONEITA'

Carat terist iche tecniche di minima richieste :

Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free

per uso medicale privo di ftalat i, con punta Tiemann nella confezione

deve essere contenuta la soluzione acquosa per l’at t ivazione della

superficie,  che favorisca l' int roduzione e che riduca il t raumat ismo.

 La sacca graduata di raccolta deve essere già collegata al catetere ed

in materiale idoneo.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura.

Et ichet te:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml

M isure CH: 12,14,16

Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm

LEVIGATEZZA DELLE

SUPERCIFI DEL

CATETERE

La superficie dovrebbe  apparire liscia, uniforme

e priva di imperfezioni.

Si effettua  con prova pratica  una ispezione

visiva.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni

10 Q1

PARAMETRI VALUTATIVI

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare.

Sono valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR

facilità di posizionamento, utilizzo

20 Q1

ATRAUM ATICITA’ E

CONFORM AZIONE

DELLA PUNTA

La punta dovrebbe essere libera da sbavature  e

scabrosità ed imperfezioni e di corretta

conformazione.

Si effettua con prova pratica una analisi  visiva e

funzionale.

Si valuta  la MAGGIOR ASSENZA di

imperfezioni e la MIGLIOR conformazione

10

CAPACITA’ DEL LUM E

INTERNO DI

SVUOTARE IL

CONTENUTO

VESCICALE:

Q1

Q110

La funzione dell’impugnatura dovrebbe

essere ergonomica e consentire un facile

espletamento della funzione.

Si effettua  con prova pratica .

Si valuta la MAGGIOR FACILITA’ di utilizzo

del catetere

IM PUGNATURA DEL

CATETERE



LOTTO 11
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Espo/ TELEFLEX Hollister Coloplast Securmed

Valutazioni individuali
Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio

20,000 20,000 20,000 20,000

Moretti
1,00 1,00 1,00 1,00

Massone
1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 5,000 5,000 5,000 5,000

Moretti
0,70 0,50 1,00 0,70

Massone

0,70 0,50 1,00 0,70

Gabelli 0,70 0,50 1,00 0,70

Media

coefficienti 0,70 0,50 1,00 0,70

riportata a 1 0,70 0,50 1,00 0,70

Punteggio 7,000 5,000 10,000 7,000

SI SI SI SI

Punteggio

5,000 5,000 5,000 5,000

Moretti

1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 5,000 5,000 5,000 5,000

Moretti
1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Punteggio 5,000 5,000 5,000 5,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 67,000 65,000 70,000 67,000

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
67,000 65,000 70,000 67,000

Prezzo offerto 33.633,60 29.629,60 24.024,00 15.935,92

Base gara

quadriennale per

lotto

48.048,00

Ribasso %

46,292 30,000 38,333 50,000 66,833

Punteggio

offerta

economica

30,00 17,498 22,358 27,542 30,000

Punteggio

totale
100,00 84,498 87,358 97,542 97,000

GRADUAZIONE

Graduazione in ml di facile lettura per monitoraggio

del volume di urina.

 Si effettua con prova pratica una analisi visiva e

funzionale.

5 Q1

TUBO DI AFFLUSSO

Tubo di afflusso  flessibile e resistente al kinking

Si effettua verificando la presenza o assenza con le

caratteristiche richieste.
10 Q1

Q1

CAPACITA' DI

SVUOTAM ENTO

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità di

svuotamento rapido attivato in modo sicuro con una sola

mano.
10 Q1

RACCORDO

UNIVERSALE

Raccordo universale che garantisce una

connessione sicura con l’imbuto del catetere.

 Si effettua verificando la presenza o assenza di tale

raccordo.
5 Q5

CONFEZIONAM ENTO

QUALITA' DEL

M ATERIALE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica la qualità del

materiale che deve essere confortevole e tale da non creare

irritazioni sulla cute.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il

maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente

ridotti agli altri.

10 Q1

VALVOLA DI NON

RITORNO

Efficienza della valvola di non ritorno.

Si valuta mediante verifica su campione la miglior

valvola
5 Q1

Confezionamento primario e secondario:

verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura: Max punti  2

- il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in

ispezione

5

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare. Sono

valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità

di posizionamento, utilizzo

20 Q1

Sacca d i raccolt a per ur ina da gamba, M ONOUSO a fondo ch iuso

Codice min ist er iale 09.27.04.003)

REQUISITI DI IDONEITA'

Caratterist iche tecniche di minima richieste:

Impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scar ico sul lato

inferiore e valvola ant i ref lusso per impedire il r itorno dell'urina, con

sistema ant i sciabordio, con o senza rivest imento in TNT, con o senza

sistema ant i torsione; munita di sistema di f issaggio (laccet ti di gomma

o fascette di lycra con bottoni di plastica, chiusura a velcro).

Fornita in confezione non sterile.

Latex free

Capacità di 500 - 750

Confezione:

Ogni singola sacca deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

praticare lo strappo di apertura.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Capacità della sacca: 500 – 750 ml

PARAMETRI VALUTATIVI

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tutte e quat tro

le dit te offerent i eccellent i in termini di facilità di posizionamento e di

ut ilizzo del catetere.

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tutte e quat tro

le dit te offerent i eccellent i in termini di efficienza della valvola.

la Commissione Giudicat rice ha valutato eccellente la qualità dei prodot t i

offert i da tut te e quat t ro le dit te.

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tutte e quat tro

le dit te offerent i eccellent i riguardo la capacità di svuotamento del catetere.

la Commissione Giudicat rice ha valutato i prodot t i offert i da tutte e quat tro

le dit te offerent i eccellent i in termini di carat terist iche del confezionamento

primario e secondario del catetere.

La Commissione Giudicatrice rit iene eccellent i i prodot t i offert i dalle dit te

rispet to alla facile lettura di graduazione

La Commissione Giudicat rice rit iene eccellente il prodot to offerto dalla dit ta

Coloplast  rispet to alla carat terist ica del tubo di afflusso mentre ot t imi i

prodot t i offert i dalle dit te Espo e Securmed mentre il prodot to offerto dalla

dit ta Hollister buono in proporzione agli alt ri prodot t i.



LOTTO 12
Parametri di

valutazione - valori  a

base di gara

Espo/ TELEFLEX Coloplast Securmed

Valutazioni

individuali

Valutazioni

individuali
Valutazioni individuali

Requisiti essenziali idoneo idoneo idoneo

CARATTERISTICHE GENERALI

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 20,000 20,000 20,000

Moretti

1,00 0,30 1,00

Massone 1,00 0,30 1,00

Gabelli 1,00 0,30 1,00

Media

coefficienti 1,00 0,30 1,00

riportata a 1 1,00 0,30 1,00

Punteggio 5,000 1,500 5,000

Moretti

1,00 0,70 1,00

Massone 1,00 0,70 1,00

Gabelli 1,00 0,70 1,00

Media

coefficienti 1,00 0,70 1,00

riportata a 1 1,00 0,70 1,00

Punteggio 10,000 7,000 10,000

SI SI SI

Punteggio

5,000 5,000 5,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00
Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 5,000 5,000 5,000

Moretti
1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 10,000 10,000 10,000

Moretti

1,00 1,00 1,00

Massone 1,00 1,00 1,00

Gabelli 1,00 1,00 1,00

Media

coefficienti 1,00 1,00 1,00

riportata a 1 1,00 1,00 1,00

Punteggio 5,000 5,000 5,000

Totale punteggio

 di qualità
70,00 70,000 63,500 70,000

Totale punteggio

 di qualità  riparametrato
70,000 63,500 70,000

Prezzo offerto 234.377,64 186.889,36 225.952,30

Base gara

quadriennale per

lotto

275.738,40

Ribasso %

21,759 15,000 32,222 18,056

Punteggio

offerta

economica

30,00 18,613 30,000 22,404

Punteggio

totale
100,00 88,613 93,500 92,404

RACCORDO

UNIVERSALE

Raccordo universale che garantisce una

connessione sicura con l’imbuto del catetere.

 Si effettua verificando la presenza o assenza di tale

raccordo.
5 Q5

VALVOLA DI NON

RITORNO

Efficienza della valvola di non ritorno.

Si valuta mediante verifica su campione la miglior

valvola
5 Q1

QUALITA' DEL

M ATERIALE

Da valutare su scheda/documentazione tecnica la qualità

del materiale che deve essere confortevole e tale da non

creare irritazioni sulla cute.

Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre

il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente

ridotti agli altri.

10 Q1

CAPACITA' DI

SVUOTAM ENTO

Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità di

svuotamento rapido attivato in modo sicuro con una sola

mano.
10 Q1

CONFEZIONAM ENTO

Confezionamento primario e secondario:

verifica diretta sul campione per valutare:

- la robustezza : Max punti 2

- la  facilità di apertura: Max punti  2

- il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1

Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in

ispezione

5 Q1

5 Q1

TUBO DI AFFLUSSO

Tubo di afflusso  flessibile e resistente al kinking

Si effettua verificando la presenza o assenza con le

caratteristiche richieste.
10 Q1

GRADUAZIONE

Graduazione in ml di facile lettura per monitoraggio

del volume di urina.

 Si effettua con prova pratica una analisi visiva e

funzionale.

FACILITA'  D'USO

Il possesso di caratteristiche intrinseche che

rendono il prodotto il più possibile

confortevole,facile da utilizzare/posizionare. Sono

valutate le seguenti caratteristiche:

- Facilità di posizionamento: Max punti 10

- Facilità di utilizzo:                 Max punti 10

Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di

posizionamento, utilizzo

20 Q1

Sacca di raccolta per  ur ina da gam ba, RIUTILIZZABILE

Codice m inister iale 09.27.05.006)

REQUISITI DI IDONEITA'

Caratteristiche tecniche di minima r ichieste:

Impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scar ico e valvola

ant i reflusso, con sistema ant i sciabordio, con o senza rivest imento in

TNT, con o senza sistema ant i torsione con rubinetto; munita di

sistema di fissaggio (laccett i di gomma o fascette di lycra con bottoni

di plast ica, chiusura a velcro).

Fornita in confezione non sterile

Latex free

Capacità di 500 - 750

Confezione:

Ogni singola sacca deve essere contenuta adeguatamente in un

involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui

prat icare lo st rappo di apertura.

Et ichette:

Secondo quanto previsto dalla normat iva vigente.

Capacità della sacca: 500 – 750 ml

PARAMETRI VALUTATIVI

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te offerenti eccellenti in termini di facilità di posizionamento e

di ut ilizzo del catetere.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i da tutte

e tre le ditte offerenti eccellent i in termini di efficienza della

valvola.

la Commissione Giudicatrice ha valutato eccellente la qualità dei

prodott i offert i da tutte e quattro le dit te.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te offerenti eccellent i riguardo la capacità di svuotamento del

catetere.

la Commissione Giudicatrice ha valutato i prodott i offert i dalle

dit te offerenti eccellent i in termini di caratterist iche del

confezionamento primario e secondario del catetere

La Commissione rit iene eccellenti i prodott i offert i dalle ditte

rispetto alla facile lettura di graduazione delle ditte Espo e

Securmed mentre il prodot to offerto dalla dit ta Coloplast  discreto

La Commissione rit iene eccellenti i prodott i offert i dalle ditte Espo

e Securmed in termini di flessibilità e di resistenza al kinking

mentre il prodotto offerto dalla dit ta Coloplast  meno flessibile


