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Procedura aperta sotto soglia comunitaria per 'acquisto di Apparecchiature per
otoemissioni per lo screening audiologico neonatale occorrenti alle AA.SS.LL.,
EE.0O0., I.LR.C.C.S. della Regione Liguria - Lotto unico , Numero gara 35145509

Seduta del 14/12/2011 della Commissione Giudicatrice
(apertura buste offerte tecniche)
Verbale

Il giorno 14/12/2011, alle ore 10,00, presso la Sala riunioni dell'ospedale Villa Scassi (palazzina
uffici amministrativi), si & riunita la Commissione Giudicatrice per la verifica della documentazione
presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.
124 del D. Lgs. n. 163/2006 che ha per oggetto I'acquisto di Apparecchiature per otoemissioni per
lo screening audiologico neonatale occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO, LR.C.C.S. della Regione
Liguria, ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualiita. La fornitura &
composta da un lotto unico. Sono presenti i Signori:

Dr. Vincenzo Tarantino Resp. U.O. Otorinolaringoiatria Ist. G. Gaslini Presidente
Dr.ssa Alessandra Allodi | U.O. Neonatologia , IRCCS San martino-IST Componente
| Dr. Alberto Gaiero S.S. D.H. ed Ambulatori Pediatrici, Asl 2 Savonese | Componente

E' presente altresi la d.ssa Paola Burlando collaboratore amm.vo esperto della Centrale, che
svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistita dal Sig. Roberto Boretti Assistente
Amm.vo della Centrale.

La seduta non é pubblica.

La Commissione Giudicatrice da preliminarmente atto che:

- Il giorno 02/12/2011 si & svolta la seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa come da verbale prot. n. 1722 del 02/12/2011 e sono stati ammesse al
prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti e che la ditta Burke & Burke sorteggiata
ai sensi dellart. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006, ha gia prodotto allinterno della
documentazione amministrativa la documentazione probatoria relativa alle principali
forniture eseguite negli ultimi 3 anni (2008-2009-2010), secondo le modalita previste dal
Disciplinare di gara;

- |l giorno 14/12/2011 alle ore 9,00 si & svolta la seduta pubblica per la verifica della
documentazione tecnica come da verbale prot. n. 1795 del 14/12/2011 e viene confermata
I'idoneita della documentazione presentata per tutte le ditte offerenti.

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi la Commissione
decide di passare all'esame della documentazione tecnica.

La Commissione, prima di iniziare i suoi lavori, prende atto che il Disciplinare di gara ed i relativi
allegati prevedono che la procedura verra esperita con il sistema dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ponderando percid I'elemento prezzo con i parametri di qualita definiti in sede di
capitolato tecnico e che ai parametri di qualita sono assegnati in ogni lotto 40 punti.
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La Commissione prende atto che gli items di valutazioni e punteggi erano stati integraimente
definiti in sede di bando di gara, diversamente in relazione alla tipicitd dei singoli prodotti di
interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nell'allegato (Sezione “A”) e secondo |
metodi di attribuzione dei punteggi previsti nel D.P.R. n. 207/2010 (allegati G e P), ) e alle “linee
per I'applicazione del criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa negli appalti di servizi e
forniture” emesse nel maggio 2011 dallAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e
forniture.

La Commissione inizia I'esame della documentazione tecnica per la verifica della sussistenza dei
requisiti minimi pena esclusione, procedendo per singole Ditte nel seguente ordine:

e« Amplifon
e GN Hearing S.r.l.
« Burke & Burke

Dalla verifica effettuata risulta che la Ditta Amplifon ha inserito all'internc della documentazione
tecnica alcuni elementi economici dai quali & possibile desumere il prezzo offerto, in particolare a
pg. 3 della descrizione dell'assistenza tecnico — operativa, al paragrafo caratteristiche del
contratto full - risk, pertanto la Ditta Amplifon risulta esclusa dalle successive fasi di valutazione.

Le risultanze delle verifiche dei requisiti minimi sono riepilogate nella tabella che segue.

AMPLIFON GN HEARING BURKE & BURKE
SR.L.

conformita alla normativa vigente, al D.L. n* 46 del
24/02/1997 e successivi aggiornamenti. Attuazione Direttiva
93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici La Ditta deve
fornire copia del certificato con estremi marcatura CE,
classe di appartenenza del dispositivo offerto

Sl Sl

conformita alle norme tecniche per gli apparecchi
elettromedicall con riferimento  alla sicurezza e alla
compatibilita elettromagnetica

Sl Sl

manuale di istruzicne in lingua italiana

Sl Si

lo strumento deve consentire I'esecuzione di otoemissioni
acustiche OAE neonatali e pediatriche screening
standardizzate

Sl Sl

lo strumento deve essere facilmente trasportabile, di tipo
palmare, indipendente dalla rete elettrica (batteria o
accumulatore interno)

Sl Sl

lo strumento deve consentire I'esecuzione dei test sui |
neonati in modo estremamente rapido (entro 1 minuto), per
semplicita d’'uso la regolazione dello stimolo, il rigetto degl
artefatti deve essere automatico

Sl Sl

un sistemna di controllo deve informare |'operatore sul tipo d
risposta, In particolare: se la risposta & alterata da un |
artefatto da cause esterne (rumore, ecc.), se la situazione
acustica tra sonda e timpano & adeguata all'esecuzione de
test: se la risposta & assente o se supera i parametri
impostati

Sl Sl

lo strumento deve essere dotato di display per informazioni
numeriche & grafiche, tastiera per linserimento de| dati
paziente, memoria interna per almeno 50 test

Sl Sl

in dotazione deve essere disponibile un software per il
trasferimento su personal computer, dei dati paziente ed
esami acquisiti e relativi grafici, e per una analisi pid
approfondita di tipo clinico e statistico. Il software deve
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essere compatibile con i sistemi operativi pil diffusi utilizzati
su strumenti clinici per l'interscambio dei dati

una stampante interna o esterna portatile deve essere
fornita con lo strumento per la stampa immediata dei risultati
ottenuti

lo strumento deve essere corredato di almeno n.3 sonde
adatte allo screening neonatale

garanzia non inferiore a 24 mesi. comprensiva di
manutenzione programmata e verifiche di sicurezza elettrica
come previsto dai manuali dello strumento e dalle normative
vigenti

Si Sl

| Non Ammessa Ammessa Ammessa

La Commissione prende atto che gli Uffici della Centrale, sulla base del Disciplinare di gara e
dell'allegato Capitolato tecnico (sez. A del Disciplinare di gara), hanno predisposto apposite
schede, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, riportanti le valutazioni e
I relativi punteggi per i parametri previsti nel Capitolato tecnico.

| Commissari procedono alla valutazione della documentazione tecnica i cui risultati sono indicati
nelle allegate schede al presente verbale.

Dalla valutazione delle offerte tecniche risultano ammesse al proseguio della gara le Ditte Gn
Hearing S.R.L. e Burke & Burke.

La Commissione prende atto che la seduta per I'apertura delle offerte economiche & stata gia
fissata per il giorno 15 dicembre 2011 alle ore 10 presso gli uffici della Centrale Acquisti-e=ea

mandate—agh—uHfter—delle—Centrale—Acqursti e le ditte offerenti sono gia state informate tramite
comunicazioni ufficiali.
La seduta é tolta alle ore A4, 5

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

Dr. Vincenzo Tarantino
Componenti:

Dr.ssa Alessandra Allodi Q{'LMQ&( ;_’ ,M\_&,(

Dr. Alberto Gaiero

Segretario:
Dr.ssa Paola Burlando

Allegati
Schede valutazione
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Scheda 1

Dati rilevati Punti attribuiti Riparametrazione
ﬂ_nw_ommm CARATTERISTICA Valof PUNTI Burke & Amplifon | GN Hearing | Burke & Burke | Amplifon | GN Hearing | Burke & | Amplifon GN
Criterio max Burke Burke Hearing
Echo Screen Accuscreen |Echo Screen Accuscreen  |Eche Accuscree
Screen n
Q3 Estensione della garanzia >24 mesi 24 15 24 36 - 1,000 - 15,000
Qs Presenza di un apparecchio sostitutivo in caso dj SI/NO 5 si si 5,000 5,000 5,000 5,000
guasto nel periodo di garanzia
Q3 Memoria interna >50 test s0 4 250 500 0,444 1,000 1,778 4,000
Qs Segnalazione di risposta marginale SI/NO 4 ] sl 4,000 4,000 4,000 4,000
Q4 Rapidita esecuzione test < 1 minuto B0 4 20 10 (0,800 1,000 3,200 4,000
Qs Presenza di indicatori livello carica SI/NO 4 5 sl 4,000 4,000 4,000 4,000
Qz Caratteristiche migliorative del display \edi ! - 1 - 4,000
[dimensioni, leggibilita) - Scheda 2
Tot. Punti 40 17,98 - 40,00
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Confronto a Coppie parametro leggibilita display
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