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Responsabile del procedimento:

Doit, Riccarlo Zanell - 1e1.010/548-8536
e-muil: riccardo.zanclla@ regione. liguriaic
Referente:

Dott.ssa Isabefla Levreri - tel. 010/548-8549
¢-mal: isabella levren@segione liguna.it

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata del 06/10/2017
Dimostrazione software gestionale

Il giorno 06/10/2017, alle ore 14.30 presso la Sala riunioni di A.LiSa. - Area Centrale Regionale di Acquisto sita
in Via I’ Annunzio 64, 2° piano, si ¢ riunita Ja Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata
con determinazione n. Determinazione n. 303 del 23/08/2017, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per
assistere alla dimostrazione sul funzionamento del software gestionale offerto dalle ditte concorrenti: B.B.S. SRL
e Preanalitica stl - Gadamed costituenda ATI.

Sono presenti 1 componenti della Commissione Giudicatrice:
Driggrtore UOC Imssunocmatoloyis e

Dowt. Gloe Tripodi medicing trasfusivnale o gualid i Presidenie
Istlture Glanning Gaslind

Dirovtore det Laborarovio analisf ohimdeo-

ot Marco Mo cliniche e microbiclogiche in gualicd di Compoaenye
£.0. Uspedali Galliesa,
Coordinatore Toonieo presso 5.0 Ansiomia
. s patologica Policlindeo Uspedale San Marine | A
Brottesa Bilvana Bévere e ; ' ' in qualith & Componente

« IRLCE :
Per la Centrale regionale d’Acquisto sono presenti il Dottor Riccardo Zanella, RUP della gara la Dottoressa

Isabella Levreri, quale referente della gara.

Le ditte concorrenti rimaste in gara sono: B.B.S. stl ¢ Preanalitica stl — Gadamed.

La seduta non ¢ pubblica.
Le ditte di cui sopra sono state invitate con nota prot. n. 13059 del 18/09/2017 a presentare 1 sistema gestionale

offerto.
La dimostrazione consiste nell'illustrazione del funzionamento del sistema gestionale con simulazione delle

procedure di registrazione del trasporto e successive analisi degli esiti.

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova {GE) ~ Tel. 010 548 8562, PEC: cra@pec.alisa.liguria.it,
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Come da calendario inizia la presentazione alle ore 14.40 la ditta BB.S. s1l, a seguire, alle ore 15.30 la ditia
Preanalitica srl - Gadamed costituenda ATI.
Al termine delle dimostrazioni, la Commissione si aggiorna al 19/10/2017 ore 14 per terminare le valutazioni di
qualita.

La seduta termina alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

, v
Presidente della Commissione // g
Dott. Gino TRIPODI ﬂ’ éé; V/M/

Commissario
Dott.ssa. Silvana BEVERE

Commissario
Dott.  Marco MORI

RUP della gara

g
Dott. Riccardo ZANELLA rﬁ

Referente di gara %wq .
Dott.ssa. Isabella LEVRERI o

o

Seduta riservata del 19/10/2017

1l giorno 19/10/2017, alle ore 14,00 presso la Sala riunioni di A.LiSa. - Area Centrale Regionale di Acquisto sita
in Via D’Annunzio 64, 2° piano, si ¢ runita Ja Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata
con determinazione n. Determinazione n. 303 del 23/08/2017, ai sensi dell'art, 77 del D Lgs. n. 50/2016, per
completare la valutazione tecnica dei sistemi offerti dalle ditte: BB.S. SRL e Preanalitica stl — Gadamed
costituencda ATI.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:
Prrettore VDU Tmmuonoematologia ¢

Dhote Gine Tripodi medicing frasfusionale im aunadiis i Presidente
fstitnie Glannios Gasling

Prigetiore gel Labomtorio analisi chimico
$oan, Maroo Mo cliniche ¢ microbiologiche fa guakita 4 Componente
A Ospedsl Galllera.

A.llSa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
CF. [ P.IVA (2421770997
Sede legale: Plazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova {GE) - TeI 010 548 4162,

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it, PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D’Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel, 010 548 8562, PEC: cra@pec.alisa. llgurldl é f
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3di4
Covrdinators Teciico presso 5.0 Asutoanis
patedegice Policlinico Cspedale San Mastino

Drotessa Sihvang Blvew
’ ‘ ~IBCCS

in gualith 4l Components

Per la Centrale regionale d’Acquisto sono presenti il Dottor Riccardo Zanella, RUP della gara [a Dottoressa
Isabella Levreri, quale referente della gara.

La Commussione giudicatrice esamina le schede tecniche attribuendo i punteggi ai criteri di qualita iniziando la
compilazione delle apposite schede messe a disposizioni dalla Centrale.

La Commissione giudicatrice precisa che

Relativamente al patametro di valutazione al punto n. 2 “ Peso del contenitore a vuoto” il dato & stato
misurato come segue. Avendo proposto gl offerenti contenitori con volumi diversi tra loro (Preanalitica-
Gadamed-Preanalitica volumi 10L,20L 23 L; B.BS. volumi 13 L, 22 L, 33 L), il dato ¢ stato normalizzato
calcolando un rapporto peso dei contenitori (kg)/volumi (L), coacervando per ciascuna offerta, a numeratore e
denominatore i dati dei tre contenitori proposti. Sono risultati i seguenti rapporti: Preanalitica-Gadamed 0,105;
BB.S. 0,198.

Peso (kg)
Litri 10 Ke, 1,390
Litri 20 Kg 1,990
Liri 23 Kg 2,180
Totale Litr1 53 Totale kg 5,560 Rapporto peso/volume= 0,105
Volume (L) Peso (kg)
Litri 13 2,940
Litri 22 4,500
Litri 33 6,050
Totale Litri 68 Totale kg 13,490 Rapporto peso/ volume= 0,198

A conferma e validazione del proprio operato la Commissione rileva che un davo analogo si ricaverebbe anche
considerando le due volumetrie affini proposte dalle due offerenti (Preanalitica-Gadamed 23 L e BB.S. 22 1.

La Commissione precisa altresi che si & proceduto alla pesatura diretta dei contenitori non risultando 1 daii
comunicati dalle Ditte sul modello F 4 congrui.

Relativamente al parametto di valutazione al punto n. 11 “Descrizione del materiale dei contenitori diposable
ai fini della eliminazione (biocompatibilica)” per il quale era previsto un criterio di valutazione quantitativo
(rubricato “Q3*”) il critetio quantitativo non risulta applicabile. Pertanto viene vahutata la biocomparibilita dei
materiali secondo quanto dichiarato dai singoli Offerenti. {ctiterio Q 1);

A.LLSa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

CF. /P IVA 02421770997
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4.di4
Relativamente al parametro di valutazione al punto n. 14 “Capacita assorbente del contenitore secondario per
cm?” le ditte hanno proposto materfali simili, fogli assotbenti gelificanti in presenza di liquidi.
La Commissione ha sperimentato la capacitd gelificante/assorbente dei due campioni proposti rilevando che
hanno entrambi una capacita assorbente attorno a 1.8 ml/em?. Vista Pesiguita del campionamento valutato ed il
risultato sostanzialmente analogo, si ritiene di assegnare il valore 1.8 ad entrambi i prodotti.

La scheda compilata e firmata si allega quale parte integrante e sostanziale al presente verbale,
Terminata la verifica delle offerte tecniche, le stesse vengono raccolte in un plico consegnato alla referente di
gara per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta termina alle ore 17.20.

Letto, confermato ¢ sottoscritto.
Presidente della Commissione

Dott. Gino TRIPODI

Commissario
Dottssa. Silvana BEVERE

Commissario

Dott.  Marco MORI

RUP della gara

Dott. Riccardo ZANELLA

Referente di gara .
Dott.ssa. Isabella LEVRERI fQ—

A.Li.5a. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. [P IVA 02421770997 .
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Varietd di misure di contenitori (> prodotti offerti > punteggio)

Criteri

Commissione

i TR

numero

tipologia chiusura

2 |Peso del contenitore a viioto (minor peso > punteggio) Q4* =
bevere 0,500 0,700
o1 mori 0,500 0,700
o tripodi 0,700 0,700
s s . s . attribuire
3  |Praticith di apertura, chiusura e trasportabilita del contenitore ,
valori tra 0 e \media coefficienti 0,567 0,700
1
riportataa 1 0,810 1,000
bevere 0,500 0,500
Q- ot 0,500 0,700
. . . . \ attribuire - -
4 |Sistema adottato per il mantenimento della temperatura all’interno del contenitore oz tra 0 tripodi 0,500 0,500
- valoritrauv e o
1 media coefficienti 0,500 0,567
riportataal 0,882 1

differenziazione cromatica
degli stabilizzatori per Ia

Ditta Preanalytica Srl
Gadamed




numero 6 6,63

sono stati utilizzati come
criteri di valutazione it
dichiarati dalle ditte peraltro
eseguite in condizioni
differenti: BBSaRT e
Preanalitica- Gadamed a
40°C dli temperatura est.

Durata {ore) di mantenimento della temperatura a +22° +- 2 in worse condition
5  |(esterno di + 37°) > durata > punteggio (si ricorda che il minimo previsto 2 Q3
; obbligatoriamente & di 6 oré)

sono statd utilizzati come
criteri di valutazione it
dichiarati dalle ditte peraltro
egeguite in condizioni
differenti: BBSaRT e
Preanalitica- Gadamed a

Durata {ore) di mantenimento della temperatura a +4°+- 3 in worse condition (esterno
6 |di +37°) > durata > punteggio (si ricorda che il minimo previsto obbligatoriamente & 2 Q3
di 6 ore)

40°C di temperatura est.

Durata (ore) di mantenimento della temperatura a < -27°+-2 in worse condifion
7 |(esterno di +37°) > durata > punteggio (si ricorda che il minimo previsto 2 Q3
obbligatoriamente & di 6 ore)

sono stati utilizzati come
criteri di valutazione i £
dichiarati dalle ditte peraltro
eseguite in condizioni ’
# differenti: BBSaRTe
Preanalitica- Gadamed a
40°C di temperatura est.

Presenza di alloggiamento specifico per datalogger o datalogger integrato nel

8 2 -
contenitore. (Integrato/alloggiato = presente = punti 2; libero = punti Q), Q5 -sifno
9  |Identificativo univoco del contenitore (si-no) 1 Q5 - sifno
10 |Varieta di misure di sacchetti (> alternative offerte > punteggio) 2 Q3* Al -
B bevere 0,500 0,500
mori 0,500 0,500
1 Descrizione del materiale dei contenitori disposable ai fini della eliminazione (pili 1 03 Q1 fripocti 0,500 0,500
biocompatibile > punteggio) media coefficienti 0,500 0,500
riportataa 1 -
- J




Varieth di misure di contenitori rigidi a partire da un minimo di volume di .... Fino a

numero 1 2

12 , , 3*
un massimo di volume di (> alternative offerte > punteggio) Q
bevere 0,500 0,700
offerta aggiuntiva di un
Q1- contenitore secondario ai fini
13 Sistemna di chiusura dei sacchetti e dei contenitori rigidi con particolare valutazione attribuire della tenuta dei liquidi.
della tenuta alla disperstone det liquidi dei sacchetti e dei contenitori rigidi valori tra O e Maggiore superficie
1 mori 0.500 0.700 bioadesiva per la chiusura
4 s
tica del sacchett
tripodi 0,700 0,700 crmeta e saaeto
media coefficienti 0,567 0,700
riportata a 1 0,810 1,000
14 Capacita assorbente del contenitore secondario per Cm? (> capacita assorbente offerta numere
> punteggio)
15 |Possibilita di impostare diverse soglie di allarme (> possibilita > punteggio) Q3*
16 Range di registrazione della temperatura a partire da un minimeo di ..... (> range 0
>punteggio)
17 |Intervallo minimo (minuti/secondi) di registrazione (< intervallo > punteggio) Q4*
18  |Numero massime di registrazioni possibili sul singelo datalogger Q3*
19 Accuratezza del sistema in termini di precisazione della misurazione (> range < ot
punteggioc)
Presenza di un allarme acustico e visivo che indica il superamento della temperatura
20 programmata, in modo che l'operatore sia immediatamente consapevole della Q5 - sifm l'operatore addetto al
- Q 4 -
variazione di temperatura e possa intervenire in tempi brevi senza aprire il | trasporto non riceve aleun
contenitore (si/no) oo ipo di allarme
) . oL . . . ) riumero 365 ' 365
21 Durata di autonomia delle batterie dei datalogger in caso di uso continuativo (> 0 EEEEs=———=maeeeee T -

durata > punteggio}, sulla base di due letture al giorno per 365 giorni 'anno




22

Sistema adottato per la identificazione del singolo datalogger (1 punto se la
registrazione avviene con la lettura di un barcode o con una trasmissione wire-less; 0
punti se la registrazione & manuale)

Q1-
attribuire
valoritra D e
1

bevere

0,000

1,000

identificazione in sicurezza
per la ditta gadamed
attraverso TAG RFID con
rilevazione automatica

mori

0,000

1,000

per la Ditta BBS identificazione
del dispositive mediante codice
numerico stampato
sull’etichetta; per la Ditta
Preanalytica Srl Gadamed
Tidentificativo & dato dal TAG
RFID con rilevazione
automatica olire ad essere
fornito con colorazioni del
profilo

tripodi

0,000

1,000

inserimento manuale
dell'identificativo del
datalogger per la ditta BBS

media coefficient]

0,000

1,000

riportata a1

0,000

1,000




punteggio

valori tra 0
1

26 |Ingombro fisico della “porta” (> ingombro < punteggio) Q4*
Possibilita di identificare la tipologia di materiale trasportato (emocomponenti per
27 |SIT, campioni biclogici per Laboratorio Analisi, campioni per Anatomia Patologica) Q5 - si/no
(si/no)
) 28 |Possibilith di installazione del software su computer aziendali (si/no) Q5 - si/no
29  |Possibilita di stampa della reportistica della singola spedizione (siﬂno)m Q5 - sifno

Gadamed
495,000 932,400

controllo continuo per la
bevere 0,5 1 ditta gacdamed con deltaglio
anche del percorso
entrambe le proposte sono
WEB based ma le procedure
operative ed il flusso dei dati
sono pilt facilmente fruibili
Q1 - per la Ditta Preanalytica Srl
- Sistema software per la localizzazione tertitoriale dei contenitori-semplicita d"uso e attribuire mori 0,7 1 Gadamed plurime possibilita
utilizzo intuitivo del dispositivo valoritral e di comunicazione compresa
1 RFID;modalitd in imput di
acquisizione di liste gia
preparate, identificazione e
tracciabilith massiva
tripodi 0,7 1
media coefficienti 0,633 1,000
riportata a 1 0,633
4 Presenza di sistema “accelerometro”, cicé di un sistema che certifichi spostamenti Q5 - si/
i - . , - si/no
violenti del contenuto che potrebbero modificarne le caratteristiche biologiche
bevere 0,700 1,000
mori 0,700 1,000
tripodi 0,700 1,000 Complessivamente il sistema
offerto da Preanalitica-
media coefficienti 0,700 1,000 Gadamed & piit completo,
1- e .
. , e ) Q ‘ riportata a 1 0,700 1,000 pn-lvfru:b'ﬂe e fam]met-e -
25 Valutazione complessiva del progetto offerto (miglior sistema offerto maggior attribuire T = utilizzabile nella gestione dei

ati, Inoltre la registrazione
ei datf non prevede

assaggi manuali e questo
influisce sulla sicurezza delle

egistrazioni




entrambe hanno la
possibilith ma gadamed
permette una elaborazione

bevere 0,700 1,000 , .-
immediata senza produrre
richiesta al sistema di
elaborazione
QL- per entrambe le ditte la
e s . : - . attribuire b e e
30 |Possibilith di elaborazione di statistiche (descrivere) . ™~ possibilita di offrire un Data
valori tra O e mori 1 1 base su standard aperto
1 permette tutti i tipi di
elaborazioni o richieste
tripodi 1 1
media coefficienti 0,900 1,000
riportataa 1
0,5
accessibilith via browser per
entrambi i sistemi; maggior
operativith richiesta per BBS;
" mori 05 1 sistema antieffrazione in
' ) caso di sola tecniologia
. . . . L Q . di sol, log
a1 Valu'tazmne éor'nples?'lva del s%stema offertc‘) con‘ }')artlcolare e?t-tenm.or}e ai V}reb- . attri.bulre barcode per la Ditta
services previsti per l'interfacciamento ed ai dati interoperabili tra i sistemi aziendali valori tra 0 e Preanalytica Srl Gadamed
fripodi 0,7 1
media coefficienti 0,567 1,000

32 [Possibilita di collegare il singolo datalogger al singolo contenitore terziario {si/no)
13 ‘Fernpo minimo di sostituzione del datalogger in caso di suo danneggiamento (ore
solari) (> ore < punteggio),
34  |Possibilitd di intervenire mediante assistenza remota via web (s/n) Q5 - sifno
Impéi;no a svolgere (dire-ttaménte o attraverso terzi) corsi formativi per gli operatori
35 |coinvolti delle varie strutture e al personale successivamente acquisito qualora sia Q5 - si/no
necessario.
bevere 1 1
entrambe le Ditte offrono
mori 1 1 adeguata formazione,
Progetto di formazione del personale. Saranno valutate le modalith organizzative, i attS;L;ire assistenza ed aggiormamento
36 |contenuti, I'esperienza dei docenti, la presenza di supporti multimediali, la praticita Slori tra 0 tripodi 1 1 o
di consultazione e lettura di eventuali manuali, il numero di corsi ipotizzati M onl rate
media coefficienti 1,000 1,000
riportata a 1 1,000 1,000

riportata a 1




Convalida del processo secondlo gli standard CNS per i SIT (si/no)




