arsl de.alisa.REGIS

Bigtenan Banftarlo Reglons Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dlrigente Respobsabiles  Dott, Ricozrdo Yanglla - tel 010/548.8536

e-mail: decardo zanelta@reglone.ligurla.lt

Referanta: Antonalla Gessaga - ol 010/548-8542

a-mail; antonelis pessamy @regione.ligurla.it

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per I'affidamento della fornitura di “Reti Chirurgiche”
occorrenti alle aziende sanitarie liguri e della Valle D’Aosta per
un periodo di anni tre {con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno) — Lotti n. 29. N° gara 6604788

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata,
Seduta del 15/09/2017

Il giorno 15/09/2017, alle ore 9.00 presse la Sala riunioni di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto,
sita In via D’Annunzio 64, 2° plano, si & riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in aggetto,
nominata con determinazione n. 176 de! 15/05/2017 al sensi dell’art, 77 dal D.Lgs. n. 50/2018, per la
valutazione della idoneita/qualits delle offerta tecniche presentate dalle Ditte concorrenti,

Sono presenti | componenti della Commissione giudicatrice;

Marco | Dott. Castagnola | ASL3 - Genovese in qualitd di Presidente
Cesare | Dott. Stabifini Dirigente Medice afferente alla U,0. Clinica | in qualita di Componente
Chirurgica — Qspedale Policlinico San Martino
Paolo Dott. Mille Direttore  della  S.5.  Chirurgia  Batiatrica, | in qualita di Componente
Metabolica e Laparoscopia -  Presidio

Ospedaliero Parini di Aosta;

i Dott. Crovetto da preliminarmente atto che a seguito del riscontro della documentazione tecnica
presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

In consicerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra, la Commissione deaclde di passare ali’asame

E’ presente if dott. Maurizio Crovetto della Centrale, Callaboratore Amministrativo, che svolge le funzioni di ®
Segretario deila Commissione, assistito dalla Dott.ssa Antonella Gessaga, Assistente Amministrative della
Centrale,
della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione di idoneita. %
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Si prende atto che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verra esperita con
il sistema dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, ponderando percid I'elemento prezzo con i
parametri di qualita definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualita sono assegnati in ogni
lotto 60 punti.

Sara esaminata preliminarmente la presenza della caratteristiche definite indispensabili dal capitolato
tecnico (pena esclusione) e solo successivamente si passera alla valutazione degli item soggetti a
valutazione qualitativa.

La Commissione, per razionalizzare [ propri lavori, stabilisce di iniziare con la valutazione della
documentazione dei lotti per i quali & stata presentata una sola offerta (lotti n. 5, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21,
22 e 29).

L'idoneita delle offerte sopra citate & riportata nelle schede allegate che sono parte integrante del presente
verbale, ad eccezione del lotto n. 15 (offerta ditta Gore) per il quale il giudizio resta sospeso, non avendo la
Commissione trovato la dichiarazione relativa al punto due {campi contaminati e a contatto con i visceri).
Sara quindi chiesto alla ditta di indicare la presenza di tale dichiarazione all'interno della documentazione
allegata.

Successivamente la Commissione decide di passare alla valutazione dei lotti per i quali sono presenti 2
offerte; in particolare si valutano i lotti 6, 7, 13, 14 e 20, come si evince dalle schede allegate, facente parte
integrante del presente verbale.

Per comodita di procedura il Dott. Crovetto riassume ai Commissari lo stato delle idoneita dei lotti con due
offerte finora valutate, come riassunto nella tabella seguente:

Lotto 6

Lotto 7

Lotto 13

Lotto 14

Lotto 20

I lavori terminano alle ore 12,55 circa e la commissione stabilisce di riaggiornarsi al 13 ottobre alle-ore 9,00.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
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Sisterna Sanitario Regione Liguria

Terminata la verifica delle offerte tecniche le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato ai funzionari
della centrale presenti per [a custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

Le tabelle riepilogative delle valutazioni di idoneita sono allegate al presente verbale quale parte integrante
e sostanziale del medesimo.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della
Centrale.

La seduta & tolta alle ore 13,00

Seduta del 13/10/2017

[l giorno 13/10/2017, alle ore 9.00 circa presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. — Area Centrale Regionale di
Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si & riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in
oggetto, nominata con determinazione n. 176 del 15/05/2017 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per
la valutazione della idoneita/qualita delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti,

Sono presenti i compeonenti della Commissione giudicatrice:

Marco Dott. Castagnola | ASL3 - Genovese in qualita di Presidente
Cesare | Dott. Stabilini Dirigente Medico afferente alla U.O. Clinica | in qualita di Componente
Chirurgica — Ospedale Policlinico San Martino
Paolo Dott. Millo Direttore della S$.5. Chirurgia Bariatrica, | in qualita di Componente
Metabolica e Laparoscopia - Presidio

Ospedaliero Parini di Aosta;

E’ presente il dott. Maurizio Crovetto della Centrale, Collaboratore Amministrativo, che svolge le funzioni di
Segretario della Commissione, assistito dalla Dott.ssa Antonella Gessaga, Assistente Amministrativo della
Centrale.

‘1l Dott. Crovetto sottopone alla Commissione la risposta pervenuta dalla ditta Gore in merito al lotto 15,
acquista agli atti della Centrale con prot. 13.414 del 25/09/2017. La Commissione, valutata la nota inviata
dalla ditta Gore decide che il prodotto proposto per il lotto n. 15 dalla stessa & idoneo e ammesso alla fase
successiva della procedura. La caratteristica oggetto della precisazione non & presente in scheda tecnica
ma la documentazione bibliografica viene considerata sufficiente per dare I'idoneita al punto oggetto della
precisazione,

I lavori proseguono con la valutazione di idoneita delle offerte pervenute relativamente ai lotti con due
offerte (25 26 e 28) per poi proseguire con gli altri lotti con piti di due offerte (1234 8 10&'17 208
e 27) :

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. /P IVA 02421770997
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Siztema Sanitario Regione Liguria

Per comodita di procedura vengone riassunte qui di seguito lo stato delle idoneita dei lotti valutati nella
seduta odierna:

Lotto 25

Lotto 26

Lotto 28

Lotto 1

Lotto 3

Lotto 3
(continua)

Lotto 4

Lotto 8

Lotto 10

v/
A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ' .
C.F. / P. IVA 02421770997
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Shstema Sanitario Regione Liguria

Lotto 17

Lotto 24

Lotto 27

I Havori vengono interrotti alle ore 13,30 per la pausa pranzo e riprendono alle ore 14,30 .

Si passa all'assegnazione dei punteggi tecnici di qualitd di tutti i lotti con almeno due offerte idonee, e
precisamente dei lottinn. 1234 8101314172024 26 27 el 7~ -

Le tabelle riepilogative delle valutazioni e dei punteggi attribuiti sono allegate al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della
Centrale per la fissazione della seduta pubblica per 'aggiudicazione.

La seduta & tolta alle ore 16,25

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione

Dott Marco Castagnola [ | VM
Dott. Cesare Stabilini C‘-’-—: T U A\AVQ L"--/
Dott. Paolo Millo : W«M/vf

Per la Centrale

IL segretario Dott Maurizio Crovetto

Dott.ssa Antonella Gessaga

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. /P IVA (02421770997

Sede legale Piazza delta Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa®@regione.liguria,it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
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Dispositivo destinato all'utilizzo extraperitoneale nelle ernie @’
addominali e nei difetti di parete.
Costituito da plug tridimensionale e da rete piana !@
preformata e solo rete piana,
entrambi i componenti sono costituiti da materiale sintetico m

| non riassorhibile,
monofilamento polipropilene, e fibre monofilamento
sintetico riassorbibile a medio tempo di riassorbimento (90- w‘
120 giorni).
peso iniziale della rete piana compreso tra 70 e 85 g/m?e ' NO
peso finale dopo assorbimento tra 25 e 40 g/m? %
Sterile @ NO

| apirogena @
In confezione singola @

=| RETE PREFORMATA CM 12X7.5 £+20% CON PLUG MISURA

| PICCOLA \
RETE PREFORMATA CM 12X7.5 £20% CON PLUG MISURA |
MEDIA

o RETE PREFORMATA CM 12X7.5 £20% CON PLUG MISURA
- | GRANDE

Ditta: Johnson & Johnson
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Ditta: Bard

2| Rete semiassorbibile composita in  polipropilene ﬁ]
i H . . . . . s
monofilamento e materiale sintetico riassorbibile,

8

e Superficie ricoperta da materiale bioriassorbibile
antiaderenziale che va a diretto contatto dei visceri
addominali a breve periodo di riassorbimento
Sistema provvisto di un sistema di posizionamento ad
espansione per facilitare il fissaggio e facilmente estraibile.

| Impianto indicato nella ricostruzione laparoscopica delle
ernie addominali.
sterile

8

apirogena

confezione singola.

. Misura: cm 15 x 20 £20%
Misura : cm 15 x 25 ¥20%
Misura : cm 20 x 25 £20%

Misura : cm 25 x 30 +20%
Misura : cm 30 x 35 £20%

@ | e | e ) JE
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Ditta: Medtronic

- Rete composta da fibre multifilamento e/o monofilamento
| di poliestere non riassorbibile

&

| superficie composta da film bioriassorbibile idoneo al

contatto  viscerale, per utilizzo laparoscopico e
laparatomico, con o senza filo.

6

confezione singola.

sterile

&l 13l

La ditta dovra offrire almeno 3 delle misure indicate:
Misura : cm 15 x 10 £20%
Misura:cm 20 x 15 £20%
Misura : cm 20 x 25 £20%
Misura : cm 20 x 30 £20%
Misura : cm 38 x 28 £20%

= | [l sl @8
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Ditta: Gore

i557)

rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico
| tridimensionale - tessuto a maglia intrecciata per ottenere
. - 8 P &
. una struttura indicata come supporto temporaneo nella
riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete
addominale,
indicato per campi contaminati e a contatto con i visceri, v
tempo d’assorbimento di 180 giorni. @
Sterile
| apirogena
: in confezione singola
Misure : cm 7 x 10 +20%
cm 8x 8 +20%
cm 9x 15 +20%
cm 20 x 30 +20% ,
clvecls



rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico
tessute a maglia intrecciata per ottenere una struttura

. indicata come supporto temporaneo nella riparazione di

lesioni muscolo fasciali della parete addominale e toracica,

2,
el

7
tempo d'assorbimento di 12-18 mesi, \
Sterile

s [
apirogena

in confezione singola

Misura : cm 15 x15 +20%
Misura : cm 30 x 30 £20%

2=, =

5 8| 18




Ditta: Sunmedical

Rete in polipropilene rivestita di un sottile strato di titnio,

. antiaderenziale, che la rende idoneo al contatto con i visceri
| addominali

Rete per la ricostruzipne laparoscopica e chirurgica delle
ernie addominali e nei difetti della parete addominale e
toracica.

el
P,

el 2 &)

Sterile

L
y

apirogena

in confezione singola

‘ Misure : cm 10 x15 £20%

em 15 x 15 +20%
cm 20 x 15 120%

(@] (@l &

.




Ditta: Medtronic

impianto chirurgico a base di collagene acellulare
crosslinkato derivato dal derma porcino

non dotato di fenestratura,

ad alta biccompatibilita’,

& 8 3

indicato negli interventi in campi contaminati o irradiati per
svolgere un'azione di rinforzo o ricostruzione dei tessuti o
hella riparazione di ernie.

&

Lo spessore dell'impianto deve essere compreso entro un
range da 0,5 a 1,5 mm.

Sterile

in confezione singola

& @& B o & w6

&l 3] 18

almeno 2 misure tra quelle indicate:
Misura:cm 5 x 10 £20%

Misura : cm 10 x 15 +20%
Misura:cm 20 x 30 £20%

<@

8




Ditta: Baxter

Rete biologica in fibre di collagene multidirezionali da
pericardio bovino reticofato

parzialmente riassorbibile

5 &

indicata per chiusura pericardica e difetti dei tessuti molli in

| parete addominale e toracica, e per la riparazione

intracardiaca e dei grossi vasl.

3l

in confezione singola

Sterile

Misura : cm 6 x 8 £20%
Misura: cm 10 x 16 +20%

3| 18] 3




Ditta: Euroclone

Materiale di costruzione in fibra di poliestere multifilamento
tridimensionale elastico,

8

| con un lato ricoperto da uno strato permanente e non
aderente in poliuretano colorato per contatto diretto con i
visceri,

ritagliabile,

dotata di marker e aghi premontati per uso laparoscopio.

5| 3]

Misure : cm 10 x 15 20%
cm 15 x 20 £20%
diametro 10 cm
diametro 12 cm
diametro 16 cm

1%

3l




Ditta: Medtronic

— Sisterna di fissaggio monouso articolato,

/
. stelo flessibile da 5 mm, @

_/
| ricaricabile con clip riassorbibile a spirale (almeno 25 clips).

| Caricatore monouso a 10 clip elicoidali riassorbibili Sy

Caricatore monouso da 5 clip elicoidali riassorbibili

{
| confezione monouso N
{

” sterile. E]




_ | Dispositivo destinato all'utilizzo \@ ,\Q
i| extraperitoneale nelle ernie addominali e nei

difetti di parete. ,

Tridimensionale, costituito da rete piana ‘\@

preformata e solo rete piana,

entrambi i componenti sono costituiti da
materiale sintetico non riassorbibile,

monofilamento  polipropilene, e fibre
monofilamento sintetico riassorbibile a medio
tempe di riassorbimento (90-120 giorni).

peso iniziale della rete piana compreso tra 70 e
85 g/me peso finale dopo assorbimento tra 25
| e 40 gfm?

| Sterile

e 2| @] g =

L

@]

| apirogena

2]

In confezione singola

RETE PIANA MISURA CM. 6X10 £20%
RETE PIANA MISURA CM 15X10 +20% ! ‘
RETE PIANA MISURA CM 15X15 +20%
RETE PIANA MISURA CM 30X30 +20%

La Comrmissione segnala che il terzo requisito della presente scheda & mal formulato ma risulta chiaro che la protesi
deve avere due componenti, una assorbibile e una no. Entrambe le protesi soddisfano tale requisito.
Per quanto riguarda il requisito al punto 4, |a ditta Herniamesh dichiara il parziale riassorbimento in 18/24 mesi ncn

conforme a quanto richiesto; la dichiarazione allegata a supporto & stata valutata ma non modifica la valutazione di non
idoneita.
Punto 5: la ditta Herniamesh_il pesc finale dopa I'assorbimento di 20 gr/m2 & inferiore a quanto richiesto.

Ea



Protesi semi-assorbibile  destinata
all'utilizzo nelle ernie inguinali, nei
laparoceli.

Costituita da filamenti di polipropilene
o poliestere e monofilamenti in
materiale sintetico a medio/lungo
assorbimento, tempo compreso tra 3-
12 mesi,

materiale di composizione & lavorato
assieme,

monofilamento polipropilene, e fibre
monofilamento sintetico riassorbibile a
medio tempo di riassorbimento (90-120
giorni).

peso iniziale compreso tra 70 e 85 g/m?
ed un peso finale dopo assorbimento
tra 25 e 40g/m?

Sterile

In confezione singola

Misura CM 15 x 9 +20%
Misura CM 15 X 15 £20%
' Misura CM 15 X 20 +20%
Misura CM 15 X 30 +20%
Misura CM 12 X 8 £20%

La ditta Bard & esclusa: mancano requisitin. 2, 4, 5 e per il n. 7 manca la misura 15x30.




Rete semiassorbibile composita in
poliprapilene monofilamento o in poliestere
multifilamento idonea al contatto del visceri
addominali;

protesi dotata di tecnologia di memoria della
forma e di tasca che ne facilita il fissaggio.

L'impiante & indicate nella ricostruzione
laparatomica delle ernie addominali.

{
sterile 8]
{
apirogena Ng| Sl

in confezione singola

Misura:cm 10x 13 £20%
Misura : cm 20 x 25 £20%
Misura : cm 30x20 +20%

Entrambe le ditte risultano idonee.




rete chirurgica piana riassorhibile in
materiale sintetico tessuto a maglia
intrecciata per ottenere una struttura
indicata come supporto temporaneo nella
riparazione di lesioni muscolo fasciali della
parete addominale e toracica,

tempo d’assorbimento di almeno 70 giorni.

sterile

apirogena

in confezione singola

Misura : cm 15 x15 20%
Misura : cm 30 x 30 +20%

o

e @

EwTrembe \oree




Impianto in biomateriale di origine
animale {derma bovino o porcino)

biocompatibile acellulare,

& =

nen crosslinkato,

=

difetti della parete addominale.

[ef | [

in confezione singola

Sterile

ot [}
2y

almeno 3 misure delle seguenti:
Misura : cm 6 x 10 £20%
Misura:cm 8x 16 £20%
Misura : cm 10 x 20 £20%
Misura : cm 20 x 25 $20%
Misura : cm 20 x 30 £20%

&
{
ndicato quale rinforzo nei tessuti, nella \@[
riparazione di ernie e nella riparazione di .
L/
\g

dal

e Rz ‘fa—& ‘éﬁo e
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Ditta: Gore

rete chirrgca piana riassorbibile in materiale sintetico
tridimensionale - tessuto a maglia intrecciata per ottenere
una struttura indicata come supporto temporaneo nella Sl
riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete
.| addominale,
| indicato per campi contaminati e a contatto con i visceri, Sl (%
tempo d’assorbimento di 180 giorni. S|
Sterile Sl
apirogena S|
in confezione singola S
Misure : em 7 x 10 £20%
cm8x8 $20% Sl
- cm 9 x 15 £20%
cm 20 x 30 +20%

(*) aseguito delle precisazioni pervenute

B



4 B

“Protesi sintetiche in PTFE forato a v
doppio strato, N\ @ S ]
compatibili per il contatto coi visceri, % I S ,’
non riassorbibili, %\

)
in PTFE, S < \
sagomabile g .\ 5 |
confezione monouso 6 1 S ‘
sterile. g \ < i
MISURE '
Misura : cm 10 x 15 £20% .
Misura : cm 20 x 30 +20% 5 \ 5 \
Misura: cm 12 x 8 £20%

Misura: cm 18 x 24 +20%.

Mm\&ﬂ'\'&o

obh m o
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Sistermna di fissaggio monouso permanente

T

S

Lt

costituito da 30 spiraline elicoidali in titanio
o acciaic inox (purché compatihili con RM!)

confezione moenouso

sterile.




Sistema di fissaggio monouso, 5 mm, = < ‘
riassorbibile a 12 mesi, @ S <
con un minimo di 12 tacks a graffa, @I g }k < \
due punti di ancoraggio, Ny O =
confezione monouso A 31
sterile. f) \ 5 \
AOU (Rone_o
(doreo

PESRPEREE I,

@»Q\'mfi’)




Dispositivo destinato all'utilizzo neile @_
ernie inguinali e laparocele

Sl

Sl

Sl

Sl

peso di g 90 /m? 25%. Sl

Sl

Sl

S

Sterile

g & &

Sl

Sl

Sl

Sl

Si

3|

apirogena

Sl

Sl

Sl

in confezione singola.

8

Sl

Si

Sl

MISURA PICCOLA CM.6X11 +20%
MISURA MEDIA CM.15X15 +20%
MISURA GRANDE CM.30X30 +20%

Sl

Si

Sl

Sl

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

NON
IDONEO *

{*} Non & possibile effettuare la valutazione della documentazione presentata dalla ditta Multimed in quanto non c’e corrispondenza tra i modelli offerti e le caratteristiche

richieste (peso, macroporosita). La scheda tecnica non & corrispondente ai codici dei prodotti offerti e campionati .




Dispositivo destinato all'utilizze nelle ernie inguinali. E E@ Sl Si Sl
Sagomata cen foro s INO| Sl Sl Sl
peso di g 90 /m? +/- 25%. @_ _%_ Sl Sl |
|| Sterile NO| | Sl Sl Sl
apirogena NG Si Sl Sl
in confezione singola. INO| Sl Si St
CON FORO : CM 6,0X14 +20% IDONEO IDONEG IDONEO M_OZ IDONEO

CON FORO : CM 4,5X10 +20%

(*) Non & possihile effettuare la valutazione della documentazione presentata dalla ditta Multimed in quanto non ¢’& corrispondenza tra i modelli offerti e le caratteristiche

richieste {peso, macroporosita). La scheda tecnica non & corrispondente ai cod

ici dei prodotti offerti e campionati .



Dispositivo destinato all'utilizzo E _@ Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
nelle ernie inguinali e laparocele

piana e senza faro st | NQ | s sl sl sl s sl S S|

peso compreso tra 25-50g /m? +/- _ S| g S| S| S| g| IS S|

25%. m E

Sterile s | NQ| | sI S S sl S Sl sl S

apirogena sl | NJ | sl Si Si Si SI sl si Si

in confezione singola sl | NO| | sl Sl Sl S Sl sl sl S|

MISURA PICCOLA CM., 6X11 £20% NO

MISURA MEDIA CM.15X15 £20% manca

MISURA GRANDE CM.30X30 £20% ﬂ E S| Sl Si S| sl Sl una St
misura

NON
NON
Idoneo Idoneo Idoneo | Idoneo Idoneo ldoneo . ldoneo IDONEQ

idoneo .

{*} Non & possibile effettuare |a valutazione della documentazione presentata dalla ditta Multimed in quanto non c¢'é corrispondenza tra i
richieste (peso, macroporosita). La scheda tecnica non & corrispondente ai cod

ici dei prodotti offerti e campionati.

Y

modelli offerti e le caratteristiche




{*) Non & possibile effettuare la valutazione della documentazione presentata dalla ditta Multimed in quanto non c’e corrispondenza tra i modelli offerti e le caratteristiche
richieste {peso, macroporosita). La scheda tecnica non & corrispondente ai cod

pre-sagomata (con foro e senza foro)

-

peso compreso tra 30 - 50 g /m? +/- 25%.

——

Sterile

-

apirogena

in confezione singola

gl ] B &l 8l

CON FORO : CM 4,5X10 x20%
CON FORO : CM 6,4X14 £20%
SENZA FORO : CM 4,5X10 +20%
SENZA FORO : CM 6,4X14 +20%

A

NON IDONEQ *

ici dei prodotti offerti e campionati .



Rete parzialmente assorbibile ed

autoespandibile a conformazione circolare &

fizd

NO|

destinata alla riparazione chirurgica delle ernie m ., m _ M \/ = A
addominali

Pluristratificata composta da strato di materiale .

di tipo riassorbibile e da materiale non Si NG = Mﬂ m i 3 _
riassorbibile,

Dotata di alette di fissaggio Sl INO| <\ < _ S\ <
in confezione singola S NG| S\ < | =1 =)
Sterile E E < / ) v C / S ‘F
Misura : cm 4,3X 4,3 +20% tipo circolare

Misura : cm 6,4 x 6,4 +20% tipo circolare s E > / § / >\ >

Misura: cm 8 x 8 £20% c¢m tipo circolare

S olichprzzine Jopnoo

A
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Ak

La rete semiassorbibile composita in polipropilene
monofilamento e materiale sintetico riassorbibile

superficie ricoperta da materiale bioriassorbibile a breve
periodo (30-40 gg.).

Riassorbimento che va a diretto contatto dei visceri
addominali

Z & B

impianto indicato nella ricostruzione laparoscopica e
chirurgica delle ernie addominali e nei difetti della parete
addominale e toracica.

sterile sl { INO <) < | SH
apirogena E E ) t = u r
confezione singola. sl | Ng ) < | =
Misura : cm 10 x 15 £20% -

Misura : cm 15 x 20 £20%
Misura : ¢cm 20 x 25 +20%
Misura : cm 25 x.30 £20%
Misura : cm 30 x 35 +20%

wm %@f\,u%mwgmwm\
icx
@3 @w@@:&
CS@@A wa.,f,\m%@k@
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pellicola riassorhibile destinata al contatto con i visceri.

Conformazione in diametri diversi

indicata per il rinforzo del tessuto molle e nella riparazione
delle ernie parastomali.

Sterile

apirogena

in confezione singola

Misura : diametro cm 15 +20%
Misura : diametro cm 20 +20%

L




Protesi sintetiche,

NO) .

Nd s | <l s/ S
compatibili per il contatto coi visceri, INO| S ] Y 3/ S/
non riassorbibili, . Mw M\ M\ < ﬁ
in PTFE, NO| _

<y S =/ S

sagomabile e in monostruttura INO| < S \ s/ s
confezione monouso E m \ w _~ m / u “
sterile. NO S | S s ﬂ s ﬂ
Misura: cm 10 x 15 £20%
Misura : cm 15 x 19 20% E P.
Misura : cm 18 x 24 £20% !

Misura : cm 20 x 30 +20%




it i

i hi
Sistema di fissaggio monouso riassorbibile costituito da un
minimo di 15 puntine in poli-lattide completamente
assorbibili in 12 mesi circa, in confezione monouso sterile.

minimo di 15 puntine

[@]

in poli-lattide

[@]

completamente assorbibili in 12 mesi circa,

[@]

confezione monouso sterile.

@]




LOTTO 1

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per [otto

Ribasso
percentuale

106,000

100,000

100,000

100,000

100,000

. g . 1 Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazioni
Requisiti essenziali Individuali individuali individuali individuali individuali
= = = = 9
o @ ® @ c 2
» 7] ] ] o 5
o ¢ o g 5
o [« o =3 -
MILLO 0,000 0,700 1,000 0,500
CASTAGNOLA 0,500 0,700 1,000 0,300
o 1. ' Ordito Imacropoz-"(?so . Q3* (dive1lltato Q1 STABILINI 0,000 0,700 1,000 0,700
{dichiarazione ampiezza pori in micron 20 per dati non - — e
secondo classificazione Al [ID) sovrapponibili) Media coefficienti 0,167 0,700 1,000 0,500
riportata & 1 0,17 0,70 1,Q0 0,50
MILLO 0,300
GASTAGNOLA 0,500 0,700
C o STABILINI 0,000 1,000
2. Atraumaticita del bordo 19 Q1 , —
Media cosfficienti 0,267 0,900
riportata a 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,500 (0,700 1,000 0,700
3. Assenza sfilacciature al taglio della 19 a1 STABILINI 0,000 1,000 1,000
protesi Media coafficlerti
riportata a 1
MILLO 0,700 1,000 0,700 0,700
\ CASTAGNOLA 0,300 1,00C 1,000 1,000
4. Confezionamento (robustezza,
.. : iy qr STABILINI 0,000 1,000 1,000 0,700
struttura degli involucri, facilita di 2 Q1 _ ——
. iichotte di t abilita Madia coefficienti 0,333 1,000 0,900 0,800
apertura, etichette di tracciabilitd) poroa a1 033




LOTTO 2

T

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso
percentuale

#DIV/0!

R . s iali Valutazioni Valutazioni Valutazioni Valutazioni
equisiti essenziali individuali individuali indlividuali individuali
k= - =) o
c c e
@ @ @ c 2
o b 0 0 5
4 1 2 -
o o =3 -
MILLO 0,000 0,500 1,000
CASTAGNOLA 0,300 0,700 1,000
1. Ordito macroporoso {dichiarazione Q3* (diventato STABILINI 0,000 1,600 1,000
ampiezza pori in micron secondo 20 Q1 per dati non Madia cosfficient] 0,100 0,733 1,000
classificazione AMID) sovrapponibili)
riporiata a 1 0,10 0,73 1,00
CASTAGNOLA
STABILIN 0,300 1,600 1,000
o 1 .
2. Atraumaticita del bordo o Q Media coaticient 0,333 0,800 1,000
riportata a 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,700 1,000 0,700
STABILINI 0,300 1,000 1,000
3. Assenza sfilacciature al taglio della protesi 19 Q YR 0333 0833 0.900
ripertataa 1
MILLO
. CASTAGNOLA 0,500 1,000 1,000
4, Confezionamento (robustezza, struttura
deoli i i i facilith di " tichette di 5 a STABILINI 0,300 1,000 1,000
eglt invotucri, tactiita bl_f_q:fer urd, clehetle dl Media cosfficient 0,267 0,833 1,000
trace1aol 1ta) riportata a 1 0,27 0,83 1,00

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIv/0!




LOTTO 3
. ax . . Valutazloni Valutazioni . Valutazieni Valutazion| A, . Valutazionl Valutazioni
Requisiti essenzialf Valutazion! Individuat individuali Indlviduall Valutaziont Indlviduak individuali Indlviduali Valutazioni individualt indlviduall indlviduall
@ @ @ T @ 7 c g @ c g
0 t 0 I ] o S5 0 e 5
¢ g o ¢ g o S ¢ €S
=% =Y o a o o = o =
MILLO 0,000 1,000 1,000 0,600 0,000 0,3
CASTAGNOLA £,000 0,300 0,300 1,000 0,500 0,7
1. Ordito macroporoso (dichiarazione Q3* (diventato Q1 per STABILIN 0,000 0,700 €.700 1,000 G,500 1
ampiezza pori in micron secondo 20 datinon Media cosfficientl 0,000 0,667 0,667 0,833 0,333 0,667
classificazione AMID) . soviapponibili)
ripertata a 1 0,00 0,67 0,67 0,83 0,33 C.67
CASTAGNOLA
_ .. STABILINI 1,000 0,700 1,000 1,000 0,500
2. Atraumatici{g del bordo 18 Q1 —— 1
Media coefficienti 0,667 0,633 0,800 0,800 0,400 0,667
riportata a 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,700
3. Assenza sfilacciature al taglio della 19 a1 STABILINI 0,000
protesi Media coefficienti
riportata a 1
fiés
MILLG
, CASTAGNGLA 1,000 1,000
4. Confezionamento (robustezza, struttura STABILIN 0000 5700 .
degli involueri, facilita di apertura, cticheite 2 Ql _ —— - '
dit . b']‘tél) Media coefficient] 0,500 0,733
facclapLll ripartata a 1 0,50 0,73

. . ~ e YT T e S e AT PR C GV B baian e g ieeeeet TSm0 3 FN EARR RS aa e mie VPR TS Lo st e S L e e o A L EE
Prezzo offerto : - = : : :

#DIV/0l

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso percentuale

#Div/0] #DIV/C! #DIv/ol #DIV/0]

#DIV/0!




LOTTO 4

Requisiti essenziali Valutazioni Individual Valtazion Jelutaziont Valutazioni individuali
= = = ©
c c c
@ 0 @ c @
0 7] 0 =] o
L o o =g
=) ) a =
MILLO 0,000 0,300 1,000
CASTAGNOLA 0,300 0,500 1,000
STABILINI 0,000 0,500 1,000
L. Qrdito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori 20 QS"* (diventato Ql‘ per Modia cosffisient 0.100 0.433 1,000
in micron secondo classificazione AMID) dati non sovrapponibili)
riportataa 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,300 0,700 1,000
. STABILINI 0,500 T 6,300 1,000
2. Atraumaticita del bordo 1% Q1 ‘ —
Media coefficienti 0,267 0,433 1,000
riportata a 1
hiehip
MILLO 0,000
CASTAGNQLA 0,500
. . . STABILINI 0,300
3. Assenza sfilacciature al taglio della protesi 19 a1 : —
Media coefficient 0,267
riportata 2 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,700
4. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 at STABILINI 0,300
involueri, facilitd di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficlent 0,333

Prezzo offerto

1Base gara quadriennale per lotto

Ribasso percentuale

fiportata a 1

#DIv/0! #DIV/0! HDIV/OI

#DIV/Q!




LOTTO 8

Requisiti essenziali

Valutazionl individuali

Valutazioni

Valutazionl

Valutazionl Individuali

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

riportata & 1

#DIV/0!

#DIV/0!

individuali Individuali
= = k=] =
< c = e
i} ) o @
br o 0 o
g g g g
o (=1 ol =
MILLO 0,000 0,300 1,000 0,500
CASTAGNOLA 0,700 0,500 0,700 0,500
. ! STABILINI 0,500 0,200 1,000 0,500
L. Conservazione della memoria 20 Q1 Wadla cosfiicientl 0,400 0,367 0,900 0,500
iportataa 1 0,44 0,41 1,00 0,56 0,3
MILLO 0,300 {0,300 1,000 0,500
CASTAGNOLA 1,000 1,000 1,000 1,000
2. Presenza di superfice destinata al contatto con i viscer] 19 a STABILINI 1,000 1,000 1,000 1,000
faciimente riconoscibile Media coefficient 0,767 0,767 1,000 0,833
riportata a 1
MILLO
CASTAGNCLA 0,500 1,000 0,700
STABILINI 0,500 1,000 0,300
. a2 ' M 1 H
2. Atfraumaticita del bordo 19 Q Media coefficienti 0,433 1,000 0,500
riportata a 1
LVHLLO 0,500 0,300 1,000 0,500
CASTAGNOLA 1,000 1,000 1,000 1,000
4. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 aL STABILINI 0,700 0,700 1,000 0,700
involueri, facilitd di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficient] 0,733 0,687 1,000 0,733




LOTTO 10
. ags . s e . Valutazioni Valutazioni
Requisiti essenziali Valutazioni ‘“d'v'd“a'f individuall individuali
= = =
[ = =
o @ @
s I o
g g 2
c. e o
*V
. R . . numero 1,00 * 2,76 . 3,00 . ALORI MASSIMI
1. Ordito macroporoso {dichiarazione ampiezza pori in 20 Q3 INDICATI 0.8
micron secondo classificazione AMID - - e : = : : - s :
- CASTAGNOLA 0,700 0,700
. . STABILINI 1,000 1,000
2. Atraumatiecitd del bordo della protesi 19 a1 e 0733 0657
riportata a
CASTAGNCLA 0,300 0,700 1,000
o . . . , STABILINI 1,000 1,000 0,300
3. Facile identificazione del lato viscerale della protesi 19 Qi VT— 043 0.667 0787
riportata a 1
_ CASTAGNOLA 1,000 1,000
4. Confezionamento (robustezza, struttura degli. 5 al STABILINI 0,700 0,700
involueri, facilita di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficient] 0,667 0,900
riportata a 1 0,74 1,00

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

Ribasso percentuale




lotto 13

Prezzo offerto

Base gara per lotto (quadriennale)

. . Lo Valutazioni
Reqmsm essenz]ah Valutazioni individuall [:d':wa;:::i'
- E=]
c =
o ¢
0 0
L 2
a e,
MILLO 0,000 1,000
CASTAGNOLA 0,000 1,000
1. Ordito macroporose (dichiarazione ampiezza pori in 20 Q3* (diventato Q1 per STABILINI 0,300 1,000
mieron secondo classificazione AMIDY dati non sovrapponibili) Madla coefficient 0,100 1,000
riportata a 1 0,10 1,00
MILLO 0,600 0,700
CASTAGNOLA ¢, 700 0,700
STABILINI 0,300 1,000
. i ' i 15 - -
2. Conservazione della memoria Qi — 5,500 0,800
riportata a 1
MILLC
CASTAGNOLA 0,300 1,000
3. Atraumaticita del bordo della protesi 15 Q1 STABILINI 0,000 1,000
Madia coefficienti 0,100 0,833
riportataa 1 0,12 1,00
MILLO
CASTAGNOLA 1,000 1,000
STABILIN 0,700 1,000
; ile i ificazion i ‘ i 8 1 .
4. TFacile identificazione del lato viscerale della protesi Q — 0567 0.000
riportataa 1
MILLO
CABTAGNCLA 0,500 1,000
5. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 01 STABILIN 0,300 0,700
involueri, facilitd di apertura, etichette di tracciabilita) Media sosflicient] 0,267 0,900
riportata & 1 0,30 1,00
S
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lotto 14

0,4424

Valutazioni
Indlviduali

,700

0

000
900

'
!

1,000

1

0

,000
700
000

1,000
0,200
1,000
0,900
1,00

1

0

1

Valutazioni Indlviduall

,000

1

,000
,000

1,000

1
1

,000
000
700

1,000
1,000
1,000
0,900
1,00

1

0

1

MILLO
CASTAGNOLA

fficianti

la coe

STABILINI

Med

riportata a 1

CASTAGNOLA
STABILINI
Medla coefficient
riporiata a 1
MILLO
CASTAGNOLA
STABILINI
Media coafficienti
riportata a 1

3*

Q

1

Q

Q1
Qar

Ql

20

19

11

jali

ISITI essenz

Requ

ione AMID)

1arazione ampiezza porl in

do classificaz

Ordito macroporoso (dich
micron secon

1.

2, Atraumaticitd del bordo detla protesi

ini

to

term

tato in
tempo di assorbimen

impian

larazione

Confezionamento (robustezza, struttura degli

3, Facile identificazione del lato viscerale della protesi
di ternpo (dich

4.Riduzione temporale del mesh

5.

lucri, facilitd di apertura, etichette di tracciabilitd)

mvo

S

B

#DIv/0!

#DIv/0)

#DIV/OI

Ribasso percentuale

Base gara per lotto {(quadriennale)

Prezzo offerto




LOTTO 17

Requisiti essenziali

Valutazioni indlviduall

Valutazioni individuali

Valutazioni individuali

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

riportata a 1

ol

#DIV/Q!

#DIV/0!

#DIv/0!

= = =
c = =
< o )
I 0 0
i) ¢ ]
Pt T Bt
o c a
U 100 3.00 100 * YALORI MASSIMI
1. Ordito macroporoso {dichiarazione ampiezza pori " Hmere ' ' ’ INDICAT! 0,8
o . . 20 Q3
in mieron secondo clagsificazione AMID)
MILLG 0,000 0,300 1,000
CASTAGNOLA 0,300 0,500 1,000
STABILINI 0,500 0,000 1,000
2. Afraumaticita del bordo 15 Q Media coefficienti 0,267 0,267 1,000
rlportata a 1
MILLO
CASTAGNOLA 0,700 0,700
STABILINI 0,300 0,300
3. Facile identificazione dal lato viscerale della protesi 8 Q YR — 0.433 0433
riportataa 1
CASTAGNOLA 1,000 1,000 1,000
4 o dell ) 15 a1 STABILINI 0,300 0,300 1,000
- conservaziene delia memoria Medis cosfficienti 0,533 0,533 1,000
riportata a1 0,83 0,53 1,00
0,300 1,000
CASTAGNOLA 1,000 1,000
5. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 al STABILINI 0,500 1,000
involueri, facilita di apertura, etichette di tracciabilita) Modia coefficierti 0,600 1,000




lotto 20

Lrid SEh

-

o

-

=

3

.
s

2

i

=
phaz

T

4, pronto all'uso/pre-idratati

possibilita di utilizzo anche in campi contaminati

Prezzo offerto

Base gara per lotto {quadriennale)

’ Ty . e . - ‘Valutazion|
RGCIUISItI essenziali Valutazioni individuali individuall

= =

[ c

o o

] 0

g g

=3 a

l. ampiezza gamma riferita alle misure indicate
\ . MM 4,000 3,000 3
(comprendente almeno le tre previste nel capitolato 20 Q3
tecnico)

MiLLO 1,000 0,000
CASTAGNOLA 1,000 1,000
2. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 ot STABILINI 0,700 0,700
involueri, facilita di apertura, etichette di tracciabilitd) Media cosfficient! 0,900 0,567
riporiata a 1 1,00 0,63
MILLO 1,000 0,000
CASTAGNOLA 0,700 1,000
3. lavori clinici 8 Q1 STABILINI 1,000 0,700
Media coefficienti 0,900 0,567

riportata a 1 1,00 0,63




LOTTO 24

fesl it
-
.

o
e

Requisiti essenziali

o Valutazioni Valutazioni T .
Valutazionl Individuali| individuali individuali Valutazioni individuali
) =} = =
[ [= [+ [
] [ Q [T}
7] 7] 7] /2]
e - g 8
o o [=3 o
MILLO 0,000 1,000 0,700 0,000
CASTAGNOLA 0,500 1,000 1,000 0,500
.. , STABILINI 0,300 1,000 1,000 1,000
I.  Afraumaticitd del bordo della protesi 20 Qi , ——
Media coefficient 0,267 1,000 0,900 0,500

2. Ampiezza gamma riferita alle misure indicate
{(comprendente almeno tre tra quelle previste nel 20 Q3
capitolato tecnico)

CASTAGNOLA
3. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 a1 STABILINI
involucri, facilita di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficienti
riportata a 1
4. Presenza di antimicrobico 18 Q5 SIINO

Sl (*
g0

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

100 100,000 100,000 100,060

(*) La commissione ritiene che il concetto di antimicrobico debba intendersi come capacita di inbire la crescita batterica. Tale carrateristica &
intrinseca nel materfale di cui e costituita la protesi ed & documentata dalla bibliografia presentata

R

-



lotto 26

Prezzo offerto

Base gara quadriennale per lotto

. agw T Valutazioni
Requisiti essenziali individual
=
-
Q
I
g
Q.
MILLO 0,700
CASTAGNOLA 1,000
o STABILINI 1,000
1. ergonomicita 20 Qi
Media coefficient/ 0,900
riportata a 1
MILLO
CASTAGNOLA
STABILINI
2. Maneggevolezza nell'uso: minor peso, facilita di )8 o Media coefficiant]
izi sisten ion
posizionamento e resistenza alla flessione riportata & 1 0.57 1,00
MILLO 6,700 1,000
CASTAGNOLA 0,700 1,000
3. Confezionamento (robustezza, struttura degli 5 a STABILINI 0,700 1,000
involueri, facilitd di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficient 0,700 1,000
rlportata a 1 0,70 1,00
4, Presenza del sistema di sicurezza 10 Q5 SI/NO

o

#DIV/0!
D




LOTTO 27
s mgs T e . Valutaziont Valutaziont
Requisiti essenziali Valutazioni individuali individual individuall
& € o
@ D @
o0 0 0
o ] ]
. | =4 =
o o, Q
MILLO 1,000 C,700 0,000
CASTAGNOLA 1,000 0,500 0,000
. , STABILINI 1,000 0,700 0,000
L. ergonomicita 20 Q1 Media cosfficlent 1,000 0,633 0,000
tfiportata a 1 1,00 0,63 0,00
CASTAGNCLA 1,000 0,700 . 0,000
2, Maneggevolezza nell’uso: minor peso, facilita di 58 at STABILIN! 1,000 0,500 0,000
posizionamento e resistenza alla flessione Media coefficient 1,000 | 0,633 0,000
_ riportata & 1 ‘ 1,00 0,63 0,00
f CASTAGNOLA 0,700
3. Confezionamento (robustezza, struttura degli 2 a1 STABILINI 0,300
involucri, facilita di apertura, etichette di tracciabilitd) Media coefficienti 0,333
riportata a 1
4. Preseriza del sistema di sicurezza 10 Q5 SIINO

Prezzo o

fferto

Base gara quadriennale per lotto

e R R

s




