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Histema Sanitario Regions Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di
rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San
Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Prima seduta riservata 26 giugno 2019

Verbale di verifica dell'idoneita delle offerte tecniche e di valutazione qualitativa

Il giorno 26/06/2019 alle ore 16.00 presso i locali di A.Li.Sa. — Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
— Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D’Annunzio 64, si & riunita la Commissione Giudicatrice
della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 230 del 18/6/2019 ai sensi dellart. 77 del
D.Lgs. 50/2016, per la verifica della idoneita delle offerte tecniche e la valutazione qualitativa dei prodotti
presentati dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome Nome Struttura
TANI Simona U.O. Sala Operatoria CCV dell’Istituto Giannina Gaslini Presidente
SALVI Giovanni Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese Componente

Medico Ricercatore della U.O. Cardiochirurgia del

SALSANO Antonio Policlinico San Martino - IRCCS

Componente

E’ presente la Dott.ssa Francesca Elia in qualita di referente della procedura di gara.

La Commissione procede in sede collegiale ad effettuare :
- le valutazioni di idoneita (presenza dei requisiti minimi essenziali richiesti pena esclusione)
- le valutazioni sugli item qualitativi dei lotti in questione.

Nel corso dei lavori della Commissione emergono le seguenti situazioni:

Societa Getinge Italia Srl
- lotto 1 —si discute sulla caratteristica di idoneita legata alla durata minima certifcata in merito ai kit
ossigenanti: in particolare si evidenzia che viene offerta dalla ditta una certifcazione a 30 gg. solo se il
kit viene utilizzato con cannule HLS con rivestimento Bioline; mentre se utilizzato con cannule di altro
produttore, la durata di impiego max di HLS Set Advanced & di 6 ore. La Commissione si riserva di
effettuare ulteriori approfondimenti per tale prodotto;

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F./ P.IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it  PEC: cra@pec.alisa.liguria.it Q’é /b
)

-



Eistemna Sanitario Reglons Liguria

2 di 6

E’ altresi presente il Collaboratore Amm.vo della Centrale dott.ssa Francesca Elia che svolge le funzioni di
Segretario.

In rappresentanza delle Ditte offerenti, convocate con la nota a fianco riportata, sono presenti i Signori:

) . Silvia Foschi, Angelo Sufal
Getinge ltalia Latini
De Gennaro Francesco, Santini
Gadomed Spa 16:00 Francesco, Ottonello Carlo, Guiducci Prot. n. 15630 del 16/07/2019
Selma e n. 15863 del 19/07/2019
Aferetica Srl 16:30 Cristiano Giacalone, Roberto Caleffi
Estor Spa 17:00 Roberto Cosani, Francesco Legnani

Il Presidente della Commissione Giudicatrice da preliminarmente atto che le Ditte concorrenti presenteranno,
in seduta riservata, la campionatura per i lotti a fianco di ciascuna indicati e che dei risultati della
presentazione verra dato atto nei prospetti allegati al verbale.

La Commissione giudicatrice ricorda che:
* la campionatura dei dispositivi portata in visione, a titolo gratuito, dovra:
> essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
> essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla
normativa vigente; in ogni caso dovra essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti
offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalita di utilizzo;
> la mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comportera per il soggetto candidato
I'esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non & stato presentato il campione.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie,
ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q1.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvedera a recuperare tutta la campionatura portata in
visione con i relativi accessori dalla Commissione giudicatrice.

Rispetto alla tabella di orari stabiliti si & partiti un po’ in ritardo in attesa di avere la presenza al completo
della Commissione giudicatrice;

Giunta al completo, la Commissione procede alla visione della campionatura ed i relativi accessori
presentate dalle Ditte invitate secondo il seguente ordine:

Getinge ltalia

Gadomed Spa 2
Aferetica Srl 3
Estor Spa 3
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La Commissione verifica preliminarmente che i prodotti portati in visione ed i relativi accessori corrispondano
ai prodotti indicati dall’offerente nell’offerta tecnica.

Al termine della visione della campionatura delle Ditte sopra indicate, la Commissione giudicatrice procede
al completamento dei lavori di valutazione dei prodotti offerti attribuendo i punteggi in relazione ai singoli
items di valutazione previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

| punteggi assegnati dalla Commissione vengono riepilogati nella tabella excel Allegato 1 unita al presente
verbale quale parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata & tolta alle ore 18:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani A ——
Presidente o _ o (Qou

Dott. Giovanni Salvi
Componente

77 VL7
Dott. Antonio Salsano
Componente » - _

Referente @ gz& .
Dott.ssa Francesca Elia LR QN Q)
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AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di
rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San
Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Seconda seduta riservata 09 luglio 2019

Verbale di verifica dell’idoneita delle offerte tecniche e di valutazione qualitativa

Il giorno 09/07/2019 alle ore 15.30 presso i locali di A.Li.Sa. — Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
— Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D’Annunzio 64, si & riunita la Commissione Giudicatrice
della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 230 del 18/6/2019 ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, per il secondo incontro relativo alla verifica della idoneitd delle offerte tecniche e la
valutazione qualitativa dei prodotti presentati dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome Nome Struttura
TANI Simona U.0. Sala Operatoria CCV dell’Istituto Giannina Gaslini Presidente
SALV! Giovanni Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese Componente

Medico Ricercatore della U.O. Cardiochirurgia del

Policlinico San Martino - IRCCS Componente

SALSANO Antonio

E’ presente la Dott.ssa Francesca Elia in qualita di referente della procedura di gara.

La Commissione prosegue e completa, in sede collegiale, la verifica idoneita e valutazione qualitativa delle
documentazioni tecniche fornite dalle seguenti ditte:

S _ Lotti partecipati
Getinge ltalia Spa 1,2
Gadomed Srl 2
Aferetica Srl 3
Estor Spa 3

Nel corso dei suddetti lavori la Commissione verifica le seguenti situazioni:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. [ P.IVA 02421770997
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- lotto 2 — il sistema per scambio gassoso e circolazione extracorporea offerto & preassemblato e quindi
da adattare [utilizzo delle cannule. La Commissione si riserva di ammettere dal prosieguo della gara
tale prodotto;

Societa Gadomed Srl
- lotto 2 — il sistema per scambio gassoso e circolazione extracorporea offerto & preassemblato e
quindi da adattare I'utilizzo delle cannule. La Commissione si riserva di ammettere dal prosieguo della
gara tale prodotto;

Societa Aferetica Srl
- Lotto 3 - il sistema offerto presenta le caratteristiche minime richieste. Il prodotto pertanto
considerato idoneo.

-

Societa Estor Srl
- Lotto 3 - il sistema offerto presenta le caratteristiche minime richieste. Il prodotto pertanto
considerato idoneo.

-

La Commissione riaggiorna i lavori al giorno 09 luglio p.v..
La seduta & tolta alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani e ™ Ry
Presidente )\ e ———ea_ \Quasn

Dott. Giovanni Salvi /Q

Componente ol
Zd

Dott. Antonio Salsano M[

Componente )

Referente

Dott.ssa Francesca Elia %QQJU\,Q.QJ\(Q\Q) QQB Q)
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Sistemp Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile:  Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mall: Juigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott.ssa Francesca Elia tel. 010/548 8555

e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di
rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San
Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Terza seduta riservata del 03 Settembre 2019

Verbale di visione della campionatura

Il giorno tre del mese di Settembre dell’anno duemila diciannove alle ore 15:45 presso la Sala riunioni della
Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D’Annunzio 64 - Genova, si & riunita in seduta riservata la
Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per la verifica campionatura, art. 12.2.2 del
Disciplinare di gara, dei prodotti offerti dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di “sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi con opzione di
rinnovo per un ulteriori 12 mesi - Lotti n. 3 - Numero gara 7369727.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 230 del
18/06/2019- incaricati degli adempimenti relativi alle sedute di verifica delie documentazioni tecniche
presentate dalle Ditte concorrenti, composta dai signori:

Cognome Nome Struttura
TANI Simona U.0. Sala Operatoria CCV dell’Istituto Giannina Gaslini Presidente
SALVI Giovanni Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese Componente

Medico Ricercatore della U.O. Cardiochirurgia del

SALSANO Antonlo Policlinico San Martino - IRCCS

Componente

A.Li.Sa. - Azienda lLigure Sanitaria della Regione Liguria

CF./POIVA 02421770897
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Lotto 1: GETINGE ITALIA

La Commissione rivede la scheda tecnica e decide di ammettere il prodotto in gara in quanto il requisito di
idoneita legato alla durata di almeno 5 gg. richiesto nel capitolato tecnico & stato soddisfatto, pur soltanto
con l'utilizzo di cannule specifiche che ne certificano la durata di 30 gg.

Lotto 2: GETINGE ITALIA
La Commissione rivede la scheda tecnica del prodotto offerto e ritiene di ammetterla al proseguio della
gara in quanto il requisito richiesto relativo alla disponibilita di kit preassemblato viene soddisfatto.

Lotto 2: GADOMED
La Commissione rivede la scheda tecnica del prodotto offerto e ritiene di ammetterla al proseguio della
gara in quanto il requisito richiesto relativo alla disponibilita di kit preassemblato viene soddisfatto.

Lotto 3: AFERETICA
La Commissione completa la valutazione qualitativa.

Lotto 3: ESTOR
La Commissione completa la valutazione qualitativa.

Al fine di completare il lavoro di valutazione dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti, la Commissione
decide di fissare un incontro con le suddette ditte in data 03/09/2019 ore 15,30 presso i nostri locali, per la
verifica della corrispondenza tra il prodotto indicato dalla Ditta concorrente nell’Offerta Tecnica e nelle
schede Tecniche e I'apparecchiatura esibita in prova. L'eventuale non corrispondenza comportera
I'esclusione dalla gara.

Del risultato dell'odierna valutazione sara dato riscontro nel prospetto riepilogativo allegato ai verbali di
valutazione di idoneita tecnica.

La seduta e tolta alle ore 18:20.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani ~ J— .

. <
Presidente S L S Y S Y Y

Dott. Giovanni Salvi
Componente

Dott. Antonio Salsano
Componente
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ALLEGATO .
al verbale del 03-09-2019

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di
rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San
Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Visione
campionatura

A.LiSa. - Azilenda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
CF. [ POIVA 02421770997 )
,
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Nella riunione odierna, alle ore 15:50, il rappresentante specializzato della Ditta Getinge Angelo Sufali, procede
alla presentazione della campionatura ed accessori relativi ai lotti 1 — 2.

La presentazione della campionatura e degli accessori relativi ai lotti sopraindicati ha termine alle ore 16:28.
| rappresentanti della Ditta provvedono a recuperare tutta la campionatura e accessori visionati dalla
Commissione giudicatrice.

Nella riunione odierna, alle ore 16:40, i rappresentanti specializzati della Ditta Gadomed Spa, De Gennaro
Francesco e Santini Francesco, procedono alla presentazione della campionatura e accessori relativi al lotto 2.

La presentazione della campionatura e dello strumentario relativi al lotto sopraindicato ha termine alle ore
17:15.

Il rappresentante della Ditta provvede a recuperare tutta la campionatura ed accessori visionati dalla
Commissione giudicatrice.

~ DITTA: Aferetica Srl
~ Partecipante al lotto: 3

Nella riunione odierna, alle ore 17:20, il rappresentante della Ditta Aferetica Srl, Roberto Caleffi, procede alla
presentazione della campionatura e accessori relativi al lotto 3.

La presentazione della campionatura e dello strumentario relativi al lotto sopraindicato ha termine alle ore
17:40.

Il rappresentante della Ditta provvede a recuperare tutta la campionatura ed accessori visionati dalla
Commissione giudicatrice.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
C.F./POIVA 02421770997
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Nella riunione odierna, alle ore 17:45, il rappresentante della Ditta Estor Spa Francesco Legnani, procede
alla presentazione della campionatura e accessori relativi al lotto 3.

La presentazione della campionatura e dello strumentario relativi al lotto sopraindicato ha termine alle ore
18:10.

Il rappresentante della Ditta provvede a recuperare tutta la campionatura ed accessori visionati dalla
Commissione giudicatrice.

La presentazione della campionatura e degli accessori relativi ai lotti sopraindicati ha termine alle ore 18:10.
| rappresentanti della Ditta provvedono a recuperare tutta la campionatura e accessori visionati dalla
Commissione giudicatrice.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
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AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile:  Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mall: Juigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott.ssa Francesca Elia tel. 010/548 8555

e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di
rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San
Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Quarta seduta riservata 19 settembre 2019

Verbale di verifica offerte tecniche

Il giorno 19 del mese di Settembre dell’anno duemila diciannove alle ore 15:30 presso la Sala riunioni della
Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D’Annunzio 64 - Genova, si & riunita in seduta riservata la
Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto a seguito di richiesta chiarimento relativamente
al lotto 3 alle due ditte concorrenti alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di “sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2” occorrenti alle
AASS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per un
ulteriori 12 mesi - Lotti n. 3 - Numero gara 7369727.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 230 del
18/06/2019- incaricati degli adempimenti relativi alle sedute di verifica delle documentazioni tecniche
presentate dalle Ditte concorrenti, composta dai signori:

Coghome Nome Struttura
TANI Simona U.O. Sala Operatoria CCV dell’Istituto Giannina Gaslini Presidente
SALVI Giovanni Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese Componente

Medico Ricercatore della U.O. Cardiochirurgia del

SALSANO Antonio Policlinico San Martino - IRCCS

Componente

?
A.Li.Sa. -~ Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria /L ’
C.F ./ POIVA 02421770997 L g
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E’ altresi presente il RUP della gara dott. Luigi Moreno Costa e il collaboratore Amm.vo della Centrale
dott.ssa Francesca Elia che svolge le funzioni di Segretario.

La Commissione Giudicatrice, nella seduta riservata di valutazione della idoneitd/qualita del giorno
03.09.2019, con riferimento al lotto 3 in relazione al criterio valutativo “minor volume di priming” richiesto nel
Capitolato tecnico, chiede che le ditte Aferetica srl e Estor spa concorrenti precisino dove, in quale parte
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara viene indicato, in quanto tale valore risulterebbe solo asserito
dal questionario tecnico allegato modello M-5 bis;

A seguito di riscontro in merito alle sopracitate richieste di chiarimento inviate rispettivamente alla ditta
Aferetica srl con prot. n. 19355 del 05/09/2019 e Estor spa con prot. n. 19420 del 06/09/2019, le ditte in
guestione comunicano quanto segue:

o La ditta Aferetica srl, con nota del 09/09/2019 ns. prot. 19470 del 09/09/2019 comunica che il valore
relativo al criterio valutativo “minor volume di priming” dichiarato nel modello M-5bis non & indicato in
alcun documento dell’offerta tecnica e che al tempo di presentazione dell'offerta era stato misurato
direttamente dalla casa produttrice; di conseguenza, allegano dichiarazione della ditta Medica spa
datata 09.09.2019 che non pud essere accettata in quanto corrisponde ad un’integrazione
dell'offerta tecnica;

e La ditta Estor spa, con nota del 11.09.2019 ns. prot. 19885 del 13.09.2019 comunica che tale valore
& indicato a pagina 3 della scheda tecnica del Kit Prolung 3D — cod. KPL3D presente nella
documentazione “Offerta tecnica”;

Preso atto di quanto sopra la Commissione Giudicatrice decide, per quanto riguarda la ditta Aferetica Sl di
non valutare il criterio valutativo “minor volume di priming” in quanto, come dichiarato dalla stessa ditta, tale
valore non & stato indicato in alcun documento tecnico presentato in sede di gara;

Per quanto riguarda l'altra ditta concorrente Estor Spa, la Commissione Giudicatrice procede alla relativa
valutazione del criterio con il valore dichiarato e presente nella documentazione di gara cui a pag. 3 della
scheda tecnica del Kit Prolung 3D — cod. KPL3D.

La seduta riservata ¢ tolta alle ore 15:55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani RN JE— )
Presidente

Dott. Giovanni Salvi
Componente

Dott. Antonio Salsano M/ M\
Componente ' ‘
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Valutazlont
Indlviguall

Requlsitl essenziali

| Apporeceniotura: coraneristiche Generoti
(Bdctoto o ispley per comands e controit

0cormeto con suppon, stotvs emorsert

sstema di Boccaggio roote.
05upport per bomboia/bombote (ano 202} essigenatore,
consone

Bmisceiatore eetronico o meceonico fanio -02)

B supportibombale

B battena integrata con outonomio non infenare o 30 minuti

0 vogramims i outa dognastica
0 tmgostatione dot rumero i gin)

et bouterio)
B almentazione dsemergenza
O Atarmi per fusso e pressions

0 visualzzozione dati (ussa, it minuto, pression, qutonormta

Scombiatare o catare: a
panneta dicantroto

B Campleto i tuti e atocchitipo Hansen.

B 0otata di cisplay per comand e control

@ #rogrommorions, wsuotizozione eregolozane dete

D tsuatizzarions detiveio & rempimenta

osigenatore

Uste: Biper

RIEMPIRTERTO £ SCARICO
B Riempmenta adacava

B protacoto perla decalcficetione @ decontaminazane del
 percono iquido convetore

[xirossiceranTiPER £.CM0.

@ Monouso, acsico, nan piragena
15 con rattamento d biocompo it d ungo durata.
@ Durota minima cenificata almena’ gg.

8 Canferionato n moda da gorontire ta coretta steriny
sevondole normative prevste

CIRCUITG PER CIRCOUAZIONE EXTRACORPOREA
2 Adawoarrossigenatove fornto
BOrganizato I modo da ewtare 4 progamentodeitubi

[CAMPANA/POMPA/OSSIGENATORE
0tempiana n polmebipentene
5uperfie memvona firoa 25 m2

O Rendmenco cerfeoto defrosstgenatore

« Poenetodicontroto

« Compita i ubi g atocchi oo Harsen

+Ootcta didspiy prcomandi e contro®

« Progpommations, isualizosone € regoezone dele

rempaaturs (impastats, eogate)

| #resenzo e vsatezozone degiarms
» Viselzaziondl i d rempiments.

SCAMBIATORE DI CALORE

PRESENTI

APPARECCHIATURA ECMO
CARATTERISTICHE
GENERALI
UNITA' OPERATIVA| TANI 1,00
FACILITA® ALLOGGIAMENTO -
DISPOSITIVI MONOUSO E ALV
‘COMPATTEZZA DEL SISTEMA 12 af
MIRATA ALLA SLAne
TRASPORTABILITA' IN
AMBULANZA costficlentl
nportate a {
Punteggls
AUTONOMIA DELLA
BATTERA A PIENO REGIME 6 P S
(>30 MINUT 2 > durata Pl

i

por

llita

Bl bwse

| Totale puntegglo
di qualita :

| Totale puntegglo
di qualita
riparametrato

corrispondera > puntegglo
REGISTRAZIONE
AUTOMATIGA DE| DATE ED 2 as
EVENT( 000
1 prode
lla gesti d
070 rela
RANGE TEMPERATURA E : 0,70
RAPIDITA' DEL SISTEMA DI 10 :
RISCALDAMENTO [ ol 070
Media
coefficientt
TRASPORTABILITA' IN 10
AEREQ CERTIFICATA
KIY OSSIGENANY! PER E.CM.0,
RIDOTTO VOLUME DI
RIEMPIMENTO {2 < volume 1
cotrlsponde > punteggio}
DISPONIBILITA'DI DUE
PRESIDI CON 1
INGRESSO/USCITA DI 318
FLUSS0 MININO DI SANGUE
NON SUPERIORE A 1L {a< 1
flusso > puntegglo)
FLUSSO MASSINO DI SANGUE|
NON INFERIORE A 4,5 L (2> L
flusso corrisponde >
KIT CIRCUITO punteggio}
WASSINA DURATA
GERTIFICATA I GIORNI fa > 3
durata corrlsponde >
puntegglo)
FACILITA' ALLOGGIAMENTO 2 = 1,00
SUMACCHINA Wiedia
* fcoafficient!
Hiporiataa 1
CAMPANA BIOPOMPA
MAX FLUSSO EROGABILE {a > N
FLUsso fiusso erogato > puntegglo} 2 & Panisgglo’
TNGRE VOLUNE STATIGO (3
e | < volume corlsponda > 1 as
puntegglo) Funtegaia
OSSIGENATORE
TEMPO DU MAGGIORE DURATA s ax
uTiLiZz0 CERTIFIGATA Puriegglo
MAGGIORE TRASFERIMENTO 3 a
EFFICIENZA | 02 IN RAPPORTO AL FLUSSO oo
DELLA HAGQIORE TRASEERIMENTO
MEMBRANA CO2IN RAPPORTO AL 3 Qs :
FLUSSO Puntegglo
VOLUME DI
MiNIMO 2 a4 -
RIEMPIMENTO R
FLUSSO SANGUE MASSIMO 2 a¥




[Valutaziont Valutazlon!
Indlviduall indlviduali

Appatecchiotutas casottesistiche Generail .

ftussp sangue (0,27 /min) sia per supporto con
configurazlone ven-venoso che veno-arterlosa.

equivalenti sisiemidl emergenta

tmin con ronge difrozionic 0260 0.21 a 1.

35" ad oimeno 39"
misura defia temperatura defscngue del potiente;
» Botteria integrata di durala non nfetiote @ 50 minuti

gos resch scaldat

Caratteristiche del Softwate:

+ imposiazione dali {numero di gii)

« Visuaizzazione dati {flusso, gl minuto)
* Allare per fiusso € numera digin

SCAMBIATORE O] CALORE:
+ Pannelto di conirollo

+ Completo di tuble attocch tipo Hansen

« Dotato di disploy per comande contrali

» Progrommotione, visualiztozione e regolarione delie
temperature (impostate, erogate)

+ Presenta e visuolizaazione degi alatmi

* Visualizzazione del iello di flempimento
Requisitl essenziali i PRESENTI PRESENTI
[wempmENTOESCARICO |
+ Riempimento ad acqua

percosso fiquido convettore
KIT OSSIGENANT PER

fonouso, atossko, 00 p

tcon tratiamento eparinlco di lunga dutata

+ Dutato pilnima ceitficala oimeno 5 qg.

secondo le normative previste

[CIRCUITO PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA
1 Disponibiita ol ircuiti pre-assembiatl

CAMPANA/POMPAJRILEVAMENTO FLUSSO
& Compana a tazione magnetica
B Volume di dempimento max 50 i

OSSIGENATORE
CARATTERISTICHE GENERALL
B Membrona n polimetiipentene

membtona:
+ et usa a bosso fusso (< m2) con connesslonl %~ {1jpo
pediatricol;
. i o i

2m2 tipo adulto con cornessioni 3/8-3/8)

PPARECCHIATURA ECMO

1 prodotti offerti da entrambe le ditt alla versatilita come
ESTENSIONE DELLE VAD e ECMO adulto e pediatrico,
APPLIGAZION! EROGABILI s
{DESCRIVERE | GIRCUITI ,00,
COMPATIBILI IN TERMINI DI 20 0,70
SUPERFIGIE MEMBRANA, 1,00
FLUSS| EROGABILY,
CONNESSIONI) 0,90)
1,00}
218,000
1,00
It prodotto offerto dalla ditta Getinge & superiore In termini di flusso {8 L
SALM vs 7 L). Il prodotto offerto dalla ditta Gadomed permette un flusso
CARATTERISTICHE DELLA 0,70 minimo plt basso,
POMPA IN TERMINI DI
RANGE DI FLUSSI E 1o - :‘“_SAN‘) 1,00
odia
PRESSIONI TOLLERATE cootfslonll 0,90|
fiportata a 1 1,00
Punieggic: , 9,000
AUTONOMIA DELLE 10 @ 90,00
BATTERIE (>30 MINUTI) Puntegglo, Eige0n| ¢
TANI 1,00
sav Le ditte offrono lo stessa prodotto che rispetta a pleno le caratterlstiche
1,00 1,00 richleste come da capitolato tecnico
RANGE DI TEMPERATURA —
E RAPIDITA DEL SISTEMA 10 at SALEANO 1,00} 100 |
DI RISCALDAMENTO Media
coeffcient] 1,00]

iportata a 1

Entrambi | kit risultano, dalla documentazione tecnica presentata, di
TAN! semplice e pronto utllizzo, La durata certificata del kit & superlore per la
CARATTERISTICHE DEI 0,70 0,70 ditta Gadomed
CIRGUITEIN TERMINI DI
SEMPLIGITA E RAPIDITA il 050 0.70
DELLE OPERAZIONI DI 20 at SALSANO 0,70, 0,70
PRIMING, DURATA iode - -
CERTIFIGAZIONE coeffilent) 0,63 0,70
DELL'OSSIGENATORE
riportata a 1 0,90
rinteggio’ 12667)0
Totale punteggio- i
LS PUITCEE 70,00 52,275 61,000




Valutazion!
individuall

Vatutaziont
Indlviduall

"ESTOR SPA

Apparecchiotura: Coratteristiche Geaerali .

 fusso det sangue.

inferiore a 400 mY/min

mancanza dialimentazione elettrica

i 35" ad almeno 3"
misura della emperatura del songue del poziente;
« Datteria ntegata di durata non inferiore 90 minuti

iscatdate

Requisltt fali

KITS OSSIGENANTI PER ECMO

DOVRA® PIEVEDERE IL NECESSARIO PER I TRATTAMENTO:

scambio aon inferiore ad § m2

Fr introducbite I vena femarale o gisgutare
+ Durata minima certifcato df almena 72 ore

PRESENTI

PRESENTI

TANI 1,00] 1,00
savi | prodotti offerti presentano entrambi un'interfaccia che permette
1,00 facllita di utilizzo
FACILITA DI INTERAZIONE 2 SALSANO 1,00
OPERATORE/DISPLAY Media
coofficlontl 1,00
fporata a1 1,00}
Punteggio 2,000
TANI 1,00
SALVI | prodottl offertl presentano entrambl allo stesso modo sistemi dt
BUONA VISUALIZZAZIONE E 1,00 visualizzazione ottica e acustica dl faclle Interpretazione
COMPRENSIONE DEGLI 2 SALSANO 1,00
ALLARMI E DE| GRAFICH Wedia ;
cosfilciont 1,00}
fiportataa 1 1,00}
Puntoggio 2,000
SISTEMA PER LA no |
REGOLAZIONE DEL 4 as -
FLUSSO DI GAS Punteggio 0,000
PRESENZA DI "
MONITORAGGIO DELLE s
PRESSIONI DELL'INTERO 4 as
SISTEMA SIA DI ACCESSO Funleggia
CHE DI RIENTRO 4,000
PRESENZA DI ne ST
MONITORAGGIO DELLA A P
QUANTITA DI COZ Punteggio
ELIMINATA AL MINUTO 0,000
MAX FLUSSO DI SANGUE N a 450,00
EROGABILE Puntondh
Hnlogeld 8,000/
MIND':RR\II:’I)II'.\‘UamE ol 4 ar N.D,
Punieggio
DIMENSIONE DI 135
SUPERFICIE DELLA 8 -] :
MEMBRANA 5
Funleagio
3,500}
MAX DURATA CERTIFICATA 4 Qs 120,00
Punteggo 4,000
TANI 1,00
SALYI 1,00
RIDOTTO INGOMBRO & 2 a ;‘:I"‘m 100
fodia
FACILITA DI TRASPORTO coetfeient 1,00)
fportataa 1 1,00 0,70)
Pintesglo 2,000 1,400
MEMORIZZAZIONE ED no sl
ESPORTABILITA DEI DATI 4 as
REGISTRATI Punteogio
0,000 4,000
5I precisa che di la vislone delk in merito alta
durata di 25 minuti indicatl nella scheda tecnlca da parte della ditta
DURATA DI AUTONOMIA 8 Q | Aferetica Srl, tale dato & riferlto solamente al parametr] dl memoria
DELLE BATTER(E
0,00 15,00 enon al funzlonarmento della macchina stessa.
Punteqgio 0,000 8,000
POSSIBILITA DI
EFFETTUARE ULTERIORI N o lst st
TRATTAMENTI RISPETTO A
QUELL| RICHIESTI Punleggis
8,000
Entrambi i offert! by Istiche in
TANI ‘termni dl flusso. Quello della ditta Estor presenta migliore rapporto
0,80 flusso/resistenza
GATERE FORNITO COME o
MIGLIOR RAPPORTO TRA N i 0380
DIMENSIONE/ RESISTENZA SALSANO 0,80
ALFLUSSO Wodia
sosficlont 0,80
riporiala a 1 0,80
Punteggio 6,400
Totale punteggio
puntees 70,00 39,900 65,400
di qualita
Totale punteggio : :
di qualita 42,706 70,000
rlparametrato




