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LIGURIA

m’?ﬁew AGENZIA REGIONALE SANFTARIA 5‘? ~ENTRALE fiEGiONALE 3] ﬁ SCQUISTO numa
Dirigente Responsabila: Dott, Riccardo Zanelia - te).010/648-8536
o-mail: flgcarde.zanella@regions.liguria.lt
Referenta; Dott.ssa Antonella Gessaga - tef, $1H/548-8342

#-mail: gntonslia.gessaga@reqione liguria,i

Genova, 10/07/2015

Prot. n. 5.909

OGGETTQ: Gara a procedura aperta per la fornitura di Energy Devices, occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno - Lotti n. 3 - Numero gara 6048826.
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 08/07/2015.

in risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria
compiuta da parte della Commissione tecnica, si comunica quanto segue:

QUESITON. 1

Alla pagina 6 del disciplinare di gara, dove ¢ fa fiferimento alla busta n. § Campionature, st richiedens tre
confeziont originall per opni riferimento oggetto di camplonatura: st intendene confeziont di vendits (ogni
conferione di vendita comiene sel manipoll in confeziont sterill) oppure volete tre manipoli con e loro
canfezioni sterili orlginall comprensive di confedonamento primario & secondario e relative etichettatere?

RISPOSTA: Sono sufficienti tre manipoli per ogni riferimento offerto, alfinterno delle rispettive confezioni
sterili originali.
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QUESITON, 2

In relazione alla Procedura in oggetto e in conformiti a quanto indicato sul disciplinare
art. 13 pag. 17 slamo achiederVi i seguenti chiarimenti;

It relazione al lotto 3

1} E’ obbligatorio presentare nr. 3 pz. per clascun codice offerto? Oppure & a libera scelta
dellimpresa la decisione dei codicl da campionare?

2) Fosslamo inserire In offerta economica codicl aggiuntivi e opzionali che non
concorrono al totale di offerta e quingi at totale di aggiudicazione?

RISPOSTA al punto 2.1: Vedi risposta al quesito n. 1
RISPOSTA al punto 2.2: Si.

QUESITON. 3

In relazione alla Progedura in oggetto e in conformith a quanto indicato sul disoiplinare
art. 13 pag. 17 siamo achiederV| i seguent! chiarmenti:

In relazione al lotfo 8

1) nell art. 5 del Capitolato Tecnico sez, A (pag. ) e nel Disciplinare e arl. 3 (pag. 7),
“Condizioni di ammissibilita dellofferta” non sono state indicate ls condizion & |
paramatri per I LOTTO 3.

2) Nei documnenti di gara c¢i sono “Sezione D" a “Sezlona E”, ma che non ritroviamo come
documentazions da presentare nelle condizioni del disciplinare. Vanno compilati e
inseriti dove? .

RISPCSTA al punto 3.1: Non soho previste particolari condizioni di ammissibilita perla partecipazione al lotfo3.
RISPOSTA al punto 3.2: La Sezione D non richiede compilazione e allegazione. Il documento denaminato
Sezione E “Aggiornamento Tecnologico” va inserifo nella Busta 3 (Documentazione Tecnica).
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GUESBITON. 4

&i chisde:
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d modificare 1a misuia del manipolo ad ultrasuonk, riferimento ¢ d N _
¢ 1220126 em: » Tierimento € del lotto 2, ampliandola da 20725 .
ci modificare fa misurs del manipolo riferiments M fotto 1, misure da 20/22 a 18/22;
4 modificare fa miser1 del manipola riferimento O latto 2 , nisure da 43/45 a 44/48:

(A riterl di valutaziore dells qualith def lotti 1 e 2 verranns applicat! per agni singolo rferimento o

Pty totalith dal lote %

& e vengont vilutati i rifariment! da F 2 nel lotte 1, da D 3 € el lotto 2 2

fs; ! I;ifft?ﬁfa di valuraione: "smplozza di gamma dei manipoli offerti ner ciascuna destinazione
S sﬁp !@- da considera si applicato per ogni singolo riferimenta o per la totalith det lottn? h

ﬁ; ?ﬁﬁ- z;:z mfﬁfﬁg m;;cge 2;* ;inguia voce, come vengono valutati | riferimanti da Fa J nel lotto 1,
I riterio definito coms "tempo necessario alla sintesi di tessuto orgarico su banco” {6 punti), verrl
ve utato sulla base i documentazione tecnica fornita dalla sfngole aziende oppure 3 3 =ﬁi't' ﬁi
pr ve reall effettuate 1lalls commissione valutatriee? e d

RISPOSTA ai punto 4.1, 4.2, 4.3 Con provvedimento in corso di adozione sf procederg a intsgrare il
Capitolato Tecnico con le misure richieste, per consentire la piti ampia partecipazione alla procedura di gara.
Punto 4.4: Verranno applicati per ciascun riferimento previsto con media finale per lotto.

Punto 4.5: Verranno valutati in quanto non obbligatori, per quanto riguarda il parametro “ampiezza di
gamma”.

Punto 4.6: Per la fotalita del lotto verra computato il completo assortimento dei manipoli offerti.

Punto 4.7: Con provvedimento in corsa di adozione verra precisato che il “tempa hecessario alla sintesi di
tessuto organico” verra valutato sulla base di dichiarazioni delle Ditte aftraverso descrizione detfagliata del
metodo oggeltivo utilizzato per la valutazione, al fine di permettere alfa Commissiong il confronto delle

dichiarazioni presentate.

ARS Liguria- Ares Centrale Regionale di Acquists
fade operativa: Yia D'Annunzio, 54 16121 Senovsa
Tel +39 010 548 8562 - Fax +392 010 548 8566
Sito web www. acquistiliguria, it



N 4di5

Centrale Regionale di Acquiste

QUESITON. &

Punto 5.1

In merito alla CANPIONATURA viene precigato nel disciplinare di gars che devonoe essere fornite “tre
confezieni origlziall per ognid riferimenta,..”; si chieds vonferma che trattasl i 3 perd per ognl ceriniento,
oyverosia che sia sufficiente inviare Is confezione esterna originale per ognl riferimento agpetio di
samplonatars cotienente i, ¥ (el pesel el relativo prodotto offerto. Al fine di permetiers le prove pratiche sl
chisde altresi Ja conforma ciroa Putilitd di invigre in contu visione eventuale generatore g relalive partd
prlivso

Punfo 5.2

Rispetio al CRITERI QUALITATIVI GENERATOR] - LOTTY 1 B 2 sl chiede di precisare cosa di intenda per:

= “risoluzione definitiva del guasty’, e pih precisamente o con tale espressione si voole far riferimento al
tempe necessario affinchd la sbrubturs ospedaliera sia puovarmente messa in grado di willzzare
regolarmente 1 manipoli o pluttosto 1 tompo necessarie alla riparazions delFapparccchistura su cul ¢ stato
richiesto Pintervento,

“peripdipity di swolgimente della manutenyivne ordinania® Cosiderste che tale perfodichtd dipende dalle

dinposizioni del Fabbricante g pud, muindi, esgere diversa per ogni spparecchiabyen senza che oo infiel sylle

qualitd della stessa, a nustro aveiso si titicaw che la periodicith della manatensone non possa considerarsi

di per 88 un fsttors di vahwtazione ne della qualit del servigio, né dells qualita dellapparecchiature stessa. Si

ahiede pertante di megho specificare che vowd s intende con tele paremetro ¢ guall sisne 1 orierl di

valatazions,

Punto 5.3
Rispetto al LOTTO 1 ~ RADIOFREQUENZA e stpnatamente al criterio di valutazione “dispersions 4 calore
durante Putilizeo supportats da dicliarazions sul danne termice rlevate”, nonché al requisite minime per {
manipoll *dispersione termion laternle minima™, facoiamo prosente che 1 danno fermice laterale dipends da
numernse yvariehill, tra ool 3 Upo 41 tessuto, Jo spessore ded tessuts & il terapo di attlvegions dello strumentn.
Premesso oib sl ohiede :
- conferma che con gueste parametre si intende lg rilovasione della dispersione termica Jaterale nel
lessuto duranie Futilioe, lateralmente al punte di applicarione;
= oshe venga deseritto i metodo oggottive di valutazione che sard utilizgate per la valutagione
»  che I dichiarazioni presentate dalls Aziende cotenrrenti siane cosredate i deserizone detispfiata
del maotodo utifizzate al fine i pormettore alla commissione un confronto pit ogeettive delie
dichiarazioni pregentate, '

Punto 5.4
Rispetio af LOTTO 2 - ULTRASUON! & sepoaiameste al coterie di valutazione “daperstone & calore nierale
durante Potilizes”, nenché al requisito minime per § manippli “dispersiong termica Jaterale minima®, fagriame
presente che i darme reemics lntersle dipendy da numersse variabill, tra cui il tipo 41 tessuto, lo spessore def
tensute ¢ H fsropo d attivazione dello striimernto,
Chiediams gaindh

- conferma che con questo paranietro si intende la rilevazione della dispersione Jemica fajerale nel

tessuty durante Mutilieeo, loteralmente at punte di applicazione
o che venga descritio H metodo sggettive A valutaziens che sard wiilizeato per la valudazione.

RISPOSTA al punto 5.1: vedi risposta al guesito n. 1

RISPOSTA al punto 5.2: Per “risoluzione definitiva del guasto” si intende il tempo necessario affinché la
struttura sanitaria sia messa in grado a riprendere ad utilizzare regolarmente i dispositivi (e percié dopo la
riparazione e e prove di corretfezza di funzionamento).

Al parametro “periodicita di svolgimento della manutenzione ordinaria” sono attribuiti 0,5 punti. Si ritiene che
la frequenza di manutenzione programmata possa essere assunta come indicatore proxy qualitativo di
riduzione delle probabilita di guasto.
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RISPOSTE aj punto 5.3 e 5.4: Si accolgono le osservazioni/ richieste di chiarimenti formulate. Con
provvedimento in corso di adozione il capitolato tecnico e i modelli allegati F4 bis verranno integrati in

conformita.
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